
 
 

Katowice, dn. 14.01.2021r. 
 
 
 
 

ZMIANA  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  DOSTAWĘ MOBILNEGO APARATU USG Nr sprawy: ZP-20-157BN 
 
    

                    
                 Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 

2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie §6 pkt 8 projektu umowy 

stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.   

 
BYŁO: Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie …….. godziny. Czas reakcji 

serwisu oznacza czas rozpoczęcia usuwania wady w miejscu, w którym artykuł jest używany, liczony od dnia 

przesłania Wykonawcy zgłoszenia o wadzie e-mailem lub faksem.  

JEST: Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia wady/usterki wyniesie maksymalnie 48 godzin. Czas reakcji 

serwisu oznacza czas rozpoczęcia usuwania wady/usterki w miejscu, w którym artykuł jest używany, liczony od 

terminu przesłania Wykonawcy zgłoszenia o wadzie e-mailem lub faksem.  

 

Zmiana nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 
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