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EZP 15/2021

dot. przetargu nieograniczonego nr D-63/2020 na dostawe sprzetu jednorazowego uzytku do
kardiologii inwazyjnej dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowroclawiu.

L. Zamawiajacy dzialajac na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych przedstawia ponizej wyjasnienia do zadanych pytan:

Pytanie 1

do pakietu 1

Zwracam si¢ do Zamawiajacego o dopuszczenie prowadnikow :
- Srednice : 0,025°*, 0,028, 0,032”’, 0,035*,0,038"*

- koficowka prosta lub J

- dostepne : 150, 180, 200, 260 cm

Pozostate warunki SIWZ spehione.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

| Pytanie 2

do pakietu 12

Zwracam si¢ do Zamawiajacego o dopuszczenie prowadnikéw hydrofilnych o ponizszych
parametrach:

- dostepne $rednice: 0,018, 0,025, 0,032, 0,035°*, 0,038’

- dugos¢ 150, 180, 260 cm

- standardowa sztywnosé

- koncéwka prosta lub angled

- pokryte z zewnatrz substancjg hydrofilng redukujaca tarcie na catej dtugosci
prowadnika dla prowadnikéw od 0,018’ do 0,035’

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 3
do pakietu 14
Ze wzgledu na mozliwo$¢ zaoferowania produktu konkurencyjnego, zwracam sie do

Zamawiajacego o dopuszczenie cewnikdw diagnostycznych o nastepujacych parametrach:
-dostepne 4 F,5Fi6 F

- dostepne dlugosci 80/90/100/110 cm
- dostepne diugosci 100 cm dla wszystkich krzywizn i 110cm dla krzywizn TIG i PIG
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- zbrojone 16 widknami

- wytrzymatosé do 1200psi

- duzy wybor krzywizn do wyboru, m in: krzywizny
JL/JR/PIG/C2/H1/MIK/RLG/RS/SIM1/VERT/VTK/BLK/ TIG

- duze $wiatto wewngtrzne (4Fr-1.07mm/5Fr- 1.19mm,6Fr-1.40mm)

- migkka, atraumatyczna koncéwka

- wykonane z nylonu zapewniajacego odpornos$¢ na zatamanie, pamie¢ ksztaltu i gladka
powierzchnie

- doskonale widoczne w skopii

- doskonata popychalnos¢, przeniesienie obrotu oraz manewrowalnosé
- konicéwka bez zbrojenia , miekka

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 4

Pakiet 1:

Czy zamawiajacy dopusci zamiast dlugosci 200cm dtugosé 175 lub 180? Pozostale parametry
bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 5

Pakiet 2:

Czy zamawiajacy w celu zlozenia konkurencyjnej oferty wylaczy koszulki cienkosnienne z
pakietu 2 w celu zaproponowania najnowszych , hydrofilnych koszulek 7w6, 6w5, Sw4, z
technologia powrotu do pierwotnego ksztaltu po zatamaniu?

Koszulka radialna nowej generacji wykonana z materialu powracajacego do pierwotnego
ksztaltu po zatamaniu- (kinking recovery technology o ultra niskim profilu( 6Fw 5F gdzie ID
dla 4F wynosi 1,54mm a dla 5 F-1,89mm),$rednice:4,5,6,7F, dlugosci 10 i 16 cm, pokrycie
hydrofilne , zastawka szescioptatkowa, prowadnik stalowy plus igla 21G lub nitinolowy z
koncoéwka typu floopy plus igla 20G IV cewnikowa

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 6

Pakiet 15

Czy Zamawiajacy dopusci w zadaniu 15 stentgrafty w ktorych crossing profile dla srednicy 3,0
mm wynosi 1,25 mm, pozostate parametry SIWZ pozostaja bez zmian?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 7

Dotyczy przedmiotu zamoéwienia- pakiet nr 8

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 8 dopusci koszulki naczyniowe zbrojone, odporne na zatamania o
dtugosci 45cm oraz 60cm i pokryciu hydrofobowym, ktére zapewnia takie same wlasciwosci co
pokrycie hydrofilne, a dodatkowo nie wymaga uzycia przez operatora cieczy? Pozostate
wymagania zgodne z SIWZ.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 8
PAKIET 14
Cewniki diagnostyczne do badar z dostepu od tetnicy promieniowe;j

Czy Zamawiajacy zezwoli na zaoferowanie cewnikéw diagnostycznych o $rednicy 4F, 5F, 6F o
di. 100cm dla wszystkich krzywizn w tym: Tiger czyli TIG 2 bez rozmiaréw TIG 3,5; 4,0;
4,5;5¢cm,

do dostepu promieniowego z mozliwoscia wykonania angiografii obu tetnic wieficowych jednym
cewnikiem

oraz dostepne sg : cewniki internal mammary, multipurpose dhigosé 100cm

i cewnik Pigtail o dt.100cm i 130cm,

cewnik Pigl45 dlugosé 110cm i 130cm, cewnik Pigl55 dtugosé 110cm i 130 cm

cewnik JL4 ora JR 4 o dtugosci 130cm

oraz krzywizny RCB, Sones 1, Sones1/2, Sones 2, Sones 2/2 o dhugosci 100cm

bez krzywizny BLK

dostepna krzywizna RAD ( Radial dt. 100cm)

bez dostepnych co najmniej 6 réznych krzywizn cewnika dedykowanego do LIMA (w tym z
krétka (short tip) i zaokraglong koricéwka (round tip)

Cewniki te sg znane od lat i uzywane w wielu Szpitalach w Polsce i na $wiecie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 9

Pakiet 16

Cewniki diagnostyczne dtugie

Czy Zamawiajacy zezwoli na zaoferowanie cewnikéw diagnostycznych SF o dt. 130cm dla JL4 i
JR 4 bez MP o dhugosci >110cm a o dlugosci dla MPA ( Mulitipurpose) 100cm?

krzywizny dostepne: MPA , MPA2, MPB, MPB2 o dhlugoéci 100cm

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na powyzsze.

Z powazaniem
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