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Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów medycznych.
Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:
Pytanie 1
Dotyczy Części nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co zwiększy konkurencyjność składanych ofert?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2
dotyczy Części nr 21

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów owiniętych wraz z ręcznikami w papier krepowy, zawierających na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 3
dotyczy Części nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z niebieskiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, z rękawami zakończonymi elastyczną, nieuciskającą gumką, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4
dotyczy Części nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków pokrytych klejem poliakrylowym, w opakowaniu papierowo-foliowym, będących wyrobem medycznym klasy I reguła 4, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 24 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 5
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7 ust. 2 wzoru Umowy. Zamawiający w § 7 ust. 2 wskazał: „Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

1) za nieterminową dostawę produktów w wysokości 2 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw określone w § 3”

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 2% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 2% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust 2 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 1%

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy § 7 ust. 2 Wzoru Umowy.
Pytanie 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 4, poz. 1 bronchoskopu jednorazowego użytku (jednopacjentowy), sterylny, pole widzenia 90°, długość części roboczej 600 mm, możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy, zewnętrzna część kanału roboczego wykonana z poliuretanu (peletanu), wewnętrzna z Pebax-u, środkowa pokryta oplotem ze stali nierdzewnej, rozmiar do wyboru 3.8, 5.0, 5.8 mm, oznaczenia kolorystyczne w zależności od rozmiaru, na czas trwania umowy użyczony w leasing zostanie współpracujący z oferowanymi bronchoskopami monitor.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza bronchoskop o podanych wyżej parametrach i jednocześnie wymaga udostępnienia w ramach kwoty wynagrodzenia umownego 5 szt. monitorów przez cały okres trwania umowy.
Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 4 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 7
Część 21 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z minimum podwójną etykietą do wklejenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 21 poz. 1 i 2 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 8

Część 22

Czy zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze min. 30g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 9
Część 23

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 10

Część 23

Czy Zamawiający odstąpi od normy 13795?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od normy.
Pytanie 11

Część 23

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 23 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 12

Część 23

Czy zamawiający dopuści fartuch z  włókniny spunbond PP + film mikroporowaty (dyfuzyjny),

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 13

Część nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie woreczków ekstrakcyjnych o pojemności 200 ml, wymiary 85x185mm, wykonanych z poliuretanu, ze wzmocnionymi ściankami, z izolowaną linką do zamknięcia worka, uwalnianych z prowadnicy, do trokara 10mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 14

Część nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie woreczków ekstrakcyjnych o pojemności 400 ml, wymiary 110x210mm, wykonanych z poliuretanu, ze wzmocnionymi ściankami, z izolowaną linką do zamknięcia worka, uwalnianych z prowadnicy, do trokara 10mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 15

Część nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie woreczków o średnicy 80 mm/ długość 1200 mm/ szerokość 170x240mm, wykonanych z poliuretanu, ze wzmocnionymi ściankami, z izolowaną linką do zamknięcia worka, uwalnianych z prowadnicy, do trokara 12mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 16

Część nr 24 – Czy można zaoferować opatrunek stanowiący wyrób medyczny klasy I sterylnej reg. 4? Prosimy o odstąpienie od wymogu dotyczącego klasyfikacji opatrunku jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 ze względu na fakt, iż taka klasyfikacja dotyczy wyrobów chirurgicznie inwazyjnych przeznaczonych do krótkotrwałego użytku (czas ciągły użycia nie dłużej niż 30 dni). Opis przedmiotu zamówienia sugeruje, iż wyrób ten będzie stosowany jako sterylny wyrób nieinwazyjny, który wchodzi w kontakt ze zranioną wkłuciem skórą przeznaczony do użycia jako bariera mechaniczna lub do absorpcji wysięków. Opatrunek jest pojedynczo pakowany w opakowania papierowe, a następnie w kartonik o

zawartości 50 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny klasy I sterylnej reg. 4. i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 24 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 17

Część nr 25 – Czy można zaoferować wielowarstwowy opatrunek do tracheostomii składający się z następujących warstw:

- warstwa bezpośrednio przylegająca do rany to przyjemny w dotyku woal z miękkiej, dobrze układającej się włókniny o dobrym drenażu z próżniowo naniesioną na całej powierzchni matowo połyskującą warstwą aluminium

- warstwa chłonna to materiał włókninowy o znacznej chłonności

- warstwa zewnętrzna (powierzchniowa) to materiał włókninowy.

Warstwy opatrunku połączone są za pomocą szycia oraz obojętnego kleju. Materiał na wysokie właściwości absorbcyjne. Opatrunek nie przykleja się do rany, co pozytywnie wpływa na przebieg gojenia.

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 25 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 18

Zamawiający w części 13 pozycji 4 oczekuje zaoferowania przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego do posiadanej przez Zamawiającego pompy Flocare Infinity w wersji grawitacyjnej. Zestaw do pompy jak sama nazwa mówi nie jest przeznaczony do podaży w systemie grawitacyjnym i tym samym nie posiada zacisku rolkowego.

Prosimy zatem o dopuszczenie w części 13 pozycji 4 przyrządu uniwersalnego w wersji do pompy Flocare Infinity z łącznikiem do butelek o poj. 200 i 500 ml oraz łącznikiem ENPlus do opakowań miękkich typu worków i butelek OpTri z plastikowym koszyczkiem do zawieszenia butelki na stojaku i łączem ENFit do połączenia ze zgłębnikiem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 13 poz. 4 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 19
Prosimy do dopuszczenie do części 13 pozycja 5 przyrządu uniwersalnego w wersji do pompy Flocare Infinity z łącznikiem do butelek o poj. 200 i 500 ml oraz łącznikiem ENPlus do opakowań miękkich typu worków i butelek OpTri z plastikowym koszyczkiem do zawieszenia butelki na stojaku, łączem ENFit do połączenia ze zgłębnikiem bez zacisku rolkowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 13 poz. 5 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 20
Zamawiający w pakiecie nr 13 pozycji 7 wyspecyfikował zgłębnik typu Flocare poliuretanowy dostatecznie kontrastujący pod RTG.

Czy w związku z powyższym Zamawiający w w/w pozycji oczekuje aby zoferowany zgłębnik posiadała nie mniej niż 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG, które ułatwią prawidłowy odczyt położenia zgłębnika na zdjęciu RTG?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zgłębnik z 3 liniami kontrastującymi.
Pytanie 21

Część 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Worek laparoskopowy ekstrakcyjny Pushbag, jałowy, jednorazowego użytku, trzpień: 10mm x 33cm , wym. obręczy z nitinolu w pozycji otwartej 5,7 cm x 9 cm, wymiar worka 122 x 129mm; poj. 200 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 22

Część 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Worek laparoskopowy ekstrakcyjny Pushbag, jałowy, jednorazowego użytku trzpień: 10mm x 33cm, wym. obręczy z nitinolu w pozycji otwartej 5,7 cm x 9 cm, wymiar worka 130 x 150mm; poj. 400 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 23

Część 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Worek laparoskopowy ekstrakcyjny Pushbag, jałowy, jednorazowego użytku trzpień: 12mm x 33cm, wym. obręczy z nitinolu w pozycji otwartej 8 cm x 14 cm, wym. worka 166 x 246mm; poj. 1500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 24

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku braku zapotrzebowania Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo niezamówienia części produktów określonych w załączniku nr 1. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze ani roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy § 2 ust. 2 Wzoru Umowy.
Pytanie 25

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 5a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy § 4 ust. 5 lit. a Wzoru Umowy.
Pytanie 26

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Mając na uwadze dobro pacjentów oraz konieczność zapewnienia przez Szpital Uniwersytecki ciągłości realizacji świadczeń zdrowotnych, a w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Szpital Uniwersytecki pełni funkcję centrum urazowego i zapewnienie dostępności do zamawianych produktów jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Szpitala Uniwersyteckiego, Wykonawca zobowiązuje się do niewstrzymywania dostaw produktów do czasu zapłaty zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego, nie dłużej jednak niż 30 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia. Skorzystanie przez Wykonawcę z możliwości, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga uprzedniego złożenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu oświadczenia w tym przedmiocie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 4 ust. 6 Wzoru Umowy.
Pytanie 27

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Całkowita wartość dostaw w ramach niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania Szpitala Uniwersyteckiego, jednak nie więcej niż o 20% wartości określonej w § 4 ust. 1 umowy (w zakresie części której dotyczy zmiana). Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego produktu w zakresie ilości podanych w poszczególnych pozycjach danej części, pod warunkiem nieprzekroczenia łącznej wartości danej części. Zmiana w powyższym zakresie nie stanowi zmiany warunków Umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 4 ust. 9 Wzoru Umowy
Pytanie 28

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub innych wad produktu, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany produktu na nowy, zgodny z zamówieniem i Umową, w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust. 2 Wzoru Umowy.
Pytanie 29

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2.1 i ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 2% na 1% oraz odpowiednio z 20% na 5%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru Umowy.
Pytanie 30

Dotyczy wzoru umowy § 7

Zwracamy się z prośba o ujęcie dodatkowej klauzuli: 

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru Umowy.
Pytanie 31

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela (w szczególności zawierać umowy przelewu), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 8 ust. 1 Wzoru Umowy.
Pytanie 32

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy § 8 ust. 2 Wzoru Umowy.
Pytanie 33

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„bezskutecznego upływu terminu określonego w § 6 ust. 2 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy;”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 9 ust. 1 lit. a Wzoru Umowy.
Pytanie 34

Dotyczy załącznika nr 1a – część 4, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie zapisu:

„Bronchoskop jednorazowego użytku( jednopacjentowy), sterylny,pole widzenia 120°, długość części roboczej  600 mm, oświetlenie LED, możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy, w komplecie zawór, śluza robocza, rękojeść endoskopu wykonana z tworzywa, przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, bez lateksu, rozmiar 5.3mm, 3.4mm oznaczenia mpdelowe w zależności od rozmiaru. W zestawie przenośny monitor HD”

Proponowane rozwiązanie jest lepsze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza bronchoskop o podanych wyżej parametrach i jednocześnie wymaga udostępnienia w ramach kwoty wynagrodzenia umownego 5 szt. monitorów przez cały okres trwania umowy.
Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 4 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 35

Część 12 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z jedynie optycznym identyfikatorem pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 36

Część 12 pozycja 4-7

Czy Zamawiający dopuści rampę wykonaną z pcv bez dehp?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 12 poz. 4-7 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 37

Część 12 pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści rampę wykonaną z poliwęglanu, bez pcv i ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 12 poz. 6-7 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 38

Część 22 

Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 39

Część 22 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości
Pytanie 40

Część 24

Czy Zamawiający dopuści opatrunek zarejestrowany w klasie 1, reguła 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 41

Część 24

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu jednostkowym papier-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 24 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 42

Pakiet 12

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwia osiągniecie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 43

Pakiet 12

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdroznego bez dodatkowego portu do iniekcji, z drenem 100 cm o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwia osiągniecie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej. Pozostałe paraemtry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 12 poz. 2 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 44

Pakiet 12

Poz. 3 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kraników trójdrożnych bez kolorowych znaczników do oznaczania linii tętniczej i żylnej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 45

Pakiet 12

Poz. 4 i poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby rampy były wyposażone w kranik trójdrozny w części dystalnej drenu, który umożliwia dostrzyknięcie premedykatów, leków przeciwbólowych, przeciwwymiotnych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 46

Pakiet 21

Poz.1 

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy fartuch ma posiadać odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro min. 4,5 w obszarze krytycznym i niekrytycznym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 47

Pakiet 21

Poz.2

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy fartuch ma posiadać odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro min. 4,6 w obszarze niekrytycznym oraz 6,0 w obszarze krytycznym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 48

Pakiet 22

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze 30gm2. Reszta parametrów zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 49

Pakiet 4

Poz.1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych bronchofiberoskopów, posiadający następujące parametry: 

Bronchoskop jednorazowego użytku, sterylny, pole widzenia 87,5°, więc większe niż opisane w SWZ, długość części roboczej 605 mm, oświetlenie LED, możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy, w komplecie silikonowa zatyczka uszczelniająca pełniąca jednocześnie funkcję  prowadnika używanego do wprowadzania strzykawek tylu Luer (dostęp dla strzykawek Luer Lock po zdjęciu zatyczki) oraz do wprowadzania narzędzi endoskopowych. Rękojeść endoskopu wykonana z ABS-PC (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy i poliwęglan) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, bez lateksu, rozmiar 5.4mm z kanałem roboczym minimum 2,8mm i  3.6mm z kanałem 1,4mm, które w pełni pokrywają zakres zastosowania procedur bronchoskopowych dzięki temu, że szeroki kanał roboczy udało się umieścić w bronchofiberoskopie o średniej lub małej średnicy zewnętrznej,  oznaczenia kolorystyczne w zależności od rozmiaru, ujście kanału roboczego w kształcie elipsy. Łącznik do odsysania umieszczony w osi długiej fiberoskopu, port narzędziowy poniżej uchwytu. Do w/w jednorazowych bronchofiberoskopów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompatybilne przenośne monitory o następujących parametrach: monitor z jednostką dokumentacji, ekran LCD 10-11 cali, kolorowy, dotykowy, rozdzielczość wyświetlacza HD, zasilanie sieciowe lub z wewnętrznego akumulatora, czas pracy na akumulatorze 3 godz, możliwość zapisywania filmów i zdjęć, wbudowana pamięć minimum 16GB, złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci, uruchomienie systemu i gotowość do pracy  po max. 15 sekundach od włączenia, uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie - stojaku (np. do kroplówek), dwa uchwyty do podwieszenia opakowań fiberoskopów. Monitory dostarczone w ramach użyczenia w liczbie sztuk 5.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza bronchoskop o podanych wyżej parametrach i jednocześnie wymaga udostępnienia w ramach kwoty wynagrodzenia umownego 5 szt. monitorów przez cały okres trwania umowy.
Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 4 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 50

Pakiet 4

Poz.1 

Prosimy o informację czy kąty zagięcia końcówki części roboczej fiberoskopu mają wynosić minimum 200 stopni góra/dół? Taki zakres umożliwia dotarcie do trudnodostępnych segmentów płuc np. prawego górnego płata płuca co z medycznego punktu widzenia zwiększa zakres wykorzystania wyrobu i ułatwiają manewrowanie w drogach oddechowych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 51

Pakiet 4

Poz.1 

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany fiberoskop jednorazowy posiadał cechy poprawiające wydajność odsysania, w tym: dużą powierzchnię ujścia kanału roboczego minimum 9mm kw. co zwiększa skuteczność procedur takich jak: toaleta drzewa oskrzelowego i BAL?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 52

Pakiet 24

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w I klasie sterylnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 53

Pakiet 13 poz. 9

Prosimy o dopuszczeni nebulizatora do podawania leku w obwodzie oddechowym Micro Mist, o pojemności 6 ml, z antyprzelewową konstrukcją, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,7 µm (potwierdzone w katalogu producenta); w zestawie łącznik T (ID 22mm/OD 22mm) wyposażony w mechanizm samo domykania podczas odłączania nebulizatora, przestrzeń martwa dł. 12cm 22F/15F, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m, tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika): 0.34 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 13 poz. 9 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 54

Pakiet 13 poz. 4

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego zestawu do żywienia grawitacyjnego, umożliwiającego połączenie zarówno z workiem żywieniowym, jak i butelką (uniwersalne połączenie umieszczone na jednym drenie). Zestaw wyposażony w komorę kroplowa, precyzyjny rolkowy regulator przepływu, dodatkowy port do przepłukiwania i podawania leków. Zestaw zakończony łączem Enfit z nakręcaną (odkręcaną) końcówką (choinką) w kolorze fioletowym w celu oznaczenia linii, umożliwiającą połączenie ze zgłębnikiem zakończonym końcówką typu lejek w różnych rozmiarach. 

2. Prosimy Zamąwiajacego o dopuszczenie przyrządu uniwersalnego do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich oraz butelek. Zestaw zawiera: filtr powietrza, zacisk rolkowy, otwór do podawania leków, żeńska końcówka do połączenia ze zgłębnikiem, męska końcówka, koszyczek do zawieszania butelki na stojaku oraz adapter do połączenia ze zgłębnikiem z końcówką EN-LOCK pakowany oddzielnie. Nie zawiera DEHP. Wersja do opakowań o poj. 200 ml, 500ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – dotyczy pkt 1, 2.
Pytanie 55

Część 22

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza gramatury min. 20 g/m2. Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Pytanie 56

Część 24

Czy zamawiający dopuści opakowanie indywidualne papier- papier lub papier-folia?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 lub 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie indywidualne papier-papier lub papier-folia                     i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 24 (załącznik nr 1a do specyfikacji). Wycena zgodnie z jednostką wskazaną w arkuszu cenowym.
Pytanie 57

dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów chirurgicznych, posiadających nieznacznie różniącą się od wymaganej wytrzymałość na wypychanie, tj.: wytrzymałość na wypychanie na sucho 98,9 kPA oraz wytrzymałość na wypychanie na mokro 98,7 kPA. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 21 poz. 1 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 58

dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1-2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na przedłożenie przez Wykonawcę do oferty materiałów od importera fartuchów, potwierdzających że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.     

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie materiałów firmowych od importera fartuchów na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego w zakresie części 21 poz. 1 i 2.
Zamawiający jednocześnie działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że modyfikuje treść SWZ w zakresie pkt 10.2.3.

Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt. 10.2.3 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
10.2.3.
Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

10.2.3.1. Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, materiały informacyjne, karty charakterystyki, ulotki, instrukcje lub wyciągi z instrukcji, dokumentacje techniczne, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta – potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Dotyczy części 21 poz. 1 i 2: Zamawiający dopuszcza złożenie materiałów firmowych od importera fartuchów na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których części i pozycji (wynikających z załącznika nr 1a do SWZ) przedstawiony materiał dotyczy.

(…)

Pytanie 59

dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów o gramaturze 24 g/m2, rękawy fartuchów ściągane lekko gumką. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 60

Wnosimy o modyfikację §2 ust 2 projektu umowy poprzez dookreślenie minimalnego zakresu realizacji umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi 
w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) „Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyższe zalecenia należy stosować w każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POIŚ. (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy § 2 ust. 2 Wzoru Umowy. Tym samym informuje , że § 4 ust.  9 Wzoru Umowy brzmi:

 ,,Całkowita wartość dostaw w ramach niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania Szpitala Uniwersyteckiego, jednak nie więcej niż o 90% wartości określonej w § 4 ust. 1 umowy (w zakresie części której dotyczy zmiana). Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego produktu w zakresie ilości podanych w poszczególnych pozycjach danej części, pod warunkiem nieprzekroczenia łącznej wartości danej części. Zmiana w powyższym zakresie nie stanowi zmiany warunków Umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu”.
Pytanie 61

Wnosimy o wykreślenie § 4 ust. 6 z projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy § 4 ust. 6 Wzoru Umowy
Pytanie 62

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 5 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści lit. a) 
i w konsekwencji dodanie ust. 10 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania 
i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto 
w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy § 4 ust. 5 Wzoru Umowy
Pytanie 63

Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie ust. 11 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Zgodnie z treścią art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Mając na uwadze powyższe Zamawiający jest zobligowany do zawarcia w treści każdej umowy w sprawie zamówienia publicznego - której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy - postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawca, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacji zamówienia. Wykonawca zwraca uwagę, że jak słusznie zauważa M. Jaworska „stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest również korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia, nieobarczonych narzutem związanym z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. Stosowanie klauzul waloryzacyjnych zapobiega również powstawaniu sytuacji, kiedy wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, a tym samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy.” (M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 64

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 2 i 3 projektu umowy poprzez obniżenie wysokości kar umownych nimi przewidzianych do:

a) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towary za każdy dzień roboczy zwłoki w ust. 2;

b) 5% wartości niezrealizowanej części umowy w ust. 3.

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy § 7ust. 2  i 3 Wzoru Umowy
Pytanie 65

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 1 poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy § 11 Wzoru Umowy.
Pytanie 66

Część 12 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie karnika bez portu do dodatkowej iniekcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 67
Część 12 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie karnika z pokrętłem  do oznaczania linii w kolorze czerwonym i niebieskim

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 12 poz. 3 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 68

Część 12 poz. 4 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ramp pięciokranikowych i trójkranikowych z drenem o długości 150 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w zakresie części 12 poz. 4 i 5 (załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 69

Dotyczy: Pakiet nr 17. Wzór umowy §3 ust.5 oraz SWZ punkt 3.6.

Wnosimy o wyrażenie zgody na modyfikację pkt 3.6. SWZ oraz §3 ust 5 Umowy dla pakietu nr 17 poprzez wyrażenie zgody na dostarczenie asortymentu z terminem ważności 12 miesięcy od daty produkcji lub 6 miesięcy od daty dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 70

Dotyczy: Pakiet nr 17. Projekt umowy §3 ust.3.

Wykonawca wnosi, wydłużenie maksymalnego terminu na dostarczanie przedmiotu umowy w zakresie pakietu nr 17, z 5 dni roboczych do 7 dni roboczych. Wskazany 5-dniowy termin realizacji zamówienia jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie przez Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 71

Dotyczy: Pakiet nr 17. Projekt umowy §3 ust.4

Wnosimy o wydłużenie terminu dostawy w przypadkach pilnych, dla pakietu nr 17, z 2 dni roboczych do 3 dni roboczych

Biorąc pod uwagę, że umowa będzie realizowana sukcesywnie przez okres 36 miesięcy i a wyroby medyczne będące przedmiotem pakietu nr 17 nie służą bezpośrednio do ratowania pacjentów w sytuacji zagrożenia życia, 2 dniowy termin dostawy w przypadkach pilnych nie ma racjonalnego uzasadnienia w naszym przekonaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 72

Dotyczy: Pakiet nr 17. Wzór umowy §4 ust.3

Wnosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia dokumentu dostawy w formie elektronicznej dla pakietu nr 17. Wykonawca dostarcza dokument dostawy w formie papierowej wraz z partią zamówionego towaru. Ze względu na zastosowane rozwiązania logistyczne, Wykonawca nie ma możliwości dostarczenia dokumentu dostawy w formie elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza formę pdf.
Pytanie 73

Dotyczy: Pakiet nr 17. Wzór umowy §6 ust.2

Wnosimy o wydłużenie terminu danego na uzupełnienie lub wymianę produktu na nowy, zgodny z zamówieniem i Umową, z 3 dni do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wskazany 3-dniowy termin jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie przez Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 74

Dotyczy: Wzór umowy §7 ust.2, punkt 1

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej zawartej w paragrafie 7 ustęp 2 punkt 1, do 1 % niezrealizowanej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw określone w § 3;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 75

Dotyczy: Wzór umowy §7 ust.3

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej zawartej w paragrafie 7 ustęp 3, do 10 % wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 76

Dotyczy: Wzór umowy §7 ust.4

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie łącznej wysokości kary umownych, do 20 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (w zakresie części której dotyczy).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 77

§ 4 ust. 9 zdanie pierwsze wzoru umowy

Czy wskazane postanowienie należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający zobowiązuje się kupić wyroby o wartości stanowiącej co najmniej 10% wartości określonej w § 4 ust. 1 umowy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 78

§ 4 ust. 9 zdanie pierwsze wzoru umowy

Wnosimy o zmianę tego postanowienia w ten sposób, że wartość dostaw wyrobów może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 20% (dwadzieścia procent) wartości umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 4 ust. 9 Wzoru Umowy.
Pytanie 79

§ 2 ust. 2 wzoru umowy 

Wnosimy o potwierdzenie, że wskazane postanowienie nie dotyczy minimalnej ilości wyrobów, którą Szpital zobowiązuje się kupić zgodnie z postanowieniami w § 4 ust. 9 zdanie pierwsze wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 80

Punkt 4 SWZ oraz § 3 ust. 1-2 wzoru umowy

Wnosimy o określenie przewidywanej/szacunkowej/orientacyjnej częstotliwości i wielkości dostaw wyrobów w poszczególnych kwartałach okresu obowiązywania umowy. Informacje te nie będą wiążące dla Zamawiającego, ale pozwolą na prawidłowe zaplanowanie i zorganizowanie produkcji i dostaw.

Informacje powyższe są niezbędne w celu prawidłowego przygotowania oferty. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, opis przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Niniejsze zamówienie polega na powtarzających się okresowo dostawach na przestrzeni 36 miesięcy. W takich przypadkach do prawidłowego zaplanowania realizacji zamówienia potrzebna jest informacja o przynajmniej przybliżonych ilościach wyrobów, jakie wykonawca ma przygotować na poszczególne okresy obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności jakim jest udzielanie świadczeń zdrowotnych nie ma możliwości wskazania częstotliwości i wielkości dostaw wyrobów w poszczególnych kwartałach okresu obowiązywania umowy.
Pytanie 81

Punkt 4.2 SWZ oraz § 3 ust. 2 wzoru umowy

Czy z uwagi na sytuację ogólnoświatową i przejściowe zaburzenia w łańcuchu dostaw Zamawiający wyrazi zgodę, by w okresie do 30.06.2022 r. Zamawiający mógł składać maksymalnie jedno zamówienie w miesiącu kalendarzowym obejmujące nie więcej niż 36 sztuk zestawów objętych pakietem nr 14?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 82

Punkt 4.2 SWZ oraz § 3 ust. 4 wzoru umowy

Czy z uwagi na sytuację ogólnoświatową i przejściowe zaburzenia w łańcuchu dostaw Zamawiający odstąpi od składania w okresie do 30.06.2022 r. zamówień pilnych tzw. cito na zestawy objęte pakietem nr 14?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 83

§ 6 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wskazanego postanowienia w ten sposób, by w przypadku reklamacji jakościowych termin na wymianę reklamowanych wyrobów był liczony od dnia uznania reklamacji (a nie od zgłoszenia reklamacji), przy czym wykonawca będzie mieć 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 84

§ 6 ust. 2 wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia, że w przypadku reklamacji jakościowych wymiana wadliwych wyrobów na wyroby wolne od wad może nastąpić w dłuższym terminie niż 3 dni robocze od zgłoszenia reklamacji, jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymagać będzie wykonania szczegółowych badań z udziałem producenta i Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego?

Rozpatrzenie reklamacji jakościowej w wielu wypadkach wymaga udziału producenta wyrobów. Aktualne brzmienie § 6 ust. 2 wzoru umowy uniemożliwia merytoryczne rozpatrzenie reklamacji w takim wypadku – nie ma wówczas możliwości rozpatrzenia reklamacji przed upływem 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 85

§ 6 ust. 2 wzoru umowy

Czy w przypadku reklamacji dotyczącej pojedynczych wyrobów (a nie całej serii) Zamawiający wyrazi zgodę, by zamiast wymiany wadliwych wyrobów Wykonawca dokonał korekty faktury i zwrócił cenę zapłaconą przez Zamawiającego za wadliwe wyroby?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust. 2 wzoru umowy.
Pytanie 86

§ 6 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na dostawę brakujących wyrobów (w przypadku reklamacji ilościowych) z 3 do 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust. 2 wzoru umowy.
Pytanie 87

§ 7 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawki kary umownej za zwłokę w dostawie z 2% do 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 7 ust. 2 wzoru umowy.
Pytanie 88

§ 7 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy 

Czy z uwagi na sytuację ogólnoświatową i przejściowe zaburzenia w łańcuchu dostaw Zamawiający wyrazi zgodę, by postanowienia umowy dotyczące kar umownych miały zastosowanie do opóźnień w realizacji zamówień, które Zamawiający będzie składał po 30.06.2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie 89

§ 7 ust. 3 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawki na rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 20% do 10%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 7 ust. 3  wzoru umowy.
Pytanie 90

§ 7 ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by podstawą naliczania kar umownych we wskazanych przypadkach były wartości netto? Wartość brutto obejmuje podatek VAT, który wykonawca zobowiązany jest odprowadzić do budżetu Państwa. Naliczanie kary za niewykonanie obowiązków umownych od wartości podatku (należności publicznoprawnej) jest nieuzasadnione.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 7 wzoru umowy.
Pytanie 91

§ 11 wzoru umowy

Czy zważywszy na poziom inflacji i długi okres obowiązywania umowy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia umożliwiającego waloryzację cen jednostkowych? Propozycja postanowienia poniżej.

„Po upływie każdych 12 miesięcy obowiązywania Umowy Wykonawca jest uprawniony do podwyższenia cen jednostkowych netto za przedmiot zamówienia zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonym przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy, jeżeli zgodnie z tym wskaźnikiem wzrost cen towarów i usług będzie wyższy niż 3%. W takim wypadku ceny wyrobów zostaną podwyższone o taki sam procent, o jaki zgodnie z powyższym wskaźnikiem wzrosną ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy, nie więcej jednak niż o 20% w stosunku do cen jednostkowych obowiązujących w dacie zawarcia Umowy. Podwyższenie cen nastąpi na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę. Podwyższone ceny będą mieć zastosowanie do sprzedaży towarów, dla których termin dostawy przypada po upływie 7 dni od dostarczenia Zamawiającemu zawiadomienia o podwyższeniu ceny.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 11 wzoru umowy.
Pytanie 92

§ 11 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości zmiany umowy, stosownie do przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, w formie aneksu do umowy, poprzez dostarczenie partii wyrobów o krótszym niż wymagany terminie ważności, w przypadku braku na rynku wyrobów z wymaganym terminem ważności, np. wskutek opóźnień w zwolnieniu serii, jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego, np. wykonawca obniży cenę na wyroby z krótszym terminem ważności.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 11 wzoru umowy.
Pytanie 93

§ 11 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości zmiany umowy, stosownie do przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, w formie aneksu do umowy, poprzez wydłużenie terminów poszczególnych dostaw, w szczególności w sytuacji gdy dotrzymanie terminów umownych będzie niemożliwe wskutek zaburzenia w łańcuchu dostaw?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 11 wzoru umowy.
Pytanie 94

§ 9 wzoru umowy

Wnosimy o dodanie postanowienia, że Zamawiający skorzysta z prawa rozwiązania umowy we wskazanych tam przypadkach po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego wykonawcy na usunięcie uchybień.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 11 wzoru umowy.
Pytanie 95

Formularz asortymentowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości z kolumny nr 3 do pełnych opakowań handlowych. Opakowania podano w kolumne nr 2. 

a) Czyli w przypadku zaokrąglenia w górę dla: 

pozycji nr 1: 1 302 szt. (217 op. po 6 szt w op.), 

pozycji nr 2: 54 szt. (9 op. po 6 szt.), 

b) Czyli w przypadku zaokrąglenia w dół dla: 

pozycji nr 1: 1 296 szt. (216 op. po 6 szt w op.), 

pozycji nr 2: 48 szt. (8 op. po 6 szt.).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – wycenić należy zgodnie z jednostkami miary podanymi w arkuszu cenowym.
W związku z dokonaną modyfikacją, w załączeniu przekazuję arkusz cenowy po zmianie – dotyczy części 4, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25 stanowiący załącznik nr 1a do SWZ.
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