SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

Znak: AE/ZP-27-71/22 Tarnéw, 2022-10-14

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartoSci przekraczajacej progi unijne (powyzej 215.000EURO) na dzierzawe¢ analizatoréw do
badan z koagulologii wraz z dostawami: odczynnikéw, kalibratoréw, materialow kontrolnych i
eksploatacyjnych niezbednych do wykonywania badan na wymienionych analizatorach.

W zwigzku z zapytaniami Wykonawcdw o nastgpujacej tresci:

1. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie tego samego Wzoru Umowy powierzenia, po nieznacznym
zmodyfikowaniu tresci §2, pkt. 1 i kolejnosci komparycji dla przetwarzania, ktére Zamawiajacy
bedzie realizowa¢ jako podmiot przetwarzajacy wobec danych kontaktowych pracownikow
Wykonawcy, dla ktérych Wykonawca jest administratorem?

2. Czy Zamawiajacy rozumie peing automatyzacje rowniez jesli chodzi o odczyt probek badanych i
odczynnikéw tzn. analizator powinien nie wymaga¢ manualnego, indywidualnego skanowania
wkladanych na poktad materialéw (materiaty sa skanowane automatycznie przy wktadaniu na pokfad
statywu badz rotoru z nimi)?

3. Czy Zamawiajgcy wymaga odczytu optycznego dla reakcji krzepnigciowych?

4. Czy Zamawiajacy wymaga, aby proponowane D-Dimery miaty liniowo$¢ minimum 7000 ng/ml FEU

przy pierwszym oznaczeniu oraz czy odczynniki te powinny posiadaé certyfikat potwierdzajacy

mozliwo$é jego zastosowania do wykluczenia zylnej choroby zatorowo-zakrzepowej i zatoru pluc
wydany przez niezalezng od producenta jednostk¢ regulatorowa np. FDA lub europejska jednostke
notyfikowana?

Czy Zamawiajacy dopusci analizator pracujacy na dwdch seriach danego odczynnika jednoczesnie?

Czy Zamawiajacy wymaga tromboplastyny ludzkiej o ISI ok 1,0 +/- 0,05?

Czy proponowane odczynniki nie powinny zawiera¢ czynnikéw kancerogennych?

Czy proponowane odczynniki nie wymagajace rekonstrukcji (APTT, DD) powinny by¢ gotowe do

wlozenia na poklad, bez koniecznosci ich uprzedniego inkubowania w temperaturze pokojowe;j?

9. Czy Zamawiajacy przyzna punkty oceny jakosciowej analizatorowi, ktory nie sygnalizuje obecnosci
interferencji HIL, lecz odczytuje probki przy dlugosci fal 671 nm, ktéra nie jest wrazliwa na

interferencje HIL, co wynika ze spektr absorbancji tych zaklécen. Minimalizuje to ryzyko ich
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10. Dotyczy pkt 11 Zalgcznika Nr 6 do SWZ. Czy Zamawiajacy odstgpi od zapisu
dotyczacego zapamietywania krzywych kalibracyjnych i pracy na kilku seriach odczynnika
jednoczesnie. Jezeli system pracy z odczynnikami nie wymaga powrotu do wczesniej
skalibrowanych odczynnikéw. Dodatkowo zastosowane bedg odczynniki, ktére wymagaja
jednorazowej kalibracji dla danej serii odczynnika, co umozliwi dtugotrwata pracg na jednej
kalibracji.

11. Dotyezy 14 Zalgcznika Nr 6 do SWZ. Czy Zamawiajacy dopusci odczynnik do aPTT, ze
stabilno$cig 24h na poktadzie oraz 7 dni w temperaturze 2-8 °C?

12. Dotyczy pkt 16 Zalacznika Nr 6 do SWZ. Czy Zamawiajacy odstgpi od wymogu w
przypadku kiedy aparat nie wymaga czynno$ci konserwacyjnych codziennych innych niz
plukanie, a okresowe czynnosci sg realizowane przez wykonawce wedlug harmonogramu
oraz zuzycia czgsci.

13. Dotyczy pkt 33 Zalagcznika Nr 6 do SWZ. Czy Zamawiajgcy dopusci rowniez kontrolg
gotowa do uzycia o stabilnosci zapewniajgcej mozliwos¢ zuzycia.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela nast¢epujacej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ zapiséw Zalgcznika Nr 9 do SWZ.

Ad 2 Zamawiajacy dopuszcza réwniez pelna automatyzacj¢ rozumiana rowniez jako odczyt probek
badanych i odczynnikéw tzn. analizator powinien nie wymaga¢ manualnego, indywidualnego skanowania
wkladanych na poktad materialéw (materialy sa skanowane automatycznie przy wkladaniu na poktad
statywu badz rotoru z nimi).

Ad 3 Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga odczytu optycznego dla reakcji krzepnigciowych.

Ad 4 Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga aby proponowane D-Dimery miaty liniowo$¢ minimum
7000 ng/ml FEU przy pierwszym oznaczeniu oraz aby odczynniki posiadaty certyfikat potwierdzajacy
mozliwo$é jego zastosowania do wykluczenia zylnej choroby zatorowo-zakrzepowej i zatoru phuc
wydany przez niezalezng od producenta jednostke regulatorowa np. FDA lub europejska jednostke
notyfikowana

Ad 5 Zamawiajacy dopuszcza analizator pracujacy na dwéch seriach danego odczynnika jednoczesnie.
Ad 6 Zamawiajacy wymaga zaoferowania przedmiotu zaméwienia spelniajacego wymagania SWZ.
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Ad 7-8 Zamawiajacy podtrzymuje, okreslone w SWZ wymagania dotyczace oferowanych odczynnik6w.
Ad 9 Zamawiajacy przyzna punkty za parametry oceniane zgodnie z SWZ.

Ad 10 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zaméwienia okreslone w pkt 11 Zatacznika
Nr 6 do SWZ.

Ad 11 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamoéwienia okreslone w pkt 14 Zatacznika
Nr 6 do SWZ.

Ad 12 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamowienia okreslone w pkt 16 Zatacznika
Nr 6 do SWZ.

Ad 13 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zaméwienia okreslone w pkt 33 Zatacznika
Nr 6 do SWZ.

Otrzymuja:
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