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Dział Zamówień Publicznych                                                        Grodzisk Mazowiecki, 30.10.2024 r.
SPS-V.262.66.2024
                                                                                                     Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę angiografu wraz z adaptacją pracowni i przekazaniem do użytkowania w pełni funkcjonalnego sprzętu     

                                                  (Nr sprawy SPSSZ/58/D/24)
Dotyczy SWZ:

1. Rozdział VI.3.b), c)

a) Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych Załączniku nr 3a do swz, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS), czy też wymogów dotyczących np. dokumentacji, gwarancji itd.?

Odpowiedź :

Tak, zamawiający oczekuje potwierdzenia parametrów technicznych określonych w załączniku nr 3 a

b) Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.
Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta tylko dla tych parametrów i funkcjonalności sprzętu które nie są dostępne w instrukcjach , katalogach, ulotkach, folderach . 

Dotyczy Załącznika nr 3A:

2. Po analizie Opisu Przedmiotu Zamówienia stwierdzamy, że zapisy spełnić może system tylko jednego producenta, co z pewnością nie było intencją Zamawiającego. W chwili obecnej treść Opisu Przedmiotu Zamówienia uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej konkurencyjnej oferty w postępowaniu. Wnioskujemy o zmianę brzmienia wymogów w poniższych punktach, w celu poszerzenia konkurencyjności postępowania i uwzględnienia najnowszych rozwiązań w zakresie kardiologicznego obrazowania interwencyjnego:

	Numer wymogu
	Obecne brzmienie
	Wnioskowane zmiany

	11
	Szybkość ruchów statywu przy

wykonywaniu angiografii

rotacyjnej min. 45°/s
	Szybkość ruchów statywu przy

wykonywaniu angiografii

rotacyjnej min. 40°/s

	38
	Min czas ekspozycji 1 ms
	Min czas ekspozycji 2 ms

	54
	Filtry półprzepuszczalne (klinowe)
	Min. jeden filtr półprzepuszczalny (klinowy)

	61
	Rozmiar piksela detektora ≤ 154 µm
	Rozmiar piksela detektora ≤ 200 µm

	62
	Płaski detektor cyfrowy min. 30 cm x 40 cm w trybie obrazowania 30-38 cm
	Płaski detektor cyfrowy min. 30 cm x 30 cm 

	89
	Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie 0,5 – 30 impulsów/s
	Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie 3,75 – 30 impulsów/s

	118
	Oprogramowanie do wzmacniania obrazu stentów wieńcowych działające zarówno w czasie rzeczywistym jak i w postprocessingu
	Oprogramowanie do wzmacniania obrazu stentów wieńcowych działające min. w postprocessingu


Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza następujące parametry

	Numer wymogu
	 Dopuszczenie 

	11
	Szybkość ruchów statywu przy

wykonywaniu angiografii

rotacyjnej min. 40°/s

	38
	Min czas ekspozycji 2 ms

	54
	Min. jeden filtr półprzepuszczalny (klinowy)

	61
	Rozmiar piksela detektora ≤ 200 µm

	89
	Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie 3,75 – 30 impulsów/s

	118
	Oprogramowanie do wzmacniania obrazu stentów wieńcowych działające min. w postprocessingu


 Pkt 62 -  pozostaje zgodnie z SWZ. 

	62
	Płaski detektor cyfrowy min. 30 cm x 40 cm w trybie obrazowania 30-38 cm


3. Dot. punktu 21

	22
	Przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm]
	Min. 120 cm, podać
	
	


Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że w trakcie tworzenia Opisu Przedmiotu Zamówienia pominął przypisanie oceny punktowej do, tak istotnej z punktu widzenia ergonomii pracy cechy, jaką jest, zakres przesuwu wzdłużnego stołu. Dlatego wnioskujemy o dodanie oceny punktowej do wymogu według poniższego schematu

	22
	Przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm]
	Min. 120 cm, podać
	≥ 170 cm -10 pkt

> 120 cm - 5 pkt

= 120 cm - 0 pkt
	


Odpowiedź : Zgodnie z SWZ. 

4. Dot.  punktu 24

	24
	Zakres obrotu stołu wokół osi

pionowej (°) 
	Zakres ≥ 240°, podać
	

	


Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że w trakcie tworzenia Opisu Przedmiotu Zamówienia pominął przypisanie oceny punktowej do, tak istotnej z punktu widzenia ergonomii pracy cechy, jaką jest, zakres obrotu stołu wokół osi pionowej. Dlatego wnioskujemy o dodanie oceny punktowej do wymogu według poniższego schematu

	24
	Zakres obrotu stołu wokół osi

pionowej (°) 
	Zakres ≥ 240°, podać
	   ≥ 300° -10 pkt

> 240° - 5 pkt

= 240° - 0 pkt
	


Odpowiedź : Zgodnie z SWZ. 

5. Dot.  punktu 91

	91
	Ustawianie położenia przysłon

półprzepuszczalnych

znacznikami graficznymi na

obrazie zatrzymanym bez

promieniowania
	Tak
	
	


Warunek w obecnym brzmieniu uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty w postępowaniu. Wykorzystanie przysłon półprzepuszczalnych dla kompensacji gęstości radiologicznej anatomii jest cechą charakterystyczną dla systemów o niskiej skuteczności toru obrazowania i z tego powodu nie powinno być powodem wykluczenia w pełni funkcjonalnego rozwiązania. Dlatego wnioskujemy o wykreślenie wymogu.
Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia oświadczenia dla kompensacji gęstości radiologicznej 

Dotyczy Załącznika nr 9:

6. Dot. pkt  2 oraz Wzór umowy, par. 18 ust. 1 i ust. 14

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż lampa RTG oraz detektor są elementami zużywalnymi i najprawdopodobniej będą podlegały wymianie w okresie gwarancji z powodu na zużycia wynikającego z normalnego używania, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG oraz detektor (niezależnie od ich wymiany lub wymian w okres gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji  tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie lampy  lub detektora przy tak długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na te elementy nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania sprzętu medycznego.
Odpowiedź : Zamawiający zmienia pkt 14 w paragrafie 18  następująco : 
Na elementy wymieniane za wyjątkiem elementów zużywalnych jak lampa rtg oraz detektor

okres gwarancji będzie biegł na nowo, zaś na elementy naprawiane i zużywalne okres gwarancji będzie ulegał wydłużeniu o czas naprawy tych elementów.

7. Dot. pkt  3

a) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe                                     o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz                                        z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie bezpośredniego - wolnego od proxy tunelu VPN typu Ipsec site-to-site w trybie 24/7?
Z uwagi na to, iż obsługujemy tysiące klientów na całym świecie, zastosowanie indywidualnego rozwiązania dla każdego klienta jest technicznie niemożliwe. Ponadto, systemy medyczne oferowane przez Wykonawcę wyposażone są w mechanizmy alarmowe, które dla skuteczności swojego działania wymagają przewidywanej stałej dostępności wspomnianego tunelu Ipsec. Prawidłowa komunikacja systemów medycznych z naszym serwisem nie działa przy połączeniu innym niż wyżej wymienione i jest to jedyna możliwa logistycznie i technicznie opcja dostępowa          z naszej strony. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

b) W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu Ipsec site-to-site?

c) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 4G opłacanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź :   pkt a. Zamawiający zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie bezpośredniego - wolnego od proxy tunelu VPN typu Ipsec site-to-site w trybie 24/7 w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki

b) i c) - nie dotyczy w związku z zapewnieniem zdalnego połączenia w punkcie a)

8. Dot. pkt  5
Naprawy sprzętu, stanowiącego przedmiot zamówienia, odbywają się w miejscu jego instalacji, tj. w siedzibie Zamawiającego, nie natomiast w siedzibie Serwisu. Prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści punktu 5.

Odpowiedź : Zamawiający wykreśla pkt 5 z załącznika nr 9 .
9. Dot. pkt  5 zd. drugie
Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje skomplikowany system, którego czas dostawy od producenta wynosi kilka tygodni. Po dostawie sprzętu medycznego i komputerowego przez producenta należy wykonać montaż oraz instalację całego oprogramowania medycznego, kalibrację oraz wykonanie wszystkich testów rozruchowych. Dopiero po tym procesie następuje uruchomienie systemu. Końcowym zaś elementem zajmującym również bardzo dużo czasu jest formalny odbiór pomieszczeń. Biorąc pod uwagę powyższe, zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe nieporównywalnie wcześniej niż dostarczenie urządzenia zastępczego.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.  
10. Dot. pkt  7
Prosimy o zmianę treści punktu 7 i nadanie mu brzmienia: „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności urządzenia uniemożliwiającej wykonywanie zabiegów”.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.  
       Dotyczy wzoru umowy:

11. Par. 11 ust. 2

Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej  maksymalnie do wysokości 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę .
12. Par. 11 ust. 5

Prosimy o usunięcie postanowienia  projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. 

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.  

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .
13. Par. 18 ust. 15 i ust. 22

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym:
Zamawiający zmienia pkt 15 w paragrafie 18 następująco : 

Jeżeli w okresie gwarancji urządzenie (angiograf) okaże się wadliwe, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady poprzez naprawę urządzenia lub wymianę wadliwej części/modułu na pełnowartościowe (nowe oraz wolne od wad), zachowując parametry wskazane w  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do Umowy), w terminach określonych w pkt 17 niniejszego paragrafu .
Zamawiający zmienia pkt 22 w paragrafie 18 następująco : 

„Obligatoryjna wymiana elementu/podzespołu przedmiotu Zamówienia na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia trzeciej awarii tego samego elementu lub podzespołu“  

14. Par. 18 ust. 27

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje zmianę § 18 ust. 27 i wskazanie, że  uprawnienie do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi powinno więc odpowiadać okresowi udzielanej rękojmi. 

Dodatkowo wskazujemy, że zastosowanie instytucji rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest niekorzystne i niecelowe również dla Zamawiającego. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy wobec tego dodanie następującego postanowienia do § 18 ust. 27:

„Strony wyłączają prawo do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmi.”

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .
      Dotyczy prac adaptacyjnych:
15. Prosimy Zamawiającego o dołączenie rysunku-rzutu pomieszczeń z zaznaczonym obszarem planowanej adaptacji.
Prosimy Zamawiającego o wyszczególnienie jakie drzwi do pracowni podlegają wymianie? Ilość oraz rodzaj (ochronne rtg czy zwykłe?).
Odpowiedź : 
 – w  załączeniu rzuty I i II rozpatrywać łącznie

–   wymianie podlegają drzwi które nie spełniają wymagań związanych z obowiązującymi      wymogami  i  przepisami.     

16. Prosimy o wskazanie ilości drzwi, które mają być wyposażone w napęd i kontrolę dostępu.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje wymiany okna ochronnego RTG jeśli istniejące okno będzie spełniało wymogi ochrony radiologicznej.

Odpowiedź : 

- Zamawiający nie wymaga napędu i  kontroli dostępu do drzwi 

-  TAK potwierdzamy zakres prac nie obejmuje wymiany okna ochronnego RTG jeśli istniejące    okno   będzie spełniało wymogi ochrony radiologicznej 

17. Prosimy Zamawiającego o dołączenie aktualnego projektu osłon stałych rtg, w celu weryfikacji konieczności montażu dodatkowych osłon w pracowni.

Odpowiedź : Aktualny projekt osłon w załączeniu .

18. Prosimy Zamawiającego o podanie informacji w zakresie ilości planowanych badań w tygodniu.

Odpowiedź :  Zamawiający wykonuje ok. 60 badań w tygodniu. 

19. Prosimy o informację jakiego typu jest strop pod pomieszczeniami pracowni.

              Odpowiedź : Strop żelbetowy , szczegóły zawarte są w opinii technicznej z  2009r. – w   załączeniu
20. Prosimy o informację jakiego typu jest strop nad pomieszczeniami pracowni.

                 Odpowiedź : Strop żelbetowy , szczegóły zawarte są w opinii technicznej z  2009r. – w załączeniu
21. Prosimy o informację jaką funkcję pełnią pomieszczenia pod i nad pomieszczeniem badań.

Odpowiedź : Nad pomieszczeniami pracowni RTG są pomieszczenia bloku operacyjnego, a pod pomieszczeniem pracowni są  pomieszczenia centralnej sterylizatorni.   
22. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego będzie uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni w WSSE. W innym przypadku prosimy o potwierdzenie, że czas od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania zezwolenia nie będzie liczony w ramach przewidzianego terminu na realizację zadania. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż ani Zamawiający ani Wykonawca nie ma wpływu na formalny czas wydania decyzji administracyjnych. 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje sporządzenia dokumentacji projektowej, budowlanej z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń budowlanych a jedynie przekazanie dokumentacji powykonawczej (niezbędne pomiary, próby instalacji, atesty certyfikaty). 

Odpowiedź : Po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni  w WSSE.
Potwierdzamy, że czas od momentu złożenia  wniosku do momentu uzyskania zezwolenia nie   będzie  liczony w ramach przewidywanego terminu na realizację zadania. 

Odnośnie potwierdzenia, cyt.”że zakres prac nie obejmuje sporządzenia  dokumentacji projektowej, budowlanej z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń  budowlanych a jedynie przekazanie dokumentacji powykonawczej (niezbędne pomiary, próby instalacji, atesty certyfikaty)”- . odpowiedź brzmi - zgodnie z SWZ.

Jeżeli zgodnie z przepisami nie będzie wymagany  projekt budowlany i pozwolenie na budowę Zamawiający nie będzie ich wymagał.     

23. W przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń prosimy o potwierdzenie, że czas związany z uzyskiwaniem tych pozwoleń, zgód formalnych nie jest wliczany w umowny termin na wykonanie przedmiotu Zamówienia. Zwracamy uwagę, że Wykonawca nie ma wpływu na czas trwania czynności administracyjnych. 
Odpowiedź : Zgodnie z SWZ i odpowiedziami na pytanie 22 . 
24. Prosimy Zamawiającego o informację dot. typu, przekroju istniejącego kabla zasilającego angiograf.

Odpowiedź : Typ oraz przekrój  istniejącego kabla zasilającego angiograf to YKY 5x50mm².
25. Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od pracowni zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie aparat.

              Odpowiedź : Rozdzielnie od pracowni będzie dzielić odległość  ~60 mb .
26. Czy Zamawiający dysponuje mocą elektryczną potrzebną do zasilania instalowanego urządzenia oraz urządzeń peryferyjnych ok 100 kVA?

              Odpowiedź : Tak ale trzeba rozbudować pole liniowe w Rozdzielni RNN3  
27. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja komputerowa, telefoniczna, p.poż. itp. nie podlega modernizacji, wymianie i jest sprawna. 

              Odpowiedź : Instalacja ppoż. jest sprawna . Zamawiający potwierdza, że sieć teletechniczna jest sprawna , jednocześnie wyjaśnia, że sieć komputerowa podlega modernizacji zgodnie z wymaganiami opz. 
28. Prosimy Zmawiającego o informację czy wentylacja w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię jest sprawna i spełnia wymogi obowiązujących przepisów.

Jeśli wentylacja nie jest sprawna prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma wykonać nową instalację wentylacji mechanicznej we własnym zakresie? 

Jeśli wykonawca będzie miał obowiązek wykonać nową instalację wentylacji we własnym zakresie prosimy o informację, gdzie Zamawiający dopuści posadowienie centrali wentylacyjnej dla pracowni? Czy będzie możliwe montażu centrali wentylacyjnej podwieszanej? Jeśli nie prosimy o wskazanie miejsca montażu.

W przypadku konieczności montażu dodatkowych klimatyzatorów prosimy Zamawiającego o potwierdzenie możliwości instalacji jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku. 

Odpowiedź : Wentylacja jest sprawna i spełnia wymogi obowiązujących  przepisów.

29. Czy Zamawiający może określić jaki preferuje typ chłodzenia: freonowe czy glikolowe dla centrali wentylacyjnej?

              Odpowiedź : Nie dotyczy.  
30. Czy Zamawiający będzie wymagał w nowej centrali wentylacyjnej funkcji nawilżania?

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie dostawy aparatu nie ma dostawy mebli lub innego wyposażenia ruchomego pracowni. Jeśli jest w zakresie, to prosimy o szczegółową specyfikację.
Odpowiedź :
- nie będziemy wymagać.

-  Zamawiający wymaga wyposażenia  sterowni w meble zgodnie z projektem  technologii w tym blat i fotele .
31. Jeśli Zamawiający wymaga wyposażenia pracowni w meble i zabudowy meblowe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie zabudowy meblowej do sali zabiegowej z płyty wiórowej melaminowanej posiadającej atest higieniczności E1.

 Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w sterowni meble z płyty wiórowej melaminowanej posiadającej atest      higieniczności E1

32. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wolne miejsce w LPD do podłączenia nowych gniazdek sieci komputerowej. W innym przypadku prosimy o dokładne wyspecyfikowanie urządzeń aktywnych sieci LAN, które ma dostarczyć Wykonawca.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, że posiada wolne miejsce w lokalnym punkcie dystrybucyjnym (PD-11A) do podłączenia nowych gniazd sieci komputerowe
33. Prosimy o informację w jakiej odległości od modernizowanych pomieszczeń znajduje się lokalny punkt dystrybucyjny sieci komputerowej do której będzie możliwość podłączenia nowej instalacji komputerowej w pracowni?

Odpowiedź  : Długość tras kablowych od modernizowanych pomieszczeń do lokalnego punktu dystrybucyjnego to około 25 metrów.
34. Prosimy o informację czy instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia podlega wymianie czy tylko niezbędnym przeróbkom?

Odpowiedź : Instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia podlega niezbędnym przeróbkom i  modyfikacjom.
35. Prosimy o informację czy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne należy podłączyć do szpitalnego monitoringu?

   Odpowiedź : Zamawiający nie posiada monitoringu oświetlenia awaryjnego i     ewakuacyjnego. 
36. Prosimy o informację czy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne należy podłączyć do centralnej baterii, czy wyposażyć oprawy w indywidualne baterie?

              Odpowiedź : Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne należy podłączyć do centralnej baterii .      
37. Prosimy o informację czy Wykonawca ma przewidzieć wykonanie dla sali zabiegowej separacji sieci IT?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga wykonania dla sali zabiegowej separacji sieci IT.

38. Jakiej mocy UPS przewiduje Zamawiający na potrzeby systemu gniazd separowanych?

              Odpowiedź : Moc UPS to 10 kVA typu Bender
39. Prosimy o informację czy w pracowni istnieje zasilanie podstawowe i rezerwowe dla potrzeb systemu gniazd separowanych? Jeśli nie, prosimy o podanie odległości do miejsca z którego należy je wykonać.

              Odpowiedź : Tak istnieje      
40. Czy w przypadku konieczności wymiany czujek p.poż Zmawiający może potwierdzić możliwość wpięcia nowych czujek do istniejącej centrali p.poż.?


  Odpowiedź:   Istnieje możliwość dodania nowych czujek.

41. Prosimy o informację w jakiej odległości od pracowni znajduję się centrala p.poż.,

              Odpowiedź Odległość od centrali SSP do angiografu około 100 m.  
42. Czy Zamawiający posiada system BMS i czy będzie wymagał aby urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne były do niego wpięte? Prosimy o podanie typu systemu.

              Odpowiedź Nie dotyczy.
Dotyczy wzoru umowy:

1. dot. §2 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Uwzględniając fakt, iż kwestie związane z gwarancją sprzętu zostały uregulowane w §18 wzoru umowy - zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w związku z powyższym Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy oddzielnych dokumentów gwarancyjnych (karty gwarancyjnej) oraz wykreślenie odpowiedniego fragmentu z wzoru umowy.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ. 

2. dot. §3 ust. 5

Wykonawca zauważa, że dzień zakończenia czynności odbiorowych może się różnić od rzeczywistej daty zakończenia prac instalacyjnych przez Wykonawcę i uruchomienia aparatury (data sporządzenia protokołu będzie zapewne późniejsza). W związku z powyższym prosimy o zmianę postanowienia w  taki sposób, aby nie było wątpliwości, że za datę realizacji umowy będzie uznawana data faktycznego wykonania zadania przez Wykonawcę. Zwłaszcza, że Zamawiający ustanowił szczegółową procedurę odbioru, która według wskazanych postanowień może zająć nawet 2 tygodnie (zob. §9 ust. 5 i 6). Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o poniższą modyfikację postanowienia:

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień wskazany w protokole odbioru końcowego jako data zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru, o ile w dacie zgłoszenia przedmiot umowy nie wykazywał istnienia wad istotnych, uniemożliwiających odbiór.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ. 

3. dot. §3 ust. 8

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, w jakich wypadkach Zamawiający bierze pod uwagę przedłużenie terminu, o jakim mowa w ww. postanowieniu oraz ile według Zamawiającego mogą potrwać podane, przewidywane okoliczności. 

Odpowiedź : Przyczyną przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia może być w szczególności konieczność wykonania innych prac kolidujących z wykonywanym przedmiotem umowy. Przewidywany termin ewentualnego przedłużenia realizacji to okres do 1 miesiaca. 
4. dot. §3 ust. 11 lit. c)

Uwzględniając uwagi dot. §1 ust. 1 pkt 1) lit. a) wzoru umowy zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia i wykreślenie lit. c.

 Odpowiedź : Zgodnie z SWZ 

5. dot. §5 ust. 2 pkt 8)

W związku z tym, że Wykonawca nie dysponuje faktyczną możliwością pełnego zabezpieczenia sprzętu przed działaniem/zaniechaniem osób trzecich lub zabezpieczenia przed skutkami zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, a mogących mieć miejsce na terenie szpitala pozostającego pod zarządem Zamawiającego zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia w poniższy sposób:

Do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie przedmiotu umowy przed uszkodzenie lub utratą.

Odpowiedź : zamawiający zmienia  §5 ust. 2 pkt 8) następująco : 
Do czasu protokolarnego odbioru dostawy (angiografu) przez Zamawiającego, ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem lub jego utratą ponosi Wykonawca. 

6. dot. §5 ust. 2 pkt 19)

Zwracamy uwagę, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych tj. na podstawie art. 471 k.c. i n. - za skutki zdarzeń, które występują w związku z realizacją umowy lub w  trakcie tej realizacji, wynikające z zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy. Nie jest uzasadnione obciążanie Wykonawcy odpowiedzialnością za przypadek. Wykonawca nie „gwarantuje” realizacji świadczeń objętych przedmiotem umowy, na zasadach w niej opisanych, a „zobowiązuje się” do ich wykonania. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia:

Zapewnienie fizycznego wydzielenia i ochrony pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia od otoczenia i ogólnodostępnej części zaplecza w taki sposób, aby dostęp do niego mieli pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy wykonywaniu tego fragmentu inwestycji, którzy muszą posiadać stosowne identyfikatory.

Odpowiedź  : Zamawiający wyraża zgodę.
7. dot. §5 ust. 2 pkt 30)

Zwracamy uwagę, iż Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za przekazany teren prac po czasie, w którym zrealizował przedmiot umowy, a więc po dacie zwrotu pomieszczeń do Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o poniższą modyfikację:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany mu teren prac, zgromadzone materiały i urządzenia, zrealizowane przez niego przez cały okres realizacji przedmiotu umowy oraz prace wykonane przez poprzedników w zakresie, w którym Wykonawca mógł naruszyć substancje wykonanych przez nich prac.

Odpowiedź  Pozostaja zapisy SWZ .

8. dot. §5 ust. 2 pkt 31)

Wykonawca zwraca uwagę, że nie może ponosić odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych mające miejsce przed odbiorem końcowym (przykładowo zalanie pomieszczeń na skutek awarii instalacji Zamawiającego). Powyższe pozostaje w całkowitej sprzeczności z ogólnymi zasadami odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej Wykonawcy jako dłużnika, wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego, niosąc ze sobą bliżej niesprecyzowane ryzyko związane z kosztami przywrócenia stanu sprzed szkody, zaburzając całkowicie równowagę kontraktową stron. Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia i wskazuje, że zasady ogólne odpowiedzialności Wykonawcy w  wystarczający sposób zabezpieczają interes Zamawiającego.  

Odpowiedź : zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wykreśla pkt 31 z paragrafu 5 ustępu 2 Obowiązki Wykonawcy .
9. dot. §5 ust. 2 pkt 37)

Zamawiający powinien zapewnić Wykonawcy odpowiedni czas na usunięcie stwierdzonych wad. Ustalany każdorazowo w uznaniowy sposób przez Zamawiającego termin w przypadku wystąpienia wad/usterek może naszym zdaniem okazać się niewystarczający zgodnie z przyjętymi powszechnie standardami na rynku urządzeń medycznych. Jednocześnie ww. postanowienie może pozostawać w sprzeczności z pozostałymi ustalonymi w umowie zasadami usuwania wad i usterek w trakcie odbioru i w okresie gwarancji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie postanowienia, wskazując, że reguły i terminy usuwania wad/usterek w okresie odbioru oraz gwarancji / rękojmi zostały uregulowane m.in. w §18 oraz §7 ust. 2.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ .

10. dot. §5 ust. 4

Wykonawca wnosi o wykreślenie obowiązku potwierdzenia opłaty składki ubezpieczeniowej. Aktualnie występujące w obrocie dokumenty, wystawiane przez ubezpieczycieli, potwierdzają w wystarczająco pewny sposób posiadanie ochrony przez ubezpieczonego. Wykonawca zwraca uwagę, że kwestia wysokości składki ubezpieczeniowej może stanowić element tajemnicy przedsiębiorstwa a w związku z tym nie powinna być ujawniana w dowolny sposób podmiotom trzecim. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę . 

11. dot. §5 ust. 5

Naruszenie obowiązku przedłożenia dokumentów może wynikać ze zwykłego przeoczenia (nieintencjonalnego nieprzekazania dokumentacji), a  jednocześnie nie dowodzi braku ochrony ubezpieczeniowej oczekiwanej przez Zamawiającego. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie procedury naprawczej, która w praktyce będzie zapobiegać zbędnym wydatkom Zamawiającego, nawet przy założeniu, że finalnie miałby zostać nimi obciążony Wykonawca. Prosimy zatem o dopisanie do postanowienia zdania ostatniego:

Zawarcie umowy na koszt Wykonawcy, o której mowa w zdaniach poprzedzających będzie możliwe po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego min. 5 dni roboczych na przedłożenie wymaganych dokumentów przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę . 

Zamawiający modyfikuje w umowie w paragrafie 5 zapisy ust  4  i 5 
Było :

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.  

4. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacania składek, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, może potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

  Po modyfikacji : 
3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.  

4. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacania składek, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, może potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

12. dot. §6 ust. 11

Zgodnie z brzmieniem postanowienia Zamawiający uprawniony będzie do dowolnego ukształtowania terminu, w czasie którego Wykonawca zobowiązany będzie do zmiany osób zatrudnionych do realizacji umowy, co pozostaje w sprzeczności z zasadą równowagi kontraktowej. Nadto, wniosek o zmianę pracowników nie powinien opierać się na „uznaniu” a określonych faktach, dyskwalifikujących daną osobę z udziału w realizacji zadania. W związku z powyższym prosimy o zmianę postanowienia:

Zamawiający może w każdym czasie zażądać na podstawie pisemnego uzasadnienia od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli stwierdzi i ustali, że nie wykonują one swoich obowiązków lub wykonują je w sposób nienależyty lub niedbały. Wykonawca jest zobowiązany wymienić osoby, zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie odpowiednio ustalonym przez strony. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie nie powinno trwać dłużej niż 30 dni.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ .

13. dot. §7 ust. 2

Katalog roszczeń Zamawiającego związanych z wykryciem wad przedmiotu umowy powinien być zależny od rodzaju stwierdzonej wady, możliwości jej usunięcia oraz wpływu wady na korzystanie z   przedmiotu zamówienia, tak aby właściwie i proporcjonalnie zabezpieczać interes Zamawiającego i nie generować po stronie Wykonawcy zbędnego ryzyka, które podlega wkalkulowaniu do wartości oferty. Nadto, kwestia usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi została uregulowana w innej części Umowy i nie powinna być kształtowana w odmienny sposób na podstawie osobnych postanowień. Co do kwestii wad nieistotnych – nie ulega kwestii, że powinny być one usuwane jako wady gwarancyjne, a w związku z tym nie mogą stać na przeszkodzie w zrealizowaniu odbioru, co potwierdza orzecznictwo sądowe. Podstawą odmowy odbioru zgodnie z  utrwalonym orzecznictwem SN mogą być wady istotne, tj. takie które uniemożliwiają korzystanie zgodnie z przeznaczeniem lub przeczą celowi zawartej umowy (por. np. wyrok SN z 29.01.2021 r., V  CSKP 10/21). W związku z powyższym zwracamy się z  prośbą o poniższą modyfikację postanowienia:

Jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady są nieistotne nadają się do usunięcia – Wykonawca usunie je w terminie ustalonym przez Strony w protokole, uzasadnionym logistycznie, technicznie i technologicznie a po jego upływie Zamawiający może usunąć wady przy pomocy podmiotów trzecich, obciążając kosztami Wykonawcę;
-jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin uzasadniony technicznie i logistycznie, stosownie do okoliczności, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić;

-
jeżeli wady nie są istotne i nie nadają się do usunięcia, Wykonawca obniża wynagrodzenia zgodnie z §  4 ust 6.
Odpowiedź : 

Zmiany:

§7 ust. 2
Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nie są istotne i nadają się do usunięcia – Zamawiający odnotowuje je w protokole odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie, po jego upływie może usunąć wady przy pomocy podmiotów trzecich, obciążając kosztami Wykonawcę,

- jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć stosowne kary umowne lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy. 
- jeżeli wady nie są istotne i nie nadają się do usunięcia, Wykonawca obniża wynagrodzenia zgodnie z §  4 ust 6.
Ponadto zmiana zapisów§ 9:
§ 9

1. Odbiór Końcowy następuje po wykonaniu wszelkich prac objętych umową, w tym montaż, uruchomienie, szkolenia i pozyskanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie angiografu przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Podstawą zgłoszenia do odbioru końcowego jest:

1) zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy wpisem do dziennika budowy o ile wymagany lub w formie elektronicznej na e-maila Zamawiającego (inwestycje @szpitalzachodni.pl) 
2) dostarczenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami naniesionymi na niej, dokonanymi w toku robót, protokołów prób, badań, pomiarów, rozruchów i uruchomienia urządzeń i prawidłowego działania instalacji, zaświadczeń uzgodnień, pozwoleń właściwych jednostek, atestów i certyfikatów na wbudowane materiały i urządzenia,

3) oświadczenie kierownika budowy dotyczące zgodności wykonanych obiektu budowlanego z dokumentacja powykonwczą - doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulic i chodników oraz przepisami i normami,

4) dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia:

a) dziennik budowy z wymaganymi wpisami o zakończeniu robót i podpisami upoważnionych pracowników Zamawiającego i kierownika budowy,

b) stanowiskowe instrukcje: obsługi, BHP i Ppoż.,

c) instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń,

d) harmonogram, wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji / rękojmi, przeglądów okresowych zainstalowanych urządzeń,

5) zbiorcze zestawienie kosztów w rozbiciu na:

- roboty budowlano-instalacyjne;

- urządzenia w rozbiciu na poszczególne jednostki;

- wyposażenie.

2. Dokumenty o których mowa w ust. 1, powinny być przekazane Zamawiającemu w oryginale przy zgłaszaniu gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego. Dokumenty powinny być ponumerowane, złożone w segregatorach, z opisem ich zawartości.

3. Odbiór końcowy odbywa się pod warunkiem dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.

5. Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć datę odbioru końcowego i rozpocząć czynności odbioru końcowego nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

6. Zakończenie czynności odbioru prac następuje nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty ich rozpoczęcia.

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedmiot zamówienia nie został wykonany w całości, Zamawiający uzna zgłoszenie gotowości do końcowego odbioru za nieważne,
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, Zamawiający wskaże Wykonawcy wady do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie w Protokole odbioru końcowego. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

9. Po upływie terminu na usunięcie wad, Zamawiający w terminie 7 dni dokona odbioru usuniętych wad.
10. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy Strony spisują protokół odbioru zawierający wszelkie ewentualne ustalenia. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
11.Data podpisania protokołu odbioru prac stanowi datę przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy przez Wykonawcę wraz z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie (jeżeli takie będzie wymagane) i musi mieścić się terminie realizacji umowy określonym w § 3  ust. 1 umowy.
14. dot. §7 ust. 4 zd. drugie (2)

Uwzględniając zastrzeżenia dot. treści §5 ust. 2 pkt 37) wzoru umowy - zwracamy się z prośbą o  modyfikację postanowienia w celu uwzględnienia w postanowieniu interesu Wykonawcy i  przywrócenia równowagi kontraktowej stron:

Jeżeli spotkanie w celu sporządzenia protokołu nie odbędzie się z winy Wykonawcy lub jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, Zamawiający określi termin usunięcia wady jako 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy jako 10 dni roboczych od dnia skierowania wezwania.
Odpowiedź : Zamawiający zmienia §7 ust. 4 zd. drugie (2) następująco :
Jeżeli spotkanie w celu sporządzenia protokołu nie odbędzie się z winy Wykonawcy lub jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, Zamawiający określi uzasadniony technologicznie i logistycznie termin ich usunięcia. 
15. dot. §7 ust. 5 zd. pierwsze 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w przypadkach, o których mowa w postanowieniu również w formie mailowej. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia w następujący sposób:

Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub też wykrytych w okresie rękojmi czy gwarancji zawiadomi o tym Zamawiającego w formie pisemnej lub mailowej.
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę .
16. dot. §8 ust. 1 lit. c)

Biorąc pod uwagę argumentację jak dla pytania dotyczącego §1 ust. 1 pkt 1) lit. a) wzoru umowy zwracamy się z prośbą o zmianę postanowienia: 

c)posiadającego certyfikaty/atesty/ licencje,

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ. 
17. dot. §9 ust. 8

Powołując się na uzasadnienie dot. §7 ust. 2 uprzejmie prosimy o następującą modyfikację postanowienia:

Odbiór prac powinien być stwierdzony na piśmie w formie protokołu końcowego odbioru robót nie wykazującego istnienia wad istotnych, podpisanego przez obie Strony umowy.

Odpowiedź : Zamawiający zmienił treść zapisu zgodnie z odpowiedzią na pytanie  13 : 
Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy Strony spisują protokół odbioru zawierający wszelkie ewentualne ustalenia. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

18. dot. §9 ust. 9

Stosownie do uwag dot. §3 ust. 5 oraz zważywszy na potencjalny czas trwania odbiorów od daty zgłoszenia tj. 14 dni, co wynika z treści §9 ust. 5 i 6 - prosimy o odpowiednią modyfikację postanowienia:

Wraz ze zgłoszeniem prac Wykonawca przekaże pozwolenie na użytkowanie (jeżeli takie będzie wymagane). Zgłoszenie prac do odbioru musi mieścić się w terminie realizacji umowy określonym w § 3  ust. 1 umowy.

Odpowiedź : Tak.
19. dot. §12 ust. 1 lit. c)

Zgodnie z dostępnym powszechnie orzecznictwem sądowym - podstawą odmowy odbioru przedmiotu umowy mogą być tylko wady uniemożliwiające korzystanie zgodnie z przeznaczeniem (tzw. wady istotne). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia:

c) Wykonawca nie usunie wad istotnych w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich usunięcie.
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. 
20. dot. §12 ust. 1 lit. d)

Odstąpienie jest każdorazowo najdalej idącym, niekoniecznie korzystnym dla Zamawiającego w skutkach rozwiązaniem. Wezwanie do prawidłowej realizacji umowy w praktyce może zapobiec potrzebie zerwania umowy. Wobec powyższego zwracamy się o modyfikację postanowienia:

d) w przypadku określonym w § 7 ust. 2 tiret 2 umowy – po uprzednim wezwaniu do prawidłowego wykonana i wyznaczeniu odpowiedniego terminu na realizację;
Odpowiedź : Zgodnie z SWZ
21. dot. §14 ust. 3

Uwzględniając potrzebę zapobiegania zbyt pochopnemu sięganiu po narzędzia w postaci zerwania umowy, które każdorazowo będzie skutkować potrzebą znalezienia nowego Wykonawcy po zapewne wyższej cenie proponujemy doprecyzowanie postanowienia:

W przypadku istotnego naruszenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy drugiej Strony.
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę .
22. dot. §15 ust. 3 lit. a)

Zwracamy uwagę, iż wskazane postanowienie przewiduje 21 dniowy termin przewidziany na zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, a więc pozostaje w sprzeczności z §15 ust. 3 lit. d) wzoru umowy przewidującym 30 dniowy termin. W związku z powyższym zwracamy się o ustalenie terminu na zapłatę w lit. a) tak samo jak zostało do określone w lit. d.

Odpowiedź :  Zamawiający zmienia  pkt d) § 15 ust 3 

d) warunki płatności – po odbiorze robót, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej (doręczenie nie dłuższe niż 5 dni od odbioru robót)
23.  dot. §15 ust. 4 i ust. 7 

Zwracamy się z prośbą o zmianę wskazanych w ww. postanowieniach terminów z 7 na „ 5 dni”.
Odpowiedź : Zgodnie z SWZ
24. dot. §19 ust. 5

Wykonawca zwraca się o zmianę postanowienia poprzez wskazanie, że przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia. Powyższa zmiana odpowiada praktyce obrotu, utrwalonym wzorcom ustalania w kontrakcie momentu przejścia autorskich praw majątkowych. 
Odpowiedź : Zgodnie z SWZ
25. dot. §19 ust. 8

Podnosimy, że stosowanie art. 392 k.c. w kwestii przejęcia odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich z tytułu praw autorskich nie jest rozwiązaniem standardowym, stosowanym powszechnie przez Zamawiających. Kwestia zaspokojenia roszczeń osób trzecich winna się realizować na zasadach ogólnych, które nie zwalniają w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem umowy.  Prosimy zatem o modyfikację postanowienia i jednocześnie jego sprostowanie:

W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw autorskich do utworów, do których prawa autorskie majątkowe zostały przeniesione na Zamawiającego w wykonaniu Umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu. 
Odpowiedź : 
Zamawiający poprawia zapis  §19 ust. 8 następująco : W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw autorskich do utworów przeniesionych na Zamawiającego w wykonaniu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego.

26. dot. §19 ust. 10

Jak zostało wskazane wyżej – odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy zawinionych działań i zaniechań, nie zaś „gwarantowania” świadczeń. Wykonawca występuje jako dostawca/usługodawca nie zaś ubezpieczyciel. Dlatego prosimy o modyfikację postanowienia jak niżej:

Wykonawca zobowiązuje się, że licencje udzielone w wyniku realizacji umowy upoważniają do korzystania z oprogramowania na warunkach producenta w celu pełnego wykorzystania wszelkich funkcjonalności aparatów. Licencje objęte Umową zostają udzielone na czas nieoznaczony i upoważniają Zamawiającego do korzystania z licencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ 
Dot, Załącznik nr 3 a 

Pytanie 1 dot. Pkt 4 Załącznika 3 a
Zakres badania pacjenta jest niezwykle istotny z punktu widzenia aplikacyjnego. Incydentalnie mogą zdarzyć się pacjenci o wzroście powyżej 2 metrów. Przy założeniu, ze pacjent nie zostanie ułożony dokładnie na krawędzi stołu od strony głowy zakres wymagany przez Zamawiającego może być niewystarczający. Pragniemy również nadmienić, że wiodący producenci sprzętu angiograficznego mają w swojej ofercie systemy zapewniające zakres badania pacjenta na poziomie 210cm. W związku z powyższym wnosimy o zmianę parametru granicznego na 210cm oraz wprowadzenie premiowania: 210cm - 0pkt 
>210cm 10pkt
Odpowiedź: Pozostaja zapisy SWZ. 
Pytanie 2 dot. Pkt 6 Załącznika 3 a
Zamawiający premiuje głębokość ramienia C w systemie angiograficznym z płaskim detektorem cyfrowym co nie ma sensu merytorycznego, gdyż różnica w systemach oferowanych na rynku jest około 2 cm a system ma możliwość ustawiania statywu z boku stołu pacjenta co skutkuje możliwością wykonania wszelkich badań w pacjenta przez wszystkich oferentów na rynku co wyklucza sensowność takiego premiowania. Prosimy o usunięcie premiowania jako merytorycznie nieuzasadnione.
Odpowiedź: Pozostaja zapisy SWZ.
Pytanie 3 dot. Pkt 11 Załącznika 3 a
Zamawiający premiuje szybkość ruchów statywu przy angiografii rotacyjnej co nie ma sensu merytorycznego, gdyż różnica w systemach oferowanych na rynku jest około 5 °/s co przenosi się na około 0,1 s na czas trwania skanu a więc ilość zużytego środka cieniującego jest identyczna a premiowanie sztuczne i merytorycznie nieuzasadnione. Prosimy o usunięcie premiowania jako merytorycznie nieuzasadnione.
Odpowiedź: Pozostaja zapisy SWZ.
Pytanie 4 dot. Pkt 15 Załącznika 3 a
Zamawiający premiuje parametr w taki sposób, że wszyscy potencjalni Wykonawcy dostają taką samą ilość punktów co wyklucza zasadę premiowania. Ilość pozycji statywu jest niezmiernie istotna z punktu widzenia ergonomii pracy i czasu wykonywania zabiegów a różnice między oferentami są znaczące. Wnosimy o zmianę premiowania wg. poniższego co zapewni zamawiającemu otrzymanie najlepszego rozwiązania na rynku:
≥ 200 - 10 pkt
≥ 100 - 5 pkt
< 100 - 1 pkt
Odpowiedź: Pozostaja zapisy SWZ.

Pytanie 5 dot. Pkt 20 Załącznika 3 a
Zamawiający premiuje rozwiązanie mechaniczne zamiast nowoczesne rozwiązanie elektroniczne. Prosimy o zmianę premiowania na nowoczesną technologię wg. poniższego co zapewni Zamawiającemu otrzymanie najlepszego rozwiązania na rynku: 
Mechaniczny obrót detektora (bez zmiany pola widzenia detektora) - 0 pkt
Elektroniczny (ze zmianą pola widzenia) obrót obrazu - 10 pkt
Odpowiedź: Pozostaja zapisy SWZ.

Pytanie 6 dot. Pkt 24 Załącznika 3 a
Zakres obrotu stołu pacjenta jest niezmiernie istotny w przypadku konieczności wykonywanie resuscytacji albo ewakuacji pacjenta. Prosimy o wprowadzenie premiowania wg. poniższego co zapewni Zamawiającemu otrzymanie najlepszego rozwiązania na rynku:
≥ 270° - 10 pkt
≥ 250° - 5 pkt
< 250° - 0 pkt
Odpowiedź: Pozostaja zapisy SWZ.

Pytanie 7 dot. Pkt 25 Załącznika 3 a
Zamawiający premiuje parametr w taki sposób, że wszyscy oferenci dostają taką samą ilość punktów co wyklucza zasadę premiowania. Przesuw poprzeczny płyty pacjenta jest niezmiernie istotny z punktu widzenia ergonomii pracy i czasu wykonywania zabiegów. Wnosimy o zmianę premiowania wg. poniższego co zapewni zamawiającemu otrzymanie najlepszego rozwiązania na rynku:
≥ 36 cm -10 pkt
≥ 30 cm - 5 pkt
< 30 cm - 0 pkt
Odpowiedź: Pozostaja zapisy SWZ.

Pytanie 8 dot. Pkt 42 Załącznika 3 a
Pragniemy zwrócić uwagę, że różni producenci dobierają różne parametry ekspozycji w zależności od grubości i gęstości pacjenta w związku z tym zasadne jest premiowanie ilości parametrów dobieranych automatycznie a nie konkretnych parametrów, które mogą zaoferować niektóre firmy. Wnosimy zatem o premiowanie wg. poniższego :
3 parametry – 0 pkt
4 parametry – 5 pkt
5 parametrów – 10 pkt
Odpowiedź: Pozostaja zapisy SWZ.

Pytanie 9 dot. Pkt 46 Załącznika 3 a
Zamawiający premiuje rozwiązanie technologiczne a nie aplikacyjne, które nie ma żadnego wpływu na przebieg badania. Wnosimy skasowanie premiowania jako merytorycznie nie uzasadnione a w sztuczny sposób premiujące niektórych oferentów.
Odpowiedź: Pozostaja zapisy SWZ.

Pytanie 10 dot. Pkt 49 Załącznika 3 a
Pojemność cieplna anody jest niezmiernie istotna dla przebiegu procedur, gdyż czym większy ten parametr tym mniejsze prawdopodobieństwo obniżenia parametrów ekspozycji a nawet przegrzania systemu. Wnosimy o wprowadzenie premiowania wg. poniższego co zapewni Zamawiającemu otrzymanie najlepszego rozwiązania na rynku:
≥ 6000 kHU - 10 pkt
≥ 5500 kHU - 5 pkt
< 5500 kHU - 0 pkt
Odpowiedź: Pozostaja zapisy SWZ.

Pytanie dot. Pkt 50 Załącznika 3 a
Pojemność cieplna kołpaka jest niezmiernie istotna dla przebiegu procedur, gdyż czym większy ten parametr tym mniejsze prawdopodobieństwo obniżenia parametrów ekspozycji a nawet przegrzania systemu. Wnosimy o wprowadzenie premiowania wg. poniższego co zapewni Zamawiającemu otrzymanie najlepszego rozwiązania na rynku:
≥ 9000 kHU - 10 pkt
≥ 7500 kHU - 5 pkt
< 7500 kHU - 0 pkt
Odpowiedź: Pozostaja zapisy SWZ.


Pytanie 11 dot. Pkt 57 Załącznika 3 a
Zamawiający premiuje parametr w taki sposób, że wszyscy oferenci dostają taką samą ilość punktów. Dodatkowa filtracja promieniowania jest niezmiernie istotna z punktu widzenia obniżenia dawki promieniowania czyli bezpieczeństwa pacjenta. Wnosimy o zmianę premiowania wg. poniższego co zapewni zamawiającemu otrzymanie najlepszego rozwiązania na rynku:
≥ 1,0 - 10 pkt
≥ 0,5 - 5 pkt
< 0,5 - 0 pkt
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 12 dot. Pkt 59 Załącznika 3 a
Tak zdefiniowany parametr przez Zamawiającego nie ma uzasadnienia merytorycznego. Z punktu widzenia ochrony radiologicznej zarówno pacjenta jak i personelu istotne jest utrzymywanie stałej filtracji niezależnie od grubości części badanej, gdyż przy wzroście grubości części anatomicznej rośnie ilość promieniowania rozproszonego w ciele pacjenta. Ma to wpływ na ochronę radiologiczną jak i uzyskiwaną jakość obrazu. Duża filtracja dodatkowa lampy RTG istotna jest w przypadku dużej masy pacjenta, gdyż wówczas promieniowanie rozproszone jest największe. Wnioskujemy o zmianę parametru na: 
,,Automatyczny dobór stałej filtracji lampy RTG zależnej od programu anatomicznego i aktualnego pola widzenia detektora ,których zmiana jest dostępna z poziomu użytkownika – 10 pkt. 
Inne rozwiązanie - 0 pkt
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 13 dot. Pkt 65 Załącznika 3 a
Liczba pól widzenia detektora jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta - dobór dawki promieniowania oraz ergonomii pracy. Czołowi producenci systemów angiograficznych posiadają w swojej ofercie systemy z liczbą pól widzenia detektora równą 8. Wnosimy o zmianę parametru wymaganego na min. 8 i usunięcie premiowania.
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 14  dot. Pkt 79 Załącznika 3 a
Zamawiający premiuję zarówno systemy redukcji dawki dodatkowe, opcjonalne bazujące na dodatkowym rekonstruktorze obrazu, na ta chwilę najlepsze na rynku gdyż poparte oficjalnymi badaniami naukowymi jak i standardowe wyposażenie angiografia, które zawsze musi być zaoferowane. Wnosimy o skasowanie drugiej części parametru jako nie uzasadnione merytorycznie i w sposób sztuczny preferujące firmę Siemens. Wnosimy o zmianę parametru wg. poniższego oraz zmianę premiowania na:
System redukcji dawki, dodatkowy opcjonalny, działający niezależnie od zmian ustawień w oferowanym angiografie: przesłon, kratkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID - obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do angiografia bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Tak 20 pkt Nie - 0 pkt 
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.
Pytanie dot. Pkt 105 Załącznika 3 a
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający w tym punkcie premiuje funkcjonalność realizowaną przez system cyfrowy angiografia a nie przez zewnętrzną stację postprocesingową, co zapewni zamawiającemu otrzymanie najlepszego rozwiązania na rynku.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15 dot. Pkt 119 Załącznika 3 a
Zamawiający w pkt 19 zaznaczył, ze premiuję tylko jedno rozwiązanie, prosimy o zachowanie spójności i konsekwencji w pkt 119 czyli : 
Punkty nie sumują się w przypadku zaoferowania funkcjonalności spełniających więcej niż jedno opisane kryterium.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16 dot. Pkt 141 Załącznika 3 a
Zamawiający wyklucza nas z postępowania, prosimy o zmianę parametru na: 
Integracja z systemami do automatycznego obliczania współczynnika rezerwy wieńcowej FFR i wskaźnika spoczynkowego: DFR lub iFR w oparciu o pomiar za pomocą urządzeń min. 3 producentów co pozwoli naszej firmie złożyć ważną nie podlegającą wykluczeniu ofertę.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza  obliczania współczynnika rezerwy wieńcowej FFR i wskaźnika spoczynkowego: DFR lub iFR w oparciu o pomiar za pomocą urządzeń min. 3 producentów poprzez  integrację z systemami automatycznymi



Pytanie 17 dot. Pkt 146 Załącznika 3 a
Zamawiający wyklucza nas z postępowania, gdyż umieścił ten parametr w dziale System hemodynamiczny wykluczając tym samym producentów, w których rozwiązaniach integracja z systemami HIS/RIS/PACS odbywa się przez system cyfrowy angiografu. Prosimy o przeniesienie parametru do:
Zaawansowane oprogramowanie kliniczne (systemu cyfrowego lub stacji roboczej do rekonstrukcji 3D), co pozwoli naszej firmie złożyć ważną ofertę i nie wykluczy nas z postępowania.
Integracja z systemami HIS/RIS/PACS powinna odbywać się w angiografie raz (integralność danych) i dla użytkownika (Zamawiającego) nie ma znaczenia w której z integralnych części angiografu,
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza integracje z systemami HIS/RIS/PACS również poprzez  system cyfrowy angiografu

1. Dotyczy: Załącznik nr 3a do SWZ, pkt. 14 

Zamawiający ocenia wyposażenie systemu w „ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym uruchamianym ręcznie hamulcem zamocowanym na uchwycie statywu” i przyznaje punkty za realizację „po dwóch stronach statywu” lub „po jednej stronie statywu”. Tak sformułowany parametr jest dla nas niezrozumiały.

Nie jest dla nas jasne, czy Zamawiający ocenia fakt wyposażenia statywu w „uchwyt” lub „uchwyty” (dodajmy: całkowicie zbędne przy przesuwaniu statywu), wyposażenia statywu w hamulec i jego dostępność z różnych stron, czy fakt, że hamulec został umieszczony specyficznie „na uchwycie” i taki sposób montażu jest realizowany „po obu stronach statywu” lub „po jednej stronie statywu”.

Co więcej, wskazujemy na małe prawdopodobieństwo potrzeby „ręcznego ustawiania” statywu o wadze kilkaset kilogramów, dysponując jednocześnie statywem poruszanym silnikowo (zgodnie z pkt. 3 i 13). Tego typu funkcjonalność mogłaby mieć sens tylko w tak mało prawdopodobnej sytuacji jak konieczność awaryjnego uwolnienia pacjenta przy jednoczesnym zaniku zasilania. Pozwalamy sobie jednak zauważyć, że na tę okoliczność użytkownik będzie miał do dyspozycji system zasilania awaryjnego (zgodnie z pkt. 153). Rozwiązanie kwestii awaryjnego uwalniania pacjenta w sposób opisany przez Zamawiającego, daleki od współczesnych standardów, wydaje się co najmniej zaskakujące.

Dlatego też wnosimy o usunięcie tego parametru. 

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ. 

2. Dotyczy: Załącznik nr 3a do SWZ, pkt. 19 

Zamawiający wymaga, aby oferowany angiograf był wyposażony w system zabezpieczenia pacjenta przed kolizją i przyznaje różną ilość punktów w zależności od technologii wykorzystanej do jego konstrukcji. Uważamy, że Zamawiający powinien wskazać funkcjonalności, których oczekuje, nie zaś premiować określony sposób ich realizacji. 

Niezależnie od powyższego pozwalamy sobie wyrazić zdziwienie, że Zamawiający preferuje zaoferowanie systemu pojemnościowego, zważywszy jego powszechnie znaną wrażliwość na wilgoć i konieczność dezaktywowania np. na czas wykonywania angiografii rotacyjnej, tym samym – całkowitą nieprzydatność w zastosowaniach, do jakich Zamawiający planuje zakupić aparat.

Ze względu jak powyżej wnosimy o usunięcie oceny tego parametru.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ. 

3. Dotyczy: Załącznik nr 3a do SWZ, pkt. 41

Zamawiający wymaga podania maksymalnego prądu przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska i aktywny mechanizmie redukcji promieniowania resztkowego i ocenia ten parametr. 

W związku z nieuczciwymi praktykami niektórych wykonawców obserwowanymi w ostatnim czasie, którzy próbują wprowadzić zamawiających w błąd w celu nieuprawnionego zdobycia dodatkowych punktów, prosimy o potwierdzenie, że deklarowana wartość musi być możliwa do uzyskania w warunkach typowego zabiegu, po wybraniu standardowego programu fluoroskopii (a nie np. po wprowadzeniu aparatu w tryb serwisowy).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza że wymagana jest wartość uzyskiwana w warunkach przeprowadzanego zabiegu

4. Dotyczy: Załącznik nr 3a do SWZ, pkt. 55, 100, 106, 114, 115, 116, 117 

Zamawiający ocenia realizację szeregu funkcjonalności systemu za pośrednictwem obrazu wyświetlanego na panelu dotykowym angiografu w sali badań.

Zwracamy uwagę, że rozwiązanie równoważne (tj. realizacja ww. funkcjonalności za pomocą modułu sterowania systemem cyfrowym i graficznego interfejsu użytkownika wyświetlanego na monitorze opisanym w pkt. 68) jest w praktyce nie tylko wygodniejsze (z naszego doświadczenia wynika, że użytkownicy często przykrywają moduły sterowania osłonami sterylnymi, zaś wyświetlanie obrazu na monitorze nie wymaga odwracania wzroku operatora, co – szczególnie przy trudniejszych zabiegach – może go dekoncentrować), a sam obraz jest większy i wyższej jakości. 

Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowanie takiego rozwiązania Zamawiający również nagrodzi punktami, co najmniej w takiej samej wysokości jak rozwiązanie oparte o panel dotykowy.

Odpowiedź :  Zgodnie z SWZ .
5. Dotyczy: Załącznik nr 3a do SWZ, pkt. 75

Zamawiający wymaga wyprowadzenia sygnału z monitora min. 55” do „systemu dystrybucji wideo opisanego poniżej”. W dalszej części OPZ Zamawiający nie opisał jednak takiego systemu, nie wskazał, jakiego typu rozwiązaniem dysponuje, ani w jakim standardzie sygnały wizyjny powinien być zapewniony przez wykonawcę. W związku z tym prosimy o usunięcie tego parametru lub potwierdzenie, że udostępnienie gniazda DVI lub HDMI umożliwiające skopiowanie w rozdzielczości Full HD (1920x1080) sygnału wyświetlanego na monitorze wymienionym w pkt. 68 spełni wymóg Zamawiającego.

Odpowiedź; Zamawiający  potwierdza
6. Dotyczy: Załącznik nr 3a do SWZ, pkt. 79

Zamawiający ocenia zaoferowanie systemu redukcji dawki. Czy Zamawiający zechce zwiększyć liczbę punktów przyznawanych za ten parametr?

Zwracamy uwagę, że np. za określony kształt interfejsu użytkownika (pkt. 55, 100, 106, 114, 115, 116, 117) wykonawcy mogą uzyskać łącznie aż 55 pkt. Wydaje się to niewspółmiernie dużą liczbą w stosunku do ilości tylko 10 punktów, które można uzyskać za zaoferowanie funkcjonalności przekładających się na zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta i personelu Pracowni.

Odpowiedź; Zgodnie z SWZ.
7. Dotyczy: Załącznik nr 3a do SWZ, pkt. 88

Zamawiający wymaga, aby pojemność dysków oferowanego aparatu umożliwiała zapis co najmniej 50 000 obrazów w matrycy co najmniej 1024 na 1024 i głębokości min. 10 bit bez kompresji stratnej. 
Czy Zamawiający zechce usunąć  pomyłkę i zmieni wymóg w zakresie głębokości na „min. 12 bit”, co pozwoli zachować spójność ze współczesnymi standardami oraz zapisami pkt. 84? Prosimy zauważyć, że 2 bity różnicy to 4-krotność ilości zapisywanych informacji!

Odpowiedź;

Zamawiający poprawia wymóg w zakresie głębokości na min 12 bit (omyłka) .
8. Dotyczy: Załącznik nr 3a do SWZ, pkt. 93

Zamawiający wymaga zaoferowania angiografii rotacyjnej jedynie w trybie DR. Jednocześnie, w pkt. 108 Zamawiający wymaga rekonstrukcji wysokokontrastowej z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR i DSA.

Tryb subtrakcyjny (DSA) zdecydowanie ma uzasadnienie klinicznie, jeśli Zamawiający zamierza wykorzystywać system do obrazowania naczyń obwodowych (w tym mózgowych). Z kolei samo obrazowanie rotacyjne bez rekonstrukcji 3D praktycznie nie ma dziś znaczenia i nie jest nawet dostępne w nowocześniejszych systemach.

Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga szybkiej angiografii rotacyjnej w trybach DR i DSA, umożliwiającej rekonstrukcję obrazów 3D.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szybkiej angiografii rotacyjnej w trybach DR i DSA, umożliwiającej rekonstrukcję obrazów 3D.

9. Dotyczy: Załącznik nr 3a do SWZ, pkt. 105 

Zamawiający ocenia „wykonywanie ww. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji

Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jakie korzyści kliniczne lub użytkowe mogłaby dawać realizacja tego typu funkcjonalności. Widzimy za to zdecydowanie ryzyko pomylenia danych pacjenta w trakcie zabiegu, dlatego też  wnosimy o  usunięcie tego punktu. 

Odpowiedź; Zgodnie SWZ

10. Dotyczy: Załącznik nr 3a do SWZ, pkt. 107  

Zamawiający ocenia „zmianę programów anatomicznych w trakcie trwania fluoroskopii”. Prosimy o usunięcie tego parametru.

Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jakie korzyści kliniczne lub użytkowe mogłaby dawać realizacja tego typu funkcjonalności. Widzimy za to niebezpieczeństwo pomyłki operatora w aspekcie świadomości wybranego protokołu obrazowania, dlatego też  wnosimy o  usunięcie tego punktu. 

Odpowiedź: Zgodnie SWZ

11. Dotyczy: Załącznik nr 3a do SWZ, pkt. 118  

Zamawiający wymaga zaoferowania oprogramowania do wzmacniania obrazu stentów wieńcowych „działające zarówno w czasie rzeczywistym jak i w postprocessingu”. 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga również dodatkowej funkcjonalności, polegającej na stabilizacji obrazu ruchomego stentu, pozwalającej na uzyskiwanie wzmocnionego obrazu w trakcie pozycjonowania stentu tj. bez przerywania promieniowania w celu postprocessingu obrazu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że wymaga dodatkowej funkcjonalności, polegającej na stabilizacji obrazu ruchomego stentu, pozwalającej na uzyskiwanie wzmocnionego obrazu w trakcie pozycjonowania stentu tj. bez przerywania promieniowania w celu postprocessingu i lub w czasie rzeczywistym obrazu.
12. Dotyczy: Załącznik nr 3a do SWZ, pkt. 120 

Czy Zamawiający zechce uzupełnić parametr o wymóg graniczny, co umożliwi wykonawcom prawidłowe obliczenie ceny oferty?

Odpowiedź;  Tak, nastąpiła oczywista omyłka . Składając ofertę Należy w załączniku nr 3a  potwierdzić wymagany parametr. 
13. Dotyczy: Załącznik nr 3a do SWZ, pkt. 140 

Zamawiający wymaga, aby oferowana stacja hemodynamiczna umożliwiała pomiar i jednoczesną prezentację jedynie min. 2 ciśnień inwazyjnych. Pozwalamy sobie zauważyć, że typowe rozwiązania funkcjonujące na rynku zapewniają korzystanie z większej liczby kanałów pomiarowych. Umożliwia to wykonywanie zabiegów o różnym stopniu komplikacji, a także zapewnia wygodne korzystanie z dodatkowych urządzeń np. do pomiaru rezerwy wieńcowej (FFR i pokrewne). Pomiar jedynie 2 ciśnień wydaje się rozwiązaniem odbiegającym od możliwości współczesnych urządzeń i może prowadzić do obniżonego komfortu pracy użytkowników.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o zmianę wymogu na „min. 4 ciśnień”.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza
14. Dotyczy załącznika nr 3a do SWZ pkt 152 

Celem zaoferowania możliwie optymalnego z perspektywy klinicznej i użytkowej aparatu USG, zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie aparatu USG wyposażonego w glowicę sektorową o następujących cechach:
głębokość obrazowania min. do 24 cm, częstotliwość 1,6-3,7 MHz, kąt 90° - 1 szt.

oraz umozliwiającego uzyskanie wymienionych jak niżej trybów obrazowania:

 B-mode, M-Mode, Color Dopler, Pulse Wave Doppler, Obrazowanie Harmoniczne z kodowaniem cyfrowym, Color Flow

Odpowiedź; Tak zamawiający  dopuszcza .
15. Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ „Wykaz oferowanego okresu gwarancji, warunków gwarancji jakości i rękojmi oraz szkolenia personelu obsługującego oferowane urządzenie” pkt 3 w tabeli

Czy Kupujący dopuszcza reakcję zdalną serwisu w postaci diagnostyki z wykorzystaniem połączenia internetowego i telefonicznego? Czas 48 godzin może nie być zachowany, jeżeli dniem następnym po zgłoszeniu jest święto lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Odpowiedź; Zamawiający  wyraża zgodę

16. Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ „Wykaz oferowanego okresu gwarancji, warunków gwarancji jakości i rękojmi oraz szkolenia personelu obsługującego oferowane urządzenie” pkt 5 w tabeli

Czy Zamawiający rozumie dni robocze jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź;  nie dotyczy, pkt 5  załącznika nr 9 został wykreślony
17. Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ „Wykaz oferowanego okresu gwarancji, warunków gwarancji jakości i rękojmi oraz szkolenia personelu obsługującego oferowane urządzenie” pkt 5 w tabeli: 
Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów angiograficznych jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczania urządzeń zastępczych.

Odpowiedź; Tak, pkt 5  załącznika nr 9 został wykreślony .
18. Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ „Wykaz oferowanego okresu gwarancji, warunków gwarancji jakości i rękojmi oraz szkolenia personelu obsługującego oferowane urządzenie” pkt 7 w tabeli

Prosimy o doprecyzowanie że zapis ten dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterki które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy.
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.  Zmiana   pkt 7 na :

 „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności urządzenia uniemożliwiającej wykonywanie zabiegów”.

19. Dotyczy załącznika nr 10 do SWZ wzór umowy §18 ust.12 g

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma tu na myśli aktualizacje przeprowadzane w ramach dostarczonej konfiguracji/platformy sprzętowej danego systemu

Odpowiedź : Tak. 
20. Dotyczy załącznika nr 10 do SWZ wzór umowy §18 ust.14

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż sprzęt medyczny standardowo podlega różnym naprawom i interwencjom serwisowym w trakcie cyklu życia z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca wnosi o usunięcie lub modyfikację zapisu – gwarancja na sprzęt medyczny powinna być nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie elementu lub istotnej naprawie długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na sprzęt medyczny nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania urządzenia. 

Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na następującą modyfikację: 

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast elementu lub modułu Sprzętu wadliwego element lub moduł nowy, wolny od wad, lub dokonał istotnych napraw Sprzętu (podzespołu itp.), termin gwarancji nie biegnie na nowo.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia pkt 14 w paragrafie 18  następująco :
Na elementy wymieniane za wyjątkiem elementów zużywalnych jak lampa rtg oraz detektor

okres gwarancji będzie biegł na nowo, zaś na elementy naprawiane i zużywalne okres gwarancji będzie ulegał wydłużeniu o czas naprawy tych elementów.

21. Dotyczy załącznika nr 10 do SWZ wzór umowy §18 ust.15, 

Prosimy  o rezygnację z wymagania wymiany sprzętu na nowy, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowania i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź : Zamawiający zmienia pkt 15 w paragrafie 18 następująco : 
Jeżeli w okresie gwarancji urządzenie (angiograf) okaże się wadliwe, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady poprzez naprawę urządzenia lub wymianę wadliwej części/modułu na pełnowartościowe (nowe oraz wolne od wad), zachowując parametry wskazane w  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do Umowy), w terminach określonych w pkt 17 niniejszego paragrafu .

22. Dotyczy załącznika nr 10 do SWZ wzór umowy §18 ust.22, 

Prosimy  o rezygnację poprzez wykreślenie niniejszego ustępu lub alternatywnie na zmianę brzmienia niniejszego ustępu, w następujący sposób „Obligatoryjna wymiana elementu/podzespołu przedmiotu Zamówienia na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia trzeciej awarii tego samego elementu lub podzespołu“  

Niniejszą prośbę argumentujemy faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym ponieważ  powodowałaby nieuzasadnione koszty związane z potencjalnym ryzkiem po stronie oferenta, które musiałby ponieść Zamawiający jako element cenotwórczy, mimo iż ryzyko to może się nigdy nie zrealizować. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
23. Dotyczy załącznika nr 10 do SWZ wzór umowy §18 ust.34, 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ww. ustępu zgodnie z poniższym brzmieniem:

„Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji do dostarczenia elementu/podzespołu przedmiotu dostawy wolnego od wad.“

Niniejszą prośbę argumentujemy faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia lub przedmiotu dostawy w sytuacji kiedy wadliwa jest jedynie konkretna część lub podzespół byłaby niezasadna pod względem ekonomicznym i logistycznym ponieważ  powodowałaby nieuzasadnione koszty związane z potencjalnym ryzkiem po stronie oferenta, które musiałby ponieść Zamawiający jako element cenotwórczy, mimo iż ryzyko to może się nigdy nie zrealizować. 

Odpowiedź: Zamawiający w pkt 34 paragrafu 18 dodaje kolejne zdanie o następującym brzmieniu:  „W uzasadnionych przypadkach, termin ten, za zgodą Zamawiającego może ulec stosownemu przedłużeniu.”
24. W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania1 przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez Producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

1- dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności

 Odpowiedź : 
Zamawiający potwierdza umożliwienie łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download).

25. Dotyczy załącznika nr 10 do SWZ wzór umowy §18 ust.17 i 18

Czy Zamawiający potwierdza, że rozumie dni robocze jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź; Tak
26. Dotyczy załącznika nr 10 do SWZ wzór umowy §18 ust.25

Prosimy o usunięcie niniejszego ustępu, Wykonawca nie może akceptować nieznanych kosztów.

Wykonawca nie może zobowiązać się w tym zakresie, skoro Zamawiający nie może określić ilości i ceny takich badań – patrz: art. 99 ustawy Pzp. Tym bardziej, że interesy Zamawiającego chronią zastrzeżone kary umowne oraz prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

Odpowiedź; Zgodnie z SWZ. 
27. Dotyczy załącznika nr 10 do SWZ wzór umowy §18 ust.33

Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z tego wymagania.

Odpowiedź; Zgodnie z SWZ. 
28. Dotyczy załącznika nr 10 do SWZ wzór umowy §11 Kary Umowne ust.1 a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę, celem doprecyzowania:

„a)
za zwłokę w dostawie sprzętu będącego przedmiotem umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 4 pkt 1 1 (wynagrodzenia za dostawę sprzętu ), liczone za każdy dzień zwłoki.”?

Odpowiedź; Tak.
29. Dotyczy załącznika nr 10 do SWZ wzór umowy §11 Kary Umowne ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie poniższego zapisu:

„z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność  w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia  ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. 

Odpowiedź; Zgodnie z SWZ. 

30. Dotyczy załącznika nr 13 do SWZ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

„Podmiot przetwarzajacy może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie. 

(2)
Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem ……………………………….

(3)
Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

(4)
Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji. 

(5)
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń. 

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

a.
zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

b.
podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

(6)
W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących  na podprzetwarzającym. 

(7)
W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.“

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

Odpowiedź :  Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający poprawia  zapisy w Umowie powierzenia :
1) W  tabeli w paragrafie 1 ust 1 

	LP
	Numer

procedury
	Data zawarcia
	Przedmiot umowy – cel i charakter przetwarzania
	Kategoria osób których dane dotyczą – rodzaj powierzonych danych osobowych
	Czas przetwarzania
	Podpowierzenie

	1
	
	
	określenie warunków przetwarzania danych osobowych w związku z dostawą sprzętu medycznego - angiografu wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem, instruktażem/szkoleniem, integracją z systemem PACS/RIS/HIS, włącznie z pracami integracyjnymi dostawcy oprogramowania , adaptacją pracowni Zamawiającego i przekazaniem do użytkowania w pełni funkcjonalnego sprzętu"
	pacjenci, dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane szczególnej kategorii o stanie zdrowia, tj. imię, nazwisko, pesel, adresy: zamieszkania, zameldowania, korespondencyjny, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, dane o stanie zdrowia: wynika badań wraz z opisami, zdjęcia rentgenowskie i inne dane."
	"do czasu zwrócenia lub usunięcia danych osobowych w związku z żądaniem Administratora danych, po wygaśnięcia umowy głównej lub w przypadku zaistnienia innych istotnych warunków (np. naruszenia ochrony danych osobowych)."
	Tak


2) W paragrafie  1 ust 2 

Administrator powierza dotychczasowe powierzenie oraz nadal powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Przetwarzającego w związku z realizacją w/w Umowy Głównej/Umów Głównych, w celu i zakresie wskazanym powyżej, a Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe, zgodnie z wymogami i warunkami obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, w tym z treścią Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE. Strony oświadczają, że powierzone dane osobowe, będą przetwarzane tylko na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

31. Prosimy o wykreślenie wymogu dostarczenia decyzji WSSE na stosowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu konieczne do odbioru przez WSSE.  Angiograf oraz pracownia wymaga zezwolenia na użytkowanie wydanego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, jednak formalnie stroną wnioskującą do WSSE jest zgodnie z przepisami właściciel i użytkownik aparatu, a nie dostawca/wykonawca. Również dokumenty stanowiące załącznik do wniosku tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań na następujące : „Przekazanie do użytkowania wraz wykonaniem wymaganych testów akceptacyjnych, specjalistycznych itp. po uruchomieniu angiografu i wszystkich wymaganych pomiarów oraz dostarczenie atestów, certyfikatów i innych dokumentów dotyczących urządzenia, a niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie wydawanego przez WSSE”.

Odpowiedź : Zamawiający  nie wraża zgody, zgodnie z SWZ .
32. W przypadku odmowy na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że protokół końcowy zostanie podpisany po realizacji zadania, rozumianym jako wykonanie dostawy , instalacji, uruchomienia i przekazanie do użytkowania angiografu wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych, a sam czas oczekiwania na wydanie decyzji WSSE nie będzie wliczany do czasu realizacji całego zadania. Termin uzyskania zezwolenia nie jest w żadnym stopniu zależny od Wykonawcy.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, że Czas oczekiwania na wydanie decyzji WSSE nie będzie wliczany do czasu realizacji całego zadania. 
33. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie istniejącego/archiwalnego projektu osłon stałych wraz z wskazaniem założeń do tego projektu: szacowana tygodniowa ilości badań, wartość napięcia, natężenia prądu oraz czasu ekspozycji dla planowanych badań. Dane są niezbędne do nowego projektu osłon stałych.

Odpowiedź : Archiwalny projekt osłon w załączeniu.

34. Prosimy Zamawiającego o opublikowanie/udostępnienie planu pomieszczeń przewidzianych do projektu osłon radiologicznych z uwidocznieniem: grubości ścian, technologii wykonania ścian i tynków oraz osłon radiologicznych. 

Odpowiedź : Archiwalna opinia techniczna  w załączeniu.

35. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy wyznaczy termin przekazania pomieszczeń objętych adaptacją. Prosimy, aby w przypadku zwłoki z wydaniem pomieszczeń, termin realizacji zadania został wydłużony o ten czas zwłoki.

Odpowiedź : Potwierdzamy
36. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach dostawy urządzenia głównego dysponuje pomieszczeniami/ pomieszczeniem umożliwiającym magazynowanie do czasu wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych dla montażu angiografu.

Odpowiedź : Potwierdzamy
37. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza dostawę do specjalistycznego magazynu zewnętrznego?

Odpowiedź : Nie dotyczy.

38. Prosimy Zamawiającego o informację czy budynek posiada aktualną ekspertyzę ppoż? Jeżeli tak, prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź : Budynek posiada aktualna ekspertyzę ppoż., skan ekspertyzy  w załączeniu.
39. Prosimy o udostepnienie aktualnej/ archiwalnej dokumentacji wszystkich branż m.in.: architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej oraz wszelkich projektów niezbędnych do prawidłowego oszacowania prac oraz kosztów z nich wynikających.

Odpowiedź : Przesyłamy skan archiwalnej  dokumentacji adaptacji pomieszczenia z 2009r. jaką dysponuje Zamawiający. Pozostałą niezbędną dokumentację archiwalną Zamawiający udostępnił do wglądu  w czasie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego. 
40. Prosimy Zamawiającego o podanie obecnego przekroju kabla zasilającego doprowadzonego do pomieszczenia angiografu w celu weryfikacji czy jest wystarczający oraz poproszę o podanie gdzie jest zlokalizowana rozdzielnia, z której zasilany jest ten WLZ i jaka jest przybliżona odległość trasowa?

Odpowiedź : Kabel zasilający – YKY 5x50 mm2, odległość od rozdzielnicy  ok. 60 m
41. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje odpowiednim zapasem mocy dla angiografu (staly pobór mocy 14 kVA, chwilowy 162 kVA).

Odpowiedź : TAK, ale trzeba odbudować pole liniowe w Rozdzielni  RNN3.

42. W nawiązaniu do wizji lokalnej i zakresu adaptacji wskazanego podczas wizji prosimy Zamawiającego: 

a) potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał tylko dokumentacji powykonawczej w zakresie obejmującym adaptację wskazanych pomieszczeń

b) prosimy Zamawiającego o jasne doprecyzowanie zakresu adaptacji w związku z rozbieżnościami w zapisach SWZ oraz projekcie umowy. 

Odpowiedź : 
a) zgodnie z SWZ zamawiający będzie wymagał dokumentacji wykonawczej i powykonawczej

b)  zgodnie z OPZ oraz odpowiedzią na pytanie nr 43
Dodatkowo Zamawiający zmienia paragraf 2 ust 1 pkt 4 a) następująco :
1) w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń Wykonawca jest obowiązany w szczególności do:

a) wykonania i ukończenia robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą z należytą starannością, najlepszą wiedzą i zdolnościami, stosownie do postanowień umowy oraz innych dokumentów umownych, przepisów polskiego prawa, oraz zasad sztuki budowlanej, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w granicach przedmiotu zamówienia,
Dodatkowo Zamawiający zmienia Paragraf 6 ust 5 pkt 1 następująco :

Paragraf 6 ust 5 pkt 1 

a) Ustanawia projektantów  posiadających wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane we wszystkich branżach obejmujących kompletny zakres prac projektowych. 
W sytuacji gdy będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę wykonawca ustanowi  projektantów  i sprawdzających posiadających wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane .

43. Prosimy o udostepnienie na stronie rzutów  z wymiarami pomieszczeń które wchodzą w skład prac adaptacyjnych oraz zaznaczeniem obszaru objętego tymi pracami.

Odpowiedź : Rysunki w załączeniu.

44. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku wykonania analizy dokumentacji niezbędnych branż (w zakresie obszaru adaptacji) i  potwierdzenia, że istniejące rozwiązania są wystarczające, nie będzie on wymagał wykonywania projektu budowlanego a tym samym uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź : Zamawiający nie będzie  wymagać  wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na  budowę o ile nie będzie wymagane to przepisami prawa.

45. Dotyczy zapisów SWZ rozdział VI pkt 3a) i b)

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu,  Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy/Podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego angiografu?

Odpowiedź : Tak, ale tyko dla tych parametrów i funkcjonalności sprzętu które nie są dostępne w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach . 

46. Dotyczy zapisów SWZ rozdział VI pkt 3 b)

Czy zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia przedmiotowych środków dowodowych lub ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie jeżeli wykonawca nie złożył lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ:

 dokumenty z pkt VI ust. 3 c, c, d  podlegają uzupełnieniu zgodnie z pkt 107 ustawy pzp, 

dokumenty z pkt VI ust. 3 a, b należy złożyć wraz z ofertą, niedołączenie dokumentów do oferty będzie skutkować odrzuceniem oferty).
Dodatkowo Zamawiający załącza zmieniony załącznik nr 9 – wykaz okresów gwarancji
Zamawiający dokonuje zmiany terminów związanych  z przeprowadzeniem niniejszego postępowania następująco:

Termin składania ofert : 12.11.2024 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 12.11.2024 godz. 10.05

Termin związania ofertą : 09.02.2025 r. 

                                                                                                                    …………………………
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