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DZ.271.43. 333.2021 Krakdéw, dnia 0'//-022021 i

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawia II powiadamia zainteresowane
strony, ze wptynely pytania do postgpowania nr DZ.271.43.2021 na dostawe rekawic
medycznych.

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakiet 1. poz 1.

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o nieznacznej réznicy grubosci pojedynczej scianki
na: palcu 0,10mm=0,01, dtoni 0,07mm=+0,01, mankiecie 0,06mm=0,01 mm?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakiet 1. poz 1.

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o sile zrywu min. 6N zgodnie z wymogami
zharmonizowanej normy EN 4557?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zataczniku nr 3 SWZ w pakiecie 1 w pozycji 1 w pkt 16 jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg wypetniania zatgcznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakiet 1. poz 1.

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice odporne na przenikanie wiruséw zgodnie z
zharmonizowang norma europejska EN ISO 374-5 zamiast amerykanskiej ASTM F1671 i
odstapi od wymogdw przebadania na przenikanie krwi syntetycznej w oparciu o metode
badan opisanej w stosownej normie ASTM F1670 /ISO 16603 ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametry okredlone w
zatgczniku nr 3 SWZ w pakiecie 1 w pozycji 1 w pkt 19,20 sg parametrami
punktowanymi. Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg wypetniania zatacznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakiet 1. poz 2.

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o nieznacznej réznicy grubosci pojedynczej scianki
na: palcu min 0,085, dtoni min.0,08, mankiecie min.0,07mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie nr 5

Dotyczy Pakiet 1. poz 2.

Czy Zamawiajgcy dopusci poziom protein max 50 [mg/dm2]

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zataczniku nr 3 SWZ w pakiecie 1 w pozycji 2 w pkt 13 jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sig z instrukcja wypetniania zatacznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakiet 1. poz 2.

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice bedace wyrobem medycznym klasy I i posiadajace
odpornosc na przenikanie wiruséw wg ASTM F16717?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz w pakiecie 1 w pozycji 2 nie ma wymogu dotyczacego
odpornosci rekawicy na przenikanie wirusow.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakiet 1. poz 3.

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o nieznacznej roznicy grubosci pojedynczej scianki
na: palcu i dtoni 0,08mm=0,02, mankiecie 0,06mm=0,02 mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakiet 7 poz 1:

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o nieznacznej roznicy grubosci pojedynczej scianki
na: palcu 0,22, dtoni 0,20, mankiecie 0,18 mm oraz dtugosci min 280 mm?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakiet 7 poz 1:

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o poziomie protein lateksowych max 50 pg/g?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy Pakiet 7 poz 1:

Czy Zamawiajacy dopusci potwierdzenie sity zrywu dokumentem z niezaleznej jednostki
wg EN 4557

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakiet 7 poz 2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice ochronne neoprenowe do przygotowywania
cytostatykow i ochrony uzytkownika zaklasyfikowane jedynie jako srodek ochrony
indywidualnej kat III?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SWZ,
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Pytanie nr 12

Dotyczy Pakiet 7 poz 2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice mikroteksturowane na zewnatrz?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dotyczy Pakiet 7 poz 2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice bez protein lateksowych, pokryte powtokg ochronng
zawierajaca poliuretan i silikon, co utatwia rowniez zaktadanie rekawic na dton?
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy Pakiet 7 poz 2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o nieznacznej roznicy grubosci pojedynczej scianki
na: palcu 0,185 mm, dtoni 0,175mm, mankiecie 0,160 mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 15

Dotyczy Pakiet 7 poz 2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o sile zrywu min 13 N?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednocze$nie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zataczniku nr 3 SWZ w pakiecie 7 w pozycji 2 w pkt 16 jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg wypetniania zatgcznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy Pakiet 7 poz 2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice pakowane w opakowanie wewnetrzne folia i
zewnetrzne folia, co gwarantuje peine zabezpieczenie przed wilgocig?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 17
Zwracamy sie z prosbag o wylgczenie z Pakietu nr 1 REKAWIC NITRYLOWYCH
NIESTERYLNYCH na ktére Wykonawca chce ztozyc¢ oferte ale nie posiada w swojej ofercie
pozostatych rekawic (lateksowych oraz winylowych) specjalizujac sie w rekawicach
nitrylowych co uniemozliwia ztozenie oferty i famie zasade rownosci wszystkich
podmiotéw ubiegajacych sie o zamowienie i nie zachowuje uczciwej konkurencji.
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ. Zamawiajay informuje, ze na podstawie
obowiazujacych przepiséw oraz interpretacji stosowanych przez urzednikéw
obstugujacych Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nie jest mozliwy podziat pakietu w
trakcie procedury przetargowej. Przestanie takiego ogtoszenia skutkuje odmowg
publikacji. Zamawiajacy musiatby uniewazni¢ postepowanie w pakiecie nr 1 i rozpisac
przetarg na nowo. Nadmieniamy, ze rekawice niesterylne nitrylowe, lateksowe i winylowe
sg powszechnie stosowane przez personel medyczny w Szpitalach w catej Polsce od
kilkunastu lat i znajdujg sie w ofertach wielu firm medycznych dlatego zostaty zawarte w
jednym pakiecie i nie ograniczajg konkurencji.
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Pytanie nr 18 - dotyczy pakietu 1 pozycja 1

Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie rekawic o sile rozrywania przed starzeniem 6,0
[N]?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zatgczniku nr 3 SWZ w pakiecie 1 w pozycji 1 w pkt 16 jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg wypeiniania zatacznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 19

Czy istnieje mozliwosé cesji wierzytelnosci na bank (np. faktornikg)?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SWZ dotyczacy wzoru umowy.

Pytanie nr 20

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 - REKAWICA NITRYLOWA NIESTERYLNA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic w kolorze fioletowym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 21

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 - REKAWICA NITRYLOWA NIESTERYLNA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o odstapienie od wymogu odpornosci rekawic
na przenikanie krwi syntetycznej w oparciu o metode badan opisanga w normie ASTM
F1670. Zwracamy uwage, iz norma ta jest przestarzata i nie daje gwarancji odpornosci
na przenikalnos¢ wiruséw. Zamawiajacy wprowadzit wymadg zgodnosci z normg ASTMF
1670 oraz ASTM F1671. Wymog Zamawiajacego dot. zgodnosci z normg ASTM F1670 nie
znajduje uzasadnienia, poniewaz:

- norma ASTMF 1670 jest mniej precyzyjna i doktadna w stosunku do normy ASTM F
1671. Wynik badania opiera sie w wiekszej mierze na wizualnej ocenie, niz rzetelnym
pomiarze. To norma ASTM F1671 jest gwarantem wiekszego bezpieczenstwa uzytkownika
rekawic.

- pozytywny wynik badania wedtug normy ASTM F1670 stanowi jedynie wstepng oceneg
odpornosci na przenikanie krwi i innych ptynow ustrojowych i predestynuje do dalszych,
bardziej szczegdtowych badan, przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu
normy ASTM F 1671.

Powyzsze informacje stanowig, iz to badanie zgodne z normg ASTM F1671 potwierdza
bezpieczenstwo uzytkownika rekawic, a dodatkowy wymaog posiadania badania na
przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 jest bezcelowe. Z zwigzku z
faktem, iz badanie ASTM F1670 jest zbedne, Wykonawcy w zdecydowanej wigkszosci nie
postugujg sie tym badaniem oraz go nie wykonujg. W zwigzku z powyzszym prosimy o
odstapienie od wymogu przebadania rekawic na przenikanie krwi syntetycznej wg normy
ASTM F1670, a tym samym wykreslenie ASTM F1670 z listy elementow podlegajacych
ocenie jakosciowej oraz dokonanie oceny jakosciowej wg zgodnosci z ASTM F1671
pozostatych wymienionych cech rekawic.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametry okreslone w
zataczniku nr 3 SWZ w pakiecie 1 w pozycji 1 w pkt 19,20 sq parametrami
punktowanymi. Prosimy o zapoznanie sie z instrukcja wypetniania zatgcznika nr 3 SWZ.
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Pytanie nr 22

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 - REKAWICA NITRYLOWA NIESTERYLNA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww, pozycji
rekawic, dla ktorych na potwierdzenie zgodnosci z ASTM F1671 Wykonawca przedstawi
raport od producenta z badania wykonanego w niezaleznym laboratorium badawczym.
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametry okreslone w
zataczniku nr 3 SWZ w pakiecie 1 w pozycji 1 w pkt 19,20 sa parametrami
punktowanymi. Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg wypelniania zatgcznika nr 3 SWZ,

Pytanie nr 23

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 - REKAWICA STERYLNA LATEKSOWA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o odstgpienie od wymogu odpornosci rekawic
na przenikanie krwi syntetycznej w oparciu o metode badan opisang w normie ASTM
F1670. Zwracamy uwagde, iz norma ta jest przestarzata i nie daje gwarancji odpornosci
na przenikalnos¢ wiruséw. Zamawiajgcy wprowadzit wymog zgodnosci z norma ASTMF
1670 oraz ASTM F1671. Wymog Zamawiajacego dot. zgodnosci z normg ASTM F1670 nie
znajduje uzasadnienia, poniewaz:

- norma ASTMF 1670 jest mniej precyzyjna i doktadna w stosunku do normy ASTM F
1671. Wynik badania opiera sie w wiekszej mierze na wizualnej ocenie, niz rzetelnym
pomiarze.

To norma ASTM F1671 jest gwarantem wiekszego bezpieczenstwa

uzytkownika rekawic.

- pozytywny wynik badania wedtug normy ASTM F1670 stanowi jedynie wstepng oceng
odpornosci na przenikanie krwi i innych ptyndw ustrojowych i predestynuje do dalszych,
bardziej szczegdtowych badan, przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu
normy ASTM F 1671.

Powyzsze informacje stanowig, iz to badanie zgodne z norma ASTM F1671 potwierdza
bezpieczenstwo uzytkownika rekawic, a dodatkowy wymog posiadania badania na
przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 jest bezcelowe. Z zwigzku z
faktem, iz badanie ASTM F1670 jest zbedne, Wykonawcy w zdecydowanej wiekszosci nie
postuguja sie tym badaniem oraz go nie wykonuja.

W zwigzku z powyzszym prosimy o odstapienie od wymogu przebadania rekawic na
przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670, a tym samym wykreslenie ASTM
F1670 z listy elementow podlegajacych ocenie jakosciowej oraz dokonanie oceny
jakosciowej wg zgodnosci z ASTM F1671 i pozostatych wymienionych cech rekawic.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametry okreslone w
zatgczniku nr 3 SWZ w pakiecie 2 w pozycji 1 w pkt 17,18 s parametrami
punktowanymi. Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg wypetniania zatgcznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 24

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 - REKAWICA STERYLNA LATEKSOWA:

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic, dla ktérych na potwierdzenie zgodnosci z ASTM F1671 Wykonawca przedstawi
raport od producenta z badania wykonanego w niezaleznym laboratorium badawczym.
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametry okreslone w
zatgczniku nr 3 SWZ w pakiecie 2 w pozycji 1 w pkt 17,18 sg parametrami
punktowanymi. Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg wypetniania zatgcznika nr 3 SWZ.
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Pytanie nr 25

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2 - REKAWICA STERYLNA BEZLATEKSOWA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o odstgpienie od wymogu odpornosci rekawic
na przenikanie krwi syntetycznej w oparciu o metode badan opisang w normie ASTM
F1670. Zwracamy uwage, iz norma ta jest przestarzata i nie daje gwarancji odpornosci
na przenikalnos¢ wiruséw. Zamawiajacy wprowadzit wymog zgodnosci z normg ASTMF
1670 oraz ASTM F1671. Wymog Zamawiajacego dot. zgodnosci z normg ASTM F1670 nie
znajduje uzasadnienia, poniewaz:

- norma ASTMF 1670 jest mniej precyzyjna i doktadna w stosunku do normy ASTM F
1671. Wynik badania opiera sie w wiekszej mierze na wizualnej ocenie, niz rzetelnym
pomiarze.

To norma ASTM F1671 jest gwarantem wiekszego bezpieczenstwa uzytkownika rekawic.
- pozytywny wynik badania wedtug normy ASTM F1670 stanowi jedynie wstepng ocene
odpornosci na przenikanie krwi i innych ptyndw ustrojowych i predestynuje do dalszych,
bardziej szczegétowych badan, przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu
normy ASTM F 1671.

Powyzsze informacje stanowig, iz to badanie zgodne z norma ASTM F1671 potwierdza
bezpieczenstwo uzytkownika rekawic, a dodatkowy wymog posiadania badania na
przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 jest bezcelowe. Z zwigzku z
faktem, iz badanie ASTM F1670 jest zbedne, Wykonawcy w zdecydowanej wiekszosci nie
postugujg sie tym badaniem oraz go nie wykonuja. W zwigzku z powyzszym prosimy o
odstapienie od wymogu przebadania rekawic na przenikanie krwi syntetycznej wg normy
ASTM F1670, a tym samym wykreslenie ASTM F1670 z listy elementow podlegajacych
ocenie jakosciowej oraz dokonanie oceny jakosciowej wg zgodnosci z ASTM F1671 i
pozostatych wymienionych cech rekawic.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametry okreslone w
zataczniku nr 3 SWZ w pakiecie 2 w pozycji 2 w pkt 17,18 sa parametrami
punktowanymi. Prosimy o zapoznanie sie z instrukcja wypetniania zatacznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 26

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2 - REKAWICA STERYLNA BEZLATEKSOWA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic, dla ktorych na potwierdzenie zgodnosci z ASTM F1671 Wykonawca przedstawi
raport od producenta z badania wykonanego w niezaleznym laboratorium badawczym.
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametry okreslone w
zatgczniku nr 3 SWZ w pakiecie 2 w pozycji 2 w pkt 17,18 sg parametrami
punktowanymi. Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg wypetniania zatacznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 27

dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1 - REKAWICA CHIRURGICZNA LATEKSOWA POWLEKANA
POLIMEREM:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosbag o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic w kolorze kremowym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie nr 28

dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1 - REKAWICA CHIRURGICZNA LATEKSOWA POWLEKANA
POLIMEREM:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic posiadajacych grubosé pojedynczej scianki mankietu mieszczacza sie w zakresie:
0,18-0,19 mm dla wszystkich rozmiarow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 29

dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2 - REKAWICA CHIRURGICZNA LATEKSOWA POWLEKANA
POLIMEREM Z TEKSTURA NA PALCACH I DtONI:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic posiadajacych mankiet rolowany z opaska samoprzylepna.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 30

dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2 - REKAWICA CHIRURGICZNA LATEKSOWA POWLEKANA
POLIMEREM Z TEKSTURA NA PALCACH I DLONI:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic w kolorze naturalnym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 31

dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2 - REKAWICA CHIRURGICZNA LATEKSOWA POWLEKANA
POLIMEREM Z TEKSTURA NA PALCACH I DLONI:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic posiadajacych grubosc¢ pojedynczej scianki palca 0,25 mm dla wszystkich
rozmiardw.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 32

dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3 - REKAWICA CHIRURGICZNA LATEKSOWA POWLEKANA
POLIMEREM Z WARSTWA NAWILZAJACA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww, pozycji
rekawic posiadajacych mankiet rolowany z opaskg samoprzylepng.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 33

dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3 - REKAWICA CHIRURGICZNA LATEKSOWA POWLEKANA
POLIMEREM Z WARSTWA NAWILZAJACA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji

rekawic w kolorze zielonym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.
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Pytanie nr 34

dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3 - REKAWICA CHIRURGICZNA LATEKSOWA POWLEKANA
POLIMEREM Z WARSTWA NAWILZAJACA:

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic posiadajgcych poziom protein max. 30 ug/g.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zatgczniku nr 3 SWZ w pakiecie 3 w pozycji 3 w pkt 10 jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcja wypetniania zatacznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 35

dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3 - REKAWICA CHIRURGICZNA LATEKSOWA POWLEKANA
POLIMEREM Z WARSTWA NAWILZAJACA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic posiadajacych grubo$é pojedynczej scianki na palcu 0,19 mm dla wszystkich
rozmiaréw, grubosc pojedynczej scianki na mankiecie 0,16 mm dla wszystkich
rozmiaréw.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 36

dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4 - REKAWICA CHIRURGICZNA PUDROWANA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic dla ktérych na potwierdzenie zgodnosci z ASTM F1671 Wykonawca przedstawi
raport od producenta z badania wykonanego w niezaleznym laboratorium badawczym.
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zataczniku nr 3 SWZ w pakiecie 3 w pozycji 4 w pkt 16 jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg wypetniania zatacznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 37

dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1 - REKAWICA CHIRURGICZNA Z WZMOCNIONYM

MANKIETEM I WEWNETRZNA WARSTWA, NITRYLOWA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic dostepnych w rozmiarach od 6,0 do 9,0 co 0,5.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 38

dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1 - REKAWICA CHIRURGICZNA Z WZMOCNIONYM

MANKIETEM I WEWNETRZNA WARSTWA NITRYLOWA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic nie posiadajacych wewnetrznej warstwy nitrylowej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.
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Pytanie nr 39

dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1 - REKAWICA CHIRURGICZNA Z WZMOCNIONYM

MANKIETEM I WEWNETRZNA WARSTWA NITRYLOWA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosha o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic posiadajgcych mankiet rolowany z opaska samoprzylepna.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 40

dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1 - REKAWICA CHIRURGICZNA Z WZMOCNIONYM

MANKIETEM I WEWNETRZNA WARSTWA NITRYLOWA:

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic w kolorze brgzowym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 41

dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1 - REKAWICA CHIRURGICZNA Z WZMOCNIONYM MANKIETEM
I WEWNETRZNA WARSTWA NITRYLOWA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic nie posiadajacych wewnetrznej nitrylowej powtoki nattuszczonej za pomocg
chlorku cetylpirydyniowego i silikonu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zatgczniku nr 3 SWZ w pakiecie 4 w pozycji 1 w pkt S jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcja wypetniania zatacznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 42

dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 - REKAWICA LATEKSOWA DO PROCEDUR PODWYZSZONEGO
RYZYKA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic dla ktorych Wykonawca na potwierdzenie spetniania przez rekawice wymogu
$rodka ochrony indywidualnej kat. I1I przedstawi Deklaracje Zgodnosci od producenta
oraz karte techniczna.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 43

dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 - REKAWICA LATEKSOWA DO PROCEDUR PODWYZSZONEGO
RYZYKA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic dla ktdrych na potwierdzenie zgodnosci z ASTM F1671 Wykonawca przedstawi
raport od producenta z badania wykonanego w niezaleznym laboratorium badawczym.
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zataczniku nr 3 SWZ w pakiecie 5 w pozycji 1 w pkt 21 jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcja wypeiniania zatgcznika nr 3 SWZ.
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Pytanie nr 44

dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1 - REKAWICA NITRYLOWA DO PROCEDUR PODWYZSZONEGO
RYZYKA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic miktoteksturowanych z dodatkowa teksturg na koncach palcow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 45

dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1 - REKAWICA NITRYLOWA DO PROCEDUR PODWYZSZONEGO
RYZYKA:

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic dla ktorych na potwierdzenie zgodnosci z EN 374-2 Wykonawca przedstawi
Deklaracje Zgodnosci od producenta.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 46

dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1 - REKAWICA NITRYLOWA DO PROCEDUR PODWYZSZONEGO
RYZYKA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic dla ktérych na potwierdzenie spetniania wymogu srodka ochrony indywidualnej
kat. III Wykonawca przedstawi Deklaracje Zgodnosci od producenta.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 47

dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1 - REKAWICA NITRYLOWA DO PROCEDUR PODWYZSZONEGO
RYZYKA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic posiadajacych grubos¢ pojedynczej scianki na dtoni 0,09 mm dla kazdego
rozmiaru rekawic, grubosé pojedynczej scianki mankietu 0,07 mm dia kazdego rozmiaru
rekawic.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 48

dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1 - REKAWICA NITRYLOWA DO PROCEDUR PODWYZSZONEGO
RYZYKA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic posiadajgcych site zrywu przed starzeniem w przedziale min. 10,05 N, max.
10,35 N.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zatgczniku nr 3 SWZ w pakiecie 6 w pozycji 1 w pkt 16 jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg wypetniania zatgcznika nr 3 SWZ.
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Pytanie nr 49

dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1 - REKAWICA DO PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKOW Z
PROSTYM MANKIETEM I OPASKA SAMOPRZYLEPNA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic dostepnych w rozmiarach od 5,5 do 9,0 co 0,5.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 50 )
dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1 -— REKAWICA DO PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKOW Z
PROSTYM MANKIETEM I OPASKA SAMOPRZYLEPNA:

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic posiadajgcych mankiet rolowany z opaskg samoprzylepna.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 51 )
dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1 - REKAWICA DO PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKOW Z
PROSTYM MANKIETEM I OPASKA SAMOPRZYLEPNA:

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic posiadajgcych wewnetrzng warstwe polimerowg (brak stricte wewnegtrznej
powierzchni utatwiajgcej zaktadanie na suche lub mokre dtonie). Rekawice dobrze sie
zaktadaja.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 52 .
dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1 - REKAWICA DO PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKOW Z
PROSTYM MANKIETEM I OPASKA SAMOPRZYLEPNA:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic posiadajgcych grubosc pojedynczej scianki mankietu dla kazdego rozmiaru 0,17
mm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 53 )
dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1 - REKAWICA DO PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKOW Z
PROSTYM MANKIETEM I OPASKA SAMOPRZYLEPNA:

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic zgodnych z norma EN 374 (czesci 1-3).

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 54

dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2 - REKAWICA DO PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKOW Z
PROSTYM MANKIETEM I Z OPASKA SAMOPRZYLEPNA - KOLOR ZIELONY:

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic w kolorze naturalnym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SWZ.
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Pytanie nr 55

dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2 - REKAWICA DO PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKOW Z
PROSTYM MANKIETEM I Z OPASKA SAMOPRZYLEPNA - KOLOR ZIELONY:

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic posiadajgacych mankiet rolowany z opaskg samoprzylepna.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 56

dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2 - REKAWICA DO PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKOW Z
PROSTYM MANKIETEM I Z OPASKA SAMOPRZYLEPNA - KOLOR ZIELONY:

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic posiadajacych zamiast wewnetrznej powierzchni zatrzymujacej wilgoc
zapobiegajacg wysuszaniu i pekaniu skory powtoke polimerowa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 57

dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2 - REKAWICA DO PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKOW Z
PROSTYM MANKIETEM I Z OPASKA SAMOPRZYLEPNA - KOLOR ZIELONY:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic posiadajgcych grubosé pojedynczej scianki mankietu dla kazdego rozmiaru 0,17
mm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 58

dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2 - REKAWICA DO PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKOW Z
PROSTYM MANKIETEM I Z OPASKA SAMOPRZYLEPNA - KOLOR ZIELONY:

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji
rekawic zgodnych z norma EN 374 (1-3).

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 59

Pytania do SWZ:

Wnosimy o modyfikacje Rozdziatu 14 SWZ poprzez dookreslenie czy Zamawiajacy
przewiduje zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wezwanie Wykonawcy do
ztozenia lub uzupetnienia przedmiotowych srodkéw dowodowych, ktére badz to nie
zostaty ztozone badz to pomimo ztozenia sg niekompletne. UZASADNIENIE: Wykonawca
ma swiadomos¢, ze w postepowaniach prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
na Zamawiajacym nie cigzy obowigzek dookreslenie powyzszego w dokumentacji
postepowania (tj. w przypadku niedookreslenie zachodzi domniemanie, iz przedmiotowe
$rodki dowodowe nie bedg podlegac uzupetnieniu), to w jego ocenie celem
zadoséuczynienia zasadzie wyrazonej w art. 16 pkt 2) powyzsze postanowienia powinno
znalez¢ sie w tresci SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie zapisami SWZ i ogtoszeniem o zamoéwieniu na
podstawie art. 107 ust. 1 zada ztozenia przedmiotowych $rodkéw dowodowych wraz z
ofertg, ktore nie bedg podlegaty uzupetnieniu o ktorym mowa w art 107 ust 2.
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Pytanie nr 60

Pytania do SWZ:

Wnosimy o modyfikacje Rozdziatu 30 SWZ poprzez zwolnienie Wykonawcéw z wnoszenia
wadium w przedmiotowym postepowaniu zgodnie z trescig art. 15va ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.). UZASADNIENIE: Zgodnie z
trescig uzasadnienia do Rzgdowego projektu ustawy o doptatach do oprocentowania
kredytéw bankowych udzielanych na zapewnienie ptynnosci finansowej przedsigbiorcom
dotknietym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Druk 382):
.Bezposrednim skutkiem pogorszenia sie sytuacji ekonomicznej przedsiebiorcow
dziatajacych na rynku zamowien publicznych moga by¢ trudnosci w ponoszeniu przez nich
kosztow zwigzanych z uzyskaniem zamdowien publicznych, takich jak koszt wniesienia
wadium czy tez zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dlatego tez w art. 58 pkt
15 projektu ustawy proponuje sie zniesienie obowigzku zgdania wniesienia wadium w
postepowaniach o szacunkowej wartosci powyzej progow unijnych, a wiec w
postepowaniach o najwyzszych wartosciach. Spowoduje to obnizenie kosztow udziatu w
postepowaniu, a przez to zwiekszenie dostepnosci rynku zamdwien publicznych dla
wykonawcdw w okresie wystepowania epidemii COVID-19. Przygotowujgc postepowanie
o udzielenie zamdwienia, zamawiajacy powinien dokonac oceny zasadnosci zgdania
wniesienia wadium z uwzglednieniem specyfiki danego zamdwienia, w tym kregu
potencjalnych wykonawcéw (np. czy istnieje ryzyko wystapienia zmowy wykonawcow lub
udziatu w postepowaniu niesolidnego wykonawcy).”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 61

Pytania do wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikacje § 2 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu nastgpujacej
tredci: ,Ceny okreslone przez Wykonawce obowigzujg przez caly okres trwania umowy. W
przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby bedace przedmiotem zamowienia, cena
ulegnie zmianie z dniem wejscia w Zycie aktu prawnego okreslajgcego zmiane stawki
VAT, z zastrzezeniem, ze zmianie ulegnie wowczas wytgcznie cena brutto, cena netto
pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastapi automatycznie i nie
wymaga formy aneksu.”. W konsekwencji powyzszego Wykonawca wnioskuje rowniez o
wykreslenie przestanki wymienionej w pkt 1) w § 6 ust. 3 projektu umowy.
UZASADNIENIE: Wysokos¢ stawki podatku VAT na wyroby bedace przedmiotem
zamdwienia jest czynnikiem cenotwdrczym, niezaleznym do swobodnego uznania i woli
Stron. Zmiana stawki podatku VAT nastepuje bowiem w drodze zmiany wtasciwej ustawy,
w dniu oznaczonym przez ustawodawce, a Strony nie mogg sie uchyla¢ od jej skutkow i
zobowigzane sa ponosi¢ zwigzane z nig koszty w terminach i na zasadach okreslonych
przez ustawodawce. W ocenie Wykonawcy, w kontekscie powyzszego, obcigzanie
Wykonawcy skutkami tejze zmiany lub skutkami ewentualnego opdznienia w jej
wprowadzaniu, tj. uzaleznieniem zmiany ceny brutto w zwigzku ze zmiang stawki
podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w Sprzecznosci z
przepisami podatkowymi. W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiang, jak powyzej.”
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.
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Pytanie nr 62

Pytania do wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikacje § 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 8 o tresci:
,Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta
lub w przypadku zmiany

w czasie trwania umowy kursu dolara amerykarnskiego w stosunku do zfotego o co
najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastapi w formie aneksu.”
UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawce jest odpowiedzig na czynniki
niezalezne od Wykonawcy,

a majace realny wplyw na cene wyrobow dostarczanych w ramach umowy przetargowej.
Nalezy podkresdli¢, ze Wykonawca nie powinien by¢ w catosci i samodzielnie obcigzany
ryzykiem zmiany stosunkéw gospodarczych, a tym samym zobowigzany do realizowania
umowy po razgco niskich cenach.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 63

Pytania do wzoru umowy:

Wnosimy modyfikacje § 4 projektu umowy poprzez dookreslenie iz kary umowne nim
przewidziane naliczane bedg w przypadku zwtoki a nie opdznienia. UZASADNIENIE:
Zgodnie z treécig art. 433 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) naliczanie kar umownych za opdznienie
stanowi przyktad klauzuli abuzywnej tj. niedopuszczalnej w umowach w sprawie
zamowienia publicznego. W $wietle art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: ,Kodeks cywilny”), okreslajgcego
podstawowg zasade odpowiedzialnosci kontraktowej, wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ za szkode (i jest zobowigzanym do jej naprawienia), ktéra jest
wynikiem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, chyba ze niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca
odpowiedzialnoéci nie ponosi. Zatem co do zasady projektowane postanowienia umowy
nie mogg przewidywa¢ odpowiedzialnosci wykonawcy za opdznienie, czyli kazde
przekroczenie wymaganego w umowie terminu na wykonanie zobowigzania, a w
przypadku gdy termin w umowie nie jest oznaczony - niezwtocznie po wezwaniu dtuznika
przez wierzyciela do wykonania zobowigzania. Odpowiedzialnos¢ ta zasadniczo powinna
by¢ ustalana za zwloke, czyli kwalifikowane opéznienie - zawinione bezposrednio przez
dtuznika lub osoby, ktérymi postuguje sie on przy wykonaniu zobowigzania badz powstate
z innych okolicznoéci, za ktére dtuznik ponosi odpowiedzialnosc (art. 476 Kodeksu
Cywilnego).

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 64

Pytania do wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikacje § 6 ust. 2 projektu umowy poprzez wykreslenie z jego tresci
10% limitu mozliwosci wprowadzenia zmian.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.
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Pytanie nr 65

Okreslone ilosci stanowig panfstwa zapotrzebowanie roczne, czy 3 miesieczne?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze ilosci rekawic podane w SWZ sg okreslone dla terminu
wykonania zamodwienia czyli sukcesywnie w ciggu 18 miesigcy od daty podpisania
umowy.

Pytanie nr 66

Pakiet 1 pozycja 1 — rekawica nitrylowa niesterylna

Czy Zamawiajacy uzna protokoty badan producenta na potwierdzenie wymaganych
parametrow: Zatacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamowienia Pakiet 1 pozycja 1 pkt 6, 12,
13, 14, 15, 16 protokotami badan producenta?

Odpowiedz:

TAK.

Pytanie nr 67

Pakiet 1 pozycja 1 - rekawica nitrylowa niesterylna

Czy Zmawiajacy uzna deklaracje zgodnosci producenta na potwierdzenie wymaganych
parametréow: Zatacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamowienia Pakiet 1 pozycja 1 pkt 11,
217

Odpowiedz:

TAK.

Pytanie nr 68

Pakiet 1 pozycja 2 - rekawica lateksowa niesterylna

Czy Zamawiajacy uzna protokoty badan producenta na potwierdzenie wymaganych
parametrow: Zatacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamowienia Pakiet 1 pozycja 2 pkt 8, 9,
10, 12, 13, 147

Odpowiedz:

TAK.

Pytanie nr 69

Pakiet 1 pozycja 2 - rekawica lateksowa niesterylna

Czy Zmawiajacy uzna deklaracje zgodnosci producenta na potwierdzenie wymaganych
parametrow: Zatgcznik nr 3 - Opis przedmiotu zamoéwienia Pakiet 1 pozycja 2 pkt 117
Odpowiedz:

TAK.

Pytanie nr 70

Pakiet 1 pozycja 3 - rekawica winylowa niesterylna

Czy Zamawiajacy uzna protokoty badan producenta na potwierdzenie wymaganych
parametrow: Zatacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamoéwienia Pakiet 1 pozycja 3 pkt 8, 9,
10, 11?

Odpowiedz:

TAK.

Pytanie nr 71

Pakiet 1 pozycja 3 - rekawica winylowa niesterylna

Czy Zmawiajacy uzna deklaracje zgodnosci producenta na potwierdzenie wymaganych
parametréw: Zatacznik nr 3 - Opis przedmiotu zaméwienia Pakiet 1 pozycja 3 pkt 77

Odpowiedz:

TAK.
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Pytanie nr 72

Pakiet 2 pozycja 1 - rekawica sterylna lateksowa

Czy Zamawiajacy uzna protokoty badan producenta na potwierdzenie wymaganych
parametrow: Zatgcznik nr 3 - Opis przedmiotu zamdwienia Pakiet 2 pozycja 1 pkt 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16?

Odpowiedz:

TAK.

Pytanie nr 73

Pakiet 2 pozycja 1 - rekawica sterylna lateksowa

Czy Zmawiajacy uzna deklaracje zgodnosci producenta na potwierdzenie wymaganych
parametréw: Zatacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamdwienia Pakiet 2 pozycja 1 pkt 8?
Odpowiedz:

TAK.

Pytanie nr 74

Pakiet 2 pozycja 2 - rekawica sterylna bezlateksowa

Czy Zamawiajacy uzna protokoty badan producenta na potwierdzenie wymaganych
parametrow: Zatgcznik nr 3 - Opis przedmiotu zamowienia Pakiet 2 pozycja 2 pkt 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16?

Odpowiedz:

TAK.

Pytanie nr 75

Pakiet 2 pozycja 2 - rekawica sterylna bezlateksowa

Czy Zmawiajacy uzna deklaracje zgodnosci producenta na potwierdzenie wymaganych
parametrow: Zatgcznik nr 3 - Opis przedmiotu zamowienia Pakiet 2 pozycja 2 pkt 8, 10?
Odpowiedz:

TAK.

Pytanie nr 76

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiajacy dopusci rekawice nitrylowe o nieznacznej
(nieodczuwalnej) réznicy w grubosci pojedynczej scianki rekawicy wynoszacej na palcu
0,08+0,01 mm, na dtoni 0,06+0,01 mm, na mankiecie 0,05+0,01 mm, zawartos¢ talku
ponizej 2mg/rekawice, sita zrywu przed starzeniem dla wszystkich rozmiaréw 6N?
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zatgczniku nr 3 SWZ w pakiecie 1 w pozycji 1 w pkt 16 jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg wypetniania zatacznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 77

Pakiet 1, poz. 2 - Czy Zamawiajacy dopusci rekawice lateksowe o nieznacznej
(nieodczuwalnej) réznicy w grubosci pojedynczej scianki rekawicy wynoszacej na palcu
0,11+0,02 mm, na dtoni 0,10+0,02 mm, poziom protein lateksu <50pg/g?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.
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Pytanie nr 78

Pakiet 2 - Prosimy Zamawiajacego o odstgpienie od wymogu rekawic przebadanych na
przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTMF 1670 i dopuszczenie rekawic
przebadanych na penetracje krwiopochodnymi patogenami (wirusy) przy uzyciu
Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z ASTM F 1671 potwierdzonymi raportem z badan
jednostki niezaleznej, starszym niz 2016 rok. Test metodg ASTM F 1671 jest bardziej
rygorystycznym badaniem, poniewaz Bakteriofag Phi-X174 jest najmniejszym mozliwym
obiektem testowym i jesli rekawica spetnia norme ASTM F1671, winna spetniac rowniez
norme ASTM F1670, gdyz badanie to jest przeprowadzone na wigkszych czastkach.
Pragniemy nadmienié, ze postawiony przez Zamawiajacego wymog zdecydowanie
ograniczy liczbe wykonawcéw,

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametry okreslone w
zatgczniku nr 3 SWZ w pakiecie 2 w pozycji 1 w pkt 17,18 sg parametrami
punktowanymi. Prosimy o zapoznanie sie z instrukcja wypetniania zatacznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 79

Pakiet 2, poz. 2 - Czy Zamawiajgcy dopusci rekawice o nieznacznej (nieodczuwalnej)
réznicy w grubosci pojedynczej scianki rekawicy wynoszacej na palcu 0,20£0,02 mm, na
dtoni 0,18+0,02 mm, na mankiecie 0,16+0,02 mm?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 80

Pakiet 6 - Czy Zamawiajacy dopusci rekawice teksturowane na palcach, w rozmiarze od
S do XL?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 81

Pakiet 1 Poz. 1 Pkt.14

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic diagnostycznych nitrylowych o grubosci
pojedynczej $cianki na palcu 0,09mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 82

Pakiet 1 Poz. 1 Pkt 16

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic diagnostycznych nitrylowych o sile
zrywania przed starzeniem 6,5N jak dotychczas stosowane w Panstwa szpitalu?
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczes$nie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zatgaczniku nr 3 SWZ w pakiecie 1 w pozycji 1 w pkt 16 jest parametrem punktowanym,
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcja wypetniania zatacznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 83

Pakiet 1 Poz. 1 Pkt 19

Prosimy Zamawiajacego o odstapienie od wymogu punktacji odpornosci na przenikanie
krwi syntetycznej w oparciu o metode badan opisanej w stosownej normie (np. ASTM
F1670 lub standardzie ISO 16603 lub réwnowazne) - potwierdzone certyfikatem lub
badaniem wystawionym przez niezalezng jednostke, pragniemy nadmienic iz takie
badania na rynku ma tylko jedna firma ?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametry okreslone w
zataczniku nr 3 SWZ w pakiecie 1 w pozycji 1 w pkt 19,20 s parametrami
punktowanymi. Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg wypetniania zatacznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 84

Poz.3 Pkt. 10

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic o grubosci pojedynczej scianki na palcu
0,06mm?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 85

Pakiet 2 Poz.1 Pktl1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych o dtugosci min. 260mm?
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 86

Pakiet 2 Poz.2 Pkt 10

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczeni rekawic chirurgicznych z warstwg zew gtadka,
chwytna warstwa wew. wielowarstwowy polimer akrylowy z surfaktantem?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zatgczniku nr 3 SWZ w pakiecie 2 w pozycji 2 w pkt 10 jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg wypetniania zatacznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 87

Pakiet 2 Poz.2 Pkt 13

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych o grubosci pojedynczej
$cianki na palcu 0,19mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 88

Pakiet 2 Poz.2 Pkt 14

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych o grubosci pojedynczej
Scianki na dtoni 0,16mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 89

Pakiet 2 Poz.2 Pkt 15

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych o grubosci pojedynczej
$cianki na mankiecie 0,14mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 90

Pakiet 2 Poz.2 Pkt 16

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych o sile zrywania przed
starzeniem 11,6N?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zatgczniku nr 3 SWZ w pakiecie 2 w pozycji 2 w pkt 16 jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcja wypetniania zatgcznika nr 3 SWZ,

Pytanie nr 91

dotyczy Pakietu 1 poz. 1-3

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice nitrylowe, niesterylne, jednorazowego uzytku,
zaklasyfikowane przez producenta jako wyrob medyczny i spetniajaca wymagania dla
wyrobu medycznego, rozmiary: XS, S, M, L, XL, rekawica bezpudrowa lub zawierajgca
resztke talku max. 2,0 [mg/rekawica] - potwierdzone dokumentem producenta, kolor
rekawicy - niebieski, rekawica teksturowana na koncowkach palcéw, rekawica pasujaca
na prawa i lewa dion, rekawica spetniajgca wymogi $rodka ochrony indywidualnej
kategorii III - potwierdzone dokumentem producenta lub certyfikatem niezaleznej
jednostki, rekawica spetniajgca normy EN 455 Ilub rownowazne - potwierdzone
dokumentem producenta, szczelnos$¢ rekawicy AQL = 1.0 - potwierdzone dokumentem
producenta, diugos¢ rekawicy dla kazdego rozmiaru min. 240 [mm] - potwierdzone
dokumentem producenta, grubos¢ podwdjnej $cianki palca dla kazdego rozmiaru min.
0,10 [mm] - potwierdzone dokumentem producenta, grubosc¢ podwdjnej scianki dtoni dla
kazdego rozmiaru min. 0,10 [mm] - potwierdzone dokumentem producenta, sita
rozrywania przed starzeniem dla wszystkich rozmiaréw min. 6,0 [N] - potwierdzone
dokumentem producenta, opakowanie jednostkowe rekawic - 100 sztuk, fabryczne
oznakowanie opakowania jednostkowego: nazwa rekawic, rozmiar, data produkcji, seria,
data przydatnosci do uzytku, nazwa producenta, rekawica odporna na przenikanie
krwiopochodnych patogendéw w oparciu o metode badan opisanej w stosownej normie EN
374-5 - potwierdzone badaniem wystawionym przez niezalezna jednostke, rekawica
dopuszczona do bezpiecznego stosowania w kontakcie z zywnoscig - potwierdzone
dokumentem producenta, zapewniona fatwos$¢ zaktadania rekawicy, dopasowanie i
przyleganie do dioni, elastycznos¢ rekawicy, rownomiernos¢ zrolowania obrzez rekawic,
chwytnos¢ rekawicy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 92

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakiet nr 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie rekawic nitrylowych oraz lateksowych w
rozmiarach S, M, L, XL (bez XS)?

Odpowiedz:

TAK, Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 93

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakiet nr 1 ,Rekawica nitrylowa niesterylna”

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie rekawic nitrylowych o grubosci
pojedynczej cianki palca min. 0,07mm oraz sile zrywania min. 6N? Oferowane rekawice
spetniajg pozostate wymagania zawarte w SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesénie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zataczniku nr 3 SWZ w pakiecie 1 w pozycji 1 w pkt 16 jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg wypetniania zatacznika nr 3 SWZ.
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Pytanie nr 94

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu nr 1 ,,Rekawica nitrylowa niesterylna”

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy w zakresie pkt. 19 i 20 uzna przedstawienie
certyfikatu oraz badan z niezaleznej jednostki na zgodnos¢ z EN ISO 374-5 ,Rekawice
chronigce przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Czesc
5: Terminologia i wymagania dotyczace ryzyka przenikania mikroorganizméw”,
europejskg norma, rownowazng z amerykanska metoda badawczg ASTM F 1671.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz parametry punktowane okreslone w pakiecie 1 w pozycji 1 w
pkt 18 i 19 nie dotyczg zgodnosci rekawic z podanymi normami ale dotyczg konkretnych
parametrow takich jak:

- ,rekawica odporna na przenikanie krwi syntetycznej” (pkt 18)

oraz

- ,rekawica odporna na przenikanie krwiopochodnych patogenow” (pkt 19).

Dlatego Zamawiajacy uzna za spetnienie powyzszych punktowanych parametrow, jezeli
Wykonawca dla zaoferowanej rekawicy dotgczy do oferty certyfikaty lub badania
wystawione przez niezalezng jednostke, ktore potwierdzg pozytywne przeprowadzenie
badan pod katem wyzej wymienionych parametrow w oparciu o wszystkie rownowazne
metody badan wystepujace w miedzynarodowych normach.

Pytanie nr 95

PAKIET NR 1 Poz. nr 1

czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania rekawic nitrylowych w kolorze
fioletowym?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 96

PAKIET NR 1

Poz. nr 1 - czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania rekawic nitrylowych o sile
rozerwania min. 7,6N?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zataczniku nr 3 SWZ w pakiecie 1 w pozycji 1 w pkt 16 jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcja wypetniania zatgcznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 97

PAKIET NR 1 Poz. nr 1

czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zaoferowania rekawic nitrylowych pakowanych w
opakowania a’ 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilosci?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 98

PAKIET NR 1 Poz. nr 3

czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania rekawic winylowych dostepnych w
rozmiarach S, M, L?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SWZ.
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Pytanie nr 99

Pakiet 1 poz.1 Pkt 14, Pkt 15

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie dla rekawicy diagnostycznej nitrylowej tolerancji
grubosci +/-0,02mm (pojedynczej scianki zaréwno palca, jak i dtoni) w celu
nieograniczania uczciwej konkurencji. Nadmieniamy jednoczesnie, ze obecnie grube
rekawice produkowane sg w starej technologii, ktéra ogranicza czutosc i wrazliwosé
dotykowg, powodujac rowniez zmeczenie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 100

Pakiet 1 poz.1 Pkt 16

Prosimy Zamawiajgcego o wycofanie wymogu, aby rekawice diagnostyczne nitrylowe
spetniaty wymaog sity zrywania przed starzeniem dla wszystkich rozmiardw min. 8N.
Zwracamy uwage, ze jest to pkt niezgodny z pkt 11 SWZ, gdyz norma EN 455 wyraznie
wskazuje, ze dla rekawic medycznych diagnostycznych minimalna sita zrywania wynosi
6N. Jest to sita wystarczajaca do bezproblemowego naktadania rekawic i pracy. Zostata
ustalona przez szerokie gremia ekspertow i ustalona jako norma europejska. Stawianie
wymogow znaczaco przewyzszajacych wymagania normy (az o ponad 30%) jest
dziataniem de facto niekorzystnym dla Zamawiajacego - Zamawiajgcy z zawyzenia tego
parametru nie osiggnie zadnych korzysci, gdyz maksymalne obcigzenie mechaniczne
wystepuje w trakcie naktadania rekawicy a wartos¢ 6N zostata uznana przez szerokie
gremia ekspertow za wystarczajgco spetniajaca faktyczne potrzeby, aby zapewnic
bezproblemowe uzywanie produktu. Jednoczesnie ogranicza to ilos¢ Wykonawcow i
doprowadzi do zakupu po zawyzonych cenach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zatgczniku nr 3 SWZ w pakiecie 1 w pozycji 1 w pkt 16 jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg wypetniania zatacznika nr 3 SWZ.

Zamawiajacy wyjasnia, iz okreslenie przez Zamawiajgcego w SWZ parametru
punktowanego o wartosci wyzszej niz podanej w tabeli 3 normy EN-455- czesc 2 jest jak
najbardziej zasadne i nie stoi w sprzecznoscig ani z wymaganiami normy ani z przepisami
ustawy Pzp dotyczacymi kryteriow jakosciowych.

Pytanie nr 101

Pakiet 1 poz.3 Pkt 10

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawicy winylowej niesterylnej o grubosci
pojedynczej $cianki palca dla kazdego rozmiaru 0,07mm +/- 0,01mm.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 102

Pakiet 2 poz.1 Pkt 11

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawicy sterylnej lateksowej o dtugosci min.
260 mm dla rozmiardéw 6,0; 6,5.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.
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Pytanie nr 103

Pakiet 2 poz.1 Pkt 12

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawicy sterylnej lateksowej o dtugosci min.
270 mm dla rozmiaréw 7,0; 7,5; 8,0.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 104

Pakiet 2 poz.1 Pkt 12

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawicy sterylnej lateksowej o dtugosci min.
280 mm dla rozmiaru 8,5.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz zapis SWZ dopuszcza zaoferowanie rekawicy sterylnej
lateksowej o ditugosci min. 280 [mm] dla rozmiaru 8,5.

Pytanie nr 105

Pakiet 2 poz.1 Pkt 15

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawicy sterylnej lateksowej o grubosci
pojedynczej scianki dla mankietu min. 0,145mm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 106

Pakiet 2 poz.2 Pkt 10

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawicy sterylnej bezlateksowej wykonanej z
neoprenu z syntetyczna powtoka polimerowa wewnatrz oraz syntetyczng warstwag
polichloroprenowg na zewnatrz.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametr okreslony w
zatgczniku nr 3 SWZ w pakiecie 2 w pozycji 2 w pkt 10 jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcja wypetniania zatacznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 107

Pakiet 2 poz.2 Pkt 13

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawicy sterylnej bezlateksowej o grubosci
pojedynczej $cianki dla palca min. 0,19mm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 108

Pakiet 2 poz.2 Pkt 14

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawicy sterylnej bezlateksowej o grubosci
pojedynczej scianki dla dtoni min. 0,16mm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 109

Pakiet 2 poz.2 Pkt 15

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawicy sterylnej bezlateksowej o grubosci
pojedynczej scianki dla mankietu min. 0,14mm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Fia:
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Pytanie nr 110

Pakiet 2 poz.2 Pkt 16

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawicy sterylnej bezlateksowej o sile zrywu
przed starzeniem dla wszystkich rozmiaréw min. 11,6N.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ i jednoczesnie wyjasnia, iz parametr okreSlony w
zataczniku nr 3 SWZ w pakiecie 2 w pozycji 2 w pkt 16 jest parametrem punktowanym.
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg wypetniania zatacznika nr 3 SWZ.

Pytanie nr 111

Pakiet 2 pozycja 2 - rekawica sterylna bezlateksowa

Czy Zamawiajacy uzna rekawice wykonane z polichloroprenu (zwanego rowniez
neoprenem) - potwierdzone deklaracjg producenta, pokryte polimerem co najmniej na
jednej powierzchni - potwierdzone oswiadczeniem producenta, jako spetniajgce parametr
Zatacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamdwienia Pakiet 2 pozycja 2 pkt 10 i przyzna punkty
w ocenie jakosciowej?

Odpowiedz:

Tak.

Z powazaniem
\
\

Krakolvskl Szpital
rrn. Jgna Pg'?v?acll?”swczn

‘dr hah. n. med., Dorota Sobczyk
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