Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. W zakresie przeglądów okresowych:

- dla pomp infuzyjnych oraz stacji dokujących jeden przegląd urządzenia na dwa lata według harmonogramu;
- dla pozostałych urządzeń objętych umową jeden przegląd urządzenia w roku;
1.1.  Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta; 

1.2.  Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

1.3.  Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

1.4.  Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

1.5. Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

1.6. Inspekcja zużycia części;

1.7. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

1.8. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

1.9. Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

1.10. Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego, jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego; 

2. W zakresie naprawy:

2.1. Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

2.2. Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) ;

2.3. Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia, jeżeli naprawa odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego lub nie później niż 48 godzin od chwili dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy, jeżeli naprawa odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy;

2.4. Koszt napraw uwzględniający wszystkie czynniki, a w tym koszt wymienianych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi naprawę. Uzgodniony koszt będzie płatny na podstawie odrębnej faktury;

2.5. Czas napraw nie wymagających wymiany podzespołów wynosi 5 dni roboczych liczonych od dnia zaakceptowania oferty przez Zamawiającego;

2.6. W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zaakceptowania oferty przez Zamawiającego;
2.7. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

2.8. Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

3. W zakresie części zamiennych :

3.1. Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

3.2. Dostawa i wymiana części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

3.3. W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym i uwzględniony w  przedstawionej do zaakceptowania ofercie na naprawę

4. Wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

5. Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

1. Pompy  infuzyjne 
(numery seryjne w załączniku 6A :  Pompy_inf - S_N.xlsx)
     Infusomat fmS 871 5599      -  szt. 11
     Infusomat Space 871 3050  -  szt. 70
    Perfusor Space 871 3030    -  szt. 46

Gwarancja  do  20.11.2021 r.  
    Infusomat Space 871 3050  -  szt. 54
    Perfusor Space 871 3030    -  szt. 5
2.  Stacje dokujące do pomp infuzyjnych 
     (numery seryjne w załączniku 6A :  Pompy_inf - S_N.xlsx)
Space Station MRI  -  szt. 1
      Braun 871 3140  -  szt. 7
3.  Dermatom, typ: Acculan 3Ti GA670,  s/n :  2488
1.   Acculan 3Ti Dermatom - GA 670, sn: 002488

2. Dermatom siatki skóry - BA 720R, sn: 4161

3.   Czarna zatyczka - GA 675, sn: brak

4. Czarny plastikowy lejek (kołnierz) - GA 678, sn: brak

5. Klucz - BA 726R, sn: brak,

4.  System napędów ortopedycznych duży, 

      typ: Acculan 3Ti GA672,  s/n :  6011
1. Rękojeść (silnik) obrotowy - GA 672, sn: 006011, szt. 1

2. Rękojeść z głowicą do piły(silnik) - GA 673, sn: 005325, szt. 1

3. Czarna zatyczka - GA 675, sn: brak, szt. 2

4. Czarny plastikowy lejek (kołnierz) - GA 678, sn: brak, szt. 2

5. Głowica z wyprofilowanym uchwytem - GB 643R, sn: 5089, szt. 1

6. Głowica Harris - GB 654R, sn: 2626, szt. 1

7. Głowica AO - GB 655R, sn: 4028, szt. 1

8. Głowica Hudson-Zimmer - GB 656R, sn: 1754, szt. 1

9. Głowica wiertarska - GB 638R, sn: 8434, szt. 1

10. Kluczyk - GA 031R, sn: 28482, szt. 1


5.  System napędów ortopedycznych duży, 

      typ: Acculan 3Ti GA672,  s/n :  6158
1. Rękojeść (silnik) obrotowy - GA 672, sn: 006158, szt. 1

2. Rękojeść z głowicą do piły(silnik) - GA 673, sn: 005324, szt. 1

3. Czarna zatyczka - GA 675, sn: brak, szt. 2

4. Czarny plastikowy lejek (kołnierz) - GA 678, sn: brak, szt. 2

5. Głowica z wyprofilowanym uchwytem - GB 643R, sn: 5079, szt. 1

6. Głowica Harris - GB 654R, sn: 2629, szt. 1

7. Głowica AO - GB 655R, sn: 4030, szt. 1

8. Głowica Hudson-Zimmer - GB 656R, sn: 1757, szt. 1

9. Głowica wiertarska - GB 638R, sn: 8425, szt. 1

10. Kluczyk - GA 031201, sn: 31328, szt. 1



6. System napędów ortopedycznych duży, 

 typ: Acculan 3Ti GA672, s/n :  6154

1. Rękojeść (silnik) obrotowy - GA 672, sn: 006154, szt. 1

2. Rękojeść z głowicą do piły(silnik) - GA 673, sn: 005323, szt. 1

3. Czarna zatyczka - GA 675, sn: brak, szt. 2

4. Czarny plastikowy lejek (kołnierz) - GA 678, sn: brak, szt. 2

5. Głowica z wyprofilowanym uchwytem - GB 643R, sn: 5076, szt. 1

6. Głowica Harris - GB 654R, sn: 2625, szt. 1;

7. Głowica AO - GB 655R, sn: 4029, szt. 1;

8. Głowica Hudson-Zimmer - GB 656R, sn: 1751, szt. 1

9. Głowica wiertarska - GB 638R, sn: 8437, szt. 1

10. Kluczyk - GA 031201, sn: brak, szt. 1


7.  System napędów ortopedycznych duży,
 
      typ: Acculan 3Ti GA672, s/n :  6155
1. Rękojeść (silnik) obrotowy - GA 672, sn: 006155, szt. 1

2. Rękojeść z głowicą do piły(silnik) - GA 673, sn: 005322, szt. 1

3. Czarna zatyczka - GA 675, sn: brak, szt. 2

4. Czarny plastikowy lejek (kołnierz) - GA 678, sn: brak, szt. 2

5. Głowica z wyprofilowanym uchwytem - GB 643R, sn: 5080, szt. 1

6. Głowica Harris - GB 654R, sn: 2627, szt. 1

7. Głowica AO - GB 655R, sn: 4027, szt. 1

8. Głowica Hudson-Zimmer - GB 656R, sn: 1753, szt. 1

9. Głowica wiertarska - GB 638R, sn: 8430, szt. 1

10. Kluczyk - GA 031R, sn: 29623, szt. 1

8. System wiertarski do zabiegów chirurgii plastycznej, 

typ: Microspeed Uni GD670,  s/n :  6628
1. Sterownik mikronapędu - GD 670, sn: 6628, szt. 1

2. Sterownik nożny - GD 668, sn: 03156, szt. 1

3. Rękojeść z wmontowanym kablem - GD 684, sn: 000994, szt. 1

4. Głowica - GB 383R, sn: 1687, szt. 1

5. Głowica - GB 390R, sn: 2535, szt. 1

6. Głowica - GB 398R, sn: 0579, szt. 1

7. Kabel - GD 675, sn: 002789, szt. 1

8. Tulejka/rurka metalowa - GD 684225, sn: brak, szt. 1

9. Kluczyk - GA 062R, sn: brak, szt. 1

9. System wiertarski do zabiegów chirurgii plastycznej, 

typ: Microspeed Uni GD670,  s/n :  6630
1. Sterownik mikronapędu - GD 670, sn: 6630, szt. 1

2. Sterownik nożny - GD 668, sn: 03101, szt. 1

3. Rękojeść z wmontowanym kablem - GD 684, sn: 000995, szt. 1;

4. Głowica - GB 383R, sn: 1692, szt. 1

5. Głowica - GB 390R, sn: 2543, szt. 1

6. Głowica - GB 391R, sn: 1153, szt. 1

7. Głowica - GB 398R, sn: 0580, szt. 1

8. Kabel - GD 675, sn: 002789, szt. 1

9. Tulejka/rurka metalowa - GD 684225, sn: brak, szt. 1

10. Kluczyk - GA 062R, sn: brak, szt. 1

11. Końcówka do kabla - GB 771R, sn: 1068, szt. 1

12. Końcówka do kabla - GB 758R, sn: 4633, szt. 1

13. Końcówka do kabla - GB 757R, sn: 5671, szt. 1

10. System napędów ortopedycznych mały,
 
typ: Acculan 3Ti GA671, s/n :  2037
1. Rękojeść (silnik) obrotowy - GA 671, sn: 002037, szt. 1

2. Głowica z wyprofilowanym uchwytem - GB 643R, sn: 5090, szt. 1

3. Głowica wiertarska - GB 638R, sn: 8433, szt. 1

4. Głowica do piły - GB 660R, sn: 2221, szt. 1

5. Kluczyk - GA 031R, sn: 28234, szt. 1

11. System napędów ortopedycznych mały,
 
typ: Acculan 3Ti GA671, s/n :  2074
1. Rękojeść (silnik) obrotowy - GA 671, sn: 002074, szt. 1

2. Głowica z wyprofilowanym uchwytem - GB 643R, sn: 5077, szt. 1

3. Głowica wiertarska - GB 638R, sn: 8436, szt. 1

4. Głowica do piły - GB 660R, sn: 2226, szt. 1

5. Kluczyk - GA 031R, sn: brak, szt. 1

12. Akumulatory Systemów napędów ortopedycznych oraz Systemów wiertarskich :
szt. 10 

Typ  GA676 :  s/n  30470 , 31012 , 31009 , 28854
Typ  GA666 :  s/n  14649 , 14795 , 14838 , 14989
Typ  GA346 :  s/n  002547 , 002541
13. Stymulatory  nerwów  obwodowych         szt. 3
1. Stymulator nerwów obwodowych, typ Stimuplex HNS 12, rok prod. 2012, s/n  17.0762;
2. Stymulator nerwów obwodowych, typ Stimuplex HNS 12, rok prod. 2013, s/n  05.0055;
3. Stymulator nerwów obwodowych, typ Stimuplex HNS 12, rok prod. 2015, s/n  25.0439. 

                                                                                                                  .............................................................
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy
