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Wymagania techniczne 


[bookmark: _GoBack]  Maszyna do pomiarów momentu bezwładności i środka ciężkości spełniająca  poniższe funkcjonalności: 

1. Limit pomiaru masy: w zakresie min. 1 – 25 kg
2. Dokładność pomiaru środka ciężkości – wybór opcjonalny pomiędzy:
a. Pomiar szybki – błąd w zakresie min.  mm
b. Funkcje zaawansowane – błąd w zakresie min.  mm
3. Dokładność pomiaru momentu bezwładności – min. 0.5% + 0.002 kgm2
4. Maksymalne przeładowanie do 125% FSC
5. Maksymalny moment bezwładności badanego obiektu – 25 kgm2
6. Dokładność pomiaru masy min. 0.06% FSC
7. Interfejs użytkownika i oprogramowanie do zbierania danych z algorytmem korekcyjnym do pomiaru środka ciężkości.
8. Masa kalibracyjna w zestawie.
9. Prekonfigurowany laptop z oprogramowaniem do obsługi stanowiska pomiarowego.
