AZP.274.49/2024
Załącznik nr 1 do SWZ

Dostawa precyzyjnego homogenizatora próbek biologicznych wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

	Homogenizator próbek biologicznych – 1 sztuka
Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia

	Nazwa oferowanego urządzenia

	

	Producent

	

	Typ/model/kod producenta

	

	Lp.
	Parametry wymagane 
	Parametry oferowane

	1. 
	Homogenizator laboratoryjny umożliwiający homogenizację niewielkich próbek za pomocą ceramicznych, szklanych  lub metalowych kulek.
	

	2. 
	Rotor do homogenizacji w probówkach 1,5-2 ml na przynajmniej 24 probówki.
	

	3. 
	Rotor do homogenizacji w probówkach 5-7 ml na przynajmniej 12 probówek.
	

	4. 
	Wielokierunkowy (3D) ruch rotora zwiększający skuteczność homogenizacji.
	

	5. 
	Możliwość chłodzenia próbek podczas homogenizacji (możliwość kontroli temperatury homogenizacji).
	

	6.
	Regulacja czasu i prędkości homogenizacji.
	

	7.
	Możliwość zaprogramowania cykli homogenizacyjnych.
	

	8.
	Zestaw startowy probówek i kulek dedykowanych do homogenizacji obejmujący:
-1000 sztuk probówek 2 ml;
-300 sztuk probówek 5 ml;
-kulki ceramiczne o wielkości 1,4- 1,5 (0,8-1 kg);
-kulki ceramiczne o wielkości 2-2,8 (0,8-1 kg); -kulki szklane o wielkości 0,2mm (0,8-1 kg);
-kulki szklane o wielkości 0,5mm (0,8-1 kg); 
-kulki szklane o wielkości 1 mm (0,8-1 kg);
-kulki szklane o wielkości 3 mm (0,8-1 kg); 
-kulki metalowe o wielkości około 1,4-1,5 mm (1 kg);
-kulki metalowe o wielkości około 2,4-3 mm (2 kg);
-kulki metalowe o wielkości około 3,8-4 mm (2 kg)
	

	9.
	Gwarancja co najmniej 12 miesięcy



	
