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Opis przedmiotu zamówienia/Formularz wymagań technicznych 

[bookmark: _Hlk88559547]Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu stereoskopowego 

	[bookmark: OLE_LINK1]Fabrycznie nowe urządzenie, nie eksponowane.
Producent (marka) ………………………………………………………(Należy podać)
Typ/model ……………………………………………….. (jeśli dotyczy)

	Lp.
	Opis parametrów
	Wymagane parametry techniczne

	1
	2
	3

	1. 
	Mikroskop stereoskopowy z równoległym torem optycznym
	
Tak ………………………………. /nie

	2. 
	zoom o wartości minimum 12:1 i bez wymiany elementów optycznych  zapewnia powiększenia w zakresie od 7x do 70x lub szerszym
	

	3. 
	prowadzenie precyzyjnych pomiarów w tym również na zdjęciach o dużej głębi ostrości wykonanych poprzez składanie wielu zdjęć w osi Z,
	…………………
Tak/nie

	4. 
	rozbudowany o obiektywy o powiększeniach w zakresie od 0,5x do 2x lub szerszym
	



	5. 
	Układ zoom mikroskopu automatycznie przekazywać informację o bieżącym powiększeniu do oprogramowania mikroskopu
	…………………
Tak/nie

	6. 
	Regulacja powiększenia w trybie ciągłym
	
…………………
Tak/nie

	7. 
	Oświetlacz pierścieniowy LED do światła odbitego z możliwością podziału i niezależnego sterowania 4-sektorami oświetlacza i regulację natężenia światła,
	…………………
Tak/nie

	8. 
	Mikroskop zamontowany na statywie umożliwiającym stabilną obserwację próbek o wysokości 100mm lub większej
	

	9. 
	Mikroskop z zmotoryzowaną osią „Z” z możliwością sterowania z kontrolera lub oprogramowania,
	
…………………
Tak/nie

	10. 
	Mikroskop ze stolikiem z manipulatorami umożliwiający precyzyjne przesuwanie próbki w płaszczyźnie X, Y,
	…………………
Tak/nie

	Mikroskop wyposażony w kamerę cyfrową o parametrach:

	11. 
	rozdzielczość większa niż 5MP i fizyczna wielkość sensora nie mniejsza niż 1/1.8cala
	



	12. 
	ekwiwalent czułości ISO powinien zawierać się w zakresie 50-3200 lub szerszym
	



	13. 
	kamera powinna pracować w pełnej rozdzielczości z częstotliwością odświeżania nie mniejszą niż 15fps i  z częstotliwością minimum 30fps przy rozdzielczości nie mniejszej niż 1400x1000
	

	14. 
	kamera z  podglądem obrazu „na żywo” oraz wykonywaniem zdjęć kolorowych
	
…………………
Tak/nie

	15. 
	sterowanie wszystkimi parametrami pracy kamery z poziomu komputera
	
…………………
Tak/nie

	16. 
	łączność za pomocą złącza USB 3.0
	
…………………
Tak/nie

	INNE

	17. 
	Mikroskop powinien być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Nikon NIS-Elements BR lub posiadać własne oprogramowanie umożliwiające:
-  odczytywanie aktualnego powiększenia i automatyczne ustawianie właściwej wielkości markera
- oprogramowanie powinno umożliwiać automatyczne wykonywanie i składanie serii zdjęć w pionie (w osi Z) i tworzenie obrazu o dużej głębi ostrości wraz z możliwością obracania powstałego obrazu 3D i wykonywaniem na uzyskanym obrazie podstawowych pomiarów
	

	18. 
	Oprogramowanie powinno umożliwiać automatyczne wykonywanie i składanie zdjęć wykonywanych w osiach XY i łączenie ich w obraz o dużej powierzchni. Krawędzie połączeń poszczególnych klatek nie powinny być wyraźnie widoczne.
	

	19. 
	Oprogramowanie powinno pozwalać na binaryzację obrazu i automatyczne pomiary takich parametrów jak liczba obiektów i ich wielkość.
	

	20. 
	Dostarczone oprogramowanie powinno być najnowszą dostępną wersją danego oprogramowania z możliwością darmowej aktualizacji do najnowszej wersji przez minimum 1 rok.
	
…………………
Tak/nie

	21. 
	Oprogramowanie powinno współpracować z posiadanym komputerem z systemem Windows 10 wyposażonym w 64GB pamięci ram i 2 wolne złącza USB 3.0 i 2 dodatkowe złącza USB 2.0. Jeżeli do podłączenia mikroskopu wymagane będą inne złącza możliwe do podłączenia do posiadanego komputera Wykonawca dostarczy potrzebne elementy i zainstaluje je w komputerze w sposób nie powodujący utraty gwarancji komputera.
	

	22. 
	 Zestaw powinien zawierać wszelkie kable i inne elementy umożliwiające podłączenie mikroskopu i natychmiastową pracę.
	……………………
tak/nie

	23. 
	szkolenie z obsługi oprogramowania w szczególności dotyczące pomiarów automatycznych i binaryzacji obrazu
	
……………………
tak/nie

	24. 
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	


	25. 
	Mikroskop nowy / powystawowy z pełną gwarancją
	


* *Zamawiający może udostępnić dodatkowe informacje techniczne na temat posiadanego komputera


















Dokument należy wypełnić i podpisać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 
Projekt realizowany zgodnie z umową nr: POIR.01.01.01-00-0513/20-00 z dnia 24.09.2021 „Innowacyjna technologia łącząca proces nanostrukturyzacji stali za pomocą obróbki cieplnej z technikami inżynierii powierzchni” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Konkurs „Szybka ścieżka 3_2020”) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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