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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA i MODYFIKACJA III
DO SWZ 

Znak sprawy: SOZ.383.60.2021
Data: 10.12.2021

Dotyczy postępowania na: DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ

Zgodnie  z art. 137 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 t.j), Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:


Modyfikuje się opis przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 Pakiet 6 poz. 1

Podwieszki- odciągi w trzech rozmiarach i czterech kolorach. Przeznaczone do  retrakcji, okluzji i identyfikacji tętnic, żył, nerwów i moczowodów. Sterylne,wykonane z silikonu medycznego, nie zawierają lateksu, atraumatyczne dla tkanek, możliwość cofania i zamykania tętnic, żył, moczowodów, zachowują ustawione napięcie, widocznę w promieniach RTG. Op. 20 saszetek. Długość pojedynczej podwieszki – 42cm. Rozmiary: mini; midi i maxi i kolory  do wyboru przez zamawiającego.

Na
Podwieszki- odciągi w trzech rozmiarach i czterech kolorach. Przeznaczone do  retrakcji, okluzji i identyfikacji tętnic, żył, nerwów i moczowodów. Sterylne,wykonane z silikonu medycznego, nie zawierają lateksu, atraumatyczne dla tkanek, możliwość cofania i zamykania tętnic, żył, moczowodów, zachowują ustawione napięcie, widocznę w promieniach RTG. Op. 20 podwieszek. Długość pojedynczej podwieszki – 42cm. Rozmiary: mini; midi i maxi i kolory  do wyboru przez zamawiającego.

Zgodnie  z art. 135 ust. 2  ustawy z dnia 11 wrześnie 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                                     z 2021 roku. poz. 1129 ze zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania do SWZ:

Wykonawca nr 1 

Dotyczy zał. nr 2a, pakiet nr 1a.
Pyt. 1.: W związku z tym że niektórzy producenci kołderek/koców grzewczych zastrzegają sobie ich użycie z konkretnym urządzeniem (aby np. nie narażać pacjenta na przypadkowy uraz termiczny) co widnieje np. w Instrukcji obsługi urządzenia czy też kołderki/koca, prosimy o informację do jakiego modelu urządzenia miałyby być zaoferowane wymagane przez Zamawiającego rozwiązania systemu ogrzewania pacjenta?
Odp.: Mistral/Mistral Air/MA1200-EV, The Surgical Company International B.V.
Pyt. 2.: Prosimy o wyjaśnienie, czy potwierdzając kompatybilność koców ze wskazanym ewentualnie ogrzewaczem Zamawiający będzie wymagał przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta wymienionego urządzenia potwierdzającego kompatybilność oferowanych koców ze wskazanym urządzeniem?
Odp.: Tak, zamawiający wymaga oświadczeń o kompatybilności koców z urządzeniem.
Pyt. 3.: Prosimy o dopuszczenie koc na całe ciało pacjenta dorosłego. Wyrób medyczny o wymiarach 2270mm x 1330mm wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzą polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z 16 CFR 1610. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE.
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pakiet 36 poz. 3-5
Pyt. 4.:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 36 pozycje nr: 3, 4, 5 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty.
Odp.: Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia pozycji na tym etapie postępowania.
Pakiet 36 poz. 4
Pyt. 5.: Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy do respiratora elektrostatyczny, z portem do kapnografii, wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i wirusowej >99,999%, nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt 500 ml, z celulozy, dla dorosłych, sterylny?
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pakiet 40 poz. 1
Pyt. 6.: Czy Zamawiający dopuści jako równoważną łyżkę jednorazowego użytku typu Macintosh w rozm. 1-4, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?
Odp.: Nie, zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet 40 poz. 2
Pyt. 7.: Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy do znieczuleń typu rura w rurze dla dorosłych o stałej długości 1,8m. Rura wydechowa rozciągalna o długości do 60 cm ze złączem 22mmF EVA, kolanko z portem kapno odłączalne od układu, rura do worka oddechowego rozciągalna o długości 1,5m po rozciągnięciu, ze złączem 22F EVA na obu końcach, łącznik prosty 22mmM/22mmM, worek bezlateksowy 2l, mikrobiologicznie czysty, bez zawartości lateksu, stosowanie układu do 7 dni potwierdzone w instrukcji użycia wyrobu, bez zawartości ftalanów?
Odp.: Nie, zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pyt. 8.: Czy Zamawiający odstąpi od parametrów: „opór oddechowy max.0,09cm H20 przy przepływie 10l/min., opór wydechowy - max.0,09 cm H20 przy przepływie 10l/min.”, są to parametry możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w warunkach laboratoryjnych?
Odp.: Nie, zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.
Wykonawca 2
Pyt. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §2 ust. 2)
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym  §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą użyczy Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy zestaw do podciśnieniowej terapii/3 sztuki klipsownic uniwersalnych nabierających klipsy w rozmiarze L i XL oraz 2 sztuki klipsownic nabierających  klipsy w rozmiarze ML/ . Zasady udostępnienia sprzętu regulować będzie odrębna umowa stanowiąca załącznik nr ... do niniejszej umowy* JEŻELI DOTYCZY”
Pyt. 2.:  Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Odp.: Nie, zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 3.: W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odp.: Nie, zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 4.: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2:  
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 0,3%  wartości dostawy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie danej partii towaru, począwszy od  …….. od dnia zgłoszenia wady, o której mowa w ust. 1, do dnia zrealizowania dostawy, jednak  nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej partii towaru,
c) 1 %   wartości niezrealizowanej dostawy netto w przypadku, gdy wykonawca odmówi zrealizowania dostawy”.
Odp.: Nie, ale dodaje się ust. 6. „Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto określonego w § 3”
Wykonawca 3
Pakiet 8
Pyt. 1.: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pak. 8 w poz 1  hemostatyk w rozmiarze 5x7,5cm w opakowaniach zbiorczych 12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 5 op ?
Odp.: Tak, o ile hemostatyk będzie w rozmiarze 5x7 cm
Pyt. 2.: Czy w pak. nr. 8 cenę jednostkową należy podać za opakowanie czy za sztukę ?
Odp.: Za opakowanie.
Wykonawca 4
Pyt. 1
Mając na względzie zasadę efektywności oraz konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie produktów o tych samych parametrach funkcjonalnych, lecz niewielkich różnicach technicznych podanych w nawiasach:
Pozycja 1
Igła z ostrzem typu Hubera do wstrzykiwania wewnątrz portów wszczepialnych prosta 0,7 lub 0,9, długość igły 19mm(20mm), 25 mm, 32 mm(30mm lub 38mm do wyboru przez Zamawiajacego)
Odp.: Tak : 20mm, 25mm,30mm.
Pozycja 2
Igła z ostrzem typu Hubera do wstrzykiwania wewnątrz portów wszczepialnych,  zagięta 0,7 lub 0,9 20G, długość igły 19mm (20mm) 25 mm, 32 mm(30mm) 
Odp.: Tak: 20mm, 25mm, 30mm.

Pozycja 3 
Igła z ostrzem typu Hubera do wstrzykiwania wewnątrz portów wszczepialnych, prosta i  zagięta  z linią (oferujemy tylko zagiętą z linią, jest to typowe dla igieł Hubera dedykowanych do portów, prosta igła nie występuje z drenem, dreny i strzykawki można podłączać niezależnie do igieł prostych które Zamawiający wymaga w pozycji 1),  łączącą z dodatkowym miejscem do wstrzykiwań  0,7 lub 0,9 , długość igły 19mm (15mm lub 20mm), 25 mm, 32 mm
Odp.: Tak: 20mm, 25mm,32 mm. 

Pyt. 2
W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o merytoryczne uzasadnienie.
Odp.: Zamawiający wyraził zgodę.

Wykonawca 5
Pyt. 1.: Zwracam się z prośbą o wydzielenie z pakietu 2a pozycji nr 23 (pulsoksymetr) i utworzenia z tej pozycji odrębnego pakietu.
Odp.: Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia pozycji na tym etapie postępowania.
Pyt. 2.: Czy zamawiający w pakiecie 2a pozycja 7 dopuści kaniule dedykowane do polisomnografu NOX A1 o dł. 90 cm? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Wykonawca 6
Dotyczy pakietu 11:
Pyt. 1.: Czy Zamawiający dopuści  do pozycji 1:
Igłę z ostrzem typu Hubera do wstrzykiwania wewnątrz portów wszczepialnych prostą w rozmiarze od 06,  0,7 ,  0,9, 1,1,  oraz długościach  igły od   25, 28, 30, 38 mm?
Odp.: Tak, dopuszcza igłę w rozmiarze 0,7  oraz  0,9, długości 25, 28, 30.
Pyt. 2.: Czy Zamawiający dopuści  do pozycji 2:
Igła z ostrzem typu Hubera do wstrzykiwania wewnątrz portów wszczepialnych,  zagiętą .w  rozmiarze od 06,  0,7 ,  0,9, 1,1,  oraz długościach  igły od  20, 25, 35 mm?
Odp.: Tak, dopuszcza igłę w rozmiarze 0,7  oraz  0,9, długości jw.
Pyt. 3.: Czy Zamawiający dopuści do pozycji 3:
Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zagięta pod kątem 90º, z bocznym złączem Y ,z przedłużeniem PVC bez DEHP o długości 26cm (całość), z zaciskiem  i łącznikiem Luer Lock. Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły. Możliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Rozmiary 0.7, 0.9, 1.1. o długości 20 i 25 cm i/lub bez bocznego portu o rozmiarach:0.6, 0.7, 0.9, 1.1 i długościach:20,25, 28, 30 ,35, 38?
Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 4.: Czy Zamawiający dopuści do  pozycji 4:
Bezpieczna igła do portów z ostrzem Hubera zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem w postaci dźwigni z prostokątnym korpusem wykonanym z przeźroczystego materiału. Kodowana kolorami zgodne z rozmiarem. Zgięta pod kątem 90º  . Igła wyposażona w system samodzielnie wytwarzający ciśnienie dodatnie podczas usuwania umożliwiający wyjecie jej z portu jedną ręką.
Igła w rozmiarach 22G,20G i 19G o długościach: 15mm, 17mm, 20mm, 25mm i 30mm, 35mm do wyboru przez Zamawiającego?
Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 5.: Czy Zamawiający dopuści do pozycji 5:
Bezpieczna igła do portów z ostrzem Hubera zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem w postaci dźwigni z prostokątnym korpusem wykonanym z przeźroczystego materiału. Kodowana kolorami zgodne z rozmiarem. Zgięta pod kątem 90º  z linią przedłużającą z  z bocznym złączem Y. Igła wyposażona w system samodzielnie wytwarzający ciśnienie dodatnie podczas usuwania umożliwiający wyjecie jej z portu jedną ręką.
Igła w rozmiarach 22G,20G i 19G o długościach: 15mm, 17mm, 20mm, 25mm i 30mm, 35mm do wyboru przez Zamawiającego?
Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 6.: Czy Zamawiający dopuści do pozycji 5:
Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, zagięta pod kątem 90º z ostrzem Hubera do portu, z poczwórnymi przeźroczystymi  skrzydełkami, miękkimi od strony skóry pacjenta (dwa górne do trzymania podczas zakładania i usuwania igły, dwa dolne do  przytrzymywania portu podczas usuwania igły), niskoprofilowa (najniższy profil na rynku), z poliuretanowym drenem przedłużającym o dł.21,5cm z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer lock. Zacisk kodowany kolorem w zależności od rozmiaru igły, z informacją na zacisku : rozmiar igły, max przepływ ( 5ml/sek), max. ciśnienie (350psi). Poliuretanowa piankowa podkładka pod igłę w celu maksymalizacji komfortu pacjenta. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Produkt pobawiony lateksu. Możliwość podawania leków zawierających emulsję tłuszczową. Rozmiary od 19-22G o długości 15-30mm do wyboru przez Zamawiającego?
Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 7.: Dotyczy pakiet 22
Czy Zamawiający dopuści do pozycja 21:
Silikonowy zgłębnik żołądkowy o długości - 125cm?
 Przezroczysty zgłebnik z linią XRO oraz z obciążoną metalową końcówką. 4 boczne oczka. Oznaczniki co 5cm od 45 do 75cm. Fr 10: żeńskie, elastyczne osadzenie z nasadką Fr 12-14-16: elastyczny lejek bez nasadki Fr 18-21: elastyczny lejek bez nasadki .
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 8.: Dotyczy pakietu 26
Czy Zamawiający dopuści pozycji 1:
Wysokoprzepływowy trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych, wykonany z termowrażliwego poliuretanu, w całości kontrastujący w RTG. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1cm. Cewnik w rozmiarze 9FR (światła 16G/18G/14G) o  20cm (45ml/12ml/160ml). W zestawie ponadto: bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowa prowadnica 0,88mm/60cm, bezpieczny skalpel, zatyczki z membraną do wstrzyknięć?
Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 9.: Czy Zamawiający dopuści pozycji 1:
Trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14 G, 18G, 18G), długość cewnika 20cm . Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, prowadnik o średnicy 0,88 mm typu "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, dylatator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml?
Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 10.: Czy Zamawiający dopuści pozycji 2:
Wysokoprzepływowy trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych, wykonany z termowrażliwego poliuretanu, w całości kontrastujący w RTG. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1cm. Cewnik w rozmiarze 9FR (światła 16G/18G/14G) o długości 16cm (przepływy : 50ml/14ml/180ml). W zestawie ponadto: bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowa prowadnica 0,88mm/60cm, bezpieczny skalpel, zatyczki z membraną do wstrzyknięć?
Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 11.: Czy Zamawiający dopuści pozycji 2:
Trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14 G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm . Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, prowadnik o średnicy 0,88 mm typu "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, dylatator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml?
Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 12.: Czy Zamawiający dopuści pozycji 3:
Antybakteryjny trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem z możliwością podawania kontrastu - przepływ do 5 ml/sek, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : Cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, Igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, Prowadnik typu „J” 60cm, ze znacznikami głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, dylatator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstzryknięć, skalpel, strzykawka 5ml?
Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 13.: Czy Zamawiający dopuści pozycji 4:
Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera. Przezroczysty, dotętniczy cewnik (tętnica barkowa, udowa, promieniowa) z liniami kontrastującymi w rtg,wprowadzany przy użyciu metody Seldingera. Metoda ta ułatwia nakłucie tętnicy, szczególnie u pacjentów z niskim ciśnieniem, ze słabym obwodowym pulsem oraz, gdy tętnice są objęte miażdżycą, lub gdy są bardzo cienkie. Cewnik posiada końcówkę wyposażoną w skrzydełka do mocowania do skóry oraz kołnierzyk zapobiegający załamywaniu się powierzchni cewnika. Cewnik 18Ga , prowadnica  o średnicy 0,71mm i długości 30 mm oraz kaniula 18Ga 8cm?
Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
Wykonawca 7
Dot. Pakietu 9
Pyt. 1.: Czy Zamawiający podzieli pakiet ze względu na rodzaj asortymentu i nici lub dopuści możliwość składania osobnych ofert na pozycje? 
Odp.: Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia pozycji na tym etapie postępowania
Dot. Pakietu 9
Pyt. 2.: Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
Dot. Pakietu 9
Pyt. 3.: Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły okrągłej cienkiej ma na myśli igłę okrągłą standardową bez wzmocnienia? 
Odp.: Tak.

Dot. Pakietu 9, poz. 10-35
Pyt. 4.: Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, plecione, syntetyczne, wykonane z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekane mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia,               o czasie wchłaniania 60-70 dni, czas podtrzymania tkankowego: ok. 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach od zaimplantowania, ok. 25% początkowej zdolności podtrzymywania po 28 dniach?
Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
Dot. Pakietu 9, poz. 36-43
Pyt. 5.: Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni (po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5% )? 
Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ. 
Dot. Pakietu 9, poz. 46-47
Pyt. 6.: Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy chirurgiczne, o czasie wchłaniania 180-210 dni, syntetyczne, monofilamentowe, z polidioksanonu, czas podtrzymywania tkankowego: ok.75% - 14 dni od zaimplantowania, ok. 65-70% po 28 dniach od zaimplantowania, ok. 40% po 57 dniach?
Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
Dot. Pakietu 9, poz. 55-56
Pyt. 7.: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?  
Odp.:  Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
Dot. Pakietu 9, poz. 58-64
Pyt. 8.: Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
Dot. Pakietu 9, poz. 44, 45, 65
Pyt. 9.: Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
Wykonawca 8
Pyt. 1.: Czy Zamawiający w Pakiecie 39 w pozycji 2 dopuści rurkę tracheostomijną bez mankietu, foniatryczną (5 otworów), wykonaną z termoplastycznego PCW, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, w zestawie z dwoma kaniulami (jedna zwykła i jedna fenestracyjną), z opaską i szczoteczką do czyszczenia kaniul, koreczkiem; sterylna, pakowana w opakowanie typu blister; rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm.
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 2.: Czy Zamawiający w Pakiecie 39 w pozycji 3 dopuści rurkę tracheostomijną z regulowanym położeniem kołnierza, posiadającą element umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż i wokół osi rurki, wykonaną z czystego silikonu, zbrojoną, z mankietem niskociśnieniowym, centymetrowe znaczniki głębokości, oznaczenie na kołnierzu średnicy wew. i zew. długości, rodzaju i średnicy mankietu, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, łącznik 15mm, w zestawie z opaską do mocowania, sterylna, rozmiary: 6,0 (dł. 110mm), 7,0 (dł. 120mm), 8,0 (dł. 130mm) oraz 9,0 (dł. 140mm)
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 3.: Czy Zamawiający w Pakiecie 39 w pozycji 5 dopuści rurkę intubacyjną z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadającą duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm. 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 4.: Czy Zamawiający w Pakiecie 39 w pozycji 6 dopuści zestaw o poniższym składzie: zestaw do ratunkowej konikotomii z bezpieczną igła Veressa, zabezpieczającą przed uszkodzeniem tchawicy, wyposażoną w wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą; skalpel; strzykawka do identyfikacji światła tchawicy; żel poślizgowy, rurka tracheostomijna 6,0 mm z mankietem niskociśnieniowym, mandryn do rurki; miękka opaska z rzepami; nici nylonowe z igłą; wymiennik ciepła i wilgoci. Całość zapakowana w sterylnym opakowaniu typu blister, mieszcząca się w torbie ratownika, zawiera graficzną instrukcję użycia.
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Wykonawca 9
Pyt. 1.: Pakiet 34 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 34, poz. 7 , drenu do drenażu klatki piersiowej, o długości 50 cm zamiast 40 cm.
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Wykonawca 10

[bookmark: _Hlk82160165]Pakiet   nr 2. poz.1,2,3,4,5.
Pyt. 1.: Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach:
Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta  jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy, możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego. Wymiana wkładu jest czynnością łatwą, należy odłączyć dren pacjenta i dren z gniazda próżni.
[bookmark: _Hlk82152136]Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych) samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, biologicznie czyste, z portem na pokrywie do pobierania próbek lub aplikacji saszetek z  żelem. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości. Wkłady oraz kanistry  o pojemności 1000ml i 2000 ml. Kanistry(okrągłe)  kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego  i   sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone w zaczep do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych. Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Brak dopuszczenia  innego  systemu stwarza  sytuację, gdy tylko jeden produkt  spełnia wymogi SIWZ co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP(zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością  wydatkowania środków publicznych. Zamawiający ma narzędzia np. w postaci zażądania próbek, aby przekonać się, że  oferujemy system gwarantujący  wzajemną kompatybilność oferowanych wkładów i pojemników  oraz skuteczne i bezpieczne odsysanie. W przypadku niedopuszczenia naszego systemu, prosimy o merytoryczne uzasadnienie.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na króciec przyłączeniowy gładki i wymaga zgodnie z SWZ.
Pakiet  nr 2. poz.1,2,3.
Pyt. 2.: Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę  na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.
Odp.: Nie wymagamy.
Pakiet  nr 2  poz.1,2,3.
Pyt. 3.: Czy dla lepszej ochrony personelu i pacjentów( zwłaszcza w dobie przedłużającej się pandemii) Zamawiający wymaga wkładów i kompatybilnych kanistrów o właściwościach antybakteryjnych co jest poświadczone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196?
Odp.: Nie wymagamy.
Pyt. 4.: Pakiet nr.2.poz.3. Prosimy o dopuszczenie aby dren i wkład był pakowany wspólnie w opakowanie foliowe.
Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Pyt. 5 .: Pakiet nr.2.poz.6.Prosimy o dopuszczenie drenu o średnicy 5,6mm.
Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Pakiet nr.2.poz.10.
Pyt. 6.: Prosimy o dopuszczenie pojemnika o poj.3000ml, okrągły, przezroczysty, do zawieszania na szynach Modura, przystosowany do mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji.
Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Wykonawca 11

Pyt. 1.: Pakiet 45 Prosimy o wydzielenie poz. 5-11 i 28-33 (mankiety NIBP) do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odp.: Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia pozycji na tym etapie postępowania
Pyt. 2.: Poz. 5 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm.
Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Pyt. 3.: Poz. 6 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35/44cm. 
Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Pyt. 4.: Poz. 7 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35/53cm. 
Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Pyt. 5.: Poz. 8, 9 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47cm.
Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Pyt. 6.: Poz. 10 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 46-66cm. 
Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Pyt. 7.: Poz. 11 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m lub 3m.
Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego.
 Pyt. 8.: Poz. 28 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm. 
Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Pyt. 9.: Poz. 29 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35/44cm. 
Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Pyt. 10.: Poz. 30 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35/53cm. 
Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Pyt. 11.: Poz. 31, 32 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47cm. 
Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Pyt. 12.: Poz. 33 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 46-66cm.
Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Wykonawca 12
Pyt. 1.: Pakiet 3 a poz.1-4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość podania ceny jednostkowej za parę rękawic z dokładnością do 4 miejsc po przecinku bądź możliwość wyceny  opakowania rękawic, z odpowiednim przeliczeniem par na opakowania. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt. 2.: Pakiet 3 poz.2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic w kolorze niebieskim, o długości min. 240 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z opisem. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt. 3.: Pakiet 3 a poz.4
Mając na uwadze, iż zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym PPER 2016/425/UE zniesiony został obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z normą EN 388, prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania rękawic przebadanych zgodnie z nowym rozporządzeniem Zamawiający odstępuje od zgodności rękawic z normą EN 388.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt. 4.: Pakiet 3a poz.4
W związku z wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE  prosimy o potwierdzenie możliwości zaoferowania rękawic przebadanych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą  EN ISO 374- 4  i EN ISO 16523-1 .
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt. 5.: Pakiet 3a poz.4
[bookmark: _Hlk72256527]W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  2017/745 (MDR) w sprawie wyrobów medycznych zastępującego obowiązującą Dyrektywę 93/42/EWG o wyrobach medycznych (MDD) prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów zgodnych z aktualnymi regulacjami prawnymi.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt. 6.: Pakiet 3 a poz.4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o lepszym poziomie AQL równym 1.0.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytania dot. projektu umowy:
Pyt. 7.: Wnosimy o modyfikację Rozdziału XI pkt 1.5. SWZ poprzez doprecyzowanie iż próbka jako przedmiotowy środek dowodowy będzie żądana przez Zamawiającego na etapie składania oferty zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
Odp.: Zamawiający nie żąda próbek, zastrzega tylko możliwość w razie uzasadnionych wątpliwości co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia z opisem i parametrami zawartymi  w Załączniku nr 2 i 2 a.
[bookmark: _Hlk73009745]Pyt. 8.: Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 2 lit. b) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ

[bookmark: _Hlk88738257]Pyt. 9.: Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez określenie zgodnie z treścią art. 436 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony. Postanowienie to jest obligatoryjnym elementem umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu przywołanych przepisów.
Odp.: Zamawiający modyfikuje § 4 projektu umowy poprzez dodanie ust. 6 o treści: Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto określonego w § 3.

[bookmark: _Hlk60047999][bookmark: _Hlk37935262][bookmark: _Hlk21349870]Pyt. 10.: Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 8 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.
Odp.: Zamawiający zgadza się na powyższe, stosowny zapis jest w pkt.6, o fakcie zmiany stawki podatku  Vat winien poinformować zamawiającego w formie pisemnej. 

[bookmark: _Hlk37933357][bookmark: _Hlk9931562][bookmark: _Hlk9931598]Pyt. 11.: Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 9 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.

Wykonawca 13
Pakiet 40  
Pyt. 1.: Prosimy o dopuszczenie : 
 Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą 1,9 m z 2L workiem bezlateksowym. 
Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.


Pakiet 46 
Pyt. 2.: Poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic
chirurgicznych ortopedycznych lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową hydrożelową ułatwiająca zakładanie, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, brązowe, poziom protein < 50 µg/g rękawicy, średnia grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm, długość min. 280-295 mm (w zależności od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 34 N, wydłużenie przy zerwaniu przed przyspieszonym starzeniem ≥ 750%. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Mankiet  rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Na rękawicy fabrycznie wytłuczony min. rozmiar rękawicy. Opakowanie 40 par. Rozmiary 6,0-9,0. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ. 
  
Pyt. 3.: Poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, AQL max. 0,65, średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 14 N, wydłużenie przed/po starzeniu ≥ 780%. sterylizowane radiacyjnie, średni poziom protein <20 µg/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń. Długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Certyfikat zgodności Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001. Opakowanie 70 par. Rozmiary 5,5-9,0.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.

  
Pyt. 4.: Poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; średnia grubość na palcu 0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 16 N, wydłużenie przed/po starzeniu ≥ 780% /≥845%, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Certyfikat zgodności Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
    
  
Pyt. 5.: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, mankiet rolowany. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, średnia grubość na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL maks. 0,65, długość rękawicy min. 289 mm, sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N. Poziom protein alergennych ≤ 10 ug/g rękawicy (wg. ASTM D7427-16, metodą FITkit). Certyfikat zgodności Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1, Certyfikat zgodności dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 13485. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1, badania na przenikalność min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240min., zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Wolne od chemicznych akceleratorów: ZDBC, MBT, ZMBT, DPG. Nazwa rękawicy, strona i rozmiar nadrukowane bezpośrednio na rękawicy. Opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z listkiem do otwierania i kodem kreskowym, wewnętrzne papierowe z opisem i kodem kreskowym. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.    
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.

  
Pyt. 6.: Poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych syntetycznych neoprenowych z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zew. antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, siła zrywania przed/po starzeniu min. 11N/15N, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas paraoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 25 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
  
Pyt. 7.: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych półsyntetycznych lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, średnia grubość: na palcu min. 0,19 mm, na dłoni min 0,19 mm, na mankiecie min. 0,16 mm, długość min. 280-290 mm (w zależności od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 17 N, wydłużenie przy zerwaniu przed przyspieszonym starzeniem ≥ 750%. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kremowe. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie co najmniej 5 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Przebadane na przenikalność substancji cytostatycznych. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.

  
Pyt. 8.: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych syntetycznych neoprenowych wolnych od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3, bezpudrowe z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Badania na przenikalność 28 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978, z czasem ochrony min 30 min. dla co najmniej Ifosfamide, Mitomicyn, Thitepa,, Irinotecan, Carmustine, Oxaliplatin). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.

 
Wykonawca  14
Pyt. 1.: Dotyczy Pakietu 36 poz. 3-5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w.w pozycji do osobnego pakietu, co zwiększy konkurencyjność ofert?
Odp.: Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia pozycji na tym etapie postępowania.
Dotyczy Pakietu 36 poz. 4
Pyt. 2.: Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr mechaniczny z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.

Dotyczy Zadania nr 40 poz. 1
Pyt.3.: Czy Zamawiający wymaga wytrzymałych łyżek jednorazowych metalowych, czy dopuszcza także łyżki plastikowe?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.

Wykonawca 15
Dotyczy zadania 22 poz. 6 i 7
Pyt. 1.: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy przez określenie „Igła biopsyjna półautomatyczna do tkanek miękkich z rozłączną kaniulą i regulowaną głębokością penetracji (….)” należy rozumieć, że chodzi  o zestaw, w którym istnieje możliwość odłączenia kaniuli od korpusu (lub połączenia z korpusem) za pomocą tulei ze współbieżnym gwintem tak, by nie było potrzeby manewrowania całym korpusem podczas wykonywania tej czynności oraz posiadający funkcję wyboru głębokości penetracji 15mm i 22mm potwierdzonej w okienku kontrolnym?
Ponadto, czy Zamawiający oczekuje:
- żeby igła posiadała echomarker umożliwiający pozycjonowanie igły pod kontrolą USG
- żeby igła była wyposażona w skalę centymetrową z ruchomym ogranicznikiem umożliwiającym dokładne ustawienie głębokości wkłucia?
Odp.: Tak.

Dotyczy zadania 1 poz. 9
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania worków laparoskopowych  o pojemności 1350 ml i wymiarach 19 cm x 20 cm. jako równoważnych do wymaganych o pojemności 800 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy zapisów SWZ
Pyt. 3.: W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
Odp.: Pełnomocnictwo musi być podpisane przez organ uprawniony do reprezentacji podmiotu( np. cały zarząd, pojedynczy członek zarządu, członek zarządu i prokurent) - Dział pierwszy, rubryka pierwsza KRS.
Wykonawca 16
Pakiet nr 21, pozycja 1-3
Pyt. 1.: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z portem do podawania leków z końcówką luer, spełniający pozostałe parametry zgodnie z zapisami SWZ?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.

Pakiet nr 21, pozycja 1
Pyt. 2.: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania w rozmiarze Ch12?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.

Pakiet nr 21, pozycja 2
Pyt. 3.: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania w rozmiarze Ch14?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 21, pozycja 3
Pyt. 4.: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania w rozmiarze Ch16?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 22, pozycja 19
Pyt. 5.: Czy Zamawiający wymaga cewników do odsysania o zmrożonej powierzchni?
Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pakiet nr 22, pozycja 23
Pyt. 6.: Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o długości 180 cm?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 31, pozycja 1
Pyt. 7.: Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 24 mg przy Vt=500ml i oporze przepływu 0,5 cm H2O przy Vt=500ml?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 31, pozycja 1
Pyt. 8.: Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wadze 9 g?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 31, pozycja 1
Pyt. 9.: Ze względu, iż oferowane wymienniki ciepła i wilgoci zbiorczo są pakowane po 200 szt., zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny za sztukę.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.
Pakiet nr 31, pozycja 2
Pyt. 10.: Czy Zamawiający dopuści linię do pobierania próbek gazu o długości 305 cm?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 31, pozycja 2
Pyt. 11.: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny za sztukę.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.
Pakiet nr 31, pozycja 3
Pyt. 12.: Czy Zamawiający dopuści rurkę zbrojoną ze znacznikami głębokości w postaci półpierścieni?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 31, pozycja 3
Pyt. 13.: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania badań?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 31, pozycja 3
Pyt. 14.: Ze względu, iż oferowane rurki zbrojone zbiorczo są pakowane po 25 szt., zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny za sztukę.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.
Pakiet nr 31, pozycja 4 
Pyt. 15.: Czy Zamawiający dopuści rozciągliwy łącznik wykonany z PCV?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 31, pozycja 4 
Pyt. 16.: Czy Zamawiający dopuści rozciągliwy łącznik ze złączem pacjenta: 15F/22M oraz ze złączem od strony maszyny, respiratora: 22F?
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pakiet nr 31, pozycja 4
Pyt. 17.: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny za sztukę.
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pakiet nr 31, pozycja 5 
Pyt. 18.: Czy Zamawiający dopuści rozciągliwy łącznik wykonany z PCV?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 31, pozycja 5 
Pyt. 19.: Czy Zamawiający dopuści rozciągliwy łącznik ze złączem 22F?
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pakiet nr 31, pozycja 5
Pyt. 20.: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny za sztukę.
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pakiet nr 33
Pyt. 21.: Z uwagi na różnorodność produktów w Pakiecie nr 33 zwracamy się z prośbą o umożliwienie składania oferty na pozycje w ramach Pakietu 33 (aby był podzielny tak jak Pakiet nr 22). Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.
Odp.: Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia pozycji na tym etapie postępowania.
Pakiet nr 33, pozycja 1
Pyt. 22.: Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur o składzie:
- Dwa osobne opakowania każde zawierające: Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45° i gładką gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, płyn do płukania nawilżająco-odświeżający w saszetce z nacięciem umożliwiającym łatwe otwarcie, 10 ml . 
- Cztery osobne opakowanie zawierające: Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu, z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45° oraz z zagiętą końcówką, płyn do płukania nawilżająco-odświeżający w saszetce z nacięciem umożliwiającym łatwe otwarcie, 10 ml. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zestaw posiada również 6 saszetek z żelem nawilżającym jamę ustną. Zestaw zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań? 
W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pakiet nr 33, pozycja 1
Pyt. 23.: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania uchwytu do yankauera?
W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zestaw musi posiadać uchwyt by umożliwić umocowanie w mim Yankauera, zapewnia to brak omyłki ( błędu medycznego ) i stosowanie jednego narzędzia do konkretnego pacjenta. 
Pakiet nr 33, pozycja 1
Pyt. 24.: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania plastikowej zawieszki? Zestaw pakowany jest kartonowe opakowani, które można postawić przy łóżku chorego. 
W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zestaw musi posiadać możliwość zawieszenia, przy konkretnym pacjencie by uniknąć omyłki w zastosowaniu ( błędu medycznego). Ponadto umożliwia to wzrokową kontrolę nad kolejnością procedur. Opakowanie nie może być wykonane z papieru by go nie kontaminować i umożliwić jego dezynfekcje. 
Pakiet nr 33, pozycja 2
Pyt. 25.: Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, kompatybilne z zestawem, mikrobiologicznie czyste?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 36, pozycja 1
Pyt. 26.: Czy Zamawiający dopuści łącznik Y o średnicy zewnętrznej 7 mm i wewnętrznej 5 mm?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 36, pozycja 2
Pyt. 27.: Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty o średnicy zewnętrznej 8 mm i wewnętrznej 6 mm?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 36, pozycja 4
Pyt. 28.: Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:
· Rodzaj filtracji: mechaniczna
· Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
· Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
· Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie 
· Przestrzeń martwa: 70ml
· Waga: 36,5 g
· Objętość oddechowa: 150-1500ml
· Skuteczność nawilżania: - 
· Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
· Złącza: 22M/15F-22F/15M
· Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
· Opakowanie: papier/folia
· Jałowy: tak
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 36, pozycja 4
Pyt. 29.: Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:
· Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
· Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
· Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
· Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy 
· Przestrzeń martwa: 40ml
· Waga: 30g
· Objętość oddechowa: 150-1500ml
· Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
· Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
· Złącza: 22M/15F-22F/15M
· Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
· Opakowanie: papier/folia
· Jałowy: tak
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 40, pozycja 1
Pyt. 30.: Czy Zamawiający dopuści łyżkę z podstawą (mocowaniem łyżki z rękojeścią) wykonaną z tworzywa sztucznego, natomiast część użytkowa wykonana z metalu?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 40, pozycja 2
Pyt. 31.: Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 1,83 m, z rurą wydechową o długości do ok. 40 cm oraz rurą rozciągalną do worka o długości do 1,2 m, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pakiet nr 40, pozycja 2
Pyt. 32.: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu stosowania układu min. do 7 dni?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Wykonawca 17

Pytanie 1 dotyczy pakietu 19 pozycja 4:
Prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji numer 4: „Elektrody EDGE SYSTEM” celem umożliwienia złożenia oferty na pozostałe pozycje w pakiecie, tym samym zwiększenie konkurencyjności ofert.
Odp.: Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia pozycji na tym etapie postępowania.
Wykonawca 18

Załącznik 2:
Pyt. 1.: Pakiet 43 poz. 1 -3 Czy Zamawiający może doprecyzować, czy oczekuje serwet jałowych czy niejałowych?
Odp.: Zamawiający oczekuje serwet niejałowych.
Pyt. 2.: Pakiet 43 poz. 1-3 Czy Zam. dopuści serwety z laminatu włóknina polipropylenowa + folia?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt.3.: Pakiet 43 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 150 x 210 cm?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 4.: Pakiet 43 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 160 x 220 cm?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt.5.: Pakiet 43 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 100 x 150 cm?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt.6.: Pakiet 43 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 90 x 150 cm?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 7.: Pakiet 43 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 75 x 90 cm?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 8.: Pakiet 43 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 75 x 80 cm?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 9.: Pakiet 43 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 80 x 90 cm?
Op.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt.10.: Pakiet 43 poz. 4 czy Zamawiający dopuści czepki z napotnikiem o wymiarach 6 x 30 cm, pakowane w kartoniki po 50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 48 op.?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 11.: Pakiet 43 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepki o średnicy 53 cm?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 12.: Pakiet 43 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepki o średnicy 55 cm +/- 5cm?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 13.: Pakiet 43 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny o gramaturze SMS 35g/m2 w rozm. od S do XXXL?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 14.: Pakiet 43 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne dostępne w rozmiarach S – XXXL, gramatura min. 40 g/m kw., kolor niebieski?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Załącznik 2a:
Pyt. 15.: Pakiet 3a poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim?
Odp.: Tak. 
Pyt. 16.: Pakiet 3a poz. 4 Czy Zamawiający dopuści poziom białek lateksowych max. 23 µg/g?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 17.: Pakiet 3a poz. 4 Czy Zamawiający dopuści rękawicę w długości min. 292 mm?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 18.: Pakiet 3a poz. 4 Czy Zamawiający dopuści rękawicę - grubość na dłoni 0,30mm?
Odp.: Zamaiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 19.: Pakiet 4a poz. 20 Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający w rozm. 110x120 cm?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 20.: Pakiet 8a poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty o grubości 0,018mm?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 21.: Pakiet 8a poz. 3 Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.
Wykonawca 19
Pyt. 1.: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 7 pozycji 1 i 2 wielorazowe metalowe, rękojeści dla dorosłych krótką i średnią o średnicy 29 mm , typ ,, zielony standard”o powierzchni radełkowanej. Rękojeść posiada optymalne oświetlenie LED dla dokładnej wizualizacji anatomicznej, dioda LED z zabezpieczeniem przed wykręceniem, w stalowej tulejce. Rękojeść akumulatorowa – baterie litowe,alkaliczne. Zgodność z normą ISO – 7376, trwałe, laserowe oznaczenie producenta i znak CE.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.

Pyt 2.: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 5 jednorazową łyżkę metalową do trudnych intubacji typu McCoy, zgodna z ISO7376, w standardzie „zielonego zamka”, wykonana ze stopu stali, nierdzewnej zmatowianej w celu redukcji refleksów świetlnych, ruchoma końcówka zaoblona, nietraumatyzująca. Światłowód nieobudowany na całej długości, podstawa łyżki zielona sugerująca standard „zielonego zamka”, na łyżce widnieją: nazwa producenta, symbol nie do powtórnego użycia, numer LOT. Długość w rozmiarach MAC 3,4, szerokość końcówki 15mm, długość całkowita dla rozmiaru 3: 130-mm, dla końcówki 4: 150-mm. Na opakowaniu jednostkowym typu folia papier etykieta w języku polskim, na której powinny znajdować się takie informacje jak: nazwa produktu, producenta, nr ref, rozmiar, długość, LOT, data ważności, znak CE, kod EAN. Wyrób medyczny nie zawierający lateksu.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.

Wykonawca 20

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PAKIET NR 30
Pyt. 1.: Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiorników na wydzielinę o wymiarach 172 x 214 x 12mm, i wadze 0,25 kg?  Pozostałe parametry zbiorników zgodne z SWZ.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pyt. 2.: Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiorników na wydzielinę o wymiarach 172 x 214 x 43mm, i wadze 0,29 kg?  Pozostałe parametry zbiorników zgodne z SWZ.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt.3.: Poz. 3, 4, 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych opatrunków do zaopatrywania ran, posiadających warstwę chłonna wykonaną ze 100% wiskozy? Pozostałe parametry opatrunków zgodne z SWZ.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.


PAKIET NR 48
Pyt. 4.: Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu opatrunkowego małego do podciśnieniowej terapii leczenia ran, zawierajacego w swoim składze nie 2, a 3 samoprzylepne transparentne folie poliuretanowe 15cm x 20cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 5.: Zapisy pod pakietem - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pompy podciśnieniowej o parametrach zgodnych z SWZ, jednakże o wymiarach urządzenia: wysokość 172 x szerokość 214 x głębokość 105 mm - bez zbiornika na wydzielinę, Głębokość ze zbiornikiem 300ml – 117mm, Głębokość ze zbiornikiem 800ml – 148mm. Litowo-jonowy akumulator wielokrotnego ładowania; 14,40 - 14,52 V, 2 A, 2600 – 2700 mAh,. Okresowe kontrole bezpieczeństwa technicznego zgłaszane przez aparat co 3 lata.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.


Wykonawca 21
Pytanie 1
Dot. zapisów SWZ, kryteriów oceny ofert, formularza ofertowego, projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy, który liczony jest w godzinach, liczony był w dni robocze (a nie tylko termin dostawy wypadał w dni robocze)?
Przykład:
Jeśli zamówienie zostanie złożone w piątek, w przypadku 72 godzinnego zadeklarowania terminu liczonego w dni robocze, termin dostawy wypada w środę. W obecnym brzmieniu zapisów termin ten wypada w poniedziałek.
Odp.: Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.
Wykonawca 22
Pyt. 1) Cz. XI SWZ oraz załącznik nr 7 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.4 (zał. nr 7), jeżeli zgodnie z pkt 1.2 do oferty zostaną dołączone deklaracje zgodności, certyfikaty CE i powiadomienia? Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia ww. dokumentów wraz z dostawą (o czym mowa w treści zał. nr 7), jeżeli dokumenty zostaną dołączone do oferty? Czy Zamawiający w pkt 1.2 miał na myśli dołączenie samych powiadomień, a pozostałe dokumenty dopuszczające o których mowa w zał. nr 7 (Deklaracja zgodności, certyfikat CE) mają być dostarczone dopiero z pierwszą dostawą? 
Odp.: Oświadczenie jest wymagane, jeżeli dokumenty zostaną dołączone do oferty to Zamawiający nie będzie ich wymagał z pierwszą dostawą. 
Pyt. 2) Termin płatności Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie terminu płatności 60 dni?
Odp.: Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.
 Pyt. 3) § 2 ust. 2 wzoru umowy Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zapis ten dot. tylko pakietu 48 (zgodnie z formularzem cenowym). 
Odp.: Pakietu 1 i 48.
Pyt. 4) § 4 ust. 4 oraz § 5 wzoru umowy Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisów umowy. Umowa będzie dotyczyła dostawy wyrobów medycznych, nie farmaceutycznych. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 5) Formularz oferty pkt 1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że oczekuje podania w FO wyceny dla poszczególnych poz. tylko do pakietów, w których można składać ofertę na poz. (tj. zgodnie z FC i modyfikacją SWZ – pakiety 13, 22, 4a)? Dla pozostałych pakietów wystarczającym będzie podanie wartości dla całego pakietu? 
Odp.: Tak.
Pyt. 6) Sposób obliczenia ceny Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
[bookmark: _Hlk89951488][bookmark: _Hlk89953672]Pyt. 7) § 4 ust. 2 b) wzoru umowy Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
Pyt. 8) Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4- pakiet 3, Zawór bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 7 dni lub 200 użyć, obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, dostępny także w wersji tętniczej : czerwona obudowa, dostarczany wg potzreb zamawiającego, nie zawierającego metalu oraz lateksu. Membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przepływ do 600 ml/min.przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, zawór wyposażony w zdejmowalny uchwyt umożliwiający bezpieczne wyjęcie z opakowania i podłączenie do wklucia bez ryzyka przypadkowego skażenia miejsca podlączenia? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pyt. 9) Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 pakiet 3, Zamknięty system dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, zabezpieczony protektorem męskim w kolorze róznym niż zawór, pakowany pojedynczo, rozmiar ok 0,20 mm; waga 1g. Kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie w sposób trwały na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 533ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml. Informacja o objętości wypełnienia na opakowaniu jednostkowy. Ilość aktywacji 100. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe
Pyt. 10) Pakiet 11 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 11, pozycja 1 i 2 bezpieczną zagiętą igłę typu Hubera w rozmiarach: 20G x 0,75 (19mm) 20G x 1 (25mm) 20G x1,5 (38mm) 
Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt. 11) Pakiet 11 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 11, pozycja 3 igły bezpiecznej z linią, z możliwością podaży pod ciśnieniem 300 PSI (do 5ml/s) w rozmiarach: 20G x 0,75 (19mm) 20G x 1 (25mm) 20G x1,5 (38mm) 
Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.
Pyt.12) Pakiet 11 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 11, pozycja 4: igły bezpiecznej silikonowanej, bez otworów do wentylacji, na opakowaniu oznaczenie wielkości igły umożliwiajace weryfikację w rozmiarach: 19G (12,7mm, 19mm, 25mm, 38mm), 20G (12,7mm, 19mm, 25mm, 38mm) 
Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.
Wykonawca 22
Pyt. 1.: Chcielibyśmy złożyć ofertę na pakiet 23 (powtarzany) ale proszę o określenie prawidłowo jednostek które państwo chcą zakupić. 
Poz. 1 – 10 opakowań czy sztuk (opakowanie min. to 20 szt. jak sami Państwo napisali)
Poz. 2 – 10 opakowań czy sztuk j.w.
Poz. 3 – 20 sztuk czy 20 opakowań ‘5 szt
Odp.: Opakowania.

Wykonawca 23
Dotyczy PAKIET 6A
Pyt. 1.: Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne z wewnętrzną, zintegrowaną wkładką masującą wyprofilowana ortopedycznie i wyściółką pobudzająca krążenie?
Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 2.: Czy Zamawiający dopuści obuwie z jednolitego odlewu z materiału SEBS, bez wstawek, oraz ruchomych elementów w jednolitym kolorze np.: niebieski, biały, zielony, jasno niebieski, pomarańczowy ?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. 3.: Czy Zamawiający dopuszcza obuwie z absorpcją energii w pięcie zgodnie z normą dotyczącą obuwia zawodowego potwierdzone certyfikatem?
Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.


Pyt. 4,: Czy Zamawiający dopuszcza obuwie jedynie z boczną perforacją?
Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.


Irena Petryna
Dyrektor Szpitala
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