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SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE NR 1  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień 
sektorowych stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/DN/2021 Dyrektora PWiK Sp. z o.o. w sprawie 
uregulowania zasad funkcjonowania zamówień w PWiK Sp. z o.o. w Piszu pn.: „Dostawa wodomierzy, nakładek 
radiowych oraz regeneracja i legalizacja wodomierzy na rok 2024” 
 
 
Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
„SWZ” w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa wodomierzy, nakładek radiowych oraz 
regeneracja i legalizacja wodomierzy na rok 2024”.  
 
 
ZAPYTANIE NR 1: 

 

1. Zamawiający w pkt. IV. Opis przedmiotu zamówienia Tabela 1. Wykaz wymaganych wodomierzy 

SENSUS w pozycji 1-eszej wymaga od Zamawiającego dostawy wodomierzy oznaczonych modelowe 

przez producenta jako 820.  

Mając na względzie, wycofanie tego modelu przez producenta z produkcji na 2024 rok czy  

Zamawiający dopuszcza złożenia oferty na model, który go zastąpił, tj. DomoJet? 

2. Zamawiający w pkt. IV. Opis przedmiotu zamówienia Tabela 3. Szacunkowa ilość wodomierzy  

mechanicznych SENSUS przeznaczonych do legalizacji wskazuje jedynie średnicę urządzeń. Zwracam 

się z prośbą o wskazanie także modelu i typu urządzeń dla każdej ze średnic, gdyż ma to znaczące  

znaczenie w kalkulacji ceny ofertowej.  

 

 

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA NR 1: 
 
Ad 2. Zamawiający poprawia niezamierzoną omyłkę pisarską w odpowiedzi na zapytanie nr 1 pkt 2 dot.  

modelu wodomierza typ DN20 przeznaczonego do legalizacji polegającą na wpisaniu modelu 420  

zamiast 820. Mając powyższe na uwadze odpowiedź na zapytanie nr 1 pkt 2 o treści: 

 

Wodomierze SENSUS do regeneracji: 

 

Lp. Typ Model 

+1 Wodomierz DN15  820 

2 Wodomierz DN20 420 

3 Wodomierz DN25 420 

4 Wodomierz DN32 420 

5 Wodomierz DN40 420 

6 Wodomierz DN50 MeiStream 

7 Wodomierz DN80 MeiStream 

8 Wodomierz DN100 MeiStream 

 



 

 otrzymuje brzmienie:  
 
 Wodomierze SENSUS do regeneracji: 

Lp. Typ Model 

1 Wodomierz DN15  820 

2 Wodomierz DN20 820 

3 Wodomierz DN25 420 

4 Wodomierz DN32 420 

5 Wodomierz DN40 420 

6 Wodomierz DN50 MeiStream 

7 Wodomierz DN80 MeiStream 

8 Wodomierz DN100 MeiStream 

 
 
 
 
 

 

Powyższe odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część SWZ na dostawę wodomierzy, nakładek radiowych 
oraz regeneracja i legalizacja wodomierzy na rok 2024. 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są 
związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SWZ.  
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