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Wykonawcy biorgcy udziat
w postepowaniu

dot: postepowania o udzielenie zamdwienia na realizacje zadania pn. ,Zakup wraz z dostawa
sprzetu medycznego dla kierunku pielegniarstwo w Instytucie Nauk Spotecznych i Ochrony Zdrowia
w Panstwowej Wyiszej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemysliu”

w podziale na dwa zadania czeSciowe :
1) Zadanie czesciowe Nr 1 - Zakup wraz z dostawg wyposazenia pracowni umiejetnosci

pielegniarskich i pomieszczenia kontrolnego.

2) Zadanie czesciowe Nr 2 — Zakup wraz z dostawg wyposazenia pracowni w sprzet medyczny.

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych tekst
jednolity (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiajacy przekazuje tresé zapytan zgtoszonych do specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego- dotyczy zadana czesciowego
nr 2- Zakup wraz z dostawa wyposazenia pracowni w sprzet medyczny.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 2

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wyodrebnienie pozycji ” 13) Materac przeciwodlezynowy rurowy - 3
szt.” z Zadania cze$ciowego Nr 2 na rzecz oddzielnego Zadania w celu otrzymania alternatywnej, bardzo
korzystnej cenowo, przewyzszajgco technologicznie oferty oraz w celu zwiekszenia konkurencyjnosci
i otrzymania urzgdzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wyodrebnienie pozycji 13 Materac przeciwodlezynowy rurowy- szt.
3 z zadania cze$ciowego nr 2,

Pytanie nr 2:

W celu otrzymania alternatywnej, korzystnej cenowo, réownowaznej technologicznie oferty
oraz w celu zwiekszenia konkurencyjnbs’ci i otrzymania urzadzenia prawdopodobnie bardziej
atrakcyjnego dla Zamawiajgcego, zwracamy sie z prosba o dopuszczenie urzadzen
charakteryzujgcych sie parametrami okreslonymi ponizej:

e Materac powietrzny przeciwodlezynowy. Zestaw pompa i materac pochodzacy od
tego samego wytworcy.
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e Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odlezyn wszystkich

stopni.

e System pracy zmiennoci$nieniowy co druga komora, z mozliwoscig przetgczenia na
tryb statyczny.

e Komory rurowe proste umieszczone w rzedach winny napetniac sie powietrzem i
oprézniac na przemian {co druga) w cyklu o regulowanym czasie. Co najmniej 3
Komory w sekcji gtowy muszg by¢ stale napetnione powietrzem.

e Waga materaca 9 kg

e Czujnik napetnienia materaca — gdy ci$nienie osiggnie max, sprezarka przestanie
pracowac, a gdy cisnienie jest nizsze od min, sprezarka zacznie dziata¢

e Dostepne czasy regulacji cyklu pracy zmiennocisnieniowej materaca co 10, 15, 20, 25
minut

e Materac zbudowany z co najmniej 17 poprzecznych komér zapewniajgcego
wieloletnie uzytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne.,

e Materac o wymiarach 198 x 86 x 20,3cm

e Materac wyposazony w funkcje siedzenia.

e Mozliwos¢ ustawienia funkcji siedzenia wraz z funkcja statyczng lub
zmiennocisnieniowg oraz mozliwos¢ ustawienia funkcji statycznej lub
zmiennocisnieniowej bez funkcji siedzenia.

e Materac wyposazony w funkcje rozpoznajaca obcigzenie wywierane na materac przez
pacjenta. Mozliwo$¢ recznej regulacji cisnienia powietrza w materacu.

e Funkcja automatycznego dopasowania ci$nienia do pozycji pacjenta np. pacjent w
pozycji siedzgcej ma usztywnione komory pod sobg w miejscu ucisku na materac.

e Mozliwos¢ recznej regulacji ciSnienia powietrza w materacu.

e Materac pokryty pétprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczajgcym pare wodng, a
zatrzymujgcym ciecze. Mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji.

e Jednokierunkowy suwak do szybkiego zdejmowania pokrowca z materaca

e Materac wyposazony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie f6zka z
mozliwoscig ustawienia obok t6zka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaznikami
sygnalizujgcymi:

- prace materaca

- tryb pracy materaca

- brak wtasciwego ci$nienia z sygnalizacja

- przerwy w zasilaniu pradem z sygnalizacja

e Mozliwos¢ zablokowania panelu sterowania w celu zabezpieczenia przed
nieautoryzowanym uzyciem

e Materac ktadziony bezposrednio na rame t6zka. Komory zbudowane z dwéch sekgji,
dolna na state napompowana powietrzem podtrzymujaca

* Moizliwosé szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomoca zaworu CPR.

e Zakres manualnej regulacji ciénienia wewnatrz materaca: od 30 do 60 mmHg

e Limit wagi pacjenta nie mniej niz 250kg
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e Mozliwosc¢ transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie
krotszym niz 12 godz.

e Mozliwoé¢ transportu pacjenta na materacu napompowanym pozbawionym zasilania

e Funkcja maksymalnego wypetnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na
pompie utatwiajgca przeprowadzenie np. czynnosci pielegnacyjnych z
automatycznym powrotem do poprzednich ustawieni po 20 minutach

e Zasilanie 230V 50Hz

e Przewdd powietrzny z podtgczeniem katowym oraz z mozliwoscig zablokowania
przed roztgczeniem

e Wyposazenie dodatkowe: 1 pompa stuzgca do napetniania materaca

e Wagapompy 3,4 kg

e  Wymiary pompy: 29 x 31 x 15 cm

e Pobo6r mocy: 13 W

e Gtosnos¢ pracy pompy —max. 30 dB

Odpowiedz:

Zamawiajacy na zasadzie réwnowaznosci dopuszcza proponowany model.

A Tomasz J.
f nclerz PWSW w Przemy8lu






