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Wyjaśnienie nr 1 do SWZ 
 

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 6/SMED/DCZP/2021/P 
 

dot. „Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia 
Psychicznego” sp. z o.o.”  

 
Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 wrześnie 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Oferentów: 
 
Pytanie nr 1: 
Dotyczy: Zadanie nr 9 poz. 1  
Prosimy o wydzielenie powyższej pozycji z pakietu. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wydzieli pozycji 1 z zadania nr 9. 
 
Pytanie nr 2: 
Dotyczy: Zadanie nr 9 poz. 2  
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru z siatką milimetrową w kolorze czerwonym 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza papier z siatką milimetrową w kolorze czerwonym. 
 
Pytanie nr 3: 
Dotyczy: Zadanie nr 9 poz. 4  
Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody okrągłej o rozmiarze 42mm z języczkiem ułatwiającym aplikację 
elektrody. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza elektrody okrągłe o rozmiarze 42mm z języczkiem ułatwiającym aplikację elektrody. 
 
Pytanie nr 4: 
Dotyczy: Pakiet nr 6, pozycja 1-4 
Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej 
silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej: 
• cewnik 16Fr - 22Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml  
Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i 
zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 5: 
Dotyczy: Pakiet nr 6, pozycja 1-4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-4 z Pakietu nr 6 i stworzy osobny pakiet? 



 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wydzieli pozycji 1-4 z zadania nr 6. 
 
Pytanie nr 6: 
Dotyczy: Zadanie 4 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemność 10 ml luer, trzyczęściową skala co 0,5 ml, pozostałe zapisy 
zgodnie z SWZ ? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza skalę co 0,5ml. 
 
Pytanie nr 7: 
Dotyczy: Zadanie 4 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemność 20 ml luer, trzyczęściową skala co 1,0 ml, pozostałe zapisy 
zgodnie z SWZ ? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza skalę co 1,0ml. 
 
Pytanie nr 8: 
Dotyczy: Zadanie 4 poz. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej 1,3 x 45 ml o poniższych parametrach:  
Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do 
krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu. 
Dane techniczne produktu: 
- igła wykonana ze stali nierdzewnej  
- osłona igły: polipropylen 
- cewnik wykonane z teflonu FEP 
- wyposażona w skrzydełka 
- z portem bocznym 
- 2 linie RTG 
- brak lateksu 
- zastawka antyzwrotna 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 9: 
Dotyczy: Zadanie 4 poz. 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej 1,1 x 33 ml o poniższych parametrach:  
Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do 
krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu. 
Dane techniczne produktu: 
- igła wykonana ze stali nierdzewnej  
- osłona igły: polipropylen 
- cewnik wykonane z teflonu FEP 
- wyposażona w skrzydełka 
- z portem bocznym 
- 2 linie RTG 
- brak lateksu 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 10: 
Dotyczy: Zadanie 4 poz. 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej 0,9 x 25 ml o poniższych parametrach:  
Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do 
krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu. 



 

 

Dane techniczne produktu: 
- igła wykonana ze stali nierdzewnej  
- osłona igły: polipropylen 
- cewnik wykonane z teflonu FEP 
- wyposażona w skrzydełka 
- z portem bocznym 
- 2 linie RTG 
- brak lateksu 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 11: 
Dotyczy: Zadanie 4 poz. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej 1,3 x 45 ml o poniższych parametrach:  
Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do 
krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu. 
Dane techniczne produktu: 
- igła wykonana ze stali nierdzewnej  
- osłona igły: polipropylen 
- cewnik wykonane z teflonu FEP 
- wyposażona w skrzydełka 
- z portem bocznym 
- 2 linie RTG 
- brak lateksu 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 12: 
Dotyczy: Zadanie 4 poz. 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej 1,1 x 33 ml o poniższych parametrach:  
Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do 
krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu. 
Dane techniczne produktu: 
- igła wykonana ze stali nierdzewnej  
- osłona igły: polipropylen 
- cewnik wykonane z teflonu FEP 
- wyposażona w skrzydełka 
- z portem bocznym 
- 2 linie RTG 
- brak lateksu 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 13: 
Dotyczy: Zadnie 4 poz. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej 1,3 x 45 ml o poniższych parametrach:  
- nie zawiera latexu, nie zawiera PVC 
- plastikowa kaniula wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastującymi pod RTG 
- gładka powierzchnia 
- specjalny kształt końca poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem celem łatwego wprowadzenia kaniuli 
- cienkościenna konstrukcja kaniuli dla osiągnięcia większych przepływów 
- samodomykający się zawór portu bocznego 
- korek portu górnego bez funkcji samodomykania (standardowy korek portu górnego)  
- mechanizm uniemożliwiający samootwarcie się koreczka 
- elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle 



 

 

- uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedna ręką 
- zakończenie Lock 
- zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi 
- koreczek luer lock  
- pakowana w opakowanie jednostkowe typu blister-pack 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 14: 
Dotyczy: Zadnie 4 poz. 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej 1,1 x 33 ml o poniższych parametrach:  
- nie zawiera latexu, nie zawiera PVC 
- plastikowa kaniula wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastującymi pod RTG 
- gładka powierzchnia 
- specjalny kształt końca poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem celem łatwego wprowadzenia kaniuli 
- cienkościenna konstrukcja kaniuli dla osiągnięcia większych przepływów 
- samodomykający się zawór portu bocznego 
- korek portu górnego bez funkcji samodomykania (standardowy korek portu górnego)  
- mechanizm uniemożliwiający samootwarcie się koreczka 
- elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle 
- uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedna ręką 
- zakończenie Lock 
- zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi 
- koreczek luer lock  
- pakowana w opakowanie jednostkowe typu blister-pack 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 15: 
Dotyczy: Zadnie 4 poz. 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej 0,9 x 25 ml o poniższych parametrach:  
- nie zawiera latexu, nie zawiera PVC 
- plastikowa kaniula wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastującymi pod RTG 
- gładka powierzchnia 
- specjalny kształt końca poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem celem łatwego wprowadzenia kaniuli 
- cienkościenna konstrukcja kaniuli dla osiągnięcia większych przepływów 
- samodomykający się zawór portu bocznego 
- korek portu górnego bez funkcji samodomykania (standardowy korek portu górnego)  
- mechanizm uniemożliwiający samootwarcie się koreczka 
- elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle 
- uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedna ręką 
- zakończenie Lock 
- zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi 
- koreczek luer lock  
- pakowana w opakowanie jednostkowe typu blister-pack 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 16: 
Dotyczy: Zadnie 4 poz. 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej 1,3 x 33 ml o poniższych parametrach:  
- nie zawiera latexu, nie zawiera PVC 
- plastikowa kaniula wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastującymi pod RTG 
- gładka powierzchnia 
- specjalny kształt końca poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem celem łatwego wprowadzenia kaniuli 



 

 

- cienkościenna konstrukcja kaniuli dla osiągnięcia większych przepływów 
- samodomykający się zawór portu bocznego 
- korek portu górnego bez funkcji samodomykania (standardowy korek portu górnego)  
- mechanizm uniemożliwiający samootwarcie się koreczka 
- elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle 
- uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedna ręką 
- zakończenie Lock 
- zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi 
- koreczek luer lock  
- pakowana w opakowanie jednostkowe typu blister-pack 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 17: 
Dotyczy: Zadnie 4 poz. 12-15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kaniuli dożylnej za opakowanie a= 50 szt. z dokładnym przeliczeniem 
ilość, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań ?  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza wycenę kaniuli dożylnej za opakowanie a= 50 szt. z dokładnym przeliczeniem ilości. 
 
Pytanie nr 18: 
Dotyczy: Zadnie 6 poz. 1-4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników urologicznych powlekanych silikonem Foley z  
lateksową zastawką, pozostałe zapisy zgodne z SWZ ? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 19: 
Dotyczy: Zadnie 11 poz. 5-6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji z zadania 11 do oddzielnego pakietu ?  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 20: 
Dotyczy: Zadnie 18 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki wykonanej z miękkiej  podfoliowanej włókniny airlaid, 
rozmiar 23 cm x 16 cm, gramaturze 85 g/m2, wycena za opakowanie a=100 szt. z dokładnym przeliczeniem 
ilość ? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 21: 
Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany 
towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają 
dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez 
producenta i umieszczonych na opakowaniach? 
Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania 
jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, 
jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do 
uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy 
sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) 
towaru niezgodnie z zaleceniami producenta. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 



 

 

Pytanie nr 22: 
Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań  Dobrej Praktyki 
Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się 
od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość 
dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?  
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi 
środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi 
możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 23: 
Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z 
wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów 
oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 24: 
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku 
towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z 
zamówieniem? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru dokonał rozładowania każdej partii towaru przez 
własnych pracowników, a gdy Wykonawca korzysta z usług firm przewozowych, przez pracownika tej firmy z 
samochodu do magazynu/apteki Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z 
zamówieniem. 
 
Pytanie nr 25: 
„Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, wyroby są transportowane, składowane oraz 
przechowywane w warunkach zapewniających ich nienaruszalność, zachowanie właściwości oraz 
bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich. 
W związku z powyższym jakich środków transportu wymaga Zamawiający dla poszczególnych rodzajów 
wyrobów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia, zwłaszcza w zakresie zachowania zakresu 
dopuszczalnych temperatur przechowywania i transportu tych wyrobów? Czy i jakich dokumentów lub 
oświadczeń wymaga Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań?”. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 26: 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Zadanie 11, pozycje: 1, 2, 3, 4): przedłożenia kart 
produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz 
innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy 
nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych 
produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów 
normy ISO 11948. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wymaga przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, 
które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem 
wymogów zawartych w SWZ. 
 
Pytanie nr 27: 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Zadanie 11, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtek 
posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do 
środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązanie 



 

 

technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom 
maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie 
produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 28: 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Zadanie 11, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych, 
pakowane a’28 szt. z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki pakowane a’28 szt. z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia. 
 
Pytanie nr 29: 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Zadanie 11, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtek dla 
dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Należy 
podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje 
produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i 
potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach 
na produkty chłonne.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 30: 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Zadanie 11, pozycja: 4): pieluchomajtek dla dorosłych o 
rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach: S – 80 cm, M – 110 cm, L – 140 cm, XL, 160 cm? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza: 
S – min. 55 max. 80 
M - min. 75 max. 110 
L - min. 100 max. 150 
XL - min. 130 max. 170 
 
Pytanie nr 31: 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Zadanie 11, pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych 
wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami 
bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się 
w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze 
skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących 
nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki 
boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu 
chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość 
producentów, gdyż zapewnia skuteczną ochronę przed wyciekaniem moczu na zewnątrz produktu. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtek wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz 
produktu. Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane na zewnątrz 
produktu. 
 
Pytanie nr 32: 
Czy Zamawiający określi w przedmiocie zamówienia (Zadanie 11, pozycja: 4): zapotrzebowanie na 
poszczególne rozmiary? Różnica w cenie pomiędzy rozmiarem S, a XL może wynieść nawet 20%. Określenie 
szacunkowego zapotrzebowania na konkretne rozmiary pozwoli Wykonawcom zaproponować Zamawiającemu 
konkurencyjną ofertę. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji na poszczególne rozmiary: S, M, L, XL.  
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy do Wyjaśnienia nr 1  



 

 

 
Pytanie nr 33: 
Pakiet 2, poz. 1  
czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

Serweta z laminatu celulozowo-
foliowego 50x60cm 1 szt 

Serweta z laminatu celulozowo-
foliowego, otwór 5cm z rozcięciem 50x60cm;Ø5cm 1 szt 

Rękawice nitrylowe M 2 szt 

Tupfer kula 17N 20x20cm 5 szt 

Kompresy z gazy, 17N, 8W 7,5x7,5cm 8 szt 

Pęseta plastikowa 13 cm 1 szt 

Pean plastikowy 13 cm  (+/-0,3) 1 szt 

Pojemnik plastikowy 125 ml 1 szt 

Strzykawka wypełniona jalową 
wodą z 10% gliceryną 10 ml 1 szt 

Strzykawka wypełniona 
lubrykantem z lidokainą 6 ml 1 szt 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 34: 
Zadanie 11, poz. 1-3  
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane 
na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki posiadające osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na 
zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków. 
 
Pytanie nr 35: 
Zadanie 11, poz. 4 
 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane 
na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki posiadające osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na 
zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków. 
 
Pytanie nr 36: 
Par. 6 ust. 1a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „Zwłoki”? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 37: 
Par. 6 ust. 1b: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „Zwłoki”? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 38: 
Par. 6 ust. 1c: czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 5%  niezrealizowanej części 
umowy? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 39: 
Par. 6 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 5%  niezrealizowanej części umowy? 



 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 40: 
Zadanie 1 poz. 23, 24 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, 
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych 
ofert jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 23 i 24 z zadania nr 1. 
 
Pytanie nr 41: 
Zadanie 1 poz. 23 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu 
asortymentowo-cenowym? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu 
asortymentowo-cenowym. 
 
Pytanie nr 42: 
Zadanie 1 poz. 24 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu 
asortymentowo-cenowym? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu 
asortymentowo-cenowym. 
 
Pytanie nr 43: 
Zadanie 4 poz. 2-5 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastującym tłokiem w stosunku do cylindra, tłok w kolorze 
mlecznym?  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 44: 
Zadanie 4 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści  strzykawki 20 ml skalowane co 1 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza strzykawki 20 ml skalowane co 1 ml. 
 
Pytanie nr 45: 
Zadanie 4 poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu 
asortymentowo-cenowym? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza opakowanie 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu 
asortymentowo-cenowym. 
 
Pytanie nr 46: 
Zadanie 4 poz. 12-15 
Proszę o dopuszczenie kaniul z zastawką antyzwrotną, która pełni tę samą funkcję co filtr hydrofobowy. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 47: 



 

 

Zadanie 4 poz. 12-15 
Proszę o dopuszczenie kaniul ze standardowym koreczkiem portu bocznego (koreczek domykany ręcznie na 
klik, co stanowi lepsze zabezpieczenie przed samootwarciem, niż w przypadku koreczków samodomykających).  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 48: 
Zadanie 4 poz. 12-15 
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE?  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 49: 
Zadanie 4 poz. 13-14 
Proszę o dopuszczenie kaniul z 4 paskami RTG jak w poz. 12, 15.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza kaniule z 4 paskami RTG jak w poz. 12, 15. 
 
Pytanie nr 50: 
Zadanie 4 poz. 12 
Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,2 x 45 mm.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 51: 
Zadanie 4 poz. 15 
Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,2 x 38 mm.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 52: 
Zadanie 7 poz. 14, 19, 20, 23 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, 
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych 
ofert jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wydzieli pozycji 14, 19, 20, 23 z zadania nr 7. 
 

Pytanie nr 53: 
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 11 z pakietu 4 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie 
wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co 
przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej 
wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów 
posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie wyrobów medycznych faworyzuje 
konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza 
dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 
grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.). 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wydzieli pozycji 11 z zadania 4. 
 
Pytanie nr 54: 
Zadanie 11, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11 zaoferowanie nakłuwaczy w opakowaniach x 200 szt. – po przeliczeniu 
ilości szt. na odpowiednią liczbę opakowań? Jest to standardowa wielkość opakowania nakłuwaczy. 
Odpowiedź Zamawiającego:  



 

 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nakłuwaczy w opakowaniach x 200 szt. – po przeliczeniu ilości szt. na 
odpowiednią liczbę opakowań. 
 
Pytanie nr 55: 
Zadanie 1,poz. 16-17 
Czy Zamawiający dopuści plaster nawinięty na szpulkę? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 56: 
Zadanie 1,poz. 16-17 
Czy Zamawiający dopuści plaster w kolorze cielistym? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 57: 
Zadanie 1,poz. 23 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul w rozmiarze 6cm x 7cm? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 58: 
Zadanie 1,poz. 23 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 59: 
Zadanie 1,poz. 24 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 60: 
Zadanie 1,poz. 24 
Czy Zamawiający dopuści plastry poinfekcyjne pakowane a’500szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych 
ilości? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza plastry poinfekcyjne pakowane a’500szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych 
ilości. 
 
Pytanie nr 61: 
Zadanie nr 2, pozycja 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą podfoliowaną min. 50 x 70 cm (w miejsce 
serwety 75 x 45 cm)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamwiający dopuszcza zaoferowanie zestawu z serwetą podfoliowaną min. 50 x 70 cm (w miejsce serwety 75 x 
45 cm). 
  
Pytanie nr 62: 
Zadanie nr 2, pozycja 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do usuwania szwów o poniższym składzie:  
Tupfery gazowe bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm -6 szt., 
 Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe rozm.M ,-2 szt., 
 pęseta plastikowa niebieska 13 cm-1 szt.,  



 

 

Ostrze do ściągania szwów długie 11cm,-1 szt. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie nr 63: 
Zadanie nr 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz z mankietem o obwodzie od 23 do 32 cm? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza ciśnieniomierz z mankietem o obwodzie od 23 do 32 cm. 
 
Pytanie nr 64: 
Zadanie nr 4, pozycja 11 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 21G o długości nakłucia 1,8mm? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 65: 
Zadanie nr 4, pozycja 15 
Czy Zamawiający dopuści kaniule w opakowaniach a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza kaniule w opakowaniach a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem. 
 
Pytanie nr 66: 
Zadanie nr 6, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania o pojemności 11ml? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania o pojemności 11ml. 
 
Pytanie nr 67: 
Zadanie nr 8, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane wewnętrznie? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 68: 
Zadanie nr 8, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 455 jako normą równoważną do normy ASTM D3577? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. 
  
Pytanie nr 69: 
Zadanie nr 8, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści rękawice wolne od ftalanów w tym DOP i DEHP? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 70: 
Zadanie nr 15, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści aplikator do pobierania leków z dokładniejszym filtrem powietrza 0,1μm oraz filtrem 
cząsteczkowym 5μm? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza aplikator do pobierania leków z dokładniejszym filtrem powietrza 0,1μm oraz filtrem 
cząsteczkowym 5μm. 
 
Pytanie 71: 



 

 

Pakiet 3, poz. 1 
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 3, wydzieli pozycje 1 i utworzy z niej 
odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom 
biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych 
ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie nr 72: 
Zadanie 5, poz. 1  
Prosimy o potwierdzenie czy pasy na nadgarstki mają posiadać system mocowania: 
- (1) do ramy łóżka – jak na zdjęciu poniżej. 
 

 
czy 
- (2) do pasa brzusznego – jak na zdjęciu poniżej 
 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza pasy posiadające system mocowania do ramy łóżka. 
 
Pytanie nr 73: 
Zadanie nr 5, poz. 3 
Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o 15 kpl. 
Prosimy o potwierdzenie czy chodzi (1) pasy do mocowania na brzuchu – jak na zdjęciu poniżej. 

 
 
Czy (2) o pasy przeznaczone do mocowanie na ramionach i klatce piersiowej – jak na zdjęciu poniżej. 
 



 

 

 
W przypadku pasów przeznaczonych do mocowania na klatce piersiowej i ramionach (2) prosimy o 
dopuszczenie rozmiarów: S, M/L, XL – do wybory przy realizacji zamówienia. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający potwierdza, że chodzi o 15szt, dopuszcza pasy do mocowania na klatce piersiowej i ramionach 
oraz rozmiary: S, M/L, XL – do wybory przy realizacji zamówienia. 
 
Pytanie nr 74: 
Zadanie nr 7, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści miskę tekturową o wymiarach 300x190x100mm? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 75: 
Zadanie nr 7, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 0,85 litra? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 76: 
Zadanie nr 7, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści kieliszki op = 75 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 77: 
Zadanie nr 16, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści Zestaw AMBU w kartoniku? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 78: 
Zadanie nr 16, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści przewód tlenowy o długości 2,1 m? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 79: 
Zadanie nr 16, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny resuscytator silikonowy z workiem samorozprężalnym dla 
dorosłych wyrównujący siłę uciśnięć poj.1650 ml z możliwością sterylizacji, w zestawie z: rezerwuarem tlenu 
2000 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, maska twarzowa silikonowa 5, zawór 
ciśnieniowy 60cmH2O? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 80: 
Zadanie nr 4, poz. 2-5 



 

 

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wysokiej jakości strzykawki dwuczęściowe światowych liderów w 
ich produkcji - firm B/Braun (Niemcy) czy Becton-Dickinson /USA/, charakteryzujących się idealnym przesuwem 
tłoka przy zachowaniu pełnej szczelności, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ?  

W tym miejscu zwracamy uwagę, iż strzykawki dwuczęściowe są powszechnie stosowane w jednostkach 
służby zdrowia, a mając na różnicę cen rynkowych pomiędzy strzykawkami dwu i trzyczęściowymi, jak również 
identyczny stopień wykorzystania tego typu strzykawek przy wykonywaniu powszechnie stosowanych 
procedur medycznych, wnioskowane dopuszczenie nie tylko poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, ale 
także spowoduje obniżenie kosztów związanych z podstawowymi procedurami medycznymi w Państwa 
Szpitalu.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie nr 81: 
Zadanie nr 4, poz. 6-10 
Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „o wysokim współczynniku penetracji” oznacza wymóg 
zaoferowania igieł, które na całej długości ostrza są polerowane ultradźwiękami i pokryte precyzyjnie 
odmierzoną warstwą silikonu, co zapewnia wypełnienie powyższego zapisu siwz. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ. 

 
Pytanie nr 82: 
Zadanie nr 4, poz. 12-15 

1.  Prosimy o ujednolicenie zapisu siwz i dopuszczenie do składania ofert we wszystkich oferowanych 
rozmiarach kaniul dożylnych, posiadających cyt. „min. 4 paski RTG”, spełniających wszelkie pozostałe 
wymogi siwz. 

W tym miejscu zwracamy uwagę, iż stawianie wymogów min. 4 lub 6 pasków RTG dla różnych 
rozmiarów kaniul dożylnych, nie znajduje żadnego merytorycznego uzasadnienia, podobnie jak 
wskazana różnica ilości pasków, które przy opisanych w siwz ilościach pasków, zapewniają prawidłową 
wykrywalność radiologiczną w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych. Brak takiego ujednolicenia 
może jedynie budzić podejrzenie niezamierzonego ograniczania konkurencji. 

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na  kaniule dożylne z samodomykalnym portem bocznym 
oraz standardowym koreczkiem tego portu, z wymaganą opcją zatrzaskiwania, co znacząco zwiesza 
bezpieczeństwo  użytkowania kaniul dożylnych zapobiegając m.in. niezamierzonemu otwarciu portu 
bocznego w warunkach użytkowania klinicznego, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 

3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne, jako wyroby inwazyjne klasy IIA, sterylne, 
implantowane pacjentowi na dłuższy okres czasu, powinny posiadać oznaczenie na samym wyrobie 
oraz opakowaniu jednostkowym np. logo producenta lub nr serii czy nr katalogowy albo inną wskazaną 
przez Zamawiającego, czytelną informację, pozwalającą na wiarygodna identyfikację produktu, w 
przypadku użycia klinicznego, po wypakowaniu ich z opakowania jednostkowego. 

4. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylne, powinny posiadać kolorowe skrzydełka i 
korek portu bocznego, określające rozmiar (zgodnie ze standardami ISO) ? 

5. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne - ze względów na wymaganą aseptykę 
użytkowania - powinny posiadać ujście kaniuli, zabezpieczone koreczkiem luer-lock z trzpieniem  
zamykającym światło kaniuli, położonym poniżej własnej krawędzi. 

6. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylne, ze względu na jednorodną technikę 
wkłucia powinny we wszystkich oferowanych rozmiarach pochodzić od tego samego producenta ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
1. Zamawiający dopuszcza do składania ofert we wszystkich oferowanych rozmiarach kaniul dożylnych, 
posiadających cyt. „min. 4 paski RTG”, spełniających wszelkie pozostałe wymogi siwz. 
2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
3. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
4. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
6. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 



 

 

Pytanie nr 83: 
Zadanie nr 6, poz. 1-4 

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg odnoszący się do wymaganej 
pojemności balonu, przy zaoferowaniu cewników Foleya, których pojemność określona przez 
producenta wynosi 10ml, która to pojemność zapewnia optymalne warunki uciskowe na błonę 
śluzową pęcherza moczowego w stosunku do rozmiaru cewnika oraz jest zalecana jako optymalna 
przez EAU, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz, co poszerzy grono potencjalnych 
Wykonawców. 

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya, pakowane zgodnie z  
normą PN-EN 556-1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodne z normą PN-
EN ISO 11607-1:2020-06 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów 
medycznych w wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie foliowe, spełniające wszelkie pozostałe wymogi 
siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców. 

3. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „powlekany silikonem” oznacza, wymóg zaoferowania 
cewników pokrytych zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz trwałą warstwą elastomeru silikonu lub 
innym równoważnym polimerem amorficznym silikonu, co zapewnia izolację anafilaktyczną pacjenta, 
związaną ze szkodliwym oddziaływaniem lateksu na błony śluzowe cewki moczowej i pęcherza 
moczowego. 

4. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya, ze względu na wilgotne środowisko 
użytkowania oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza 
moczowego oraz niepożądane, karcynogenne działania EO, powinny być sterylizowane inną metodą 
niż tlenkiem etylenu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
3. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

 
Pytanie nr 84: 
Zadanie nr 6, poz. 6 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na żel cewnikowy do znieczulania błon śluzowych o pojemności 10-
11ml, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 85: 
Zadanie nr 6, poz. 7 

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „mully”, oznacza wymóg zaoferowania cewników do 
odsysania z jednym otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, o zmrożonej 
„satynowej” powierzchni, zapewniających optymalne i bezpieczne warunki ich użytkowania - tak jak w 
oryginalnych cewnikach od odsysania „Mully” producenta Convatec-Unomedical lub równoważnych. 

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, powinny posiadać kolorystycznie /w 
zależności od oferowanego rozmiaru/ oznaczony łącznik typu lejek z wyraźnym wskaźnikiem położenia 
otworów bocznych, oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na samym cewniku jak i 
opakowaniu jednostkowym. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
1. Zamawiający dopuszcza. 
2. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 86: 
Zadanie nr 15, poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny aplikator do pobierania płynów z butelek z filtrem 
powietrza 0,2µm oraz filtrem cząsteczkowym 5µm, nieruchomą osłoną oraz zastawką zapobiegającą 
wyciekaniu płynu światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun (Niemcy). 



 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie nr 87: 
Zadanie nr 15, poz. 4 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki typu guedel, powinny posiadać jednoczęściową konstrukcje, 
gwarantującą bezpieczeństwo ich użytkowania, co jest szczególnie istotne u pacjentów pobudzonych, przy 
spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 88: 
Zadanie 7, poz. 4 
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 89: 
Zadanie 7, poz. 5 
Czy zamawiający dopuści rozmiar 96 x 96 x 136 cm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 90: 
Zadanie 7 ,poz. 12 
Jaki rozmiar wymaga zamawiający? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający oczekuje rozmiaru 160x210cm. 
 
Pytanie nr 91: 
Zadanie 7, poz. 13 
1. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? 
2. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? 
3. Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? 
4. Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do 
pełnych opakowań? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
1-3. Zamawiający dopuszcza. 
4. Zamawiający oczekuje wyceny za sztukę.  
 
Pytanie nr 92: 
Zadanie 7, poz. 14 
1.Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w 
formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  
2. Czy zamawiający wymaga opakowania folia-papier? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
1. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
2. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
  
 
Pytanie nr 93: 
Zadanie 4, poz. 1 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 100ml cewnikowej z jednym łącznikiem? 
Odpowiedź Zamawiającego: 



 

 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 94: 
Zadanie 4, poz. 2 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki z mlecznym tłokiem i zieloną gumką? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 95: 
Zadanie 4, poz. 3 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki z mlecznym tłokiem i zieloną gumką? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 96: 
Zadanie 4, poz. 4 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki ze skalą co 1ml, z mlecznym tłokiem i czarną 
gumką? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 97: 
Zadanie 4, poz. 4 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu pakowanych po 120szt z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 98: 
Zadanie 4, poz. 5 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki z mlecznym tłokiem i zieloną gumką? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 99: 
Zadanie 4, poz. 8 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły w rozmiarze o,60mmx30mm lub w rozmiarze 
0,7mmx40mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 100: 
Zadanie 4, poz. 11 
Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania nakłuwacza jednorazowego o igle 21G i 
głębokości nakłucia 1,8 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający oczekuje zaoferowania nakłuwacza jednorazowego o igle 21G i głębokości nakłucia 1,8 mm. 
 
Pytanie nr 101: 
Zadanie 4, poz. 12,13,14,15 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli żylnej z zastawką antyzwrotną będącą odpowiednikiem 
filtru hydrofobowego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 102: 



 

 

Zadanie 4, poz. 12,13,14,15 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniul pakowanych po 50 szt. z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 103: 
Zadanie 4, poz. 12,13,14,15 
Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy wszystkie kaniule w pakiecie mają pochodzić od jednego 
producenta celem zagwarantowania takiej samej jakości? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 104: 
Zadanie 4, poz. 12,13,14,15 
Czy zaoferowane kaniule powinny posiadać opublikowane min 3 badania kliniczne do materiału z jakiego są 
wykonane potwierdzające zmniejszone ryzyko powstania zakrzepowego zapalenia żył? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 105: 
Zadanie 4, poz. 15 
Czy zamawiający dopuści wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniul w rozmiarze 18G  1,3x32mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 106: 
Dotyczy formularza cenowego - Załącznika nr 2 do SWZ 
W związku z tym, że oferta będzie składana elektronicznie, prosimy o modyfikację nazwy 3 kolumny od lewej 
formularza cenowego dla pakietu 4, i nadanie mu brzmienia jak niżej: 
„Nazwa, nr katalogowy i producent (podać nr strony ulotki i dokumentów rejestrowych w ofercie)”.  
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga ulotek i dokumentów rejestrowych wraz z 
ofertą? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przyjmie załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy bez uzupełnionej pozycji: nr strony ulotki i 
dokumentów rejestrowanych w ofercie. Zamawiający wymaga, aby nazwa, nr katalogowy oraz producent był 
podany w załączniku nr 2 do SWZ w kolumnie nr 3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart 
produktów/katalogów oraz innych dokumentów potwierdzających spełnione parametry. 
 
Pytanie nr 107: 
Dotyczy SWZ, Rozdz. IV Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.6 
Prosimy o potwierdzenie czy opis z katalogu zaoferowanego produktu należy dołączyć do  oferty, czy 
dostarczyć wraz z dostawą. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart produktów/katalogów oraz innych dokumentów 
potwierdzających spełnione parametry. 
 
Pytanie nr 108: 
Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt. a) i b) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę naliczania kar umownych z: 
20 zł za każdy dzień zwłoki za opóźnienie w realizowaniu każdorazowej dostawy oraz za opóźnienie w 
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji 
na: karę w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia w realizacji 
dostawy/usunięciu wad (…)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

 

 
 
Pytanie nr 109: 
Dotyczy wzoru umowy § 5 Finansowanie 
Prosimy o wyrażenie zgody na przesyłanie faktur w formacie pdf na adres wskazany przez Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
 
Załączniki:  
- Załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy do Wyjaśnienia nr 1 (Pytanie nr 32) 


