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Wszyscy Wykonawcy
bioracy udzial w zapytaniu

EZP 122/2021

dot. przetargu nieograniczonego D-4/2021 na Dostawy specjalistycznego sprzetu medycznego
Jednorazowego uzytku na potrzeby Bloku Operacyjnego

dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowroctawiu.

I.  Zamawiajgcy dzialajac na mocy art. 135 ust. 2 (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) Prawo zaméwien
publicznych przedstawia ponizej wyjasnienia do zadanych pytan:

Pytanie 1

Pakiet nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o diugosci catkowitej 24cm
(19cm od mufy), 28cm (23cm od mufy), 32cm (27c¢m od mufy), 36cm (31cm od mufy), 40cm (35
cm od mufy), 55cm (50 cm od mufy) - odporny na zagiecia cewnik z poliuretanu ze schodkowym
zakonczeniem zapewniajacym wytrzymato$é i trwalosé, Termowrazliwy, biokompatybilny
poliuretan jest radiocieniujacy jak réwniez odporny na uszkodzenia wywolane przez plyny na
bazie alkoholu czy jodyny. Rozmiar i dlugos¢ cewnika podana we French naniesiona na piaste
cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igle z echogenng koncowka 18G ( 1,25mm) o dlugosci
Tem, strzykawke 10ml, facznik prowadnika Y, prowadniki nitinolowy z zakoficzeniem w ksztalcie
litery J o przekroju 0,035 (0,89 mm) x 70cm, miniskalpel #11, rozszerzacze z powloczka
hydrofilowa 10Fr o dlugoéci 1lcm oraz 12Fr o dlugosci 14cm, zdejmowana koszulka
introduktora, tepy zakrzywiony tunel z mankietem o dtugosci 18cm, tasma mocujaca cewnik, 2
korki do wstrzykiwan. Produkt sterylny z oznakowaniem przeptywdéw na opakowaniu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Pakiet nr 24, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o dlugosci catkowitej 24cm
(19cm od mufy), 28cm (23cm od mufy), 32cm (27c¢m od mufy), 36cm (31cm od mufy), 40cm (35
cm od mufy), 55cm (50 cm od mufy) - odporny na zagigcia cewnik z poliuretanu ze schodkowym
zakonczeniem zapewniajacym wytrzymalo$é i trwatosc, Termowrazliwy, biokompatybilny
poliuretan- jest radiocieniujgcy jak réwniez odporny na uszkodzenia wywolane przez ptyny na
bazie alkoholu czy Jodyny. Rozmiar i dhugo$¢ cewnika podana we French naniesiona na piaste
cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igle z echogenng konicéwka 18G (1,25mm) o dtugosci
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7cm, strzykawke 10ml, tacznik prowadnika Y, prowadniki nitinolowy z zakoficzeniem w ksztalcie
litery J o przekroju 0,035 (0,89 mm) x 70cm, miniskalpel #11, rozszerzacze z powloczka
hydrofilowa 10Fr o dlugosci l1lem oraz 12Fr o dhugoéci 14cm, zdejmowana koszulka
introduktora, tepy zakrzywiony tunel z mankietem o dfugosci 18cm, ta$ma mocujaca cewnik, 2
korki do wstrzykiwan. Produkt sterylny z oznakowaniem przeplywdw na opakowaniu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 24 i stworzy osobny pakiet
dla tej pozycji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 29, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw centralnych cewnikéw zylnych jednoswiattowy wprowadzany
metoda Seldingera wykonany z poliuretanu z gladkg powierzchnig zewnetrzna. Zestaw posiada
znaczong dtugoé¢ z podang objetoscia wypelnienia i szybko$¢ przeptywu wraz z miekka
zakoniczonag koncéwka. Linie przedtuzajace wytrzymuja wielokrotne zaciskanie i zwalnianie
zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o dlugosci 20cm w gotowych zestawach w skiad ktérych
wchodzi w szczegdlnoéci: igla wprowadzajaca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),
strzykawka o pojemnos$ci Sml, skalpel #11, prowadnica wykonana z Nitinolu typu ‘J” o przekroju
0,032 i dlugosci 50cm umieszczona w pochewce w ksztalcie kola z ptaskim mechanizmem
umozliwiajacym wprowadzenie prowadnika jedna reka , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x
12cm, korki zabezpieczajace, kabelek umozliwiajacy identyfikacje pofozenia cewnika przy
pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu ,motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem
przeptywdw na opakowaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Pakiet nr 29, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw centralnych cewnikéw zylnych dwuswiatlowy wprowadzany
metoda Seldingera wykonany z poliuretanu z gtadka powierzchnia zewngtrzng. Zestaw posiada
znaczona dlugosé z podana objetoscia wypelnienia i szybko$é przeptywu wraz z migkka
zakoficzona koncéwka. Linie przedluzajace wytrzymuja wielokrotne zaciskanie i zwalnianie
zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o dlugosci 20cm w gotowych zestawach w sklad ktorych
wchodzi w szczegdlnosci: igla wprowadzajaca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),
strzykawka o pojemnosci Sml, skalpel #11, prowadnica wykonana z Nitinolu typu ‘J* o przekroju
0,032 i dlugosci 50cm umieszczona w pochewce w ksztafcie kota z ptaskim mechanizmem
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umozliwiajagcym wprowadzenie prowadnika jedna reka , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x
12cm, korki zabezpieczajace, kabelek umozliwiajacy identyfikacje polozenia cewnika przy
pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu ,,motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem
przeptyw6w na opakowaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie Wwyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 6
Pakiet nr 29, pozycja 3

zakoniczong koncéwka. Linie przediuzajace wytrzymujg wielokrotne zaciskanie i zwalnianie
zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o dlugosci 20cm w gotowych zestawach w sklad ktorych
wechodzi w szczegblnosci: igta wprowadzajaca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),
strzykawka o pojemnosci Sml, skalpel #11, prowadnica wykonana z Nitinolu typu J* o przekroju

» f0zszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x
kabelek umozliwiajgcy identyfikacje polozenia cewnika przy
pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu ,,motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem
przeplywéw na opakowaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie Wwyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ,

Pytanie 7

Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 2 ma na mysli klej Tisseel Lyo o pojemnosci 2 ml?
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie 8

Czy Zamawiajacy w Zadaniu 1 dopusci dren brzuszny o dhugosci 500 mm, opakowany podwéjnie
(1 szt. w opakowaniu), w rozmiarach: poz.1 — 21 CH; poz. 2 —-24 CH; poz. 3 - 28 CH; poz.4 —28
CH; poz. 5 —30 CH; dren spetniajacy pozostate wymagania SWZ,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Pytanie 1, dot. Rozdziatu I1 pkt. 5 ppkt. 3 SWZ:

Czy Zamawiajacy uzna za spetniony warunek posiadania zdolnogci technicznej lub zawodowej
gdy Wykonawca skiadajac oferte w ramach pakietu nr 26 przedstawi wykaz dostaw
potwierdzajacy nalezyte wykonanie umowy na:

-,Implanty i materiaty ortopedyczne” na kwote 374 254,56 zt brutto;

-»Implany artroskopowe / elementy zuzywalne do wiezy artroskopowej i narzedzia” na kwote 3
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250 000,00 zt brutto (w tym: Implany artroskopowe: 2 210 000,00 zi, elementy zuzywalne do
wiezy artroskopowej i narzedzia 1 040 000,00 zt)

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgodg na powyzsze.

Pytanie 10 ;
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zadanie 21
Pozycja 1 —czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu o skiadzie:
1 x para rekawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M
1 x serweta widkninowa, 45 x 75 cm (barierowa)
1 x kleszezyki plastikowe, 14 cm
5 x kompres z gazy bawelnianej, 7,5 X 7,5 cm
4 x tampon z gazy bawetnianej (tupfer), wielko$¢ liwki
1 x peseta plastikowa, 12,5 cm
1 x serweta 75 x 90 cm, z otworem o $rednicy 10 cm
1 x zel poslizgowy w saszetce, 2,7 g
1 x strzykawka z woda destylowang i gliceryna, 10 ml
Opakowanie typu twardy blister, na opakowaniu samoprzylepna etykieta zawierajaca termin
waznoéci, serie, indeks wyrobu, date waznosci.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 11
Zadanie 21
Pozycja 1 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania zestawu 0 sktadzie:
1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
1 x peseta plastikowa, 12,5 cm
5 x kompres z gazy bawelnianej, 7,5 X 7,5 cm
4 x tampon z gazy bawelnianej (tupfer), wielkos$¢ $liwki
1 x serweta wiokninowa, nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa)
1 x serweta widkninowa, nieprzylepna, 75 x 90 cmz otworem ©10 cm (barierowa)
1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)
1 x igta 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, rozowa (zapakowana)
1 x zel po$lizgowy w saszetce, 2,7 g
1 x woda sterylna w amputce, 20 ml
1 x para rekawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M
Opakowanie typu twardy blister, na opakowaniu samoprzylepna etykieta zawierajaca termin
waznosci, serie, indeks wyrobu, date waznosci.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyZsze, zgodnie z SWZ.
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Pytanie 12
Zadanie 21
Pozycja 1 —czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania zestawu o skladzie:
5 x kompresy wiékninowe 7,5 x 7,5 cm
1 x strzykawka 20 ml
1 x woda destylowana w ampuice 20 m[**
1 x Zel poslizgowy w saszetce
1 x kleszczyki plastikowe, niebieskie, 14 cm
1 x serweta widkninowa 75 x 90 cm
1 x serweta widkninowa 75 x 90 c¢m z otworem o Srednicy 10 cm
Tacka typu blister z 2 wglebieniami na plyny, podczas przeprowadzania procedury moze postuzyé
Jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki, na opakowaniu samoprzylepna
etykieta zawierajgca termin waznosci, serie, indeks wyrobu, date waznosci.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 13
Zadanie 14

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do oddzielnego zadania. Umozliwi to przystapienie do
postepowania wigkszej liczbie wykonawcow.

Informujemy, ze pozycija 2 tj. uchwyt ze ztaczem SDS Jest dostepna tylko u Jednego wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ,

Pytanie 13a

Pozycja 1-prosimy o dopuszczenie elektrody owalnej o wymiarach 164x117 mm j powierzchni
przewodzacej 107 cm, dzielonej (REM).
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 14
Zadanie nr 15

Pozycja 1 i 2 -prosimy o podanie modelu generatora z ktérym ma wspéltpracowaé elektroda.
Odpowiedz:
FMS DUO

Pytanie 15
Zadanie nr 26

Pozycja 1- prosimy o podanie modelu generatora z ktérym ma wspétpracowaé elektroda.
Odpowiedz:
ARTHREX-DUAL WAWE

Pytanie 15a
Pozycja 4 -7- prosimy o podanie modelu rekojesci z ktora maja wspoltpracowag ostrza.
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Odpowiedz:
SHAVER SYNERGY RESECTION

Pytanie 16

Czy Zamawiajacy w pozycji 1,2 zadanie 24 dopusci do postgpowania cewnik dwuswiatlowy
dlugoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodg wsteczng (retrograde) z
opatentowana konstrukcja koficowki, ktora umozliwia proste i precyzyjne umiejscowienie
koncodwki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji ponizej 1%, §rednica 15,5 FR i dfugosci
cewnika: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujacy cewnik

- zastosowana technika typu ,,Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki

- silikonowe przedtuzki

- zkacze typu PEEK odporne na ekstremalne obciazenia chemiczne i mechaniczne

- zacisk na cewnik ze skrzydetkami do mocowania na skorze

- wskazniki wypetnienia, rozmiar i dlugos¢

- kompatybilny z MRI

- odporna na odksztatcenia prowadnica ,,J” z wysoka zawartoscig tytanu zapewniajaca wyjatkowo
wysoka elastycznos¢ i odpornosé na odksztatcenia , dodatkowy komfort zapewnia powloka z
PTFE, ktéra gwarantuje gladka powierzchnig i najwyzszy poslizg

- adapter wypehniajacy

- zacisk cewnika ze skrzydetkami do mocowania na skérze

- igta wprowadzajaca 18G

- rozszerzadta 12 Fri 16 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- kleszczyki — 2 szt.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiajacy w pozycji 1,2 zadanie 24 dopusci do postgpowania cewnik dwuswiattowy
diugoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metoda wsteczna (retrograde) z
opatentowang konstrukcja koficowki, ktora umozliwia proste i precyzyjne umiejscowienie
koficéwki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji ponizej 1%, $rednica 15,5 FR i
dtugo$ciach cewnika:

19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujgcy cewnik

- silikonowe ramiona

- ztacze typu PEEK odporne na ekstremalne obcigzenia chemiczne i mechaniczne

- zacisk na cewnik ze skrzydetkami do mocowania na skorze

- wskazniki wypetnienia, rozmiar i dtugos¢

- kompatybilny z MRI

- odporna na odksztatcenia prowadnica ,,J” z wysoka zawarto$cia tytanu zapewniajaca wyjatkowo
wysoka elastycznos¢ i odpornos¢ na odksztatcenia , dodatkowy komfort zapewnia powtoka z
PTFE, kt6ra gwarantuje gtadka powierzchnig i najwyzszy poslizg

- adapter wypetniajacy
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- zacisk cewnika ze skrzydetkami do mocowania na skérze
- igla wprowadzajaca 18G

- rozszerzadlo12 Fr

- rozszerzadto 16 Fr z rozrywalng koszulka

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Czy w zadaniu 24 Zamawiajacy dopusci:

= W pozycji 1 — Cewnik do dializy przewlektej zapewniajacy optymalng latwogé implantowania w
potaczeniu z wysokim przeptywem - wysoka wydajnoscia, schodkowa koficéwka cewnika
zapobiegajgca przyleganiu do $ciany naczynia, konstrukcja z carbothanu zapewnia zwigkszong
odpornosé na ztamania i elastycznosé podczas implantacji. Wytrzymaty, miekki i odporny na
powszechnie stosowane $rodki do pielegnacji, zapewniajacy pacjentowi komfort, Wytrzymaty
material mankietowy umozliwia optymalne mocowanie cewnika, w rozmiarach 19,23,28i33 do
wyboru przez Zamawiajacego

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

- W pozycji 2 - Cewnik do dializy przewleklej zapewniajacy optymalng tatwos¢ implantowania w
polaczeniu z wysokim przeptywem - wysoka wydajnoscig, zmniejszajacy nagromadzenie
skrzeplin,schodkowa koricéwka cewnika zapobiegajaca przyleganiu do sciany naczynia,
carbothanowa konstrukcja zapewnia zwigkszong odporno$é na ztamania i elastycznosé podczas
implantaciji. Wytrzymaty, miekki i odporny na powszechnie stosowane srodki do pielegnacii,
zapewniajacy pacjentowi komfort. Wiytrzymaty materiat mankietowy umozliwia optymalne
mocowanie cewnika. w rozmiarach 19, 23, 28 i 33 do wyboru przez Zamawiajacego

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

Zadanie 22 Akcesoria do neuromonitoringu

poz. 1

Czy Zamawiajacy dopuszcza elektrode powierzchniows 4-kanatowa naklejang na rurke
intubacyjng, rozmiar 7-9 mm, powierzchnia elektrody odbiorczej 37,6 x 37 mm, w komplecie
elektroda neutralna nieinwazyjna, produkt sterylny, jednorazowego uzytku?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 21

poz. 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza sonde bipolarng widelec prosta: dlugos¢ .robocza 4,5cm, dhugosé
catkowital5,5 cm do bezposredniej stymulacji nerwéw. produkt sterylny, Jednorazowego uzytku.?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.
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Pytanie 22

poz. 4

Czy Zamawiajacy dopuszcza parg elektrod iglowych o parametrach: dtugos¢ igly 15mm, dhugos¢
przewodu 2m, przeplot rézne kolory, produkt sterylny, jednorazowego uzytku?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyZsze.

CERTYFIKAT 202017 Pytanie 23

Pakiet nr 11 Folia operacyjna, kotdry dla pacjenta 1) LP. 4iLP.5

Prosimy zamawiajacego o wydzielenie z pakietu nr 11 pozycjinr 4 i pozycji nr 5.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.
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Pytanie 24
Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie produktu rownowaznego:
LP. 4 Kolderka grzewcza pod cale cialo pacjenta dorostego: - wymiary 199.4cm x 101.6cm

AL (+/-2%) - do uzytku u jednego pacjenta - bezlateksowe - 2 warstwowe - wykonane z materiatu
DZIECKU nietkanego oraz folii - bez perforacji - réwnomierny przeplyw powietrza zapewniony przez cala
G powierzchnig kotderki - przystosowane do pracy z Kotderka grzewczaami nisko przeptywowymi
o maksymalnych wartosciach przeptywu powietrza: 980 l/min - konstrukcja kotderki

zapewniajaca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urzadzenie) filtrowanie nadmuchiwanego

powietrza - system mocowania do weZza urzadzenia grzewczego za pomoca idealnie

_— 08 dopasowanego, rozktadanego adaptera - wspolpracujace z urzadzeniami, Berhager (3M),
bez bélu WarmAir oraz Thermacare bez koniecz-nosci stosowania jakichkolwiek adapterow, czy osprzgtu

podtaczeniowego - stuzace do polozenia na nich pacjenta - praca jako materac grzewczy

LP. 5 Kolderka grzewcza na cale cialo pacjenta doroslego: - wymiary 127cm x 233.7cm (+/-
2%) - do uzytku u jednego pacjenta - bezlateksowe - 3 warstwowe - wykonane z materiatu
nietkanego oraz folii - bez perforacji - réwnomierny przeptyw powietrza zapewniony przez cala

% powierzchni¢ kotderki - przystosowane do pracy z Kotderka grzewczaami nisko przeptywowymi

MARQUIS o maksymalnych wartosciach przeplywu powietrza: 980 1l/min - konstrukcja kotderki

zapewniajaca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urzadzenie) filtrowanie nadmuchiwanego

powietrza - system mocowania do weza urzadzenia grzewczego za pomocy idealnie

dopasowanego, rozkladanego adaptera - wspbtpracujace z urzadzeniami, Berhager (3M),

WarmAir oraz Thermacare bez koniecz-nosci stosowania jakichkolwiek adapterdw, czy osprzetu

podiaczeniowego

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 25

Pytanie do Zadania nr 4

Pozycja 1

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba do zamawiajacego o dopuszczenie w postepowaniu proszku
hemostatycznego o podobnych wlasciwosciach uzytkowych, o nastgpujacych parametrach
technicznych: Proszek hemostatyczny pochodzenia roslinnego do uzycia jako wchtanialny srodek
hemostatyczny, pomagajacy W tamowaniu krwawiei podczas zabiegéw chirurgicznych, bez
. potwierdzonego badaniami klinicznymi dziataniu przeciwrostowym, catkowicie wchianialny w
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przeciagu 24-28 godzin, niezawierajacy trombiny, biokompatybilny, nie zawierajacy pirogenow,
Jednorazowy aplikator 1g.Posiadajacy wskazania do stosowania w zabiegach urologicznych,

ginekologicznych, zabiegach naczyniowych, zabiegach okotochirurgicznych, zabiegach
medycyny estetycznej oraz zabiegach kardio-torakochirurgicznych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 26

Pozycja 2

Zwracamy si¢ z uprzejma prosbg do zamawiajacego o dopuszczenie w postgpowaniu proszku
hemostatycznego o podobnych wlasciwosciach uzytkowych, o nastepujacych parametrach
technicznych: Proszek hemostatyczny pochodzenia roslinnego do uzycia jako wchianialny $rodek
hemostatyczny, pomagajacy w tamowaniu krwawiefi podczas zabiegéw chirurgicznych, bez
potwierdzonego badaniami klinicznymi dziataniu przeciwrostowym, calkowicie wchianialny w
przeciggu 24-28 godzin, niezawierajacy trombiny, biokompatybilny, nie zawierajacy pirogen6w,
Jednorazowy aplikator 3g. Posiadajacy wskazania do stosowania w zabiegach urologicznych,

ginekologicznych, zabiegach naczyniowych, zabiegach okotochirurgicznych, zabiegach
medycyny estetycznej oraz zabiegach kardio-torakochirurgicznych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 27

Pozycja 3

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba do zamawiajacego o dopuszczenie w postepowaniu proszku
hemostatycznego o podobnych wiaéciwosciach uzytkowych, o nastepujacych parametrach
technicznych: Proszek hemostatyczny pochodzenia roslinnego do uzycia jako wchianialny $rodek
hemostatyczny, pomagajacy w tamowaniu krwawien podczas zabiegéw chirurgicznych, bez
potwierdzonego badaniami klinicznymi dziataniu przeciwrostowym, catkowicie wchtanialny w
przeciggu 24-28 godzin, niezawierajacy trombiny, biokompatybilny, nie zawierajacy pirogen6w,
Jjednorazowy aplikator 5g. Posiadajgcy wskazania do stosowania w zabiegach urologicznych,

ginekologicznych, zabiegach naczyniowych, zabiegach okolochirurgicznych, zabiegach
medycyny estetycznej oraz zabiegach kardio-torakochirurgicznych.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 28

Pozycja 4

Zwracamy si¢ z uprzejma prosbg do zamawiajacego o dopuszczenie w postepowaniu aplikatora
do proszku hemostatycznego, o identycznych wiasciwogciach uzytkowych o niewielkich
réznicach technicznych. Aplikator do procedur laparoskopowych o diugosciach 12 cm oraz 40
cm, do wyboru przez zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ,

Pytanie 29 -

Zadanie nr 23

Pozycja 1
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Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o dopuszczenie w postgpowaniu portow naczyniowych o
niewielkich réznicach technicznych lecz identycznej funkcjonalosci uzytkowej:

Port naczyniowy w ksztalcie delty wykonany z polisulfonu, posiadajacy dwa otwory ulatwiajace
implatnacj¢, z komorg tytanowa, port niskoprofilowy. Komora o objetosci  0,5ml(port
standardowy), 0,3ml(port maly), niepodiaczony trwale do portu cewnik poliuretanowy 6F,
dtugos¢ 500mm, $rednica wewngtrzna 1,3mm, $rednica zewnetrzna 2,0mm. , oraz silikonowy 6,5
F, érednica wewnetrzna 1,05mm, S$rednica zewngtrzna 2,2mm. Port kompatybilny ze
srodowiskiem MRI; port dajacy mozliwo$¢ dozowania kontrastu do tomografii komputerowe;j.
Kazdy port zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, instrukcja
uzytkowania).

W zestawie akcesoriow wprowadzajacych sktadajacym sig z: - strzykawka 10ml, igta Seldingera
18G, jedna igha prosta G22x35 do przeptukania portu, drut prowadnik J w podajniku, dwa faczniki
z zabezpieczeniem przeciw zatamaniu si¢ cewnika, rozszerzacz naczynia z ostonka rozrywalna,
tunelizator o tepych zakonczeniach. Kazdy port posiada instrukcje w jez. polskim oraz karte
pacjenta umozliwiajaca identyfikacjg portu.

oblozenie w zestawie

1x serweta Protect na stot narzedziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1x Nozyczki preparacyjne Metzenbaun 14,5 cm

1 x Peha — instrument peseta chirurgiczna Adson 12cm

1 x Peha — instrument Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14cm

1x Peha — instrument Kleszczyki anatomiczne zagigte typu Halsted — Mosquito 12,5 cm
1x Peha — instrument Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito 12,5 cm
1x Peha — instrument Imadto chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12cm

1x Peha — instrument Hak do ran typu Senn Miller 16cm, tréjzebny tepy

1x serweta przylepna 175 x 170 cm

1x serweta przylepna 75 x 90cm 2 czgsciowa

1x kleszezyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14cm, zielone

1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

10x Telacomp kompres z gazy z nitkg RTG 7,5 x 7,5 cm a 1,8g

3 x Pagasling tupfer z gazy No.3(sliwka)

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 30
Pytanie pakiet 23 (1)

Port wykonany z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego z cewnikiem o di. 63 cm ,
poliuretanowym o rozmiarze 6F lub 8F (do wyboru) , z komorg zapobiegajaca powstawaniu
skrzeplin ( bez martwych stref ), wycigcia w podstawie poru ( utatwienie dla personelu przy
obstudze portu) , 3 otwory mocujace wypetnione silikonem , Waga portu : 4,9g, Wysokos¢ portu :
12.1mm Podstawa 26.7 mm , $rednica membrany 12,7 mm — wyposazenie : mechanizm mocujacy
cewnik igla tepa , igta hubera zakrzywina 22 g, Igta prosta 22 g , igla wprowadzajaca 18 G,
rozrywalna koszulka , prowadnica
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 31

Pytanie 1 do pakietu 2

Zwracam si¢ do Zamawiajacego o dopuszczenie kleju o
nastgpujacych parametrach:

- stabilny

- polimeryzacja w 120 s

- nie zawiera sktadnikéw, ktére reaguja z krwig

- pojemnosé 15 ml

- zestaw zawiera: tubg z gelatin resorcinol, szkietko, strzykawke 5 ml
luer lock, aplikator

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 32

Pytanie 2 do pakietu 14

Ze wzglgdu na mozliwo$é zaoferowania wysokiej jakosci produktu konkurencyjnego, zwracam
si¢ do Zamawiajacego o dopuszczenie w pozyciji 1 elektrod o nastgpujacych parametrach:
- elektroda bierna, neutralna Jjednorazowego uzytku uniwersalna dla dzieci i dorostych

- kazda elektroda pakowana oddzielnie

- Dzielona na dwie réwne czesci symetryczne

- powierzchnia 107cm2 (164 x 1 17mm)

- hydrozel 1,5 mm

Pozycja 2

Warunki SIWZ spetnione.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 33

Pytanie 3 do pakietu 14

Zwracam si¢ do Zamawiajacego o dopuszczenie w pozycji 1 elektrod biernych hydrozelowych z
pierscieniem ekwipotencjalnym o powierzchni catkowitej 170,5mm x 128,5mm .

Pozycja 2

Warunki SIWZ spehione.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 34

do Zadania numer 24

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba do zamawiajacego o dopuszczenie w postepowaniu cewnikow
do dializy przewlektej o niewielkich réznicach technicznych, o takiej samej funkcjonalnosci
uzytkowej: koficéwka cewnika odgigta, zmniejsza ryzyko przylegania do $ciany i zakrzepicy,
zakoniczony niesymetrycznie, réznica 3cm mi¢dzy kanatem zylnym a tetniczym zmniejsza stopien
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recyrkulacji, wykonany z durathanu, materiatu wytrzymatego, migkkiego, elastycznego,
odpornego na $rodki dezynfekcyjne, posiada mufke poliesterowa umozliwiajaca optymalne
wrastanie tkanki, przekrdj 15,5 Fr, dwuswiattowy, podwdjne D, dtugos¢ od mufki: 15, 17, 19, 23,
27, 31, 35, 43, 50 cm(do wyboru przez zamawiajacego).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 35

do Zadania numer 24

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba do zamawiajacego o dopuszczenie w postgpowaniu cewnikéw
do dializy przewleklej o niewielkich roznicach technicznych, o takiej samej funkcjonalnosci
uzytkowej: koncowka cewnika odgigta, zmniejsza ryzyko przylegania do $ciany i zakrzepicy,
zakonczony niesymetrycznie, roznica 3cm migdzy kanatem zylnym a tetniczym zmniejsza stopien
recyrkulacji, wykonany z durathanu, materialu  wytrzymatego, migkkiego, elastycznego,
odpornego na $rodki dezynfekcyjne, posiada mufke poliesterowa umozliwiajaca optymalne
wrastanie tkanki, przekrdj 15,5 Fr, dwuswiattowy, podwéjne D, dtugosé od mufki: 15, 17, 19, 23,
27, 31, 35, 43, 50 cm(do wyboru przez zamawiajacego), cewnik wykonany jest w innowacyjnej
technice ENDEXO, co sprawia, ze material cewnika jest bardziej odporny na gromadzenie si¢
elementéow krwi w  poréwnaniu  do  standardowych, sprawdzonych  cewnikow
niepowlekanych(badano w oparciu o liczbg plytek krwi).

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 36

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie zalacznika do umowy Ww postaci umowy
przechowania oraz udostepnienia (dot. § 5 Umowy depozytu))ktorych wzory przesylamy w
zalgczeniu?

Odpowiedz:

Warunki dotyczace depozytu reguluja zapisy Zalacznika nr 6 do SWZ.

Pytanie 37

Czy ze wzgledu na brak odpowiednich zapisow zamawiajacy uzupetni tre$¢ umowy o wskazanie
3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zuzyciu towaru z depozytu? (dot. §
5 Umowy depozytu )

Odpowiedz:

Zapis reguluje § 5 ust.2 Zatacznika nr 6 do SWZ.

Pytanie 38

Czy Zamawiajacy uzupelni projekt umowy o zapis, ze na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i
przesylanie faktur, duplikatow faktur oraz ich korekt, a takze not obcigzeniowych i not
korygujacych w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-
mail, ze wskazanych w umowie adres6w poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedz:
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Zamawiajacy dodaje paragraf we wzorze umowy o brzmieniu:

Zamawiajacy na podstawie art.106n ust. | ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i
ustug udziela Wykonawcy zgody na wystawienie i przesytanie faktur, duplikatow faktur oraz ich
korekt, a takze not obcigzajacych i not korygujacych w formacie pliku elektronicznego PDF na
platformie PEF dostepnej pod adresem https://brokerpefexpert.efaktura. gov.pl

Pytanie 39

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu
przysziej umowy w zakresie zapiséw § 11 ust 1:

1. Strony ustalaja, ze naprawienie szkody wynikiej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania niepienigznego objetego Umowa nastapi przez zaptate kary umownej w przypadku:
a)odstgpienia od umowy przez Kupujacego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnoéé

Sprzedawca — w wysokosci 10 % wartosci brutto niezrealizowanej wartosci umowy,

b)zwloki w realizacji dostaw w wysokosci 0,5% wartosci towardw nie dostarczonych w terminach
okreslonych w § 4 ust.2, §Sust1i2oraz§ 9 ust 1 umowy- za kazdy dziefi zwtoki, jednak nie
wigcej niz 10 % wartosci brutto towaréw niedostarczonych w ww. terminach

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na powyzsze.

Pytanie 40

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci dren brzuszny w rozmiarze F 219
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 41

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusci dren brzuszny w rozmiarze F 2797
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ,

Pytanie 42

Zadanie 1, pozycja 1-5

Czy Zamawiajacy dopusci dreny brzuszne o dhugosci 500mm?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 43

Zadanie 11, pozycja 1-3

Czy Zamawiajacy dopusci foli¢ wykonang z poliuretanu o grubosci 25um?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.
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Pytanie 44

Zadanie 11, pozycja 1-3

Czy Zamawiajacy dopusci folig sterylizowang tlenkiem etylenu?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 45

Zadanie 11, pozycja 1-3

Czy Zamawiajacy dopusci folie w opakowaniu zewngtrznym folia-papier, oraz wewngtrznie
opakowang w papier bez nadruku?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 46

Zadanie 11, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci folig w rozmiarze 10x24cm?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 47

Zadanie 11, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci folig w rozmiarze 40x34cm?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 48

Zadanie 11, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci foli¢ w rozmiarze 45x55cm?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyZsze.

Pytanie 49

Zadanie 11, pozycja 4-5

Zwracamy si¢ z prosba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umozliwi zlozenie
naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie S0

Zadanie 16, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci butelki Redona 400ml, posiadajace w gornej czesci butelki jeden
oczkowy uchwyt do podwieszania, pakowane w opakowanie tatwe do otwierania, po dhugiej
stronie opakowania, skalowane co 10 ml, spetniajace pozostate wymagania SIWZ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 51
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Zadanie 16, pozycja 3-5

Czy Zamawiajacy dopusci dreny Redona wykonane z PCV z perforacja na dlugosci 14 cm?
Pozostale parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ,

Pytanie 52

Zadanie 16, pozycja 5

Czy Zamawiajacy dopusci dreny Redona 15 w miejsce 16?2
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 53

Zadanie 16, pozycja 6

Czy Zamawiajacy dopusci przewody do cystoskopu
opakowanie jednostkowe papier-folia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

posiadajace migkka koricéwke  z silikonu,

Pytanie 54

Zadanie 21

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw o sktadzie:

1 x serweta barierowa, polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze min. 40 g/m2, chlonno$¢
600% 50 cm x 60 cm s

1 x serweta bariera, polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze min. 40 g/m2, chlonno$é 600%
50 cm x60 cm z centralnym otworem o §r. 7cm i rozcigciem

1 x peseta plastikowa 13 cm,

1 x kleszczyki plastikowe (pean), 14 cm +/- 0,3 cm

8 x kompresy gazowe 17 - nitkowe, 8 warstw, 7,5cmx 7,5 cm, masa 1 kompresu min. 1,12¢g

5 x tupfery w ksztalcie kuli 17 - nitkowe, z wykroju 20 cm x 20 cm,

1 X przezroczysty pojemnik plastikowy z miarka 120 ml,

2 x rekawiczki nitrylowe bezpudrowe, o chropowatej powierzchni przynajmniej na kofcach
palcdw, poziom AQL 1,5 rozmiar M,

1 x strzykawka z woda sterylng z 10% gliceryng 10ml,

1 x strzykawka z zelem poslizgowym ze $rodkiem znieczulajacym Lidokaina i $rodkiem
antyseptycznym w postaci roztworu wodnego chlorhexidine o pojemnosci 6ml

1 X roztwér Octanilin (antybakteryjny ptyn myjacy — niszczy bakterie, wirusy i grzyby) w saszetce
30ml ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ,

Pytanie 55

Zadanie 21

Czy Zamawiajacy dopugci opakowanie zestawu typu folia-papier z etykieta; strzykawka z wodg
sterylng, strzykawka z zelem poslizgowym i roztwér Octanilin umieszczone w worku foliowym
przyklejanym do opakowania zestawy?

Odpowiedz:
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyZsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 56

Zadanie 8 Staplery

Poz. 1

Czy Zamawiajacy w poz. 1 dopusci jednorazowy stapler liniowy z nozem wbudowanym w
fadunek,

w rozmiarze 60 mm, o dlugosci linii zszywek 65,1mm i dtugosci linii cigcia 62,9 mm,
jednorazowego uzytku do stosowania wewnetrznego. Stapler wyposazony jest w:

- dwustronna dzwigni¢ do wystrzelenia tadunku

- przesuwng dzwignig do uruchamiania fadunku

- wskaznik konca linii cigcia

- ruchomy tadunek zabezpieczajacy przed przypadkowym wystrzeleniem,

- system zapewniajacy rownoczesne zamykanie koncowek roboczych narzedzia i réwnomierng
kompresje tkanki

- 64 zszywek ze stopu tytanu o wysokosci 3,8mm utozonych w
zszywek po zamknieciu 1,5mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

dwoch rzedach, wysokosé

Pytanie 57

Poz. 2

Czy Zamawiajacy w poz. 2 dopusci jednorazowy stapler liniowy z nozem wbudowanym w
ladunek,

w rozmiarze 80 mm, o dtugosci linii zszywek 85,1mm i dhugosci linii cigcia 82,9 mm,
jednorazowego uzytku do stosowania wewnetrznego. Stapler wyposazony jest w:

- dwustronna dzwignie do wystrzelenia tadunku

- przesuwng dzwignie do uruchamiania tadunku

- wskaznik kofica linii cigcia

- ruchomy ladunek zabezpieczajacy przed przypadkowym wystrzeleniem,

- system kontroli dZwigni zapewniajacy réwnoczesne zamykanie koficéwek roboczych narzedzia
i rownomierng kompresje tkanki

- 84 zszywek ze stopu tytanu o wysokosci 3,8mm ulozonych w
zszywek po zamknigciu 1,5mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

dwoch rzedach, wysokos¢

Pytanie 58

Poz. 3

Czy Zamawiajacy w poz. 3 dopusci jednorazowy stapler liniowy z nozem wbudowanym w
ladunek,

w rozmiarze 60 mm, o diugosci linii zszywek 65,Imm i dtugosci linii ciecia 62,9 mm,
jednorazowego uzytku do stosowania wewnetrznego. Stapler wyposazony jest w:

- dwustronna dzwignig do wystrzelenia fadunku

- przesuwng dzwignig do uruchamiania tadunku

- wskaznik konica linii cigcia

- ruchomy tadunek zabezpieczajacy przed przypadkowym wystrzeleniem,
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- System kontroli dZzwigni Zapewniajacy réwnoczesne zamykanie koficéwek roboczych narzedzia i
réwnomierng kompresje tkanki

- 64 zszywek ze stopu tytanu o wysokosci 4,8mm ulozonych w dwéch rzgdach, wysokogé
zszywek po zamknieciu 2,0 mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

CERTYFIKAT 2020/7 Pytanie 59
Poz. 4, 5
e Czy Zamawiajacy w poz. 4 i 5 dopusci jednorazowy stapler liniowy z nozem wbudowanym w
2y tadunek,
£ w— % W rozmiarze 80 mm, o dlugosei linii zszywek 85,1 mm i dhigosci linii cigcia 82,9 mm,

1SO 9001

DNV- / Jednorazowego uzytku do stosowania wewnetrznego. Stapler Wyposazony jest w:
- dwustronna dzwignie do wystrzelenia fadunky
- przesuwna dzwignie do uruchamiania fadunky
- wskaznik konca linii ciecia

ST - ruchomy tadunek zabezpieczajacy przed przypadkowym wystrzeleniem,
oo daehy - System kontroli dzwigni zapewniajacy réwnoczesne zamykanie koncéwek roboczych narzedzia i
WHO/UNICER réwnomierng kompresje tkanki
- 84 zszywek ze stopu tytanu o wysokosci 4,8mm utozonych w dwéch rzgdach, wysokosé
zszywek po zamknigciu 2,0 mm?

Odpowiedz:
. Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.
beihot
R4 Pytanie 60
Poz. 6

uzytku, dlugo$¢ linii zszycia 65,1 mm lub 85,1 mm, zszywki tytanowe, kompatybilne ze
staplerami — do wyboru Zamawiajacego na etapie skladania zamowienia?

MARRUIS Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 61
Poz. 7

podwdjny mechanizm ochrony dla unikniecia przypadkowego odpalenia staplera. Przezroczyste
okienko fadunku dla wygodniejszego, precyzyjnego dostosowania wysokosci zszywek
zamykajacych. Akcesoria trans analne do wykonania zespolenia bez przecinajacych si¢ linii
zszywek?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 62
/ ] Zadanie 10 Staplery
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Poz. 1

Czy Zamawiajacy w poz. 1 dopusci jednorazowy stapler zamykajaco tnacy z prosta gtowka, co
zapobiega powstawaniu martwicy po zespoleniu, o dlugosci linii cigeia 40mm. Stapler umozliwia
8 wystrzelen tadunku podczas jednego zabiegu, zawiera tadunek do tkanki grubej (2,0mm po
zamknieciu). Stapler posiada wezsza glowke, umozliwiajaca tatwiejszy dostgp do tkanek, przy
zachowaniu diugosci linii cigcia takiej, jak w staplerach wygigtych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 63

Prosze o podanie nazwy producenta i rodzaju napedu pit do ktorych Zamawiajacy wymaga
ostrzy.

Odpowiedz:

Napedy firmy STRYKER

Pytanie 64

Pytania dot. tresci SWZ:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby petnomocnictwo ‘dotaczone do oferty nie zawierato
wskazania zaméwienia publicznego, ktorego dotyczy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na powyzsze, jezeli petnomocnictwo bedzie dotyczy¢ zamoéwien
publicznych.

Pytanie 65

Dot. zadania nr 21:

Czy w skladzie zestawu do cewnikowania nie doszto do omytki pisarskiej w poz.1 i Zamawiajacy
potwierdza,

7e zestaw ma zawieraé tylko jedna ,,serwete barierowq, celulozowo-polietylenowa o gramaturze
min. 40 g/m2, chtonnos¢é min. 7 g/g 50 cm X 60 cm™?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze doszto do omylki pisarskiej. Zestaw ma zawiera¢ jedng serwetg.

Pytanie 66

Zad.11

Poz.1

Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie foli bakteriobdjczej wykonanej z poliuretanu 25 +/-5
o powierzchni lepnej 15x20 cm, opakowanie jednostkowe podwojne: papier silikonowany i folia
aluminiowa, pozostate parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ

Pytanie 67

Poz.2

Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie foli bakteriob6jczej wykonanej z poliuretanu 25 +/-5
o powierzchni lepnej 34x40cm, opakowanie jednostkowe podwojne: papier silikonowany i folia
aluminiowa, pozostate parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedz:
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ

Pytanie 68

Poz.3

Prosimy zamawiajgcego o dopuszczenie foli bakteriobdjczej wykonanej z poliuretanu 25 +/-5 ")
0 powierzchni lepnej 60x45cm, opakowanie jednostkowe podwdjne: papier silikonowany i folia
aluminiowa, pozostate parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ

Pytanie 69

Poz.4-5

W celu zlozenia konkurencyjne oferty prosimy Zamawiajacego o wydzielenie poz.4-5 do
osobnego pakietu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ

Pytanie 70

Zad.18

Poz.1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestaw ortopedycznego do odsysania z pola
operacyjnego skladajacego sie z: uchwytu ergonomicznego z wymiennym filtrem Zapasowego
filtra, koficowki ssacej prostej z otworami odbarczajgcymi dt. min. 28 cm, koncowki ssacej
zagietej z otworami odbarczajacymi di. min. 15 cm, koficoéwki ssacej zagietej z otworami
odbarczajacymi di min. 23 cm, drenu do ssaka z migkkimi zabezpieczeniami antyzagigciowymi i
uniwersalng docinang konicéwka od strony ssaka (8-18 mm), dt. min 270cm, w opakowaniu
Jednostkowym instrukcja obstugi, graficzna. Podwéjnie pakowany w worek foliowy i zewngtrzne
opakowanie papierowo--foliowe

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ,

Pytanie 71

Poz.2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestawu skfadajacego si¢ z koricédwki ssgcej zagietej z 4
otworami odbarczajgcymi, bez kontroli ssania, Srednica 20-22 CH, dt. czegsei roboczej 155 mm,
oraz drenu do ssaka z miekkimi zabezpieczeniami antyzagieciowymi i uniwersalng docinang
koficéwka od strony ssaka (8-18 mm), di. min 210 cm. Zestaw fabrycznie potaczony z
mozliwoscia roztgczenia i wymiany na inny typ koncéwki w trakcie zabiegu bez odlaczania drenu
od ssaka. Podwdjnie pakowany w worek foliowy i zewngtrzne opakowanie papierowo--foliowe
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ

Pytanie 72
Zad.21

Prosimy Zamawiajacego N dopuszczenie sterylnego zestawu do cewnikowania o nastepujacym
skladzie:
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2 x amputko-strzykawka 10ml z woda sterylna opakowanie peel pouch

1 x amputko-strzykawka 10ml z zelem poslizgowym opakowanie peel pouch

1x sztywny blister 16x25 cm, ktory zawiera:

5 x kompresow z widkninowych 4W 7,5 x 7,5 cm

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm niebieskie

1 x serweta chtonna 75 x 90 cm z bilaminatu, niebieska

1 x serweta chtonna 75 x 90 cm, z przylepnym otworem ©6cm  z bilaminatu, niebieska
Opakowanie jednostkowe torebka papierowo foliowa zaopatrzona w dwie etykiety

samoprzylepne zawierajace numer katalogowy, nr lot, data waznosci kod kreskowy.
Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze 20 szt.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ

Pytanie 73

dot. zapisow SWZ rozdziat I pkt. 1 ppkt. 3 oraz wzoru umowy

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg aby termin dostaw biezacych zaméwienia — maksymalnie do 72
godzin, liczony byt w dni robocze?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na powyzsze.

Pytanie 74

dot. zapiséow SWZ rozdziat I pkt. 7 ,,Wykaz podmiotowych $rodkéw dowodowych,, pkt. 3
,Dokumenty skladane na wezwanie” ppkt. 1 f (str. 15 swz)

Zwracamy si¢ z prosbg o modyfikacje i usunigcie ,,pkt. £ tj. Art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp dot.
Wykonawcy, iz w stosunku do niego nie otwarto likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego
aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, nie zostata
zawieszona jego dziatalno$¢ gospodarcza oraz nie znajduje sig on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczgcia tej procedury.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w
sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich
moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy (rozporzgdzenie w zalgczeniu) w § 2.1. ppkt. 1) tegoz
rozporzadzenia napisane jest:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, zwanego dalej ,,postgpowaniem”, zamawiajacy moze zadac
nastepujacych podmiotowych srodkéw dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych,
zwanej dalej ,,ustawa”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie
publiczne tytutem $rodka karnego,

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczacej ukarania za wykroczenie, za ktore wymierzono
kare aresztu,

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczacej skazania za przestepstwo lub ukarania za wykroczenie,
za ktére wymierzono kare aresztu

— sporzadzonej nie weze$niej niz 6 miesigey przed jej ztozeniem;

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494
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Nie ma tu mowy o art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Wskazany $rodek dowodowy, o ktérym pisze Zamawiajacy w pkt. f zawarty jest w § 2.1. ppkt. 6)
rozporzadzenia ale dotyczy on odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej.

Dodatkowy pragniemy zwrécié uwage, ze Zamawiajacy wymaga odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralne;j Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

CERTYFIKAT 202017 Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie wezesniej niz 3 miesigce
przed jej zlozeniem, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji w pkt. 2 na
e str. 16 swz. it : : . y :
& ‘@% Dlatego wnosimy jak na Wwsteple poniewaz w kartotekach karnych oraz podmiotéw zbiorowych
§u - 8 | Krajowego Rejestru Karnego nie ma informacji wynikajacych z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,

&:mvs% Odpowied7:

150 8001 Zamawiajgcy modyfikuje zapis i nadaje mu brzmienie:
Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym

L terminie, nic krétszym niz 10 dni, aktualnych na dzien zlozenia, nastepujacych podmiotowych
ireLAZNY srodkéw dowodowych:

DZIECKU
WHO/UNICEF 1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) Art. 108 ust.1 pkt 1i2 ustawy z dnia 11 wrzeénia Pzp.
b) Art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp dot. orzeczenia zakazu ubiegania si¢ o
zamOwienie publiczne tytulem $rodka karnego,

D ¢) Art. 109 ust.1 pkt2 lit. ) ustawyPzp.
gzé’gai)élu d) Art. 109 ust.1 pkt2 lit. b) ustawy Pzp , dot. kary za wykroczenie , za ktére

Wwymierzono Karg aresztu,
e) Art. 109 ust.1 pkt 3 ustawy pzp, dot. skazania za przestgpstwo lub ukarania
za wykroczenie, za ktére wymierzono kare aresztu,
- Sporzadzonej nie wezesniej niz 6 miesigcy przed jej ztozeniem.

MARGUIS Uwaga, trei¢ powyzszych artykuléw zawiera Rozdzial IT pkt 6 niniejszej SWZ.

2. o$wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcg, ktdry ztozyt odrgbng
ofertg, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo
oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czgsciowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej
samej grupy kapitatowej;

2A. o$wiadczenie Wykonawey w zakresie Art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp dot. Wykonawcy, iz w
stosunku do niego nie otwarto likwidacji, nie ogtoszono upadiosci, jego aktywami nie zarzadza
likwidator lub sad, nie zawart ukladu z wierzycielami, nie zostata zawieszona Jjego dzialalno$é
gospodarcza oraz nie znajduje si¢ on w inngj tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobne;j
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury

A 3. zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca
LJ nie zalega z oplacaniem podatkéw i oplat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
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wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w przypadku zalegania z
oplacaniem podatkéw lub optat wraz z zaswiadczeniem zamawiajacy zada zlozenia
dokumentéw potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uplywem terminu sktadania wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu skfadania ofert
wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkéw lub optat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splat tych naleznosci;

za$wiadczenia albo innego dokumentu wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub wiasciwego oddzialu regionalnego lub wiasciwej placowki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoltecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem sktadek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wezeéniej niz 3 miesigce przed jego ziozeniem, a w
przypadku zalegania z opfacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
zaéwiadczeniem albo innym dokumentem zamawiajacy zada zlozenia dokumentéw
potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uptywem terminu skladania wnioskow o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu albo przed uplywem terminu sktadania ofert
wykonawca dokonat ptatnosci naleznych sktadek na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie splat tych
naleznosci;

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzadzonych nie wczedniej niz 3 miesiace przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji,

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku $wiadczen powtarzajacych sig lub ciaglych
réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, wraz podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i

podmiotow, na rzecz ktérych dostawy lub ustugi zostaty wykonane lub s3 wykonywane (w
tym minimum dwie dostawy o warto$ci)

a) 5.000,00 zt netto dla zadan: 1,5,6,20,21,25

b) 10.000,00 zt netto dla zadan: 2,3,4,10,12,16,19,29

¢) 30.000,00 zt netto dla zadafi: 7,9,13,17,18

d) 40.000,00 zt netto dla zadan: 14,22,24

d) 50.000,00 zI netto dla zadan: 8,23

e) 100.000,00 zt netto dla zadan: 11,15,28

£) 200.000,00 zt netto dla zadan: 26,27
oraz zalaczeniem dowodow okreslajacych, czy te dostawy lub ustugi zostaty wykonane lub sg
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne
dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub ustugi zostaty

wykonane, a w przypadku $wiadczen powtarzajacych si¢ lub cigglych sa wykonywane, a
jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskaé tych
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dokumentéw — oswiadczenie wykonawcey; w przypadku swiadczer powtarzajgcych si¢ lub
cigglych nadal wykonywanych referencije badz inne dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte
wykonywanie powinny byé wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy.
7. Wykonawea nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych,  ktére
zamaw i jgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidlowosé i
aktualnosc.

8. Wykonawca sktada podmiotowe $rodki dowodowe aktualne na dzief ich zlozenia.

Pytanie 75

Czy Zamawiajgcy w pakiecie nr 27, poz. 3 dopusci srednice trzonu 9,7mm? Pozostale parametry
bez zmian.

Odpowied?:

Zamawiajycy dopuszeza powyzsze.

Pytanie 76

Zadanie 18 poz. 1.

Zamawiajjycy wymaga drenu 30CH, piszac jednoczesnie o srednicy 6,4 x 10,10mm. Zgodnie z
normami technicznymi dotyczacymi drenéw $rednica 30CH odpowiada 7,4 x 10,10mm. W
zwiazku 7 tym prosimy o sprostowanie wymagar dotyczacych drendw.

OdpowiedZ:

Norma techiniczna dotyczy przede wszystkim Srednicy zewnetrznej, 30CH odpowiada 10,10mm.
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 77

Zadanie 18 poz. 1.
Czy Zamawiajycy dopusci zestaw skladajacy si¢ z 3 koncowek, ktére majg rekojesé zwezajaca

sig, umozliwiajgca dokladne dopasowanie do nasadki drenu.
Odpowiedz:
Zamawiajycy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 78

Zadanie 18 poz. 2.

Czy Zamawiajycy dopusci zestaw z drenem 25CH (réznica wynosi 1CH, czyli 0,33mm).
Odpowicd/:

Zamawiajjcy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.

Pytanie 79

Zadanie 18 poz. 2.

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw z koncowka,
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 50

Czy w zadaniu nr 29 (wklucia centralne) dla ulatwienia bezpiecznego wykonania procedury
wszystkie drobne elementy poza cewnikiem i prowadnica w ostonie maja byé zapakowane w

dodatkowy woreczek dla ochrony przez zabrudzeniem podczas przygotowywania zestawu.
Odpowiedz:

ktérej kaniula wewnetrzna ma 4 otwory boczne.
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Tak, drobne elementy poza cewnikiem i prowadnica w ostonie maja by¢ zapakowane w
dodatkowy woreczek.

Pytanie 81

Czy w zadaniu nr 29 (wklucia centralne) przez mozliwos¢ whozenia prowadnicy bez odtaczania
strzykawki Zamawiajacy oczekuje jednoelementowej igly typu V bez dodatkowych tacznikow i

akcesoriow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy oczekuje jednoelementowej igly typu V bez dodatkowych facznikéw i akcesoriow.

Pytanie 82

Czy Zamawajacy oczekuje w pakiecie 23 pozycja 1 portu dostosowanego do badan TK i
MRI do podarzy iniekeji pod cisnieniem 325 psi, komora tytanowa, z membrang sylikonowa
wyposazong w 3 wypustki utatwiajaca identyfikacje portu pod skora. W komorze 3 otwory do
przyszycia portu, wypetnione sylikonem w celu stabilnego przytwierdzenia do tkanek.
Cewnik 6 F LUB 8F do wyboru zamawiajgcego, wykonane z materiatu ChronoFlex. Rozmiar
komory Srednica portu 32 mm, wysokos¢ 13,1 mm, waga 20,2 gr, obieto$¢ wypetnienia 0,6
ml, érednica membrany 12,7mm ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 83

Czy Zamawajacy oczekuje w pakiecie 23 pozycja 1 portu dostosowanego do badan TK i
MRI do podarzy iniekcji pod cisnieniem 325 psi, komora plastikowa z materialu Derlin, z
membrang sylikonowa wyposazong w 3 wypustki ulatwiajaca identyfikacje portu pod skéra.
W komorze 3 otwory do przyszycia portu, wypetnione sylikonem w celu stabilnego
przytwierdzenia do tkanek. Cewnik 6 F lub 8F do wyboru zamawiajacego, wykonane z
materiatu ChronoFlex lub cewnik 8F silikonowy z zastawka typu Groshong, zapobiegajaca
okluzji cewnika. Rozmiar komory Srednica portu 29 mm, wysokos¢ 11,6 mm, waga 5,2 gr,
obieto$é wypehienia 0,6 ml, $rednica membrany 13mm ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 84

Czy Zamawiajcy dopusci w pakiecie 23 pozycja pierwsza ztozenie oferty na porty, bez
zestawu Akcesoriow do implantacji portu(: chusta do przykrycia 195x195 - 1 sztuka, chusta
75 em x 90 cm z tasmgq przylepng u gory - 3 sztuki, miska nerkowa plastikowa 700 ml - 1 szt.,
strzykawka iniekcyjna - Luer - 20 ml - 2 sztuki, strzykawka iniekcyjna - nasadka z gwintem na
$rodku - 2 ml - 1 sztuka, igla iniekcyjna 1,20x40mm,rézowa - 2 sztuki, igla iniekcyjna

0, 7mmx30mm - czarna - 1sztuka,skalpel bezpieczny 11 - Isztuka, miska 120 ml, przezroczysta
- 1 sztuka, kompresy, 12 warstw z nitkq radiacyjng 7,5x7,5 cm - 30 sztuk, ostona na glowice
USG z zelem 13x122 cm - 1 sztuka, przezroczysty, paraprzepuszczalny opatrunek 9x10 cm - 1
sztuka, nici chirurgiczne - dafilon 3/0 z iglq DS -24 - 1 sztuka, powloka na stolik 80x145 cm -
Isztuka,fartuch chirurgiczny rozmiar L, SMS - 2 sztuki, rekawice chirurgiczne bezpudrowe
rozmiar 7 - 1 sztuka, rekawice chirurgiczne bezpudrowe rozmiar 8 - 1 sztuka, serweta
100x150 cm - 1 sztuka.) poniewaz powyzsze znajduja si¢ na statym wyposazeiu bloku
operacyjnego ?
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Odpowied:

Zamawiajcy nie wyraza zgody na powyzsze, zgodnie z SWZ.






