
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 
www.szpital.rybnik.pl  e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl 
Regon  272780323  NIP  642-25-85-351   KRS  0000067701 

                 
 

 

Telefony: 
Kancelaria:         32 429-12-90 
Sekretariat:        32 429-12-54 

 

Główny Księgowy:       032 42-91-299 
Dział Organizacyjny:     032 42-926-11 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:     032 42-91-288 

Fax:       032 42-28-272 
 BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001 

 

Strona 1 z 32 

 

LAS-200/1-PN/105-2022.AK       Rybnik, dnia 09.12.2022 r.
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1  
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 
dostawy wyrobów medycznych ró żnych 
(zamówienie nr LAS-200-PN/105-2022.AK ) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 14.11.2022 r., nr 2022/S 219-631552 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 

zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1:  „Dotyczy pakietu nr 61 
Ze względu na klasę wyrobu medycznego jakim jest ogrzewacz Mistral-Air Plus, prosimy o wyjaśnienie 
czy należy zaoferować koce zgodne z instrukcją obsługi wskazanego przez Zamawiającego w pakiecie nr 
61 ogrzewacza będącego wyrobem medycznym klasy IIb?”    
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 
 
Pytanie 2:  „Dotyczy pakietu nr 61 
Prosimy o wyjaśnienie, czy potwierdzając kompatybilność koców ze wskazanym ogrzewaczem pacjenta 
należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie producenta wymienionego urządzenia o kompatybilności 
oferowanych koców ze wskazanym przez Zamawiającego urządzeniem?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionym i w SWZ                          
i formularzu cenowym. 
 
Pytanie 3:  „Czy Zamawiający w Pakiecie 66 w pozycji 3 dopuści rurkę tracheostomijną bez odsysania 
znad mankietu; spełniającą pozostałe wymagania SWZ.” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 4:  „Czy Zamawiający w Pakiecie 66  wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 3 (z racji na obecnie 
znacznie wydłużony termin oczekiwania na realizację dostaw od producenta).” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący wykre śla poz. nr 3 z pakietu nr 66 - niniejsz ą zmianę należy nanie ść w 
formularzu cenowym.  
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Pytanie 5:  „Czy Zamawiający w Pakiecie 66 w pozycji 4 dopuści rurkę tracheostomijną bez odsysania 
znad mankietu; spełniającą pozostałe wymagania SWZ” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 6:  „Czy Zamawiający w Pakiecie 66 w pozycji 4 dopuści rurkę tracheostomijną bez odsysania 
znad mankietu, z regulowanym położeniem kołnierza, z termoplastycznego PCW, silikonowaną, 
z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny z rozmiarem rurki, linia Rtg na całej długości rurki, 
przezroczysty kołnierz; w zestawie tasiemki mocujące; rurka sterylna. Rozmiary: zgodne z SWZ.” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 7:  „Czy Zamawiający w Pakiecie 66  w pozycji 6 dopuści rurkę tracheostomijną posiadającą 
w zestawie kaniule wykonane z PCW; rurkę spełniającą pozostałe wymagania SWZ.” 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 8:  „Czy Zamawiający w Pakiecie 66  w pozycji 7 dopuści rurkę tracheostomijną posiadającą 
w zestawie kaniule wykonane z PCW; rurkę spełniającą pozostałe wymagania SWZ.” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 9:  „Czy Zamawiający w Pakiecie 67 dopuści zestaw tracheotomii przezskórnej wykonywany 
metodą Griggsa (oparty na użyciu dedykowanego, wielorazowego peana, który nie jest elementem 
zestawu), o składzie: skalpel, kaniula z igłą 14G i strzykawką 10 ml do identyfikacji tchawicy, prowadnica 
Seldingera, rozszerzadło wstępne, rurka tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania 
z przestrzeni podgłośniowej, z mankietem niskociśnieniowym, posiadająca sztywny samoblokujący się 
mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. W zestawie: miękka opaska mocująca, tasiemka, 
szczoteczka, etykiety samoprzylepne informacyjne. Rozmiary (do wyboru): 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm. 
Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie 
zestawu.” 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 10: „Pakiet 9  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9 w poz.1 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu 
na opakowanie a 200 szt lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku ?” 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu z przeliczeniem na op. a’ 200 szt. W p rzypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolum-
nie: „Jedn. miary” oraz „Szacunkowa ilo ść jedn. miary” nanie ść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 11: „Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 78 pozycja nr 1 cewnika perma-
nentnego poliuretanowego typu SPLIT o średnicy 14 Fr i długościach: 19 cm, 23 cm,27cm,31cm,35cm od 
mufki do zakończenia cewnika ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ” 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 12:  „Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu nr. 78 pozycja nr 2 cewnika perma-
nentnego poliuretanowego schodkowego 14,5 Fr i długościach: 19cm,23cm,27cm,31cm 35cm do mufki 
do zakończenia cewnika? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?” 
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 13:  „Pakiet nr 70, poz. 1-4Informujemy, że zgodnie z dokumentem „warunki Gwarancji” 
dostarczanym przy zakupie urządzeń Airvo2, (producent Fisher&Paykel Healthcare), które są na 
wyposażeniu Państwa Szpitala, użytkowanie niezatwierdzonego przez producenta asortymentu 
jednorazowego (układów oddechowych, komór wodnych, kaniul donosowych, filtrów powietrza), może 
skutkować utratą gwarancji na urządzenia. Ponadto producent urządzenia w związku z faktem, iż inny niż 
wskazany w instrukcji obsługi urządzenia Airvo2 asortyment jednorazowy nie został przetestowany, 
sprawdzony a jego bezpieczeństwo potwierdzone w środowisku kontrolowanym nie bierze 
odpowiedzialności za błędy w działaniu urządzenia oraz ewentualne incydenty medyczne z udziałem 
pacjentów. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o informację, czy w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanego 
asortymentu jednorazowego z posiadanymi urządzeniami wydanego przez producenta urządzenia 
Airvo2.” 
Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 
 
Pytanie 14:  „Pakiet nr 70, poz. 1 – 3 W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach 
zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych 
opakowaniach bez możliwości ich podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o 
wyrażenie zgody na zmianę jednostki miary na opakowania i wycenę pozycji pakietu na odpowiednią 
ilość opakowań, tj: 
Poz.1 – 100szt = 10 opakowań a’10szt. 
Poz.2 – 100szt. = 5 opakowań a’20szt. 
Poz.3 – 20szt. = 1 opakowanie a’20szt.” 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jedn. miary” or az 
„Szacunkowa ilo ść jedn. miary” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 15:  „Pakiet nr 70, poz. 1 Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga zaoferowania w pełni kompatybil-
nego z Airvo2, podgrzewanego układu oddechowego ze spiralą grzejną oraz izolacyjną do oddychania 
ogrzanym i nawilżonym powietrzem w komplecie z samonapełniającą się komorą z dwoma pływakami, 
pozwalającego na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo2?” 
Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 
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Pytanie 16:  „Pakiet nr 70, poz. 1 Czy Zamawiający w ramach jednej pozycji wymaga zaoferowania 
dwóch rodzajów układów oddechowych kompatybilnych z Airvo2: standardowego oraz z możliwością 
podłączenia nebulizacji, do wyboru wg potrzeb Zamawiającego podczas późniejszego składania 
zamówienia?” 
Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 
 
Pytanie 17:  „Pakiet nr 70, poz. 2 Czy Zamawiający w ramach jednej pozycji oczekuje zaoferowania 
trzech rozmiarów kaniul donosowych do terapii wysokoprzepływowej S, M, L oraz kaniul 
z asymetrycznymi wypustkami donosowymi, do wyboru wg potrzeb Zamawiającego podczas 
późniejszego składania zamówienia?” 
Odpowied ź 17: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 
 
Pytanie 18:  „Pakiet nr 12, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze 
uniwersalnym?” 
Odpowied ź 18: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 19:  „Pakiet nr 41, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowaną rurkę bez haczyka 
na ostrogę?” 
Odpowied ź 19: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 20:  „Pakiet nr 51, pozycja nr 1 –  Czy zamawiający dopuści igły bez pryzmatu zmieniającego 
barwę?” 
Odpowied ź 20: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 21:  „Pakiet nr 51, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści igły z ostrzem Pencil Point?” 
Odpowied ź 21: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 22:  „Pakiet nr 51, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści igły w rozmiarach 22G – 27G?” 
Odpowied ź 22: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 23:  „Pakiet nr 51, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 92mm?” 

Odpowied ź 23: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 24:  „Pakiet nr 51, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 27G?” 
Odpowied ź 24: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 

Pytanie 25:  „Pakiet nr 51, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści igły bez pryzmatu zmieniającego 
barwę?” 
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Odpowied ź 25: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 

Pytanie 26:  „Pakiet nr 51, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści igły z ostrzem Pencil Point?” 
Odpowied ź 26: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 

Pytanie 27:  „Pakiet nr 51, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 110mm?” 
Odpowied ź 27: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 28:  „Pakiet nr 51, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 120mm?” 
Odpowied ź 28: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 29:  „Pakiet nr 51, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści kranik z optycznym wskaźnikiem 
pozycji?”  
Odpowied ź 29: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 30:  „Pakiet nr 51, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści kranik z optycznym wskaźnikiem 
pozycji?” 
Odpowied ź 30: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 31:  „Pakiet nr 51, pozycja nr 11 – Czy zamawiający dopuści kranik z optycznym wskaźnikiem 
pozycji?” 
Odpowied ź 31: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 32:  „Pakiet nr 51, pozycja nr 11 – Czy zamawiający dopuści kranik z obudową dostępną  
w 2 kolorach?” 
Odpowied ź 32: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 33:  „Pakiet nr 51, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści igłę tylko w rozmiarze 18G?” 
Odpowied ź 33: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 34:  „Pakiet nr 51, pozycja nr 14 – Czy zamawiający zestaw z cewnikiem w rozmiarze 0,8mm?” 
Odpowied ź 34: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 

Pytanie 35:  „Pakiet nr 58, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania 
z rurki intubacyjne o długości 60cm oraz z rurki tracheostomijnej o długości 30cm?” 
Odpowied ź 35: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
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Pytanie 36:  „Pakiet nr 58, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania 
z rurki intubacyjne o długości 60cm oraz z rurki tracheostomijnej o długości 33cm?” 
Odpowied ź 36: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 37:  „Pakiet nr 58, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zintegrowany podwójnie obrotowy 
łącznik o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora?” 
Odpowied ź 37: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 38 : „Pakiet nr 58, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści port do podawania leków z 
końcówką Luer?” 
Odpowied ź 38: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 
 
Pytanie 39:  „Pakiet nr 58, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści przesuwną zastawkę znajdującą się 
nad portem do przepłukiwania umożliwiającą otwarcie/zamknięcie przepływu?” 
Odpowied ź 39: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 40:  „Pakiet nr 62, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej 
zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną 
zastawką do regulacji siły odsysania, z  otworami ssącymi oraz z niepofałdowaną gąbką na górnej 
powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej 
saszetce z perforacją, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3ml preparatu 
nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku; każde pojedyncze 
opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu 
roboczego po otwarciu opakowania?” 
Odpowied ź 40: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 41:  „Pakiet nr 62, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej 
zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną 
zastawką do regulacji siły odsysania, z  otworami ssącymi oraz z niepofałdowaną gąbką na górnej 
powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,1% roztworem nadtlenku wodoru w rozrywanej 
saszetce z perforacją, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3ml preparatu 
nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku; każde pojedyncze 
opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu 
roboczego po otwarciu opakowania?” 
Odpowied ź 41: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 42:  „Pakiet nr 62, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej 
zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną 
zastawką do regulacji siły odsysania, z  otworami ssącymi oraz z niepofałdowaną gąbką na górnej 
powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w rozrywanej 
saszetce z perforacją, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3ml preparatu 
nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku; każde pojedyncze 
opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu 
roboczego po otwarciu opakowania?” 
Odpowied ź 42: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
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Pytanie 43:  „Pakiet nr 62, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej 
zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte 
dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z  otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz  
z manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej  
o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających z 0,12% roztworem chlorheksydyny 
w rozrywanej saszetce z perforacją; każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję 
pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania?” 
Odpowied ź 43: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 44:  „Pakiet nr 62, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej 
zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte 
dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z  otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz  
z manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej  
o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających z 0,1% roztworem nadtlenku wodoru 
w rozrywanej saszetce z perforacją; każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję 
pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania?” 
Odpowied ź 44: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 45:  „Pakiet nr 62, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści myjki do toalety pacjenta o 
naturalnym pH,  hypoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 22 cm, w składzie: nie 
wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością m.in. aloesu, witaminy E oraz 
dimetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, pomagającymi  utrzymać 
temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund 
przy mocy 700 W, opakowanie z kartą kontrolną oraz instrukcją użytkowania na opakowaniu, 12 myjek w 
opakowaniu foliowym, wyrób oferowany na 23% stawce VAT?” 
Odpowied ź 45: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 46:  „Pakiet nr 62, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści myjki do toalety pacjenta o 
naturalnym pH,  hypoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 22 cm, w składzie: nie 
wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością m.in. aloesu, witaminy E oraz 
dimetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, pomagającymi  utrzymać 
temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund 
przy mocy 700 W, opakowanie z kartą kontrolną oraz instrukcją użytkowania na opakowaniu, 12 myjek w 
opakowaniu foliowym, wyrób oferowany na 23% stawce VAT?” 
Odpowied ź 46: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 47: „Pakiet nr 62, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści miękkie, grube myjki do  toalety 
osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej i uzupełniającej higieny i pielęgnacji skóry oraz jako element 
higieny pacjentów z nietrzymaniem moczu i stolca; myjki o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie 
nawilżone, o wymiarach 20 x 20 cm, zawierające w składzie m.in. nie wymagający spłukiwania roztwór 
oczyszczający, odświeżający i łagodzący podrażnienia; posiadają substancje nawilżające i odżywcze dla 
skóry (witamina E, rumianek i aloes); dzięki zawartości dimetikonu tworzą ochronną barierę, umożliwiając 
równocześnie oddychalność skórze, bez lateksu, parabenów, pakowane w opakowanie foliowe 
z możliwością wielokrotnego otwierania/zamykania, co chroni przed wysychaniem?” 
Odpowied ź 47: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
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Pytanie 48:  „Pakiet nr 62, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści preparat nawilżający jamę ustną na 
bazie wody z wyciągiem z aloesu oraz rumianku w 3ml rozrywanej saszetce z perforacją, z przeliczeniem 
ilości?” 
Odpowied ź 48: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 49: „Pakiet nr 62, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia 
głowy zawierający w składzie m.in. nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, 
simetikonu, chlorheksydyny, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez 
lateksu, czepek wykonany z 120g/m2 włókniny + 35g/m2 folii PE, pakowany w opakowanie foliowe 
zapewniające możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 700 W, 
z instrukcją użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym, oferowany na 23% stawce VAT?” 
Odpowied ź 49: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 50:  „Część nr 62, pozycja nr 11 –  Czy zamawiający dopuści równoważne prostokątne myjki do 
przedoperacyjnego mycia ciała, nie wymagają użycia wody oraz spłukiwania, wykonane  
z miękkiej włókniny, rozmiar 22 cm x 22 cm, nasączone 2% chlorheksydyną, która działa szybko i 
skutecznie, wykazując szerokie spektrum biobójcze, możliwość wcześniejszego podgrzania 
w mikrofalówce, jednorazowego użytku, antybakteryjne, pakowane po 4 sztuki  
w opakowanie foliowe z możliwością wielokrotnego otwierania/zamykania, z przeliczeniem ilości?” 
Odpowied ź 50: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym, w szczególno ści wymaga skuteczno ści bakteriobójcza ju ż po 1 min oraz skuteczno ści 
oferowanego produktu potwierdzonej badaniami wykona nymi wg norm: EN 13727, EN 13624, EN 
1499. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 51:  „Część nr 68, pozycja nr 1 –  Czy zamawiający dopuści łącznik Y z portami zabezpieczonymi 
zatyczką?” 
Odpowied ź 51: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 

Pytanie 52:  „Część nr 68, pozycja nr 1 –  Czy zamawiający dopuści możliwość stosowania obwodu przez 
7 dni przy codziennej wymianie filtrów potwierdzoną oświadczeniem  producenta?” 
Odpowied ź 52: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu, którego cech y są 
potwierdzone o świadczeniem producenta, przy zachowaniu pozostałych  wymaga ń opisu 
przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania aso rtymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 

Pytanie 53:  „Część nr 68, pozycja nr 2 –  Czy zamawiający dopuści możliwość stosowania obwodu przez 
7 dni przy codziennej wymianie filtrów potwierdzoną oświadczeniem  producenta?” 
Odpowied ź 53: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu, którego cech y są potwierdzo-
ne oświadczeniem producenta, przy zachowaniu pozostałych  wymaga ń opisu przedmiotu zamó-
wienia. W przypadku zaoferowania asortymentu dopusz czonego niniejszym wyja śnieniem - mody-
fikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść sto-
sownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 

Pytanie 54:  „Część nr 68, pozycja nr 3 –  Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach: 
• Rodzaj filtracji: mechaniczna 
• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999% 
• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999% 
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• Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie  
• Przestrzeń martwa: 70ml 
• Waga: 36,5 g 
• Objętość oddechowa: 150-1500ml 
• Skuteczność nawilżania: -  
• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min 
• Złącza: 22M/15F-22F/15M 
• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką 
• Opakowanie: papier/folia 
• Jałowy: tak” 
Odpowied ź 54: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 55:  „Część nr 68, pozycja nr 3 –  Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach: 
• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna) 
• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999% 
• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999% 
• Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy  
• Przestrzeń martwa: 40ml 
• Waga: 30g 
• Objętość oddechowa: 150-1500ml 
• Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500 
• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min 
• Złącza: 22M/15F-22F/15M 
• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką 
• Opakowanie: papier/folia 
• Jałowy: tak” 
Odpowied ź 55: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 56:  „Część nr 68, pozycja nr 4 –  Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o powierzchni filtracji 
22,05 cm2?” 
Odpowied ź 56: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 57:  „Część nr 68, pozycja nr 5 –  Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o objętości 
oddechowej od 150 do 300ml oraz wadze ok. 15g?” 
Odpowied ź 57: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 58:  „Część nr 68, pozycja nr 6 –  Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o objętości 
oddechowej od 150 do 300ml oraz wadze ok. 15g?” 
Odpowied ź 58: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 59:  „Część nr 68, pozycja nr 7 –  Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wadze 
9g?” 
Odpowied ź 59: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 60:  „Część nr 72, pozycja nr 6 –  Czy zamawiający dopuści dla rozmiarów 3-5 dwuczęściowe, 
wielorazowe maski anestetyczne składające się z korpusu wykonanego z PC oraz w całości silikonowego 
mankietu?” 
Odpowied ź 60: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 61:  „Część nr 73, pozycja nr 1 –  Czy zamawiający dopuści resuscytator o objętości 1650ml?” 
Odpowied ź 61: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 62:  „Część nr 73, pozycja nr 1 –  Czy zamawiający dopuści resuscytator o antypoślizgowej 
powierzchni zapewniającej stabilny chwyt (zamiast paska)?” 
Odpowied ź 62: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 63:  „Część nr 73, pozycja nr 1 –  Czy zamawiający dopuści resuscytator z zaworem 60cmH2O?” 
Odpowied ź 63: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 64:  „Część nr 73, pozycja nr 1 –  Czy zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem 
o pojemności 2000ml?” 
Odpowied ź 64: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 65:  „Część nr 73, pozycja nr 1 –  Czy zamawiający dopuści resuscytator bez portu do podawania 
leków?” 
Odpowied ź 65: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 66:  „Część nr 73, pozycja nr 2 –  Czy zamawiający dopuści resuscytator o antypoślizgowej 
powierzchni zapewniającej stabilny chwyt (zamiast paska)?” 
Odpowied ź 66: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 67:  „Część nr 73, pozycja nr 2 –  Czy zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem 
o pojemności 1600ml?” 
Odpowied ź 67: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 68:  „Część nr 73, pozycja nr 3 –  Czy zamawiający dopuści resuscytator o antypoślizgowej 
powierzchni zapewniającej stabilny chwyt (zamiast paska)?” 
Odpowied ź 68: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 69:  „Część nr 73, pozycja nr 3 –  Czy zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem 
o pojemności 1600ml?” 
Odpowied ź 69: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 70:  „Część nr 74, pozycja nr 1 –  Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako 
równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie: 
- rękaw silikonowy ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż 
rękaw 
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do 
napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką 
jednokierunkową 
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym 
zapach  
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka 
- zestaw wprowadzający 
- podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml 
- system przebadany klinicznie, mikrobiologicznie czysty, z możliwością utrzymania do 29 dni?”  
Odpowied ź 70: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 71:  „Część nr 74, pozycja nr 4 –  Czy zamawiający dopuści pojemności 35ml?” 
Odpowied ź 71: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 72:  „Część nr 77, pozycja nr 2 –  Czy zamawiający dopuści rurki bez kolorystycznie 
oznakowanego łącznika?” 
Odpowied ź 72: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
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Pytanie 73:  „Część nr 77, pozycja nr 3 –  Czy zamawiający dopuści rurki bez kolorystycznie 
oznakowanego łącznika?” 
Odpowied ź 73: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 74:  „Część nr 77, pozycja nr 5 –  Czy zamawiający wymaga rurek z PCV?” 
Odpowied ź 74: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 
 

Pytanie 75:  „Część nr 77, pozycja nr 6 –  Czy zamawiający dopuści łącznik z kominkiem?” 
Odpowied ź 75: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 
Pytanie 76:  „Część nr 77, pozycja nr 6 –  Czy zamawiający dopuści łącznik karbowany?” 
Odpowied ź 76: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 

Pytanie 77:  „Część nr 77, pozycja nr 6 –  Czy zamawiający dopuści łącznik o długości 15cm?” 
Odpowied ź 77: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 78:  „Część nr 77, pozycja nr 7 –  Czy zamawiający dopuści łącznik o długości 15cm?” 
Odpowied ź 78: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 79:  „Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycja 1 dopuści igłę Veressa, jednorazowego użytku, 
długość 150mm, o średnicy 3,45 mm?” 
Odpowied ź 79: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 

Pytanie 80:  „Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycja 2 dopuści igłę Veressa, jednorazowego użytku, 
długość 120mm, o średnicy 3,45 mm?” 
Odpowied ź 80: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach o pisa-
nych w pytaniu. 
 

Pytanie 81:  „Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli elektrochirurgicznej kolonoskopowej,  sterylnej, 
jednorazowego użytku, kształt owalny, średnica pętli 15 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubo-
ści 0,33 mm, skalowana co 10 mm rękojeść, dł. narzędzia 2400 mm; maksymalna średnica części wpro-
wadzanej do endoskopu 2,6 mm; min. średnica kanału roboczego 2,8 mm” 
Odpowied ź 81: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 82:  „Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli elektrochirurgicznej 
kolonoskopowej,  sterylnej, jednorazowego użytku, kształt owalny, średnica pętli 25 mm; pętla wykonana 
z plecionego drutu o grubości 0,33 mm, skalowana co 10 mm rękojeść, dł. narzędzia 2400 mm; maksy-
malna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; min. średnica kanału roboczego 2,8 mm” 
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Odpowied ź 82: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 

Pytanie 83:  „Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie szczotki o średnicy włosia 
10 mm z jednej strony i długości włosia 40 mm oraz o średnicy włosia 5 mm z drugiej strony, długość 
włosia 20 mm, długość cewnika  od uchwytu do jego końca z włosiem – 2300 mm, uchwyt analogiczny 
do uchwytu dla szczotek .” 
Odpowied ź 83: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji.  

 

Pytanie 84:  „Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 1 do 4 i 6 do 7.” 
Odpowied ź 84: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej ze wzg lędu na brak technicznej mo żliwo ści 
wprowadzenia zmian w zakresie liczby pakietów w Dzi enniku Urz ędowym Unii Europejskiej.  
 

 
Pytanie 85:  „do pakietu 78 poz.1 i 2 
Czy Zamawiający mając na względzie zasadę efektywności i konkurencyjności dopuści cewnik o 
niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności: 
Zestaw dializacyjny permanentny (stały) 15,5F, wykonany w technologii typu ENDEXO – materiał odporny 
na  odkładanie się  skrzeplin. Zestaw w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy  - 
kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip); Pakowane pojedynczo.  

 
·         zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza      stopień 

recyrkulacji, 
·         końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,  
·         osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły, 
·         posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki, 
·         wykonany w innowacyjnej technologii Endexo, co sprawia, że materiał cewnika jest bardziej odporny 

na gromadzenie się elementów krwi w porównaniu do standardowych cewników niepowlekanych, 
·         końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu     
·     otwory boczne zapobiegające przyssaniu się cewnika do ścian naczynia      

 Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr, 
Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru 
powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, 
Nasadki iniekcyjne 
Oferujemy długości do pozycji 1 i 2 – 19, 23, 27, 31, 35, 43” 
Odpowied ź 85: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, przy czym w poz. nr 1 wymaga cewnika z rozdwojon ą końcówk ą, a w poz. 
nr 2 cewnika z niesymetrycznie zako ńczoną lub schodkow ą końcówk ą. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
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cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” na nieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 86:  „Wykonawca zaproponował produkt równoważny, gdyż w opisie znalazły się cechy produktu 
charakterystyczne dla jednego wykonawcy. Zamawiający utrzymując parametry wykluczające i kierując 
się tylko własną chęcią posiadania konkretnego produktu, i nie stwarzając warunków do składania ofert 
większej ilości wykonawców,  musi mieć świadomość, że jest to działanie sprzeczne z zasadą 
konkurencyjności, polityką zakupową państwa i dlatego w oparciu o obiektywne potrzeby 
społeczne W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie granic równoważności i zasad 
konkurencyjności w oparciu o artykuł 99 ust. 4-6 PZP” 
Odpowied ź 86: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 85 oraz zapisami pkt. IV.3 Specyfika cji 
Warunków Zamówienia - zamawiaj ący dopu ścił zaoferowanie asortymentu o parametrach 
opisanych w pytaniu nr 85. 
 

Pytanie 87:  „Dotyczy pakietu nr 28  pozycja 5 Zwracamy się z prośba do Zmawiającego o dopuszczenie 
jednorazowej komory nawilżacza z automatycznym wprowadzeniem wody współpracującą z nawilżaczem 
typu F&P – MR.” 
Odpowied ź 87: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 88:  „Pakiet nr 35 
Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji: 
Proteza jądra zaprojektowana w celu zastąpienia, poprzez operację, naturalnego jądra w kształcie 
i wielkości. Jest to pełny implant z elastomeru niskiej twardości silikonu, o zwartej konstrukcji , który jest 
bardzo podobny do naturalnego jądra. Wypełnienie protezy jądra stanowi substancja stała, elastyczna, 
nie rozlewająca się i nie wyciekająca podczas nakłuwania igłą. Proteza jest  sterylna i pozbawiona 
pirogenów w systemie pakowania z podwójnym owijaniem. Opakowanie znajduje się w pudełku 
kartonowym owiniętym folią termokurczliwą. Materiał zszywający przechodzący przez   dowolny punkt 
protezy,  eliminuje ryzyko wycieków. Objętość: 9ml, 15ml, 23ml, 34ml do wyboru przez Zamawiającego.  
Oferowane protezy są z powodzeniem używane przez Zamawiającego.” 
Odpowied ź 88: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 89:  „Pakiet nr 6 pozycja 2 
Z uwagi na ujednolicenie rozmiaru igieł przez producenta, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
dopuszczenie do postępowania produktu posiadającego dwie jednorazowe igły, charakteryzujące się 
dwupłaszczyznowym wygięciem o średnicy 3 mm  z tzw. pamięcią powrotną.  
Pozostałe parametry zgodne z wymogami stawianymi przez Zamawiącego.” 
Odpowied ź 89: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 90:  „Pakiet nr 6 pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji 
System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy przedniego i szczytowego 
wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dla miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą 
jednego nacięcia pochwy. 
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Innowacyjny system TAS (Tissue Anchoring System) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z 
więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. 
Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna o bardzo delikatnej strukturze w części 
centralnej – gramatura 16 g/m2. Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość 
symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Specjalnie zaprojektowane 
instrumenty pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz 
wewnętrznych mięśni zasłonionych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie 
naprężenia przy wsparciu podcewkowym. 
Parametry techniczne: grubość siatki – 0,5 mm, wielkość porów – 0,5-1 um. 
System całkowicie jednorazowy, sterylny.” 
Odpowied ź 90: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 

Pytanie 91:  „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1,3,5: 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu 
dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w 
przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 0,2 % wartości dostawy brut-
to objętej zamówieniem za każdy dzień zwłoki i za każde naruszenie, jednak nie wi ęcej ni ż 10% 
warto ści brutto niedostarczonego w terminie towaru.  

3. W razie naruszenia obowiązku w § 2 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 umowy, Zamawiający może nałożyć na 
Wykonawcę karę umowną w wysokości 250 złotych za każdy przypadek naruszenia 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy 
do należytej realizacji umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej cz ęści  
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 1 ust. 1 umowy, w przypadkach, gdy: (…)” 

Odpowied ź 91: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do 
projektowanych postanowie ń umowy. 
 

Pytanie 92:  „Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie 
i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących 
w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych 
w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?” 
Odpowied ź 92: Kwesti ę faktur elektronicznych okre ślono w § 4 ust. 1 projektowanych 
postanowie ń umowy.  
 

Pytanie 93:  „Pakiet 12 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie rękawic ochronnych jednopacjentowych. Jest to korzystniejsze rozwiązanie, 
gdyż można użyć wielokrotnie u jednego pacjenta. ” 
Odpowied ź 93: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymieni onymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 
 
Pytanie 94:  „Pakiet 12  poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie pasów jednopacjentowych. Jest to korzystniejsze rozwiązanie, gdyż można użyć 
wielokrotnie u jednego pacjenta.” 
Odpowied ź 94: Zamawiaj ący nie s tawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 
 
Pytanie 95:  „Pakiet 13 
Prosimy o dopuszczenie opaskek piankowych jednopacjentowej do mocowania czujników SpO2 o wymia-
rach: 
- szerokość 2,6 cm 
- długość całkowita 17 cm (niebieska gąbka: 13,8 x 2,6 cm; biały rzep: 4 x 1 cm) 
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- z trzema otworami do mocowania czujnika (odl. między pierwszym i drugim 2,55 cm, odl. między pierw-
szym, a trzecim 3,75 cm. 
 

 

 

” 
 
Odpowied ź 95: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym-  opaska piankowa do czujników LNOP/LNCS/M_LNCS Y-I. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” na nieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 96:  „Pakiet 17 
Prosimy o potwierdzenie, czy czujniki mają być kompatybilne z technologią Nellcor Non-Oximax, czy 
technologią Oximax? Prosimy o dopuszczenie czujników równoważnych z N-25.” 
Odpowied ź 96: Zamawiaj ący informuje, i ż czujniki maj ą być kompatybilne z technologi ą Nellcor 
Oximax i zgodnie z zapisami specyfikacji warunków z amówienia dopuszcza rozwi ązania 
równowa żne. 
 
Pytanie 97:  „Pakiet 58 poz. 1- Systemy do odsysania Czy zamawiający dopuści Zamknięty system do 
odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16, długość 56, 14/16, długość 62 cm oraz rurki tracheostomijnej 
CH12/14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 
72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 
st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do 
podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki 
pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia 
w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja 
podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia 
poprzez jego obrót o 90st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka 
na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, 
zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze 
odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz 
ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym 
pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio 
na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 
cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Nie 
dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych do odłączania systemu od 
rurki intubacyjnej / tracheostomijnej.” 
Odpowied ź 97: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
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zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 98:  „Dotyczy Pakietu nr 68, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści obwody dostosowane do użytku przez 7 dni dla jednego pacjenta, przy 
wymianie filtra oddechowego, potwierdzone oświadczeniem producenta?” 
Odpowied ź 98: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu, którego cech y są 
potwierdzone o świadczeniem producenta, przy zachowaniu pozostałych  wymaga ń opisu 
przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania aso rtymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji.  

 
Pytanie 99:  „Dotyczy Pakietu nr 68, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści filtry z wymiennikiem piankowym?” 
Odpowied ź 99: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
opisanych w pytaniu.  

 
Pytanie 100:  „Dotyczy Pakietu nr 68, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści filtry o objętości oddechowej powyżej 25 ml, dla pacjentów o masie ciała 3-8 kg, 
spełniający pozostałe wymagania?” 
Odpowied ź 100: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 101:  „Dotyczy Pakietu nr 72, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z silikonu i polisfulfonu, spełniające pozostałe wymagania?” 
Odpowied ź 101: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 102:  „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 68, poz. 1 i 2 dopuści oświadczenie producenta, 
w związku z brakiem wymogu umieszczania w Certyfikacie CE takich informacji oraz braku obowiązku 
przeprowadzenia badań niezależnych jednostek w tym zakresie – wymogi nie dotyczą katalogu 
dokumentów jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy – prosimy o możliwość załączenia 
oświadczenia Producenta?” 
Odpowied ź 102: Zamawiaj ący udzielił odpowiedzi w kwestii o świadczenia odpowiadaj ąc na 
pytania nr 52, 53 i 98.  

 
Pytanie 103:  „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73, poz. 1 resuscytator o objętości 1500-1500ml, 
zawór 60cm H20 typowy dla dorosłych, rezerwuar tlenu 2000 ml – typowy dla dorosłych?” 
Odpowied ź 103: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 104:  „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73, poz. 2 rezerwuar tlenu 1600 ml – typowy dla 
dzieci i noworodków?” 
Odpowied ź 104: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
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modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 105:  „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73, poz. 3 rezerwuar tlenu 1600 ml – typowy dla 
dzieci?” 
Odpowied ź 105: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 106:  „Pakiet 15 Przetworniki i linie do pomiaru ci śnienia 
Czy zamawiający w pakiecie nr 15– Przetworniki i linie do pomiaru ciśnienia w poz. 1 i poz. 2 wymaga: 
Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, zawierający podwójny system przepłukiwania 
IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie 
wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne 
odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( typu 
róża). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do pracy bez potrzeby prekalibracji przy zastosowaniu 
zewnętrznych portów do kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, 
z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków 
w kolorze żółtym w celu  uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu.  Połączenie 
przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelne, bezpinowe, osłonięte dodatkowym 
wodoszczelnym kołnierzem. Dł. linii  ok. 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania 
fabrycznego i wypełnienia, linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii, 
Łatwość wypełnienia linii . Średnice wszelkich elementów ( linii i kraników) mają idealnie dobrane 
średnice –  co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków 
powietrza. Produkt  jednorazowy, sterylny , pakowany pojedynczo?” 
Odpowied ź 106: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 

 
Uwaga: pytania od nr 107-112 dotycz ą: Pakiet 68 Wyroby medyczne anestezjologiczne 

Pytanie 107:  „Poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: układ oddechowy 22 mm rozciągliwy anestezjologiczny z PP, 
dla dorosłych, 45/200 cm, złącza respiratora 22F-22F, równoległoramienny trójnik „Y” bez portów, ze 
złączami pacjenta 22M/15F Jednorazowy. Możliwość użytkowania przez minimum 7 dni potwierdzona 
certyfikatem CE lub innym dokumentem wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą.***” 
Odpowied ź 107: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 108:  „Poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr oddechowy mechaniczny, hydrofobowy (nie 
przepuszczający płynów) z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z harmonijkową membraną filtrującą , 
skuteczności nawilżania 23 mg H20 i skuteczności  filtracji 99,999%, z portem do kapnografu, sterylny.***” 
Odpowied ź 108: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 109:  „Poz. 4 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: filtr oddechowy  elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła 
i wilgoci wykonanym z celulozy, o skuteczność filtracji 99,998% i skuteczności nawilżania 32,3 mg/lH20 
z portem do kapnografu, sterylny.***” 
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Odpowied ź 109: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 110:  „Poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr oddechowy  elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła 
i wilgoci oraz portem kapno (do aparatu do znieczuleń) dla noworodków objętość oddechowa od 35 - 
100ml, waga ok. 11g, czysty mikrobiologicznie***” 
Odpowied ź 110: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 111:  „Poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr oddechowy  elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i 
wilgoci oraz portem kapno (do aparatu do znieczuleń) pediatryczny od 8,5 - 30kg, objętość oddechowa od 
90-300ml, waga  20g, czysty mikrobiologicznie.***” 
Odpowied ź 111: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 112:  „Poz. 7 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: wymiennik ciepła i wilgoci czysty mikrobiologicznie z portem do 
odsysania i podawania tlenu  waga  8 g.” 
Odpowied ź 112: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 

Uwaga: pytania od nr 113-114 dotycz ą: Pakiet 72 Maski tlenowe, nebulizacyjne i anestetyczne 

Pytanie 113:  „Poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem o przekroju 
gwiazdkowym, o dł. min. 210 cm oraz gumką i wyprofilowanym noskiem bez konieczności posiadania 
zacisku na nos, wolna od lateksu, maska mikrobiologicznie czysta, jednorazowego użytku., bez lateksu.” 
Odpowied ź 113: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 114:  „Poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem o przekroju 
gwiazdkowym, o dł. min. 210 cm oraz gumką i wyprofilowanym noskiem bez konieczności posiadania 
zacisku na nos, wolna od lateksu, maska mikrobiologicznie czysta, jednorazowego użytku., bez lateksu.” 
Odpowied ź 114: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
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Uwaga: pytania od nr 115-117 dotycz ą: Pakiet 73 Resuscytator jednorazowy 
Pytanie 115:  „Poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: resuscytator jednorazowy dla dorosłych o objętości 1000ml, 
objętość dostarczana około 900ml, uchwyt na rękę do stabilizacji,  zawór ograniczający ciśnienie 
40cmH2O, rezerwuar tlenowy, bez portu do podawania leków, dren tlenowy 3m, maska twarzowa roz. 4” 
Odpowied ź 115: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 116:  „Poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: resuscytator jednorazowy dla niemowląt, o objętości  280 ml, 
uchwyt na rękę do stabilizacji,  zawór ograniczający ciśnienie 40cmH2O, rezerwuar tlenowy i dren o 
długości 3m, maska w rozmiarze: 1.” 
Odpowied ź 116: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 117:  „Poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: resuscytator jednorazowy dla dzieci, o objętości  550 ml, 
uchwyt na rękę do stabilizacji,  zawór ograniczający ciśnienie 40cmH2O, rezerwuar tlenowy i dren o 
długości 3m, maska w rozmiarze: 3 lub 1 do wyboru przez zamawiającego.” 
Odpowied ź 117: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 118:  „W związku z tym, że aplikatory do podawania leku Lidocaina nie są wyrobem medycznym 
a środkiem technicznym służącym do podawania leku Lidocaina zwracamy się z prośbą o wykreślenie 
konieczności składania oświadczenia dotyczącego spełniania wymogów zgodnie z ustawą o wyrobach 
medycznych w przypadku pakietu nr 81.” 
Odpowied ź 118: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na powy ższe – w takim przypadku nale ży dopisa ć 
wyra żenie: „zaoferowany w ramach pakietu nr 81 asortyment nie jest wyrobem medycznym” . 

 
Pytanie 119:  „Pakiet 9, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości?” 
Odpowied ź 119: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu z przeliczeniem na op.a 100 szt. W prz ypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w 
kolumnie: „Jedn.miary” oraz „Szacunkowa ilo ść jedn,miary” nanie ść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 120:  „Pakiet 44, pozycja 2, 3 
Czy Zamawiający dopuści dwa rozmiary cewników – CH24, CH28” 
Odpowied ź 120: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu z przeliczeniem na op.a 200 szt. W prz ypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w 
kolumnie: „Jedn.miary” oraz „Szacunkowa ilo ść jedn,miary” nanie ść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 121:  „Pakiet 44, pozycja 5: 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania dostępne w rozmiarach CH 6-22?” 
Odpowied ź 121: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 122:  „Pakiet 44, pozycja 5: 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z dwoma otworami naprzemianległymi?” 
Odpowied ź 122: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 123:  „Pakiet 44, pozycja 6: 
Czy Zamawiający dopuści cewniki foleya z balonem 5-10ml?” 
Odpowied ź 123: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 124:  „Pakiet 44, pozycja 10: 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemmana dostępne w rozmiarach CH 8-24?” 
Odpowied ź 124: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 125:  „Pakiet 44, pozycja 14: 
Czy Zamawiający dopuści cewniki dostępne w rozmiarach:14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32?” 
Odpowied ź 125: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 126:  „Pakiet 44, pozycja 15: 
Czy Zamawiający dopuści dren Penrosa część drenująca 20cm, część zbiorcza 60cm w rozmiarach CH 
7, 10, 13?” 
Odpowied ź 126: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 127:  „Pakiet 44, pozycja 18: 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’4szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?” 
Odpowied ź 127: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu z odpowiednim przeliczeniem. W przypad ku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w 
kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” , „Jedn.miar y” oraz „Szacunkowa ilo ść jedn,miary” 
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nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 128:  „Pakiet 44, pozycja 19: 
Czy Zamawiający dopuści koc ratunkowy o wymiarach 160x210 cm?” 
Odpowied ź 128: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 129:  „Pakiet 44, pozycja 21: 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z zaciskiem przesuwnym zakończonym atraumatycznym 
otworem i jednym otworem bocznym z natłuszczoną końcówką drenu zabezpieczoną zatyczką?” 
Odpowied ź 129: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 130:  „Pakiet 44, pozycja 24: 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’90 szt, z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości?” 
Odpowied ź 130: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu z odpowiednim przeliczeniem. W przypad ku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w 
kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” , „Jedn.miar y” oraz „Szacunkowa ilo ść jedn,miary” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej 
pozycji. 

 
Pytanie 131:  „Pakiet 44, pozycja 27: 
Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe w rozmiarze 13x14cm?” 
Odpowied ź 131: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 132:  „Pakiet 44, pozycja 27: 
Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe w rozmiarze 12x29cm?” 
Odpowied ź 132: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji.  

 
Pytanie 133:  „Pakiet 44, pozycja 28: 
Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe w rozmiarze 12x29cm?” 
Odpowied ź 123: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
opisanych w powy ższym pytaniu.  
 
Pytanie 134:  „Pakiet 44, pozycja 28: 
Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe w rozmiarze 16x26cm?” 
Odpowied ź 134: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
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zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji.  

 
Pytanie 135:  „Pakiet 44, pozycja 34 
Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów o kształcie Y w rozmiarze 9 mm x 6mm?” 
Odpowied ź 135: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 136:  „Pakiet 44, pozycja 41, 51 
Czy Zamawiający oczekuje papier oryginalny?” 
Odpowied ź 136: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 

 
Pytanie 137:  „Pakiet 44, pozycja 49 
Czy Zamawiający dopuści papier w arkuszach MAC 1200 (210x295x150)? 
Prosimy o określenie ilości arkuszy.” 
Odpowied ź 137: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu ; wymaga zaoferowania 10 000 szt arkus zy. 

 
Pytanie 138:  „Pakiet 44, pozycja 52 
Czy Zamawiający dopuści żel ścierny 250g?” 
Odpowied ź 138: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji.  

 
Pytanie 139:  „Pakiet 44, pozycja 53 
Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną 
skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie 
powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt 
z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker 
niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.” 
Odpowied ź 139: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym; wymaga markera sterylnego. 

 
Pytanie 140:  „Pakiet 4, pozycja 61 
Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o parametrach: 
Obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu  
• Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu  
• Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca 
dezynfekcję  
• Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI  
• Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe 
wyciągnięcie z opakowania  
• Nie zawiera lateksu  
• Nie zawiera ftalanów  
• Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji  
• Okres ważności: 3 lata  
• Objętość wypełnienia 0,09ml  
• Wysoki przepływ 350ml/min  
• Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)  
• Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)  
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• Sterylizowany tlenkiem etylenu  
• Opakowanie jednostkowe: papier-folia  
• Ilość w opakowaniu : 100 szt.” 
Odpowied ź 140: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” , „Jedn.miary” oraz „Szacunkowa ilo ść jedn,miary” nanie ść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 141:  „Pakiet 44, pozycja 83 
Czy Zamawiający dopuści zestaw  dostępny w rozmiarach: CH8-CH33?” 
Odpowied ź 141: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji.  

 
Pytanie 142:  „Pakiet 47, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści sony Sengstekena CH18, 20?” 
Odpowied ź 142: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji.  

 
Pytanie 143:  „Pakiet 47, pozycja 1 
Czy Zamawiający oczekuje sondy 4-światłowej silikonowej sondy Sengstaken – Blakemore o długości 
85cm, z prowadnicą, wyposażonej w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz 
zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne 
znaczniki głębokości od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. Balony: żołądkowy 
o długości 60mm i przełykowy 140mm. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe?” 
Odpowied ź 143: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 

 
Pytanie 144:  „Pakiet 72, poz. 2-5, 7-8 Czy Zamawiający dopuści maski sterylne?” 
Odpowied ź 144: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 145:  „Pakiet 72, poz. 2-5, 7-8 
Czy zamawiający dopuści wyrób mikrobiologicznie czysty, który nie jest wyrobem jałowym  (sterylnym), 
którego użycie niesie ze sobą ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe pacjenta, infekcji 
miejscowej i/lub uogólnionej powodując zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta? Jeżeli tak, prosimy 
o określenie jakiego poziomu czystości mikrobiologicznej Zamawiający oczekuje i czy wymaga 
dostarczenia wyniku badania  na zgodność z normą ISO 11737-1:2018 z akredytowanego laboratorium?” 
Odpowied ź 145: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 

 
Pytanie 146:  „Pakiet 72, poz. 2-5, 7-8 
Czy zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia 
drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągana jest 
poprzez proces sterylizacji (tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego 
ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?” 
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Odpowied ź 146: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 

 
Pytanie 147:  „Pakiet 73, poz. 1-3 
Czy Zamawiający dopuści resuscytatory jednorazowe posiadające ergonomiczny kształt oraz porowatą 
powierzchnię worka umożliwiająca pewny chwyt?” 
Odpowied ź 147: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym; dopuszcza zaoferowanie asorty mentu o parametrach opisanych w pytaniu. 
 
Pytanie 148:  „Pakiet 73, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści resuscytatory o objętości 1600ml +/-200ml, rezerwuar poj. 2000ml, zawór 
ograniczający ciśnienie 60cmH2O?” 
Odpowied ź 148: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 149:  „Pakiet 73, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści resuscytatory o objętości 340ml +/-100ml?” 
Odpowied ź 149: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 150:  „Pakiet 73, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści resuscytatory o objętości 500ml +/-200ml, rezerwuar poj. 2000ml, zawór 
ograniczający ciśnienie 40cmH2O?” 
Odpowied ź 150: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 151:  „Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Na warunkach objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby 
Zamawiającego towar. Własność Towaru zostanie przeniesiona na Zamawiającego z chwilą zapłaty 
umówionej ceny (wynagrodzenia).”” 
Pytanie 152:  „Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień na towar w ilościach uzależnionych od swo-
ich rzeczywistych potrzeb przy czym ilość, która zostanie zrealizowana obejmuje 80% wartości niniejszej 
umowy. Realizacja tego uprawnienia nie niesie dla Zamawiającego żadnych negatywnych skutków praw-
nych, w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego zamówienia na towar zarówno w zakresie rze-
czowym, jak i ilościowym nie stanowi odstąpienia od Umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzial-
nością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie odszkodowawcze o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego 
zamówienia.”” 
Pytanie 153:  „Dotyczy warunków umowy § 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki  
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności 
wskazanego na fakturze.”” 
Pytanie 154:  „Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2  
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?” 
Pytanie 155:  „Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 500 zł na 100 zł?” 
Pytanie 156:  „Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej jej 
realizacji i naliczyć karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto dla 
danego pakietu, określonej w § 1 ust. 1 umowy, w przypadkach, gdy:…”” 
Pytanie 157:  „Dotyczy warunków umowy § 8  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Oprócz uprawnień, o których mowa w § 5 Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, 
po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w zakresie danego pakietu w przypadku, gdy:…”” 

 
Pytanie 158:  „Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. 
Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna. Zgody takiej nie można 
bezpodstawnie odmówić.”” 
Odpowied ź 151-158: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do 
projektowanych postanowie ń umowy. 

 
Pytanie 159:  „dot. Zał ącznik nr 1.1– formularz cenowy – PAKIET NR 3: 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 ma na myśli zaoferowanie zestawu w pełni kompatybilnego 
ze wstrzykiwaczem Spectris MR prod. Medrad zawierającym: 1 wkład o poj. 65ml, 1 wkład o poj. 115 ml, 
2 x J-rurka, 1 złącze Y o dł. 250 cm, 2 x ostrze spike ?” 
Odpowied ź 159: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym; dopuszcza zaoferowanie asorty mentu o parametrach opisanych w pytaniu. 

 
Pytanie 160:  „Dotyczy pakietu nr 19 poz.2: Czy w pozycji 2 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
nowoczesnego dializatora niskoprzepływowego o powierzchni 1,7m2?” 
Odpowied ź 160: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 161:  „dotyczące umowy paragraf 5 ustęp 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie 
wysokości podanej karty do 50,00 zł ? Podana kara w wysokości 500 zł jest niewspółmiernie wysoka” 
Pytanie 162:  „dotyczące umowy paragraf 5 ustęp 5b Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby podany termin 
liczony był w dniach roboczych?” 
Odpowied ź 161-162: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do 
projektowanych postanowie ń umowy.  

 
Pytanie 163:  „Pakiet 50 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz 1?” 
Odpowied ź 163: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej ze wzg lędu na brak technicznej mo żliwo ści 
wprowadzenia zmian w zakresie liczby pakietów w Dzi enniku Urz ędowym Unii Europejskiej.  
 
Pytanie 164:  „Pakiet 50 poz 1 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. Handlowe 100 szt z przelicze-
niem?” 
Odpowied ź 164: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu z odpowiednim przeliczeniem. W przypad ku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w 
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kolumnie: „Jedn.miary” oraz „Szacunkowa ilo ść jedn,miary” nanie ść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 165:  „Pakiet 31 czy zamawiający oczekuje przyrządu do rozcinania zaciskaczy – rozcinacza do 
zaciskacza pępowiny?” 
Odpowied ź 165: Zamawiaj ący potwierdza powy ższe-wymaga przyrz ądu do rozcinania zaciskacza 
pępowiny.  

 
Pytanie 166:  „Pakiet 37 czy zamawiający dopuści miarki do pomiaru dzieci bez dozownika ściennego ?” 
Odpowied ź 166: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
opisanych w pytaniu.  
 
Pytanie 167:  „Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że towar znajduje się 
w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu 
dostawy do 14 dni roboczych od złożenia zamówienia?”  
Odpowied ź 167: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na powy ższe. 
 
Pytanie 168:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie szybkości reakcji na reklamację do 14 dni 
roboczych?”  
Odpowied ź 168: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na powy ższe. 

 
Pytanie 169:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu 
zamówienia, w szczególności: uszczelek do trokarów, gumowych zatyczek z przyłączem LUERLock, 
membran do kopułki ciśnieniowej, uszczelek kanału instrumentowego, które nie podlegają ustawie z dnia 
7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia 
deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% 
(tzw. wyrób niemedyczny)?”  
Odpowied ź 169: Zamawiaj ący wyra ża zgody na powy ższe. 
 
Uwaga: pytania od nr 170-177 dotycz ą pakietu nr 49 
 
Pytanie 170:  „Poz. 8-10 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik (zamknięty sterylny adapter 
luer) powinien posiadać system uniemożliwiający odkręcenie łącznika od strzykawki w celu 
zminimalizowania ryzyka kontaktu z substancją niebezpieczną?”   
Odpowied ź 170: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym; wymaga zamkni ętego adaptera na stałe poł ączonego ze strzykawk ą . 
 
Pytanie 171:  „ Poz. 8-10  - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik (zamknięty sterylny 
adapter ) ma umożliwiać swobodny obrót strzykawki , niezależnie od fiolki z lekiem , bez ryzyka 
rozłączenia tych  elementów,  co umożliwia  wygodne  ustawienie skali na strzykawce na  wysokości 
wzroku”   
Odpowied ź 171: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 
 
Pytanie 172:  „Poz. 8-10   - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zamknięty łącznik bezigłowy z 
męską końcówką typu Luer z kapturkiem zabezpieczającym. Łącznik do przygotowania, transportu i 
podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system, który zamyka się samoczynnie po 
rozłączeniu ze strzykawką lub zestawem kroplówkowym. Łącznik przeźroczysty o przepływie min. 150 
ml/min, posiadający system uniemożliwiający odkręcenie łącznika od strzykawki, kompatybilny z każdą 
strzykawką luer-lock posiadaną przez Zamawiającego.”    
Odpowied ź 172: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
opisanych w pytaniu.  
 
Pytanie 173:  „Poz. 8   

• Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o szczelnej konstrukcji, z konektorem umoż-
liwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznej z fiolki w systemie zamkniętym. Strzykawka zaopa-
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trzona w szczelną gumową uszczelkę, uniemożliwiającą wyciek leku. Strzykawka z męskim konekto-
rem tworzy system zamknięty, gwarantujący przepływ min. 150 ml/min. Konektor posiada mechanizm 
obrotowy, po nakręceniu na strzykawkę, uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. 
Strzykawka w rozmiarze 3 ml.”   

Odpowied ź 173: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
opisanych w pytaniu.  
 
Pytanie 174:  „Poz. 9   

• Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o szczelnej konstrukcji, z konektorem umoż-
liwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznej z fiolki w systemie zamkniętym. Strzykawka zaopa-
trzona w szczelną gumową uszczelkę, uniemożliwiającą wyciek leku. Strzykawka z męskim konekto-
rem tworzy system zamknięty, gwarantujący przepływ min. 150 ml/min. Konektor posiada mechanizm 
obrotowy, po nakręceniu na strzykawkę, uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. 
Strzykawka w rozmiarze 5 ml”   

Odpowied ź 174: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
opisanych w pytaniu.  
 
Pytanie 175:  „Poz. 10   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o szczelnej konstrukcji, z konektorem 
umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznej z fiolki w systemie zamkniętym. Strzykawka 
zaopatrzona w szczelną gumową uszczelkę, uniemożliwiającą wyciek leku. Strzykawka z męskim 
konektorem tworzy system zamknięty, gwarantujący przepływ min. 150 ml/min. Konektor posiada 
mechanizm obrotowy, po nakręceniu na strzykawkę, uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od 
strzykawki. Strzykawka w rozmiarze 20ml”   
Odpowied ź 175: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
opisanych w pytaniu.  
 
Pytanie 176:  „Poz. 11  

• Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiajacy oczekuje aby produkt łączony z osłonką 
na fiolkę przez ruch wciśnięcia był potwierdzony sygnałem dźwiękowym.”   

 
Odpowied ź 176: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 
 
Pytanie 177:  „Poz. 12 i 13  
 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie balonu nieprzeźroczystego z nakładką zabezpieczającą kolec 
niekodowaną kolorystycznie, produkt zgodny z definicją NIOSH.” 
Odpowied ź 177: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 178:  „Pakiet 71, poz. 2   
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek do laryngoskopu typ Macintosh w rozm. 0 i 1 
wykonanych  z niemagnetycznego, lekkiego metalu, z trzema zatrzaskami kulkowymi oraz z wyraźnym 
oznakowaniem rozmiaru łyżki, symbol CE, numer seryjny, pozostałe parametry zgodne z SWZ.   
Odpowied ź 178: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 179:  „Pakiet 71, poz. 6   
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, o skuteczności 
przeciwbakteryjnej ≥ 99,9999 % , ≥ p/wirusowej 99,9999 %, skuteczność filtracji względem NaCl ≥ 
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99,764%, walidowany w kierunku  Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 96 
ml, opory przepływu  2,5 cm H20  przy 60 l/min (1,1 cm H20 przy 30 l/min), filtr z wydzielonym 
celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżaniu 34 mg H20 przy VT=500 ml, utrata 
wilgotności 6 mg H2O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość 
oddechowa  Vt 300-1500 ml, waga 49 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym 
korkiem luer-lock i portem dokującym, prostokątny.”  
Odpowied ź 179: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  

 
Pytanie 180:  „Pakiet 71 poz. 10   
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do 
respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury 
wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od  łącznika Y. 
Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.”  
Odpowied ź 180: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  

 
Pytanie 181:  „Pakiet 72 poz. 1  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych 
w odpowiednich rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / 
dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży.” 
Odpowied ź 181: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 182:  „Pakiet 72 poz. 1  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy silikonowy zawór do 
regulacji ciśnienia ma być skierowany pionowo ku górze w nosowej części maski dla prawidłowej 
i optymalnej pracy podczas regulacji ciśnienia w masce oraz czy maska ma mieć możliwość pracy 
w środowisku MRI?” 
Odpowied ź 182: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 
 
Pytanie 183:  „Pakiet 72 poz. 2-5, 7-8   Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy akcesoria do 
tlenoterapii mają posiadać uniwersalny łącznik do podłączenia aparatury wymagającej łącznika 
standardowego i/oraz do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?”  
Odpowied ź 183: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 
 
Pytanie 184:  „Pakiet 72 poz. 2-5, 7-8  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wszystkie 
produkty zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci mają nie zawierać lateksu, ftalanów, DEHP oraz 
bisfenolu?” 
Odpowied ź 184: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 
 
 
Pytanie 185:  „Pakiet 77 poz. 1  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana rurka 
intubacyjna ma być wolna od DEHP oraz wygięta i wyprofilowana w sposób zapobiegający odstawaniu 
końcówki rurki od wprowadzanej prowadnicy lub fiberoskopu a tym sam minimalizująca ryzyko 
uszkodzenia struktur anatomicznych podczas intubacji?”  



strona 30 z 32 

Odpowied ź 185: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 
 
Pytanie 186:  „Pakiet 77 poz. 1  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej o parametrach 
wskazanych w SIWZ w rozmiarach od 2,0 do 6,0 co pół, a w rozmiarach 6,5 oraz 7,0 rurki intubacyjnej 
z PVC, bez mankietu, skalowanej jednostronnie co 1 cm, z ciągłą linią znacznika RTG, z otworem 
Murphy, do intubacji przez  usta i nos, sterylnej.”  
Odpowied ź 186: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 187:  „Pakiet 77 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z dwoma  
widocznymi w  trakcie intubacji znacznikami głębokości, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.”  
Odpowied ź 187: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 188:  „Pakiet 77 poz. 4  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do odsysania ma 
posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich 
symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział 
podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania?”    
Odpowied ź 188: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SWZ                          
i formularzu cenowym. 

 
Pytanie 189:  „Pakiet 77 poz. 6, 7  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego przedłużacza do 
rurek tracheostomijnych o dł. 15 cm” 
Odpowied ź 189: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 190 : „Pakiet 77 poz. 9  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnic sterylnych do rurek 
intubacyjnych w rozm.:  
-  6 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2.0 mm  
- 10 o długości całkowitej 384 cm i średnicy 3.3 mm  
- 12 o długości całkowitej 384 cm i średnicy 4.0 mm  
- 14 o długości całkowitej 384 cm i średnicy 4.7 mm” 
 
Odpowied ź 190: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 191:  „Pakiet 49 Poz. 12 - Prosimy Zamawiającego o dopsuszczenie balonu nieprzeźroczystego z 
nakładką zabezpieczającą kolec niekodowaną kolorystycznie, produkt zgodny z definicją NIOSH.” 
Odpowied ź 191: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 192:  „Poz. 13 – Prosimy Zamawiającego o dopsuszczenie balonu nieprzeźroczystego z nakładką 
zabezpieczającą kolec w kolorze niebieskim, produkt zgodny z definicją NIOSH.” 
Odpowied ź 192: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymaga ń określonych w formularzu 
cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 193:  „Dotyczy Zał ącznika nr 1.1 (Formularz cenowy) Do pakietu 65 pozy cja 3:  Czy 
Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i ma na myśli pułapkę wodną d-fend, zielona, jednorazowa 
o numerze katalogowym 881319-HEL?” 
Odpowied ź 193: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu  
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
uwaga: pytania od nr 194-197 dotycz ą załącznika nr 6 (Projekt Umowy) 
Pytanie 194:  „§4 ust.2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?” 
Pytanie 195:  „§5 ust. 5 - Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu 
stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku 
pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu 
następujące brzmienie: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia 
naruszenia, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 10 dniowy termin”. Taka konstrukcja chroni 
słuszny interes Zamawiającego.” 
Pytanie 196:  „§8 - Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron 
umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku 
pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu 
następujące brzmienie: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia 
naruszenia, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 10 dniowy termin”. Taka konstrukcja chroni 
słuszny interes Zamawiającego.” 
Pytanie 197:  „Czy Zamawiający potwierdza, że żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności 
również za inne przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeśli spowodowane są siłą 
wyższą i wyrazi zgodę na modyfikację zapisów dot. siły wyższej w następujący sposób: 
„żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w realizacji postanowień Umowy lub też za ich 
niedotrzymanie lub też za inne przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeśli wynika 
to z jakiegokolwiek zdarzenia lub okoliczności, których zaistnienia nie można było uniknąć i do których 
zalicza się: wypadki, działanie sił natury, zamieszki cywilne, działania wojenne, epidemie, eksplozje, 
pożary, powodzie, powstania, strajki, strajki okupacyjne lub innego typu sytuacje związane z zamieszkami 
w zakładach pracy lub brakiem miejsc pracy, klęski żywiołowe, rozruchy, niedostępność lub brak 
materiałów, sprzętu lub środków transportu, wojna (wypowiedziana lub nie), akty prawne i decyzje 
organów władz publicznych (siła wyższa). Strona pozostająca w zwłoce niezwłocznie powiadamia drugą 
stronę o stwierdzonym działaniu siły wyższej oraz podejmuje ona wszelkie uzasadnione działania 
zmierzające do wyeliminowania lub usunięcia skutków takiego zdarzenia lub okoliczności. Po ustaniu 
wpływu danego zdarzenia lub okoliczności, strona ta, niezwłocznie ponownie przystępuje do wypełnienia 
swoich obowiązków wynikających z umowy”. 
Odpowied ź 197: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do 
projektowanych postanowie ń umowy.  
 
Pytanie 198:  „Dotyczy RODO: Czy z uwagi na brak w dokumentacji przetargowej wzoru umowy powie-
rzenia przetwarzania danych osobowych (RODO), Zamawiający wyrazi zgodę na jej zawarcie na wzorze 
Wykonawcy?” 
Odpowied ź 198: Zamawiaj ący informuje, i ż zapisy dotycz ące RODO zawiera punkt XXV. 
specyfikacji warunków zamówienia oraz §13. zał ącznika nr 2 do niej („Projektowane 
postanowienia umowy”) . 
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Zamawiaj ący modyfikuje zapisy §4 ust. 5-7 projektowanych pos tanowie ń umowy na 
niżej wymienione brzmienie (w zwi ązku z powy ższym dodany zostaje ust. 8):   
„5. W przypadku zmian po upływie 6 miesi ęcy realizacji umowy wysoko ści minimalnego 
wynagrodzenia za prac ę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub  ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysoko ści stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zd rowotne lub 
zasad gromadzenia i wysoko ści wpłat do pracowniczych planów kapitałowych , o k tórych 
mowa w ustawie z dnia 7 pa ździernika 2022 r., je żeli zmiany te b ędą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawc ę, nie wcze śniej ni ż z dniem wej ścia w życie 
przepisów, z których wynikaj ą w/w zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmian ie 
proporcjonalnie do zmiany tych kosztów.  
6. W przypadku zmian cen materiałów i kosztów zwi ązanych z realizacj ą zamówienia po 
upływie 6 miesi ęcy realizacji umowy, je żeli zmiany te b ędą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawc ę,  wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umo wy  ulegnie 
stosownej zmianie o wska źnik inflacji za miniony kwartał, opublikowany przez  Prezesa 
Głównego Urz ędu Statystycznego. Zmiana wynagrodzenia nast ąpi nie cz ęściej ni ż raz na 
kwartał, pocz ąwszy od pierwszego dnia po upływie 9 miesi ąca realizacji umowy, pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawc ę wpływu tej zmiany na cen ę realizacji zamówienia. 
Zamawiaj ący dopuszcza maksymaln ą warto ść zmiany wynagrodzenia na poziomie nie 
wyższym ni ż wska źnik inflacji ustalony jak wy żej.  
7. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmian wynagrodzenia, o  których mowa w ust. 
powy żej, Wykonawca jest obowi ązany przedstawi ć Zamawiaj ącemu na pi śmie wpływ zmian na 
koszty wykonania zamówienia oraz propozycj ę nowego wynagrodzenia.  
8. Zmiana wynagrodzenia nast ępuje w formie aneksu do umowy.”  

 
 
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami 
i modyfikacjami zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.12.2022 r. do godziny 10.00  
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30. W związku z tym faktem zmianie ulega 
także termin związania ofertą: do dnia 14.03.2023 r. 

 


