Załącznik nr 1		Numer postępowania: ZP.26.2.111.2024
[bookmark: _Hlk177458969]Zestawienie parametrów technicznych lasera stomatologicznego do tkanki miękkiej oraz jego warunków gwarancji i serwisu
	LP
	Opis parametru
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Laser wykorzystywany w zabiegach chirurgii, implantologii, periodontologii, endodoncji
	TAK
	

	2. 
	Urządzenie posiadające dwa tryby pracy: 
tryb fali ciągłej (CW – continous wave),
tryb pulsacyjny (PP - peak pulse)
	TAK
	

	3. 
	Urządzenie posiadające trzy długości fali:   
445 nm, 660 nm i 970 nm
	TAK
	

	4. 
	Zakres mocy: 
ok. 0,2 – 3,0 W (CW) (445 nm);
0,5 – 100 mW (CW) (660 nm);
0,2 – 2,0 W (CW) (970 nm)
	TAK
	

	5. 
	Zakres częstotliwości: co najmniej 1 Hz – 10 kHz
	TAK
	

	6. 
	Laser wyposażony w sterylne jednorazowe końcówki do zabiegów chirurgii miękkiej - opakowanie min. 10 szt. 
	TAK
	

	7. 
	Laser wyposażony w końcówkę do biostymulacji: Ø8 mm
	TAK
	

	8. 
	Rękojeść ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym włącznikiem
	TAK
	

	9. 
	Narzędzie zginające do ustalania kształtu tipu
	TAK
	

	10. 
	Odcinacz do włókien
	TAK
	

	11. 
	Okulary chroniące przed wiązką laserową – 3 szt. (dla lekarza, asysty i pacjenta)
	TAK
	

	12. 
	Wbudowana bateria akumulatorowa umożliwiająca pracę bezprzewodową
	TAK
	

	13. 
	Możliwość ustawienia języka polskiego w menu urządzenia
	TAK
	

	14. 
	Wymiary urządzenia (S x W x D) [mm] +/- 5%: 180 x 190 x 190
	TAK
	

	15. 
	Waga urządzenia wraz z rękojeścią i akumulatorem:  1300 g (+/-5%)
	TAK
	

	
	Warunki gwarancji i serwisu
	xxx
	

	16. 
	Gwarancja  min. 12 miesięcy  od  daty podpisania  protokołu odbioru urządzenia 
	TAK, podać
	

	17. 
	Instrukcja  obsługi oferowanego urządzenia  w języku polskim 
	TAK
	

	18. 
	Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie usterki – max. 2 dni robocze (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem  dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00)
	TAK
	

	19. 
	Ilość napraw tego samego elementu w okresie gwarancji uprawniających do wymiany urządzenia lub elementu na nowe – maksymalnie 3
	TAK
	

	20. 
	Czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) bez użycia części zamiennych (licząc od momentu zgłoszenia awarii) w dniach roboczych  - czas nie dłuższy niż 5 dni robocze
	TAK
	

	21. 
	Czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) z użyciem części zamiennych (licząc od momentu Zgłoszenia awarii)  w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 7 dni roboczych.
	TAK
	

	22. 
	Nazwa, adres, kontakt telefoniczny i mailowy podmiotu  (podmiotów) świadczącego usługi gwarancyjne, dla którego wyżej określono czas reakcji na usterkę
	
Podać
	



