Grudziadz, dnia ..77.92. 22 24 .

Do wszystkich Wykonawcéw

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na dostawy sprzetu dla Magazynu
Sprzgtu Jednorazowego Uzytku (znak sprawy: Z/53/PN/20).

Informuje, dzialajgc w oparciu o treé¢ art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pdin. zm.),
Ze W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na dostawy sprzetu dla Magazynu
Sprzetu Jednorazowego Uzytku (znak sprawy: Z/53/PN/20), wplynety zapytania do postanowien
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia o nastgpujacej tresei:

Zapytanie nr 1:

Pakiet nr 4 Uklady do wentylacji

Zwracamy sig z prosbq o dopuszczenie do ww. pakietu ukladu o ponizszych parameirach:
Jednorazowy, noworodkowy uktad oddechowy: dwuramienny pojedynczo podgrzewany, kompatybilny
z markami popularnych nawilzaczy uzywanych na oddzialach szpitalnych. Odcinek podgrzewany
wdechowy o diugosci 150 cm, odcinek wydechowy niepodgrzewany z putapkq wodng o dlugosci 160
cm (odcinek przediuzajgcy ramie wdechowe do inkubatora — dtugos¢ 30 cm), dren cisnieniowy o
dlugosci 180 cm. Uklad zawierajqcy spiralny przewdd grzalki, pomagajgcy redukowaé kondensacje i
sprzyja idealnemu nawilzeniu podawanego gazu. Obrotowy port pacjenta wlatwia prawidlowe
ulozenie ukladu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny material, z ktérego wykonane 8q rury zapewnia
prawidtowe, wysokowydajne ogrzewanie. Ulkdad zawierajgcy 2 odcinki o df. 60 cm lgczqce respirator z
komorg nawilzajgeq 1. 22/22 mm. 2. 22/15 mm.

W zestawie komplet adapteréw umozliwiajgcych podlgczenie ukiadu do réznych typéw respiratoréw,
oraz adaptery umozliwigjgce podigczenie urzqdzenia do podazy tlenku azotu. Uklad zawiergjgcy
komorg z automatyczmym poborem wody. Komora wyposazona w dwa plywaki  kontrolujgce
prawidlowy poziom wody w komorze oraz zapobiegajqce przedostaniu si¢ wody do ukladu pacjenta.
Dodatkowo w komorze plywajgcy indykator poziomu wody. Uklad, komora stanowiq komplet 4.
znajdujq sie w jednym opakowaniu, ktére ma oznaczong datg produkcji | waznosci produktu.
Mozliwos¢  stosowania ukladu 7 dni u Jednego pacjenta, uklad wykonany z materialéw
niezawierajgcych DEHP, BPA

Schemat ukiadu:



Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, Ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu z powodu przekroczenia dtugosci co skutkuje nieprawidtowymi pomiarami na koficu.

Zapytanie nr 2:

Dotyczy zadania 4
Prosimy o dopuszczenie ukiadu z odcinkiem wdechowym o dl. 1,2 m oraz doprecyzowanie czy uklad
ma by¢ do wysokich czy niskich przeplywdw. W opisie sq dwie sprzeczne informacje.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzisze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszeza uklad z odcinkiem
wdechowym o di. 1,2 m. Uklad ma by¢ wysokich przeptywéw. Dokonano modyfikacji przedmiotowej
tresci jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowe; Zamawiajacego

https://platformazakupowa,pl/pn/bieganski.

Zapytanie nr 3:

Dotyczy zadania 4
Czy Zamawiajqcy wymaga ukdadu oddechowego z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym
oparlym na dzialaniu jondw srebra, dzieki czemu ich czas stosowania wydluza sie z 7 do 14 dni.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy nie wymaga zaproponowanego
rozwigzania.



Zapytanie nr 4:

Dotyczy zadania 4
Czy Zamawiajgcy wymaga oznakowania komory nawilzacza datg waznosci i numerem seryjnym na
opakowaniu indywidualnym?

Odpowied?:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy wymaga oznakowania komory
nawilzacza data waznosci i numerem seryjnym na opakowaniu indywidualnym. Dokonano
modyfikacji przedmiotowej tresci jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowej Zamawiajacego

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapytanie nr 5:

Dotyczy zadania 4
Czy Zamawiajgcy wymaga komory z drenem do podazy wody o dl. 1,2m.

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy wymaga komory z drenem do
podazy wody o dt. 1,2 m. Dokonano modyfikacji przedmiotowej tresci Jak ponizej zamieszczajac na

stronie internetowe;j Zamawiajacego https://pIatformazakupowa.p]/pn/bieganski.

Zapvtanie nr 6:

Dotyczy zadania 4

Czy Zamawigjgcy wymaga komory o konstrukeji zapobiegajqcej nadmiernemu gromadzeniu
kondensatu w obwodzie oddechowym?

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje ,ze Zamawiajacy wymaga komory o konstruke;ji
zapobiegajacej nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym. Dokonano
modyfikacji przedmiotowej tresci jak ponizej zamieszczajge na stronie internetowej Zamawiajacego

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapvtanie nr 7:

Dotyczy zadania 15
Poz. 1 Ukilad oddechowy

Prosimy wydzielenie poz. 1 do odrebnego zadania i umozliwienie innym wykonawcom zlozenia ofert
konkurencyjnych.

Odpowieds:



W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy w trakcie trwania postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego nie moze zmieniaé Jego zadan ze wzgledu na obowigzujace w tym
zakresie przepisy.

Zapytanie nr 8:

Dotyczy zadania 15
Poz. 1 Uklad oddechowy
Prosimy o dopuszczenie ukladu o di. 1,6m, .

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment,  przy  zachowaniu  pozostalych zapisow  SIWZ. Dokonano modyfikacji
przedmiotowej tresci jak ponizej zamieszczajac na  stronie internetowe;j Zamawiajacego

https://platformazakupowa.pl/pn/ bieganski.

Zapytanie nr 9:

Dotyezy zadania 15

Poz. 1 Uklad oddechowy

Czy Zamawiajgcy wymaga ukiadu oddechowego z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym
opartym na dzialaniu jondw srebra?

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajgcy nie wymaga uktadu oddechowego z
zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na dziataniu jondw srebra.

Zapvtanie nr 10:

Dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
Czy Zamawiajgcy uzna za spetniony wymdg art. 24 ust. 1 Pkt 23 ustawy Pzp, jesli wykonawea, ktéry
nie nalezy do zadnej grupy kapitalowej, przedstawi stosowne o$wiadczenie wraz z ofertg?

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Wykonawea moze ztozy¢ oswiadezenie o braku
przynaleznosci do grupy kapitalowej wraz z oferta tylko w przypadku jezeli nie nalezy do zadnej

grupy kapitatowe;j.

Zapytanie nr 11:

Dotyczy zadania nr 4

Czy  Zamawigjgey wyrazi zgode na zaoferowanie ukladu oddechowego uniwersalnego |
Jednorazowego uzytku do wiekszosci modeli respiratoréw, posiadajqcy spiralng grzatke w drenie na
linii wdechowej , odcinek podgrzewany 1,2 m, odcinek przediuzajgey do inkubatora 30 cm | putapka
wodna na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odrdzniajgecymi wdech i wydech; w kpl. dren



proksymalny, czesé Y obrotowa z mozliwoscig odigczenia co pozwala na zastosowanie JSunkcji CPAP
w respiratorze, oraz posiadajgca wejscie do podawania surfaktantu, posiadajgcy kpl. adapteréw
umozliwiajgcych stosowanie ukladu do réinych typow respiratoréw. Przeplyw gazéw ponizej 4L/min
lub powyzej 4L/min. Przekrdj linii wdechowej i wydechowej 10 mm. Wejscie w grzaice zawiera
trdjkgine wciecie, takie aby umozliwito podigczenie czujnika temp. Stosowanego rowniez do modelu
nawilzacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Opakowanie zawiera komore samo napelniajgcq si¢ wodq z
drenem do naktucia butelki z wodg z odpowietrznikiem.

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuj¢ ,ze Zamawiajacy dopuszeza zaproponowany

asortyment. W przypadku zaoferowania zaproponowanego asortymentu nalezy nanie$¢ stosowne
zmiany na formularz cenowy.

Zapytanie nr 12:

Zadanie 16

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie czy do kaniuli dotetniczej z zaworem Floswitch 20 G,
Jednorazowego uzytku, sterylnej, ma by¢ dolgczony nieinwazyjny systemem mocowania z piankowg
podkiadkg pod skrzydelka kaniuli i piankowymi paskami do prowadzenia linii.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane powyzej
rozwigzanie, natomiast nie wymaga go.

Zapytanie nr 13:

Zadanie 18

Prosimy Zamawigjgcego o dopuszczenie zestawu do pomiaru  diurezy godzinowej, sterylny.
Dwuswiattowy dren lgczgcy 150 cm, lgcznik do cewnika foley wyposazony w plaski, latwy do
zdezynfekowania beziglowy port do pobierania prébek z przezroczystym okienkiem podglgdu do
kontroli obecnosci moczu i procesu pobierania prébki oraz w uchylng zastawke antyzwrotng, na
wejsciu do komory dren zabezpieczony spiralg antyzagieciowg na odcinku min. 5 cm, komora
pomiarowa 500 ml, wyposazona w zabudowany, niemozliwy do przeklucia filtr hydrofobowy,
cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co ] ml, z cyfrowym
oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 mi co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml.
Opréznianie komory poprzez przekrecenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorg, niewymienny
worek na mocz 2000 ml polgczony fabrycznie, z Kamrami stabilizujgcymi i zabezpieczajacymi przed
przypadkowym wypigciem z haczykéw mocujgcych,  posiadajgey  filtr hydrofobowy, zastawke
antyzwrolng oraz kranik typu T podwieszany ku gorze w otwartej zakladce. Worek skalowany co 100
ml od 25 ml. Mozliwosé podwieszania zestawu na minimum 3 niezalezne sposoby.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapisow SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej



tresci jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowe; Zamawiajacego
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapytanie nr 14:

Zadanie 31

Poz. 2

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierajqcego w jednym
Jabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkg do zebéw z odsysaniem z poziomg manualng zastawkq do
regulacji sily odsysania, z 3 otworami ssqcymi oraz z pofatdowanq ggbkg na gérnej powierzchni, 7 mi
plynu do plukania jamy ustej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1
gqbka-aplikator z poprzecznym pofatdowaniem, 1 saszetke z 2 g preparatu nawilzajgcego do ust na
bazie wodnej z cetylopirydyng i witaming E.

Kazde pojedyncze opakowanie zestawu pelni jednoczesnie funkcje pojemnika na phn i pozwala na
przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw Jako element
komponentéw do calodobowej toalety jamy usinej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skutecznosdci
w redukcji VAP. Zarejestrowany jako wyrdb medyczny klasy Ila

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaoferowany
asortyment, przy pozostawieniu pozostaty parametréw SIWZ bez zmian. W przypadku zaoferowania

zaproponowanego asortymentu nalezy nanie$é odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapvytanie nr 15:

Zadanie 46
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwu stopniowej (bez rozszerzadel):
poliuretanowy hydrofilny cewnik tpu J; vozm.8, 9, 10 ; dl. ok. 30cm (+/- 5 cm) ; dwuczesciowa igla
punkcyjna typu chiba 18 G 20cm; igcznik do worka na mocsz

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zapytanie nr 16:

Zadanie 11
Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienia czy wymaga szczoteczki wykonanej z polietylenu, z szczecinkg
zroznicowanej dlugosci.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze nie stawia przedstawionego wymogu i pozostaje
przy obecnych zapisach SIWZ,

Zapvtanie nr 17:




Zadanie 1]
Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienia czy wymaga aby szczoteczka byla sterylizowana radiacyjnie.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, Ze Zamawiajacy wymaga aby zaoferowane
szczoteczki byly sterylne, natomiast metoda sterylizacji jest dowolna.

Zapytanie nr 18:

Zadanie 26

1) Poz.1 _

-Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie podkladu chlonnego z warstwg srodkowg z whiadem
zelowym, wysoko chtonnym, pozostajgey suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu plynow, chlonnosé
1800-2300 g , rozmiar 61 x 91 +/-3 cm, rdzen chlonny nie wigkszy niz 52 x 80 cm +/-3 cm z
marginesami uszczelniajgcymi z laminatu z kazdej strony czesci chlonney.

2) Poz.2

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie podkiadu chlonnego z  warstwg Srodkowg z wkiadem
zelowym, wysoko chionnym, pozostajqcy suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu plyndw, rozmiar
45x61cm, opakowanie 60szt.(6x10)

3) Poz. 1-2

-Prosimy Zamawigjgcego o wyjasnienie czy wymaga aby podkiad produkowany byl w warunkach
spelniajqcych wymagania 1SO 9001, ISO 13485 oraz ISO 1400] (potwierdzone certyfikatem).

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy, w zadaniu 26:

1) W pozycji 1 dopuszeza zaproponowany podkifad chtonny z warstwa srodkowa z wkiadem zelowym,
wysoko chlonnym, pozostajacy suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu pltynéw, chtonnosé 1800-
2300 g, rozmiar 61 x 91 +/-3 cm, rdzen chtonny nie wigkszy niz 52 x 80 cm +/-3 cm z marginesami
uszezelniajacymi z laminatu z kazdej strony czesci chlonne, przy zachowaniu pozostatych parametréw
zgodnych z SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej tresci Jjak ponizej zamieszczajac na stronie
internetowej Zamawiajacego https://platfonnazakupowa.pI/pn/bieganski.

2) W pozycji 2 nie dopuszcza zaproponowanego asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach
SIWZ.

3) W pozycji 1 12 Zamawiajacy dopuszeza ale nie wymaga, aby podktad produkowany byt w
warunkach spetniajacych wymagania ISO 9001, ISO 13485 oraz ISO 14001 (potwierdzone
certyfikatem).

Zapytanie nr 19:

Zadanie 38

Poz. ]

Zwracamy sig z prosbg o doprecyzowanie opisu SIWZ, czy ze wzgleddw praktycznych tj. zapewnienia
wlasciwego i optymalnego zasiggu poszczegdlnych koricowek ssqcych w Dpolu operacyjnym powinny
one posiadaé dlugosci odpowiednio: korcowki zagigte 155mm +/- Smm i 235 mm +/- Smm oraz
prosta 275mm +/- Smm?



Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane
rozwigzanie, natomiast nie stawia takich wymagan. W przypadku zaoferowania Zaproponowanego

asortymentu nalezy nanies¢ odpowiednie zmiany na formularz CEnowy.

Zapytanie nr 20:

Zadanie 38

Poz.]

Czy Zamawiajgcy oczekuje, aby dren znajdujgcy sie w zestawie do odsysania posiadal od strony ssaka
uniwersalng docinang kovicéwke, umozliwiajgeq co ngjmniej 2-kromg korekcje Srednicy pasujgcego
ztgcza ssaka? Nadmieniamy, ze jest io niezbedne rozwigzanie eliminujgce skutecznie problemy
wynikajgce ze wspdlpracy drenéw z roznymi typami ssakami, gdys ich zlgcza nie sq w zaden sposéb
wystandaryzowane.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, Zze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane
rozwigzanie, natomiast nie stawia takich wymagan. W przypadku zaoferowania Zaproponowanego
asortymentu nalezy nanie$¢ odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapytanie nr 21:

Zadanie 38
Poz. 1

-Prosimy o sprecyzowanie czy ortopedyczna kovicowka do odsysania ma posiadac w opakowaniu
graficzng instrukcje obstugi?

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyisze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane
rozwigzanie, natomiast nie stawia takich wymagan. W przypadku zaoferowania zaproponowanego

asortymentu nalezy nanie$é odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapytanie nr 22:

Zadanie 38
Poz.2
Prosimy o sprecyzowanie czy koricowkq ma byé widoczna w RTG?

Odpowiedz:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza Zaproponowane

rozwiazanie, natomiast nie stawia takich wymagan. W przypadku zaoferowania zaproponowanego
asortymentu nalezy nanies¢ odpowiednie zmiany na formularz Cenowy.



Zapytanie nr 23:

Zadanie 38
Poz.2

Prosimy o doprecyzowanie czy konicowka Pool ma posiadaé min. 44 otwory oraz nasadke domykang
na , klik”’?

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane
rozwigzanie, natomiast nie stawia takich wymagan. W przypadku zaoferowania Zaproponowanego

asortymentu nalezy nanies¢ odpowiednie zmiany na formularz Cenowy.

Zapytanie nr 24:

Zadanie 38

Poz.3

Prosimy Zamawigjgcego o dopuszczenie drenu prazkowanego podluznie na zewngtrz, miekkie
antyzatamaniowe zabezpieczenia obu zeriskich koricowek, koricéwka od strony ssaka uniwersalna
docinana (8-—18mm),Srednia 24 CH

Odpowiedi:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane
rozwigzanie, natomiast nie stawia takich wymagan. W przypadku zaoferowania zaproponowanego
asortymentu nalezy nanie$¢ odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapytanie nr 25:

Zadanie 45

Poz.1 _

Prosimy Zamawigjgcego o dopuszczenie rekawic o dlugosci catkowitej zgodnej z wytycznymi
ustawodawcy okreSlonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 1 0282,
wynoszqgcej dla rozmiaru 6 i 6,5 — min. 260 mm, 7i 7.5 oraz 8 — min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 — 285
mm, kidra w peini zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeristwo pracy podczas zabiegu
chirurgicznego. Powierzchnia mikroteksturowana na calej powierzchni, zapewniajgea dobrg
chwytnosé. Grubosé na palcu min. 0,21 mm. Poziom protein < 30 ug/g potwierdzony badaniami
niezaleznego laboratorium od producenta, Opakowanie jednostkowe podwijne: zewnetrzne papierowe
Soliowane, wewnetrzne papieroprosimwe.

Odpowiedz:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment. W przypadku zaoferowania zaproponowanego asortymentu nalezy nanie$é odpowiednie

zmiany na formularz cenowy.

Zapytanie nr 26:




Zadanie 45
Poz. 1

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie nieznacznie rdznigecej grubosci konwencjonalnej rekawicy
wynoszgcej na palcu min. 0,21 + 0,01 mm.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapiséw SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej
tresei jak ponizej zamieszczajgce na stronie internetowe;j Zamawiajacego
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapytanie nr 27:

Zadanie 45

Poz.2

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic  posiadajgcych  powierzchnig zZewngtrzng
mikroteksturowang, wewngtrzng powloke polimerowq (poliuretan) o obnizonym poziomie protein
wynoszgcym < 10 uglg (badany metodg Lowry’ego lub rownowazng) oraz poziomie AQL 0,65,
Grubos¢ na palcu min. 0,21 + 0,01 mm, na dloni min. 0,19 mm. Opakowanie zewngtrzne hermetyczne
JSoliowe podcisnieniowe.

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informujg, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostalych zapiséw SIWZ. W przypadku zaoferowania

Zaproponowanego asortymentu nalezy nanies¢ odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapytanie nr 28:

Zadanie 45

Poz.2

Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie rekawic o di. 260-285 mm w zaleznosci od rozmiaru, ktéra w
pelni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeristwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego.
Pragniemy podkreslic, ze réznica w dlugosci rekawic wynika jedynie z wielkosci — dlugosci samej
dioni, na ktérg dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast dlugos¢ samego mankietu pozostaje
niezmienna dla wszystkich rozmiaréw. Grubo$é na dioni min, 018 + 0,02 mm. Powierzchnia
mikroteksturowana na calej powierzchni | zapewnigjgca dobrg chwytno$é. Wewnetrzna warstwa
polimerowa o strukturze sieci, utatwiajgca nakladanie na suche i wilgotne dlonie. Poziom protein <
10 ug/g potwierdzony badaniami (metoda Lowry’ego lub réwnowazna) niezaleznego laboratorium od
producenta.

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany

asortyment, przy zachowaniu pozostalych zapisow SIWZ. W przypadku zaoferowania
Zaproponowanego asortymentu nalezy nanie$¢ odpowiednie zmiany na formularz cenowy.



Zapytanie nr 29:

Zadanie 45

Poz.2

Prosimy Zamawigjgcego o dopuszczenie wysokiej klasy rekawic  chirurgicznych antyalergicznych,
bezpudrowych, pdlsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, tréjwarstwowych. Powierzchnia zewnetrzna
mikroteksturowana. Warstwa wewnetrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwq silikonu, co
uniemozliwia kontakt dioni z proteinami lateksu, dajgc jednoczesnie komfort uzytkowania naturalnej
gumy przy jednoczeSnie wysokiej barierowosci syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie
rozwigzanie. Grubos¢ pojedynczej Sciany na palcu min. 0,21 mm, na dloni min. 0,19 mm, dlugosé min.
295 mm. Obnizony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane
radiacyjnie, anatomiczne, ~mankiet rolowany z widocznymi podluinymi i  poprzecznymi
wzmocnieniami. Opakowanie zewngtrzne hermetyczne foliowe podcisnieniowe.

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostalych zapiséw SIWZ. W przypadku zaoferowania

zaproponowanego asortymentu nalezy nanies¢ odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapytanie nr 30:

Zadanie 45

Poz.3

Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych, ortopedecznych, lateksowych
bezpudrowych z wewnetrzng warstwg polimerowg hydrozelowg, bezpudrowe, wewngtrz silikonowane,
pokryte przeciwdronbnoustrojowym CPC, grubosé: na palcu 0.34 mm, na dloni, 0,24 mm, na
mankiecie 0,21 mm; AQL po zapakowaniu 0,65, wytrzymalo$é na zrywanie przed i po starzeniu min,
34 N, po, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rekawicy, mankiet
rolowany z widocznymi podluznymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnetrzne
hermetyczne foliowe podcisnieniowe z dodatkowymi toczeniami w listkach utatwiajgcymi otwieranie,
Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla §rodka ochrony osobistej kategorii ITI. Opakowanie 50par.
Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowieds:
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostalych zapiséw SIWZ. W przypadku zaoferowania

zaproponowanego asortymentu nalezy nanies¢ odpowiednie zmiany na formularz cenowy.

Zapytanie nr 31:

Zadanie 45

Poz. 4

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic nitrylowych, powierzchnia wewngitrzna i zewnetrzna
- polimer butadienowy, wewngtrzna chlorowana. Ksztalt uniwersalny pasujgcy na prawq i lewq dion.
Réwnomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkowq teksturg na kovicach
palcow. Grubo$é na palcach min. 0,09 mm, grubosé na dioni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia



mechaniczne, AQL = 1.0, sila zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Zarejestrowane Jjako wyréb
medyczny w klasie I oraz §rodek ochrony osobistej w kategorii IIl. Odporne na penetracje substancji
chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na
penetracje wirusow zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetracje cytostatykéw zgodnie z ASTM
D 6978 . Przydatne do kontakiu z zywnoscig (produkowane z zakladzie z wdrozonym ISO 22000,
zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratoréw wykrywalnych w
badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowieds:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje, ze Zamawiajacy wykreslit pozycje nr 4 z formularza
cenowego zadania nr 45. :

Zapvtanie nr 32:

Zadanie 48

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych neoprenowych bezpudrowych z
strukturq syntetycznych polimerowych powlok wewnetrznych, zewnetrzna powierzchnia delikatnie
teksturowana o dlugosci min. 285 min. dopasowanej do rozmiaru, grubos¢ diovi min.o,21 mm,
pozostale parametry zgodne z SIWZ

Odpowied?:

W odpowiedzi na powyisze zapytanie informuje, ze Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowany
asortyment, przy zachowaniu pozostatych zapiséw SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej
tresci jak ponizej zamieszczajac na stronie internetowej Zamawiajacego
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.:

Zapytanie nr 33:

Dotyczy zadania 35
Prosimy o dopuszczenie filtra o srednicy ggbki 10,5 cm.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje ,ze Zamawiajacy dopuszcza zaproponowany
asortyment. Zapis: ,,...§rednica filtra/ggbki ok 110 cm...” otrzymuje brzmienie: ,,...érednica
filtra/gabki 11 cm lub 10,5 cm...”. Dokonano modyfikacji przedmiotowe] tresci jak ponizej

zamieszczajac na stronie internetowej Zamawiajgcego https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski.

Zapytanie nr 34:

Pytanie 1 do pakieiu 4

Zwracamy sig z proshq o dopuszczenie ukladéw o ponizszych parametrach;

Jednorazowy, noworodkowy uklad oddechowy: dwuramienny pojedynczo podgrzewany, kompatybilny
z markami popularnych nawilzaczy uzywanych na oddziatach szpitalnych. Odcinek podgrzewany
wdechowy o dlugosci 150 cm, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pulapkq wodng o dlugosci 160
cm (odcinek przediuzajgcy ramie wdechowe do inkubatora — diugos¢ 30 cm), dren cisnieniowy o



dlugosci 180 cm. Uklad zawierajgcy spiralny przewdd grzalki, pomagajgcy redukowaé kondensacje i
sprzyja idealnemu nawilzeniu podawanego gazu. Obrotowy port pacjenta ulatwia prawidtowe
utozenie ukladu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny material, z ktérego wykonane sq rury zapewnia
prawidlowe, wysokowydajne ogrzewanie. Uklad zawierajgcy 2 odcinki o dl. 60 cm fgczgce respirator z
komorg nawilzajgeq 1. 22/22 mm. 2. 22/15 mm.

W zestawie komplet adapteréw umozliwiajgcych podigczenie ukladu do roznych typow respiratoréw,
oraz adaptery umozliwiajqce podigczenie wrzqdzenia do podazy tlenku azotu. Ulkdad zawierajgcy
komorg z automatycznym poborem wody. Komora wyposazona w dwa plywaki  kontrolujgce
prawidlowy poziom wody w komorze oraz zapobiegajgce przedostaniu sig wody do ukladu pacjenta.
Dodatkowo w komorze plywajgcy indykator poziomu wody. Uklad, komora stanowig komplet tj.
znajdujq sig w jednym opakowaniu, kidre ma oznaczong datg produkcji i waznosci produktu.
Mozliwosé  stosowania ukladu 7 dni u jednego pacjenta, ukdad wykonany z materialéw
niezawierajqcych DEHP, BPA.

Odpowied?:

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie informuje ,ze Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego
asortymentu i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ formularza cenowego w zadaniu 45 w nastepujacym zakresie:
Dotychczasowa tre$¢ formularza cenowego zadania 45:

a) kolumna ,Ilos¢ op.” poz. 1~ 100 000, poz. 2 — 100 000, pozycja 3 — 12 000
b) Pozycja 1 —opak. — 100 szt., pozycja 2 — opak. 100 sztuk, pozycja 3 — opak. 100 szt.
Nowa tre$¢ formularza cenowego w zakresie zadania 45:
a) kolumna ,Ilo§¢.” poz. 1 — 100 000 par, poz. 2 — 100 000 par, pozycja 3 — 12 000 par
b) Pozycja 1 —opak. — 50 par, pozycja 2 — opak. 50 par, pozycja 3 — opak. 50 par.
W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiajacy przesuwa termin skladania ofert
przetargowych do dnia .S4.22.. 22 4r. do godziny 12:00.
Wskutek przeduzenia terminu skfadania ofert Zamawiajacy zmienia termin otwarcia ofert na

dzien £2..2.2.22%\ r. na godzine 12:30.

MODYFIKACJA TRESCI STWZ

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  Prawo zamowien  publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pézn. zm.) Zamawiajacy informuje, ze dokonat zmiany tredci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego

na dostawy sprzetu dla Magazynu Sprretu Jednorazowego Uiytku (znak sprawy: Z/53/PN/20),
w nastepujacym zakresie:

1) Wykredla si¢ tres¢ Formularza cenowego z zalgcznika do SIWZ i zast¢puje nowg trescia
Formularza cenowego — Formularz cenowy po modyfikacji, jak w zalgczeniu.

2) Wpykresla si¢ tresé Ogélnych Warunkéw Umowy z zalgeznika do SIWZ i zastepuje nowa
trescig Ogélnych Warunkéw Umowy — Ogélne warunki umowy po modyfikacji, jak w
zalgczeniu.

3) W tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - Rozdzial XI ust. 1
Miejsce oraz termin_ skladania i otwarcia ofert wykresla sie dotychczasowa tresé
zast¢pujac nastepujaca:




Ofertg nalezy zlozyé droga elektroniczna, poprzez odpowiednig strong, dedykowana dla
niniejszego postepowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy Nazwa
Zamawiajgcego - https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski nie  pésniei niz  do
92:2% %2, 1. godz. 12.00.

4) W tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Rozdzial XI ust. 2 Miejsce oraz

termin _skladania i otwarcia ofert wykre$la si¢ dotychczasowy tresé zastepujac
nastepujaca:
Otwarcie ofert nastapi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wiadystawa
Bieganskiego w Grudziadzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dzial Zaméwien
Publicznych w dniu 92:92. 2211, r. 0 godz. 12.30. Wykonawey moga by¢ obecni przy
otwieraniu ofert,

Powyzsza modyfikacja SIWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania stanowia integralna czesé
SIWZ. Pozostala tres¢ postanowieni Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (STWZ) pozostaje
bez zmian.
Wykonaweca przy sktadaniu oferty powinien uwzglednié powyzsza modyfikacje poprzez:

- zlozenie wypetnionego dokumentu po modyfikaciji

lub
- naniesienie  poprawek w ramach powyiszej modyfikacji poprzez odreczne skreslenie
I wpisanie wlasciwej tresci lub dopisanie zmodyfikowanego opisu. Dokonang zmiang nalezy
potwierdzi¢ poprzez ztoZenie parafy osoby upowaznione;.
Zalgcznik:
1. Ogolne warunki umowy po modyfikacji
2. Formularz cenowy po modyfikacji
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