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Międzychód, dnia 20.03.2023r. 
 
AG/ZP-05/2023 

 
WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  

ZAPYTANIA DO SWZ 
w postępowaniu przetargowym pn. 

 
DOSTAWA AMBULANSU TYPU „C”  

(Nr sprawy: AG/ZP-05/2023) 
 

Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie informuje, iż w związku 
z otrzymanymi zapytaniami do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 284 ust. 1, 
ust. 2, a także na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co 
następuje: 
 
Pytania wniesione w ustawowym terminie 
 
Pytanie 1 
Prosimy Zamawiającego o zmianę rozdziału IV pkt 1 ppkt f) i g) projektu umowy i o odwołanie w jego treści do 
aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze 
zm.). Poprzednia ustawa z dnia 20 maja 2010 roku została uchylona z dniem 26 maja 2022 roku.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Tak, Zamawiający modyfikuje treść swz odwołując się we wszystkich miejscach swz, gdzie wskazana jest treść 
uchylonej ustawy do aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 974 ze zm.). 
 
Pytanie 2 
Proszę o zmianę rozdziału XI pkt 3 SWZ poprzez wykreślenie z niego informacji o kosztorysie ofertowym, ponieważ 
Zamawiający nie załączył do SWZ wzoru takiego załącznika. Ponadto Zamawiający nie wskazał kosztorysu ofertowego 
na liście dokumentów, jakie Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą, które zostały wymienione w rozdziale XI pkt 4 
SWZ.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Zamawiający wykreśla sformułowanie w rozdziale XI pkt 3 swz sformułowanie: „oraz załącznik kosztorys ofertowy”. 
 
Pytanie 3 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, proszę o załączenie do wyjaśnień Zamawiającego wzoru 
kosztorysu ofertowego bądź o wskazanie, jakie elementy powinien on zawierać. 
W odpowiedzi na pytanie:  
Patrz odpowiedź na pytanie 2.  
 
Pytanie 4 
Prosimy o zmianę formularza ofertowego poprzez wykreślenie z niego fragmentu: „Ofertę składamy na roboty 
budowlane pod nazwą”, który znalazł się w formularzu omyłkowo.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 do swz (pierwsze zdanie na stronie 2) w następujący sposób: 
Było:  
Ofertę składamy na roboty budowlane pod nazwą:  
Jest:  
Ofertę składamy na zadanie pod nazwą:  
 
 
 
 

w ramach projektu pn.: 
„Doposażenie SPZOZ Międzychód w ambulans oraz sprzęt medyczny w celu niwelowania skutków wynikających z pandemii 

COVID-19 oraz zwiększania dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń zdrowotnych” w ramach osi priorytetowej 11 
„INSTRUMENT REACT-EU EFRR” Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-

EU)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
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Pytanie 5 
Proszę o wykreślenie pkt 14 z formularza ofertowego, gdyż na etapie złożenia oferty Wykonawca nie jest w stanie 
przewidzieć, która z osób uprawnionych do jego reprezentacji będzie podpisywać umowę, w przypadku wyboru jego 
oferty jako najkorzystniejszej.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Nie, zgodnie z swz.  
 
Pytanie 6 
Proszę o podanie we wzorze załącznika nr 2 oraz załącznika nr 7 do SWZ prawidłowego znaku sprawy, tj.: AG/ZP-
05/2023.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Zamawiający wskazał prawidłowy numer sprawy, brak oznaczenia „AG/ZP- „ nie ma wpływu formalnego na przebieg 
postępowania przetargowego. Zamawiający dla zachowania spójności oznakowania dokumentów dodaje w w/w 
załącznikach treść „AG-ZP-„.  
 
Pytanie 7 
Proszę o zmianę pkt 3 (znajdującego się nad tabelą) załącznika nr 3 do SWZ zawierającego parametry techniczne 
przedmiotu zamówienia, w którym wskazano, że Zamawiający wymaga ambulansu typu B lub C. Zgodnie z SWZ oraz 
pozostałymi dokumentami zamówienia przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa ambulansu typu C.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Tak, Zamawiający wykreśla literę „B/” z opisu punktu 3 załącznika nr 3 do swz.  
 
Pytanie 8 
Proszę o zmianę załącznika nr 3 do SWZ zawierającego parametry techniczne poprzez wykreślenie z niego pkt IX ppkt 
3 (znajdującego się w sekcji poświęconej wymogom pojazdu bazowego), gdyż treść tego punktu jest niezgodna z 
postanowieniami pkt XV SWZ, w którym wskazano, że Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji na 
cały przedmiot zamówienia (oferowany ambulans wraz z wyposażeniem), jak również z zapisami sekcji Wymagania 
ogólne pkt VIII ppkt 2 załącznika nr 3 do SWZ oraz z treścią załącznika nr 5 – Warunki gwarancji i serwisu, zgodnie z 
którymi wymogiem jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia 
(samochód bazowy, powłoki lakiernicze, zabudowę medyczną oraz sprzęt medyczny). W związku z powyższym zapis 
pkt IX ppkt 3 zawarty w sekcji - WYMOGI CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE POJAZDU 
BAZOWEGO wskazujący na konieczność zaoferowania przez Wykonawcę minimum 60 miesięcznej gwarancji na 
perforację nadwozia jest sprzeczny z zapisami SWZ oraz wskazanych wyżej załączników. Dodatkowo należy wskazać, 
że zgodnie z formularzem ofertowym okres gwarancji będzie biegł od daty podpisania umowy, a w ww. pkt 3 
załącznika nr 3 Zamawiający wskazał, że okres ten biegnie od daty podpisania protokołu odbioru. Wskazujemy 
również, że wymóg podania oferowanego okresu gwarancji Zamawiający wprowadził także do formularza ofertowego, 
powielanie zatem tych zapisów w zestawieniu parametrów technicznych w pkt IX ppkt 2 jest naszym zdaniem zbędne, 
gdyż oprócz formularza ofertowego Wykonawca wskaże oferowany okres gwarancji także w zestawieniu parametrów 
technicznych w pkt VIII ppkt 2 (Wymagania ogólne). Wobec powyższego prosimy o wykreślenie z sekcji- WYMOGI 
CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE POJAZDU BAZOWEGO pkt IX ppkt 2 i 3.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Patrz odpowiedzi na pytania z dnia 17.03.2023r.  
Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 do swz Formularza ofertowego  
Było: 
Kryterium oceniane  
Wydłużony okres 
gwarancji – 10% 
 
(poza cenowe kryterium 
oceny oferty) 

 
od dnia zawarcia umowy na ………… miesięcy  
 
Wskazać termin:  

a)    24 miesiące (0 miesięcy wydłużenia) – 0 pkt 
b)    36 miesiące (12 miesięcy wydłużenia) – 5 pkt  
c)    48 miesięcy (24 miesięcy wydłużenia) – 10 pkt 

 
 
Jest: 
Kryterium oceniane  
Wydłużony okres 
gwarancji – 10% 
 
(poza cenowe kryterium 
oceny oferty) 

 
od dnia podpisania protokołu odbioru na ………… miesięcy  
 
Wskazać termin:  

a)    24 miesiące (0 miesięcy wydłużenia) – 0 pkt 
b)    36 miesiące (12 miesięcy wydłużenia) – 5 pkt  
c)    48 miesięcy (24 miesięcy wydłużenia) – 10 pkt 
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Pytanie 9 
Proszę o ujednolicenie zapisów formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ), §4 ust. 1 lit. a i b wzoru umowy, 
załącznika nr 5 – Wykaz gwarancji i serwisu oraz zestawienia wymaganych parametrów technicznych (załącznik nr 3 
do SWZ) w zakresie zdarzenia, od wystąpienia którego będzie biegł okres gwarancji na przedmiot zamówienia. 
Zgodnie z formularzem ofertowym termin ten biegnie od dnia zawarcia umowy, a zgodnie z zestawieniem 
wymaganych parametrów technicznych (m.in. pkt IX Sprzęt medyczny ppkt 30), wzorem umowy oraz Wykazem 
gwarancji i serwisu okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i 
szkolenia personelu.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Patrz odpowiedź na pytanie 8 
 
Pytanie 10 
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie treści pkt IX Sprzęt medyczny ppkt 30 załącznika nr 3 do SWZ, gdyż 
postanowienie to, wskazujące na konieczność zapewnienia przez Wykonawcę min. 24 miesięcznej gwarancji na sprzęt 
medyczny, stanowi powtórzenie regulacji przewidzianej przez Zamawiającego w pkt VIII Wymagania ogólne ppkt 2 
SWZ.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Zgodnie z swz. 
 
Pytanie 11 
Proszę o zmianę pkt IX Sprzęt medyczny ppkt 31 i 32 załącznika nr 3 zawierającego zestawienie wymaganych 
parametrów technicznych, pkt 3 i 4 załącznika nr 5 – Warunki gwarancji i serwisu oraz §4 ust. 3 wzoru umowy poprzez 
wskazanie, że termin naprawy oraz termin na podjęcie naprawy/reakcji na zgłoszenie liczony będzie w dni robocze od 
momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie email, z tym 
zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za 
doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem 
roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Zgodnie z swz. 
 
Pytanie 12 
Prosimy Zamawiającego o zmianę treści pkt 3 i 4 Warunków gwarancji i serwisu stanowiących załącznik nr 5 do SWZ, 
które pozostają w sprzeczności z treścią pkt IX Sprzęt medyczny ppkt 31 i 32 załącznika nr 3 do SWZ- zestawienie 
wymaganych parametrów technicznych. W treści przywołanego ppkt 31 załącznika nr 3 do SWZ Zamawiający 
wskazał, że maksymalny czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii Przedmiotu Umowy wynosi max. 72 godziny, 
podczas gdy z treści pkt 3 załącznika nr 5 do SWZ wynika, że czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godzin. 
Podobnie w odniesieniu do maksymalnego czasu naprawy Przedmiotu Umowy, gdzie w treści pkt IX ppkt 32 
załącznika nr 3 do SWZ wskazano, że nie może on być dłuższy niż 14 dni roboczych, podczas gdy w treści pkt 4 
załącznika nr 5 do SWZ maksymalny czas naprawy określony został na 7 dni roboczych. W związku z tym koniecznym 
staje się usunięcie powstałych rozbieżności i dokonanie zmiany w treści przywołanych podpunktów załącznika nr 5 do 
SWZ.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 5 do swz w punkcie 3 i 4 
Było: 
3. Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie /w godzinach, 

podać/nie więcej niż 48 godzin/ 
 

4. Maksymalny czas naprawy  
 / ilość dni roboczych, podać – nie więcej niż 7 dni/ 
Wymagany aparat/sprzęt zastępczy w okresie naprawy 
(dotyczy sprzętów medycznych) 

 

Jest:  
3. Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie /w godzinach, 

podać/nie więcej niż 72 godzin/ 
 

4. Maksymalny czas naprawy  
 / ilość dni roboczych, podać – nie więcej niż 14 dni/ 
Wymagany aparat/sprzęt zastępczy w okresie naprawy 
(dotyczy sprzętów medycznych) 

 

 
Zamawiający jednocześnie informuje, że zmianie ulega również odpowiedź na pytanie 22 z dnia 17.03.2023r., które 
winno uwzględnić w/w odpowiedź.  
 
 



Strona  4 z 10 
 

 
Pytanie 13 
Prosimy Zamawiającego o zmianę treści pkt 10 załącznika nr 5 do SWZ- Warunki gwarancji i serwisu i przyjęcie, że 
Wykonawca obowiązany jest zagwarantować dostępność i możliwość zakupu części zamiennych oraz wyposażenia 
eksploatacyjnego dla Przedmiotu Umowy począwszy od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru Przedmiotu 
Umowy.  
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający modyfikuje treść pkt 10 Załącznika nr 5 do swz. (zaktualizowany załącznik w 
załączeniu).   
 
Pytanie 14 
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie pkt 15 załącznika nr 5 do SWZ- Warunki gwarancji i serwisu. Przedmiotem 
Umowy jest dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem medycznym w postaci noszy i transportera, 
nie jest nim natomiast jakikolwiek aparat.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Zgodnie z swz. Druk zamawiającego ma charakter ogólny, poprzez sformułowanie „aparat” rozumie się także 
„urządzenie” itp.  
 
Pytanie 15 
15. Proszę o potwierdzenie, że poprzez specyfikacją techniczną ambulansu oraz wyposażenia medycznego, o której 
mowa w §1 ust. 1 lit. a wzoru umowy Zamawiający rozumie złożone wraz z ofertą na wzorze załącznika nr 3 
zestawienie parametrów technicznych.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Tak. 
 
Pytanie 16 
Proszę o zmianę §1 ust. 1 lit. b wzoru umowy poprzez wykreślenie z niego fragmentu: „do montażu i”. Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa ambulansu typu C, który nie wymaga zamontowania.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Nie, zgodnie z swz. Przedmiotem zamówienia są także nosze i ssak elektryczny stanowiące wyposażenie ambulansu.  
 
Pytanie 17 
Proszę o zmianę §3 ust. 2 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Za terminowe wykonanie 
umowy uważa się dostawę do siedziby SPZOZ Międzychód kompletnego przedmiotu zamówienia określonego 
§1umowy, w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 b) umowy wraz z przeprowadzeniem szkoleń personelu wskazanego 
przez Zamawiającego, w liczbie wskazanej w §5”. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa ambulansu, a 
nie sprzętu medycznego podlegająca instalacji, dlatego konieczne jest dokonanie zmiany§3 ust. 2 wzoru umowy.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Zgodnie z swz. 
 
Pytanie 18 
Proszę o zmianę §5 wzoru umowy poprze wykreślenie z niego wyrazu „minimum”, ponieważ Zamawiający powinien 
wskazać w SWZ konkretną liczbę wymaganych szkoleń personelu, jakie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić po 
dostawie przedmiotu zamówienia.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Zgodnie z swz. 
 
Pytanie 19 
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie pkt 12 załącznika nr 5 do SWZ. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest 
instalacja oferowanego sprzętu medycznego i przeprowadzenie szkolenia w zakresie jego obsługi, a dostawa ambulansu 
medycznego typu C wraz z wyposażeniem.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Nie, zgodnie z swz. Patrz odpowiedź na pytanie 16.  
 
Pytanie 20 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że termin przeprowadzenia drugiego szkolenia przypominającego personelu 
Zamawiającego, które odbyć się ma w okresie gwarancji, nie będzie wliczany do terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy, wynoszącego do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Tym samym protokół odbioru zostanie podpisany 
przez Strony w dniu dostawy Przedmiotu Umowy do Zamawiającego, a przeprowadzenie drugiego szkolenia zostanie 
potwierdzone odrębnym dokumentem.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Tak, Zamawiający potwierdza.  
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Pytanie 21 
Proszę o dostosowanie §4 ust. 4 wzoru umowy do pkt IX Sprzęt medyczny ppkt 31 i 32 zestawienia wymaganych 
parametrów technicznych (załącznik nr 3 do SWZ) poprzez nadanie mu następującego brzmienia „Wykonawca 
zobowiązuje się do podjęcia działań w celu usunięcia awarii w terminie 72 godzin od otrzymanego zgłoszenia a także 
do usunięcia uszkodzenia przedmiotu zamówienia objęte gwarancję w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
Zgłoszenie dokonywane są zgodnie z §4 ust. 3 umowy”.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Tak, Zamawiający modyfikuje treść §4 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: 
 
Było: 
WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny oraz usunąć uszkodzenie: 

a) ambulansu w czasie do ...... godzin/dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

b) sprzętu medycznego w czasie do ...... godzin/dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

Jest:  
WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny oraz do podjęcia działań w celu usunięcia awarii w 
terminie 72 godzin od otrzymanego zgłoszenia, a także do usunięcia uszkodzenia przedmiotu zamówienia objętego 
gwarancją w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.  
Zgłoszenie dokonywane są zgodnie z §4 ust. 3 umowy. 
 
 
Pytanie 22 
Proszę o zmianę §4 ust. 5 projektu umowy poprzez dostosowanie go do treści pkt 5 załącznika nr 5 (Warunki gwarancji 
i serwisu) i nadanie mu następującego brzmienia: „Okres gwarancji ulega przedłużeniu po upływie …… dni od dnia 
rozpoczęcia naprawy. W takiej sytuacji okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ambulansu”. Wzór 
umowy w §4 ust. 5 zostanie uzupełniony na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w pkt 5 Warunków 
gwarancji i serwisu złożonych wraz z ofertą.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Zgodnie z swz. 
 
Pytanie 23 
Proszę o zmianę §4 ust. 6 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Wszelkie naprawy 
serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane w kartach 
gwarancyjnych oraz paszportach technicznych sprzętu medycznego przez serwis zapewniony przez Wykonawcę”. 
Należy wskazać, że nie każdy Wykonawca oferujący ambulans czy sprzęt medyczny posiada autoryzowane punktu 
obsługi świadczące serwis ambulansu czy serwis sprzętu medycznego. Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty 
szerszemu kręgu Wykonawców, co przełoży się na konkurencyjność zamówienia.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Zgodnie z swz. 
 
Pytanie 24 
Proszę o wykreślenie zdania drugiego z §6 ust. 4 Zdanie, gdyż stanowi ono powtórzenie §6 ust. 3 wzoru umowy. 
W odpowiedzi na pytanie:  
Zgodnie z swz. 
 
Pytanie 25 
Proszę o zmianę §6 ust. 5 wzoru umowy poprzez wykreślenie z niego zdania drugiego i trzeciego.  Zamawiający przyjął 
bowiem, że obowiązującą formą naprawienia szkody stanowią kary umowne. W związku z tym, w treści §6 ust. 2 ppkt 
a) tiret pierwszy Zamawiający przewidział karę umowną za każdy dzień zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy w 
wysokości 0,1% ceny netto. Ponadto, Zamawiający w §6 ust. 3 zastrzegł, że strony będą miały prawo dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przewyższa 
wysokość ustalonej kary umownej. Wobec tego, w takiej sytuacji Zamawiający nie będzie uprawniony do arbitralnego 
ustalenia wysokości poniesionej szkody i jej potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy, ale będzie zobowiązany do 
wykazania tej szkody, zdarzenia wywołującego szkodę oraz związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem 
wywołującym szkodę, a szkodą w postępowaniu sądowym. W związku z tym, w przypadku zwłoki w dostawie 
Przedmiotu Umowy do Zamawiającego, będzie on uprawniony w pierwszej kolejności do naliczenia Wykonawcy kary 
umownej z tego tytułu, a także, jeżeli wartość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekroczy wysokość 
zastrzeżonej kary umownej do domagania się, na zasadach ogólnych opisanych powyżej i przewidzianych w treści 
kodeksu cywilnego, odszkodowania uzupełniającego. Obciążenie zatem Wykonawcy dodatkowo obowiązkiem 
pokrycia wydatków, jakie Zamawiający może ponieść na wypadek nie uzyskania dotacji, wraz z ich potrąceniem z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie znajduje uzasadnienia.  
W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodnie z swz.  
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Pytanie 26 
Proszę o zmianę §7 ust. 2 projektu umowy poprzez poszerzenie katalogu przesłanek zmiany umowy i dodanie do niego 
poniższych przesłanek:  

a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;  
b) zmiany sposobu/terminów płatności;  
c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
d) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, 

posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty 
Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod 
warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

e)  zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej 
jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, 
iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;  

f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu 
prawnego;  

g) nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);”  
W odpowiedzi na pytanie:  
Nie, godnie z swz. 
 
Pytanie 27 
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie treści §7 ust. 2 ppkt c) projektu umowy. Wskazać należy, że postanowienie to 
pozostaje w sprzeczności z treścią art. 433 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający nie może ograniczyć zakresu zamówienia bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia 
strony. W związku z tym Zamawiający nie może zrezygnować z realizacji części Przedmiotu Umowy według własnego 
uznania, tym bardziej, że Przedmiotem Umowy jest dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem 
medycznym, stanowiącym jedną, integralną część.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Nie, zgodnie z swz. 
 
Pytanie 28 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem fabrycznie nowego ambulansu rozumie także pojazdy z tzw. 
„przebiegiem technicznym” – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich 
przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy 
medycznej.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Tak, Zamawiający potwierdza.  
 
Pytanie 29 
Proszę o potwierdzenie, że poprzez pełną gwarancję Zamawiający rozumie gwarancję, jaka standardowo jest udzielana 
przez producentów pojazdu bazowego, zabudowy medycznej i sprzętu medycznego.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do swz i postanowieniami producenta.  
 
Pytanie 30 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca obowiązany będzie do bezpłatnego usunięcia wad, usterek, 
awarii przedmiotu umowy powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji, w zakresie w jakim te wady lub usterki 
powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, zgodnie z art. 578 k.c. Wykonawca nie może być bowiem 
obowiązany do usuwania wszelkich wad urządzenia, w sytuacji gdy wady te powstały na skutek np. nieprawidłowego 
korzystania z urządzenia przez Zamawiającego lub osobę trzecią albo w sytuacji normalnego zużycia rzeczy.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Nie. Zgodnie z swz. 
 
Pytanie 31 
W treści załącznika nr 5 do SWZ (Warunki gwarancji i serwisu) Zamawiający wskazał, że dokument ten ma zostać 
wypełniony przez Wykonawcę do każdego sprzętu osobno. Jednakże w treści pkt 5 załącznika pojawia się odwołanie 
do ambulansu. W związku z powyższym występują wątpliwości, czy załącznik powinien zostać wypełniony tylko dla 
sprzętu medycznego czy również dla ambulansu. Proszę o wskazanie dokładnie dla jakich elementów składających się 
na przedmiot zamówienia (pojazd bazowy, zabudowa medyczna, sprzęt medyczny) Wykonawca powinien złożyć 
niniejszy załącznik wraz z ofertą.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Elementami przedmiotu zamówienia jest pojazd bazowy, zabudowa, nosze, ssak elektryczny. Druk stanowiący 
załącznik nr 5 ma charakter ogólny i należy go wypełnić dla każdego z tych elementów.  
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Pytanie 32 
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji sprzedaży części zamiennych po upływie gwarancji 
oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź 
importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany 
przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych 
technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do 
produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić 
postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia 
ceny oferty.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Nie. Zgodnie z swz.  
 
Pytanie 33 
W związku z treścią załączników nr 9 i 10 do SWZ- Zasady BHP oraz Zasady Środowiskowe, prosimy Zamawiającego 
o informację, na jakim etapie postępowania dwa ww. oświadczenia mają zostać złożone przez Wykonawcę. Czy 
Zamawiający wymagał będzie złożenia podpisanych oświadczeń wraz z ofertą Wykonawcy, czy też mają one stanowić 
załączniki do umowy o zamówienie publiczne?  
W odpowiedzi na pytanie:  
Patrz pkt 11 Załącznika nr 1 – Formularza ofertowego.  
 
Pytanie 34 
Prosimy Zamawiającego także o dostosowanie treści załączników nr 9 i do 10 do SWZ do nazewnictwa Stron, jakim 
Zamawiający posługuje się w toku niniejszego postępowania. W treści wskazanych załączników Zamawiający 
posługuje się bowiem pojęciem „podwykonawcy”, przy czym w dalszej części określa wymagania, jakim sprostać 
powinien „Usługodawca” oraz „Zleceniobiorca”. Czy wobec tego przedmiotowe oświadczenia powinny zostać złożone 
przez samego Wykonawcę, czy też może przez ewentualnych podwykonawców, jeśli Wykonawca będzie posługiwał 
się nimi przy realizacji niniejszej Umowy?  
W odpowiedzi na pytanie:  
Zgodnie z swz. Zgodnie z wewnętrzną polityką jakości Zamawiającego – każdy podmiot realizujący dla SPZOZ 
Międzychód usługę, dostawę lub robotę budowlaną jest traktowany jako „Podwykonawca”.   
 
Pytanie 35 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przeglądów auta bazowego i zabudowy natomiast za serwis wraz z 
wymianą części eksploatacyjnych zapłaci we własnym zakresie.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Patrz odpowiedź na pytanie 11 z dnia 17.03.2023r.  
 
Pytanie 36 
W rozdziale IV pkt 1 lit. b SWZ Zamawiający wskazał, iż oferowany ambulans musi posiadać fabrycznie nowe 
wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu. Proszę o potwierdzenie, że w ww. punkcie 
Zamawiającemu chodzi o wyposażenie auta bazowego, gdyż tylko takie wyposażenie może być objęte gwarancją 
producenta pojazdu bazowego. Sprzęt medyczny będzie objęty gwarancją producenta sprzętu medycznego, a zabudowa 
medyczna gwarancją producenta zabudowy.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Tak, Zamawiający potwierdza.  
 
Pytanie 37 
W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która 
weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji 
handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio 
posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o dodanie do umowy o zamówienie 
publiczne klauzuli o poniższej treści: „………………………..*, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy 
z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 
poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.” *Nazwa 
Wykonawcy  
W odpowiedzi na pytanie:  
Zgodnie z swz. Przedsiębiorca, którego oferta uzyska status najkorzystniejszej oferty winien złożyć takie oświadczenie, 
jeżeli dotyczy.   
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Pytanie 38 
W celu zabezpieczenia interesu Stron stosunku prawnego na wypadek zaistnienia zewnętrznego, niemożliwego do 
przewidzenia i zapobieżenia przez Strony zdarzenia, wpływającego na zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron z 
tytułu niewykonania lub nienależytego Umowy, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do 
projektów umów odrębnego paragrafu z klauzulą siły wyższej o brzmieniu proponowanym poniżej:  

„§…. Siła wyższa 
1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i 

zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy. 
2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.  
3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w 

znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw jej wystąpienia, 
niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie lub mailowo.  

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące 
negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby dokonają także zmiany w treści Umowy, w 
szczególności poprzez wydłużenie terminu jej wykonania, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy lub 
sposobu wykonania Umowy. 

5. Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar 
umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a zwłaszcza kar 
z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.  

6. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 4 i w 
konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają 
sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już 
części świadczenia jest niemożliwy, Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do 
części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający”. 

W odpowiedzi na pytanie:  
Nie, Zgodnie z SZW 
 
Pytanie 39 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności automatyczną skrzynię biegów z możliwością manualnej 
zmiany biegów?  
Uzasadnienie: Auto z automatyczną przekładnią pozwala maksymalnie skupić się na samym prowadzeniu i nie wymaga 
koncentrowania się na dodatkowej czynności, jaką jest zmiana biegów. Tym samym prowadzenie ambulansu jest 
bezpieczniejsze i łatwiejsze.  
W odpowiedzi na pytanie: Nie. Zgodnie z swz. 
 
Pytanie 40 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności elektryczną grzałkę silnika zasilaną z sieci 230V zamontowaną 
w układzie smarowania silnika pojazdu w zamian za grzałkę umieszczoną w układzie chłodzenia?  
W odpowiedzi na pytanie: Nie. Zgodnie z swz. 
 
Pytanie 41  
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci czterech lamp zamontowanych w atrapie oraz po dwie lampy 
zamontowane w przednich i tylnych błotnikach ?  
Wyjaśnienie. Większa ilość lamp ostrzegawczych (niebieskich) w znacznym stopniu zwiększa widoczność ambulansu 
na drodze zwłaszcza w trakcie dojazdu do skrzyżowania oraz wlotów / wylotów dróg.  
W odpowiedzi na pytanie:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Pytanie 42  
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci lampy zespolonej (belki) zamontowanej 
w tylnej części dachu i wyposażonej w światła niebieskie typu LED oraz dodatkowe lampy kierunkowskazów ?  
W odpowiedzi na pytanie:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 43  
Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności szafkę ściany działowej wyposażona w blat roboczy wykonany z 
materiału kompozytowego o dużej sztywności i wytrzymałości oraz wysokiej odporności na zarysowania?  
Wyjaśnienie. Technologia wykonania blatu roboczego gwarantuje pełną szczelność wszystkich krawędzi bez 
konieczności stosowania mas sylikonowych (blat jest monolityczny). 
W odpowiedzi na pytanie:  
Nie, zgodnie z swz. 
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Pytanie 44  
Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans wyposażony w fotel obrotowy w zakresie 180 stopni 
wyposażony w system przesuwu zamontowany u wezgłowia noszy ?  
Wyjaśnienie. Fotel wraz z systemem przesuwu został przebadany na zgodność z Reg. nr 14 oraz Reg. nr 17 i posiada 
pełna zgodność z norma PN-EN 1789. Zastosowany sytemu przesuwu w sposób bezpośredni poprawia ergonomię 
zabudowy i zwiększa ilość miejsca potrzebnego podczas przejścia pomiędzy przedziałem kierowcy, a przedziałem 
medycznym. Jednocześnie system przesuwu umożliwia ustawienie fotela w optymalnej odległości wzgl. pacjenta na 
noszach w zależności od podejmowanych działań medycznych oraz wzrostu personelu medycznego. Natomiast 
zastosowanie fotela obrotowego w zakresie 360 st. organiczna ilość miejsca potrzebnego do przejścia pomiędzy 
przedziałem medycznym, a kabiną kierowcy o min. 20 cm wzgl. fotela obrotowego w zakresie 180 st. wyposażonego w 
system przesuwu.  
W odpowiedzi na pytanie: 
Tak, Zamawiający dopuszcza.   
 
Pytanie 45  
Zamawiający wymaga zamontowania gniazd 230V na ścianie działowej. Czy przedmiotowe gniazdo służy do zasilania 
drukarki systemu SWD? Jeżeli tak, to czy w przypadku inne lokalizacji miejsca na drukarkę Zamawiający dopuści 
zmianę miejsca montażu w/w gniazda 230V?  
W odpowiedzi na pytanie:  
Tak, służy do zasilania drukarki. Tak, dopuści.  
 
Pytanie 46  
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności panele rezystancyjne zamontowane odpowiednio w kabinie 
kierowcy, przedziale medycznym oraz przy wejściu bocznym oraz tylnym?  
Uzasadnienie. Panele o konstrukcji rezystancyjnej reaguje szybko i precyzyjnie. Jego obsługa jest łatwa, gdyż wszelkie 
polecenia zależą od siły nacisku (analogicznie jak w panelach analogowych). Możliwa jest więc obsługa panelu w 
rękawiczkach lub za pomocą dowolnego niemal przedmiotu (np. końcówki ołówka lub długopisu). Ekran jest 
całkowicie odporny na zabrudzenia oraz różnego rodzaju pył. Ciecze w tym krople wody nie wpływają na reakcję 
ekranu – panel jest całkowicie obojętny. Dodatkowo dzięki naszemu oprogramowaniu panele posiadają pełną 
komunikację pomiędzy sobą, co w przypadku awarii któregokolwiek z nich umożliwia „przejęcie” wszystkich jego 
funkcji przez pozostałe i dalsze zarzadzanie wszystkimi odbiornikami przedziału medycznego. Zamontowany w p. 
medycznym 10-cio calowy panel jest bardzo czytelny i funkcjonalny. 
W odpowiedzi na pytanie:  
Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
 
UWAGA!!! 
Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie w związku z powyższymi 
zmianami treści swz zmienia termin składania i otwarcia ofert.  
 
Było: 
XII   TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Termin składania ofert upływa dnia 22.03.2023r. o godz. 9:30 
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 22.03.2023r. o godz. 10:00  
 
Jest: 
XII   TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2023r. o godz. 9:30 
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 23.03.2023r. o godz. 10:00  
 
 
Zmianie ulega także termin związania ofertą wskazany w swz oraz Załączniku nr do swz.  
Treść SWZ 
Było: 
5. Termin związania ofertą: do dnia 20.04.2023r. 
 
Jest: 
3. Termin związania ofertą: do dnia 21.04.2023r. 
 
 
 
 



Strona  10 z 10 
 

 
Treść formularza ofertowego 
Było:  
 
Termin związania ofertą 
 

 
30 dni – licząc od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.04.2023r.  

 
Jest: 
 
Termin związania ofertą 
 

 
30 dni – licząc od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21.04.2023r.  

 
 
Powyższe zmiany zostały uwzględnione w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz na platformie 
zakupowej Zamawiającego.  


