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Dział Zamówień Publicznych                                       Grodzisk Mazowiecki, 23.10.2024 r.
SPS-V.262.59.2024

                                                                                        Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku – blok operacyjny.
                                                  (Nr sprawy SPSSZ/50/D/24)

Zamawiający, przekazuje treść zapytań/wniosków do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego i udziela odpowiedzi.
Dotyczy: „Wyjaśnienia”:

„Pytanie 5: dotyczy „Zestawienie ilościowo - wartościowe”, Pakiet nr 12 Artroskopia, pkt. 4:

„Czy Zamawiający może zrezygnować z elektrody typu: „Direct” lub wydzielić ją do

odrębnego pakietu ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z pakietu 12 poz. 4 - Elektroda bipolarna do

waporyztora Serfans Energy typu: Super 90-S, 90-S Max, 90-S, 50-S, 30-S, 90. Lat, Direct,

Contour, Hook”,

Pytanie 1:

Czy w „Wyjaśnieniach” do pytania nastąpiła omyłka pisarska, gdzie Zamawiający miał na

myśli wyłączenie z punktu 4, elektrodę typu „Direct”, pozostawiając tym samym w pozycji 4:

„Elektroda bipolarna do waporyztora Serfans Energy typu: Super 90-S, 90-S Max, 90-S, 50-S,

30-S, 90. Lat, Contour, Hook”, we wskazanej ilości sztuk?
Odpowiedź : Tak nastąpiła omyłka pisarska, zamawiający miał na myśli wyłączenie z punktu 4, elektrodę typu „Direct”, pozostawiając tym samym w pozycji 4:

„Elektroda bipolarna do waporyztora Serfans Energy typu: Super 90-S, 90-S Max, 90-S, 50-S,

30-S, 90. Lat, Contour, Hook”, we wskazanej ilości sztuk?
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