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Kraków, dn. 26.04.2022 r. 

SZP-271/13-2/2022 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Dot. sprawy: SZP/10/2022 - wyjaśnienie treści SWZ 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup opatrunków, wyrobów 

medycznych i kosmetyków. 

 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły 

do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 dotyczy pakietu 2 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony 

indywidualnej zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia obowiązują 

nowe wymagania. W związku z tym prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z nowymi, aktualnymi 

normami, tj. EN ISO 374-1:2016; EN 16523 zamiast EN 374-3. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2 dotyczy pakietu 2  

Prosimy o dopuszczenie rękawic spełniających wymagania zasadnicze Dyrektywy UE 93/42/EEC 

dotyczącej wyrobów medycznych zamiast Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/745.  

Chcemy nadmienić, że wyroby medyczne klasy IIa z ważnym certyfikatem wydanym zgodnie z 

Dyrektywą 93/42/EWG (MDD) mogą być wprowadzane do obrotu lub wprowadzane do używania do 

końca ważności certyfikatu, ale nie później niż do 26 maja 2024 pod warunkiem, że pozostają zgodne z 

Dyrektywą i nie ma istotnych zmian w projekcie i przewidzianym zastosowaniu tych wyrobów. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3 dotyczy pakietu 15 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15 zestawów z igłą wprowadzającą o średnicy 18 Ga 

i długości 7 cm. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15 poz. 2 zestawów z cewnikiem 

dwuświatłowym o długości 15 cm.  

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 4 dotyczy pakietu 20 

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 20 z Pakietu nr 4 i stworzenie 

na tę pozycję osobnego pakietu. Zwiększyłoby to konkurencyjność prowadzonego postępowania, 

umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej 

oferty spełniającej wymogi SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 8 o treści: 
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Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy 

Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w 

terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca 

faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty 

za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za 

niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać 

obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, 

bo ten nie dostarcza towaru). 

lub 

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 8 o treści: 

Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy zgodnie 

z zapisami ust. 1 pkt 1, nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w 

zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany. 

lub 

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 8 o treści: 

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, 

Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo 

naliczania kar umownych w wysokości 1% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na żadne z powyższych. 

 

Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 9 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu  

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm składana w sposób 

zapewniający aseptyczną aplikację 

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 

Serwety główne wykonane z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia 

polietylenowa + włóknina polipropylenowa (grubość folii 33μm) o gramaturze 75 g/m2 w części 

podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze 

krytycznym 290 kPa.  

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.  

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O.  

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. 

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.  

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza opisany zestaw. 

 

Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 9 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu: 

3 taśmy przylepne 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 elastyczna osłona na kończynę 30 x 120 cm 

1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m 

2 przylepne serwety 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 

1 przylepna serweta 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 

1 przylepna serweta 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami 

przewodów 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 
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Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33μm) o 

gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. 

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.  

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.  

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O.  

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. 

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.  

Opakowanie zestawów: zewnętrzne: Folia-Tyvec, wewnętrzne: serweta na stół do instrumentarium 

Na opakowaniu cztery naklejki samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, 

dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 

9001 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza opisany zestaw. 

 

Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 9 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu: 

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm 

1 serweta 150 x 190 cm 

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 

50 x 100 cm i organizatorami przewodów 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 

Materiał serwety głównej 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33μm) o 

gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. (łączna gramatura części 

chłonnej 155g/m2) 

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne 

zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do 

archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca 

obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 9 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu: 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 osłona na kończynę 36 x 65 cm 

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 

75 x 80 cm i organizatorami przewodów 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33μm) o gramaturze 

60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. 

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33μm) o gramaturze 

60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. (łączna gramatura części chłonnej 

140g/m2) 

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne 

zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do 

archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca 

obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 9 poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?  

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 

50 x 100 cm i organizatorami przewodów 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 

Materiał serwety głównej 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33μm) o 

gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Odporność na rozerwanie 

na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.  

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów 

(chłonność) 167 cm H2O.  

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. 

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Opakowanie zestawów: zewnętrzne: 

Folia-Tyvec, wewnętrzne: serweta na stół do instrumentarium. Na opakowaniu cztery naklejki 

samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach 

kod kreskowy. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 9 poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 

1 taśma przylepna 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 

75 x 80 cm i organizatorami przewodów 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 

Serweta główna wykonana z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 

60 g/m² wzmocnionego włókniną polipropylenową o gramaturze 80g/m² Odporność materiału na 

przenikanie cieczy – 165cm H₂O.  

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki. Zestaw opakowaniu typu „folia-Tyvec”, 

posiadającym cztery samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę marki, numer referencyjny 

produktu, numer serii i datę ważności, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu 

jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) 

zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie dyspenserem kartonowym.  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 11 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Sterylna Foliowa osłona na aparaturę z elastyczną 

gumką  90cm. Folia polietylenowa, przezroczysta, grubość folii: 40µm. Na opakowaniu 4 odklejane 

etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. 

Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 11 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody 15 x 250cm z prostą końcówką, 1 

taśmą przylepną, 2 elastycznymi pierścieniami bezlateksowymi, składana teleskopowo wykonana z folii 

PE o grubości 50 µm taśma przylepna PES, Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem 

katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety 

posiadają kod kreskowy. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza pod warunkiem spełnienia 

pozostałych wymagań zawartych w SWZ. 
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Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 11 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  

Osłona na przewody 15 x 240 cm z perforowaną końcówką, 2 zintegrowanymi taśmami przylepnymi, 

składana teleskopowo, wykonana z Folia PE o grubości 50 µm, taśma przylepna PES, opakowanie 

jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę 

marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z 

dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 15 dotyczy pakietu nr 11 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody 17 x 240 cm, elastyczna końcówka, 

2 zintegrowane przylepce, składana teleskopowo wykonana z folii PE o grubości 50 µm, opakowanie 

jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę 

marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z 

dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 16 dotyczy pakietu nr 11 poz. 3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Jałowej osłony na kończyny jednorazowego użytku o 

wymiarach 30x120cm z dwoma mocującymi taśmami 9x50cm, wykonane z laminatu dwuwarstwowego 

PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2, 

opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę 

ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy, wyrób medyczny klasy I sterylnej 

zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 17 dotyczy pakietu nr 12 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Gaziki włókninowe nasączone 70% alkoholem 

izopropylowym do dezynfekcji skóry przed iniekcjami - szczepieniami czy pobieraniem krwi, w 

pielęgnacji pępka u niemowląt, na drobne skaleczenia oraz podczas innych zabiegów kosmetycznych i 

medycznych. Rozmiar: 30 mm x 60 mm (rozłożony) / 30 mm x 30 mm (złożony) 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 18 - dotyczy pakietu 16 

Czy Zamawiający dopuści opakowania zawierające 12 saszetek, zamiast 24 i 36 z odpowiednim 

przeliczeniem kolumny „Ilość op.”?  

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 19 - dotyczy pakietu 16 

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły dwuwklęsłej dopuści również igłę odwrotnie tnącą 

kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?  

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 20 - dotyczy pakietu 16, poz. 1-4 

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez 

zmian?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 21 - dotyczy pakietu 16, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 



 

 

  

 

 

6 

Pytanie 22 - dotyczy pakietu 16, poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”?  

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 23 - dotyczy pakietu 16, poz. 19-21 

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany silikonem, pozostałe parametry bez zmian?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 24 - dotyczy pakietu 16, poz. 22 

Czy Zamawiający dopuści szew poliestrowy, pleciony, powlekany silikonem lub wydzieli ww. pozycję 

do osobnego pakietu?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 25 - dotyczy pakietu 16, poz. 28-32 

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75 cm?  

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 26 - dotyczy pakietu 16, poz. 33 

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli. 

 

Pytanie 27 - dotyczy pakietu 17, poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści zielony kolor nici, pozostałe parametry bez zmian?  

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 28 - dotyczy pakietu 17, poz. 13, 15-17 

Czy Zamawiający dopuści niebieski kolor nici, pozostałe parametry bez zmian?   

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 29 – dotyczy pakietu 7 poz. 2 

Czy zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 30 – dotyczy pakietu 7 poz. 3 

Czy zamawiający dopuści serwetę 45 x 45 cm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 31 – dotyczy pakietu 7 poz. 8 – 13 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z SMMMS? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z normą EN-13795. 

 

Pytanie 32 – dotyczy pakietu 7 poz. 10 i 13  

Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczony przez producenta jako XXL, spełniający wymagania 

Zamawiającego dotyczące wymiarów? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza o ile rozmiary będą zgodne z zawartymi w SWZ. 

 

Pytanie 33 - dotyczy pakietu nr 2 poz. 1: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic 

chirurgicznych (do krótkich zabiegów), sterylizowanych tlenkiem etylenu (EO); koperta zewnętrzna 

papier/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Rękawice teksturowane na całej powierzchni, posiadające 

grubość na palcach 0,23-0,24 mm. Zawartość protein określona w ug/g – poniżej 40 ug/g. Rękawice 
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przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 

16523-1. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 34 - dotyczy pakietu nr 2 poz. 1: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic 

chirurgicznych (do krótkich zabiegów), sterylizowanych radiacyjnie (Gamma); koperta zewnętrzna 

folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Rękawice teksturowane na całej powierzchni, posiadające 

grubość na palcach 0,23-0,24 mm. Zawartość protein określona w ug/g – poniżej 40 ug/g. Parametry 

potwierdzone raportem z badań producenta – data: 22.06.2018 r. Rękawice przebadane na przenikanie 

substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1. Pozostałe 

wymagania zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie 35 - dotyczy pakietu nr 2 poz. 2: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic 

chirurgicznych neoprenowych – teksturowanych na całej powierzchni oraz przebadanych na przenikanie 

substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1. Pozostałe 

wymagania zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 36 - dotyczy pakietu nr 2 poz. 3: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic 

chirurgicznych sterylizowanych tlenkiem etylenu (EO); koperta zewnętrzna papier/folia, koperta 

wewnętrzna papierowa. Zawartość protein określona w ug/g – poniżej 10 ug/g. Rękawice przebadane na 

przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 37 - dotyczy pakietu nr 2 poz. 3: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic 

chirurgicznych sterylizowanych radiacyjnie (Gamma); koperta zewnętrzna folia/folia, koperta 

wewnętrzna papierowa. Zawartość protein określona w ug/g – poniżej 10 ug/g. Rękawice przebadane na 

przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 38 - dotyczy pakietu nr 3 poz. 1: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic 

chirurgicznych ortopedycznych – teksturowanych na całej powierzchni, posiadających długość min. 294 

mm, grubość na palcach 0,33-0,34 mm. Zawartość protein określona w ug/g – poniżej 20 ug/g. Parametry 

potwierdzone raportem z badań producenta – data: 22.06.2018 r. Rękawice przebadane na przenikanie 

substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1. Pozostałe 

wymagania zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 39 - dotyczy pakietu nr 3 poz. 2: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic 

chirurgicznych w systemie podwójnego zakładania jako rękawica spodnia, posiadających wewnętrzną 

powłokę polimerową oraz silikonowaną. Długość rękawic min. 302 mm. Zawartość protein określona w 

ug/g, tj. ≤ 30 µg/g. Parametry rękawic Wykonawca potwierdzi folderem od dystrybutora. Rękawice 
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przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 

16523-1. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 40 - dotyczy pakietu nr 7 poz. 3: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji serwety o 

wymiarze 50x60 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 41 - dotyczy pakietu nr 7 poz. 5: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji serwety, 

posiadającej otwór o wymiarze 6x8 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 42 - dotyczy pakietu nr 7 poz. 8: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów 

chirurgicznych, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS. Pozostałe wymagania zgodnie z 

SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

 Pytanie 43 - dotyczy pakietu nr 7 poz. 9: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów 

chirurgicznych, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS. Długość rękawa 72 cm +/- 1,5 cm. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 44 - dotyczy pakietu nr 7 poz. 10: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów 

chirurgicznych, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS. Długość fartucha 140 cm +/- 2 cm, 

długość rękawa 80 cm +/- 1,5 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 45 - dotyczy pakietu nr 7 poz. 11: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów 

chirurgicznych, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², 

wzmacnianych wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego 

paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Pozostałe 

wymagania zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

 Pytanie 46 - dotyczy pakietu nr 7 poz. 12: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów 

chirurgicznych, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², 

wzmacnianych wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego 

paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Długość rękawa 72 

cm +/- 1,5 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 47 - dotyczy pakietu nr 7 poz. 13: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów 

chirurgicznych, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², 

wzmacnianych wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego 
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paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Długość fartucha 140 

cm +/- 2 cm, długość rękawa 80 cm +/- 1,5 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 48 - dotyczy pakietu 4 poz. 19 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule w rozmiarze 24G o długości 19mm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 49 - dotyczy pakietu 4 poz. 19 

Czy Zamawiający dopuści kaniule bez koreczka zamykającego? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 50 - dotyczy pakietu 4, poz. 76: 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 76 z pakietu 4 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie 

wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym 

postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. 

Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję 

wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli. 

 

Pytanie 51 - dotyczy pakietu 5, poz. 49 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 49 z pakietu 5 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie 

wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym 

postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. 

Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję 

wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli. 

 

 Pytanie 52 - dotyczy pakietu 5, poz. 49 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o parametrach 30Gx8mm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 53 - dotyczy pakietu 13 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezpiecznych nakłuwaczy Easylance? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza nakłuwacze zgodne z SWZ. 

 

Pytanie 54 – dotyczy pakietu 31 

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 31 prowadnicy do trudnych intubacji typu Bougie, sterylnej, 

jednorazowego użytku widocznej w rtg z oznaczeniem centymetrowym, z tępym zakrzywionym końcem, 

z otworem na całej długości umożliwiającym wentylację oraz dodatkowo dwoma portami bocznymi. 

Rozmiar 14Fr, średnica wewnętrzna 3mm, długość 70cm. Pakowane po 10sztuk (minimalna ilość 

zamówienia jednostkowego). 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza jedynie prowadnice zgodne z SWZ. 

 

Pytanie 55 – dotyczy pakietu 3 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz 

w technologii Dermashield, teksturowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z 

technologią Surefit, o grubości ścianki na palcu: 0,33±0,03 mm, na dłoni 0,31±0,03mm, mankiecie: 

0,25±0,03 mm, długość min 295mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 21N- badania z jednostki 

niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 30 µg/g, 

będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN 

388, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, 
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odporne przez min 240 min na przenikanie min 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; 

opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i 

poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; 

rozm. 6,0-9,0? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 56 – dotyczy pakietu 3 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą 

nawilżającą (potwierdzenie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), gładkie na zewnątrz, kolor 

zielony, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z technologią Surefit, o grubości ścianki na palcu i dłoni 

0,19 mm, mankiecie 0,16 mm, długość min 295mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 15N- 

badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed 

starzeniem- max 30 µg/g, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, 

zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5-piktogram na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, 

EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na 

przenikanie min 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe 

zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa 

wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 57– dotyczy pakietu 5 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania górnych dróg oddechowych, tak jak 

obecnie stosowane, z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku oraz cyfrowym 

oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym, spełniających pozostałe wymogi swz. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 58 – dotyczy pakietu 5 poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley sterylizowanych tlenkiem etylenu (EO), 

spełniających pozostałe wymogi swz. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 59 – dotyczy pakietu 5 poz. 16 

Prosimy o doprecyzowanie czy bezigłowy port do pobierania próbek moczu ma być wyposażony w 

przeźroczyste okienko do podglądu obecności moczu oraz kontroli procesu pobierania próbek? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 60 – dotyczy pakietu 5 poz. 16 

Prosimy o sprecyzowanie czy dren w zestawie do godzinowej zbiórki moczu ma się cechować długością 

150cm, tak jak w obecnie stosowanym? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza długość drenu min. 120 cm. 

 

Pytanie 61 – dotyczy pakietu 5 poz. 17 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worka do zbiórki moczu z możliwością stosowania przez 5-7dni 

potwierdzoną w oryginalnym katalogu producenta, spełniającego pozostałe wymogi swz. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 62 – dotyczy pakietu 5 poz. 17 

Prosimy o doprecyzowanie czy worek do zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowane, ma posiadać port do 

pobierania próbek moczu z przeźroczystym okienkiem do podglądu obecności moczu oraz kontroli 

procesu pobierania próbek? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 63 – dotyczy pakietu 5 poz. 33 

Prosimy o doprecyzowanie czy końcówki do odsysania w zestawie ortopedycznym maja cechować się 

długością: 150mm (krótka zagięta), 230mm (długa zagięta) i 280mm (prosta), tak jak w obecnie 

stosowanym zestawie? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 64 – dotyczy pakietu 2 poz. 1, 2, 3 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia 

parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną/dokumentem producenta oznaczonych oficjalnym 

logiem firmy lub/i podpisem? Pragniemy zauważyć, że producent Kartę Techniczną wystawia na 

podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu 

deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 65 – dotyczy pakietu 2 poz. 1, 2, 3 

W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic 

chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy 

zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z 

szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej. 

ODPOWIEDŹ: Tak, taki typ sterylizacji jest oczekiwany zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 66 – dotyczy pakietu 2 poz. 1, 3 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób 

medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B z adekwatnym oznakowaniem 

na opakowaniu. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z 

materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie 67– dotyczy pakietu 2 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych lekko pudrowanych, mikroteksturowanych 

o średniej grubości na palcu 0,20 mm, długości min. 260-280 mm, która w pełni zakrywa mankiet 

fartucha, AQL 0,65, (parametry potwierdzone kartą techniczną i/lub dokumentem producenta). Średni 

poziom protein <20 µg/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą 

rękawic, których ono dotyczy). Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w 

stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Opakowanie zewnętrzne papier-folia. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 68 – dotyczy pakietu 2 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych zarejestrowanych jako 

wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B, zgodnie z 

obowiązującymi normami z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 69 – dotyczy pakietu 2 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic syntetycznych neoprenowych z syntetyczną 

wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna 

chwytna, delikatna, antypoślizgowa o średniej grubości na palcu 0,21 mm ±0,02 mm, średniej długości 

min. 290 mm, AQL 065, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną (parametry potwierdzone kartą 

techniczną i/lub dokumentem producenta). Przebadane na przenikalność min. 15 substancji chemicznych 

wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony 

tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas paraoctowy, podchloryn sodowy, min. 24 leków 

cytostatycznych wg ASTM D 6978 oraz wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub równoważną. Opakowanie 
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zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi 

otwieranie. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 70 – dotyczy pakietu 2 poz. 2 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby rękawice posiadały oznakowane jako środek 

ochrony osobistej Kategorii III, Typ A wg. EN ISO 374-1 z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu? 

Takie oznakowanie rękawic daje gwarancje najwyższej ochrony dla personelu medycznego, dopuszczając 

je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i 

życia personelu. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 71 – dotyczy pakietu 2 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą 

polimerową o średniej grubości na palcach 0,22 mm (±0,02mm), średniej długość min. 280 mm, AQL 

0,65, zawartość protein <50µg/g (parametry potwierdzone kartą techniczną i/lub dokumentem 

producenta). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ 

min. B, zgodnie z obowiązującymi normami z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Przebadane 

na przenikalność substancji chemicznych wg EN 16523-1, leki cytostatyczne wg ASTM D 6978 oraz 

wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub równoważną. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe. 

Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 

13485, ISO 9001, ISO 14001. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 72 – dotyczy pakietu 2 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą 

polimerową o strukturze sieci o średniej grubości na palcu 0,24 mm, długości min. 260-280 mm, która w 

pełni zakrywa mankiet fartucha, AQL 0,65, (parametry potwierdzone kartą techniczną i/lub dokumentem 

producenta). Średni poziom protein <10 µg/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-

3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy). Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na 

poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne 

foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 73 – dotyczy pakietu 3 poz. 1, 2 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób 

medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B z adekwatnym oznakowaniem 

na opakowaniu. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z 

materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie 74 – dotyczy pakietu 3 poz. 1, 2 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają być pakowane w opakowania zewnętrzne 

hermetyczne foliowe umożliwiające sprawne otwieranie w każdych warunkach tj. z dodatkowym 

wycięciem jednego z listków? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga przedstawionego przez pytającego 

rozwiązania. 

 

Pytanie 75 – dotyczy pakietu 3 poz. 1, 2 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby wymagany poziom protein potwierdzony 

był raportem niezależnego laboratorium od producenta z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic 

których one dotyczą? 
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga przedstawionego przez pytającego 

rozwiązania. 

 

Pytanie 76 - dotyczy pakietu 1 

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość ciśnieniową 300 PSI? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 77 – dotyczy pakietu 6 pozycje jałowe 

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w 

parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które 

zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. 

Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego 

traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 78 – dotyczy pakietu 6 poz. 35-37 

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy niejałowe sklasyfikowane w klasie I reg.4? Wyroby, które są 

przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach 

medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7. W 

przeciwnym przypadku należy użyć gazy jałowej sklasyfikowanej II a reg. 7. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 79 – dotyczy pakietu 6 poz. 15 

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie 

do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia 

ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkową ochronę w postaci małego 

włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, bez dodatkowej luźnej podkładki, zastosowany klej 

akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 

cm, sterylizacja EO? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 80 – dotyczy pakietu 6 poz. 16,21,23-25,28-37 

Czy zamawiający wydzieli poz.16,21,23-25,28-37 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na 

złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu 

na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl 

ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli. 

 

Pytanie 81 – dotyczy pakietu 2 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości 0,16mm+/-0,02, o zawartości protein ≤89µg/g? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 82 – dotyczy pakietu 2 poz. 1-3 

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których parametry są potwierdzone kartą techniczną, sporządzoną 

na podstawie najnowszych badań producenta? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 83 – dotyczy pakietu 2 poz. 1-3 

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodną z normą EN 16523-1 jako aktualnie obowiązującą normą - 

równoważną do EN 374-3? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 84 – dotyczy pakietu 2 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości 0,20mm+/-0,02, posiadające specjalną warstwę 

antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, o długości 208-298mm w zależności do rozmiaru? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 85 – dotyczy pakietu 7 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 86 – dotyczy pakietu 7 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 10 cm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 87– dotyczy pakietu 7 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140cm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 88 – dotyczy pakietu 7 poz. 8-13 

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch wykonany z 3 warstwowej włókniny typu SMS? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia normy EN-13795. 

 

Pytanie 89 – dotyczy pakietu 7 poz. 8-13 

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch wykonany z 3 warstwowej włókniny typu SMMMS? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 90 – dotyczy pakietu 7 poz. 8, 11 

Czy Zamawiający dopuści długość rękawa w fartuchu 60cm (+/-2cm)? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 91 – dotyczy pakietu 7 poz. 9, 12 

Czy Zamawiający dopuści długość rękawa w fartuchu 61cm (+/-2cm)? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 92 – dotyczy pakietu 7 poz. 10, 13 

Czy Zamawiający dopuści długość rękawa w fartuchu 62cm (+/-2cm)? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 93 – dotyczy pakietu 7 poz. 10, 13 

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 138cm (+/-3cm)? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 94 – dotyczy pakietu 8 poz. 1-3 

Czy Zamawiający dopuści folię o grubości 0,03mm wykonaną z poliuretanu? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 95 – dotyczy pakietu 8 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 14cm x 25cm, rozmiar części klejącej 14cm x 

21cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 96 – dotyczy pakietu 8 poz. 2 
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Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 40cm x 42cm, rozmiar części klejącej 40cm x 

36cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 97 – dotyczy pakietu 8 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 55cm x 45cm, rozmiar części klejącej 49cm x 

45cm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 98 – dotyczy pakietu 8 poz. 4-6 

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści jedynie produkt o parametrach jak w SWZ. 

 

Pytanie 99 – dotyczy pakietu 8 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 15cm x 26cm, rozmiar części klejącej 15cm x 

20cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 100 – dotyczy pakietu 8 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 42cm x 44cm, rozmiar części klejącej 42cm x 

36cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 101 – dotyczy pakietu 8 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 60cm x 52cm, rozmiar części klejącej 60cm x 

46cm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 102 – dotyczy pakietu 9 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji biodra z samoprzylepną serwetą operacyjną o 

wymiarach 150 x 240 cm (zamiast min. 150 x 250 cm)? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 103 – dotyczy pakietu 9 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji biodra z samoprzylepną serwetą operacyjną o 

wymiarach 180 x 180 cm (zamiast serwety nieprzylepnej min. 150 x 180 cm)? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 104 – dotyczy pakietu 9 poz. 1, 2 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą ISO 9001? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie odstąpi. 

 

Pytanie 105 – dotyczy pakietu 9 poz. 1-4 

Czy Zamawiający oczekuje, aby obłożenia były zgodne z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i 

obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy 

chirurgiczne? 

Przywołana przez Zamawiającego 3 cześć normy EN 13795 została wycofana i zastąpiona przez EN 

13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku została zastąpiona przez 

normę EN 13795-1:2019. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje, aby obłożenia były zgodne z aktualnymi normami. 

 

Pytanie 106 – dotyczy pakietu 9 poz. 3 
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Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do zabiegów na kończynie z osłoną na kończynę o wymiarach 

22 x 75 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 107 – dotyczy pakietu 9 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do zabiegów ręki/stopy wykonane z hydrofobowej włókniny 

trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie 

wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 108 – dotyczy pakietu 9 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do zabiegów ręki/stopy z serwetą zabiegową o wymiarach 200 

cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm oraz padem chłonnym 75 x 100 cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 109 – dotyczy pakietu 9 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do zabiegów ręki/stopy z serwetą samoprzylepną 160 x 180 cm 

(w miejsce serwety nieprzylepnej min. 100 x 175 mcm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 110 – dotyczy pakietu 9 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do zabiegów ręki/stopy z ręcznikami w włókniny spunlace 

zamiast celulozowymi, w ilości 4 szt. zamiast 2 szt.? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 111 – dotyczy pakietu 10 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii barku z torbą z osłoną na kończynę z kratonu, o 

wymiarach 22 x 75 cm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 112 – dotyczy pakietu 10 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii barku z torbą z serwetą główną o wymiarach 

263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z 

organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o 

wymiarach 80cm x 100cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm. Odporność na 

rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 113 – dotyczy pakietu 10 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii barku zawierający 4 szt. ręczników zamiast 2 szt., 

oraz 2 szt. taśmy samoprzylepnej włókninowej zamiast 1 szt.? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 114 – dotyczy pakietu 11 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparaturę wykonany z transparentnej folii PE o grubości 

0,065mm i gramaturze 65g/m2, ściągnięty gumką? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów z SWZ. 

 

Pytanie 115 – dotyczy pakietu 11 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody wykonany z transparentnej folii PE o grubości 

0,05mm i gramaturze 50g/m2, złożony teleskopowo, z perforacją i dwoma taśmami lepnymi? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów z SWZ. 
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Pytanie 116 – dotyczy pakietu 11 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończyny o wymiarach 30 x 80cm wykonaną z laminatu 

dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, nieprzemakalność 188cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na 

sucho 108kPa. W komplecie z jedną taśmą samoprzylepną 10x50cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 117 – dotyczy pakietu 13 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny nakłuwacz występujący w dwóch głębokościach 23G o głębokości 

nakłucia 1,8 mm i 21G o głębokości nakłucia 2,4mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści nakłuwacze o głębokościach wkłucia zawartych w SWZ. 

 

Pytanie 118 – dotyczy pakietu 24 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści igły do akupunktury w rozmiarze 0,25x50mm (każda igła pakowana osobno z 

prowadnicą) opakowanie 100szt? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 119 – dotyczy pakietu 24 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści igły do akupunktury w rozmiarze 0,25x60mm (igły pakowane po 10szt. z 

prowadnicą) opakowanie zbiorcze 1000szt? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 120 – dotyczy pakietu 24 poz. 6 

Czy Zamawiający oczekuje, aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu 

z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć 

chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, 

uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego 

zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek 

kontaktu z raną operacyjną.      

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie 121 – dotyczy pakietu 26 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie typu rękaw 

papierowo-foliowy: 

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową 

5 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm 

1 x Żel do znieczulenia błon śluzowych 

1 x Strzykawka z wodą i gliceryną 10 ml 

8 x Kompres gaz. 17N 8W 7,5cmx7,5cm 

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm 

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13 cm 

1 x Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean) 

2 x Rękawice nitrylowe, bezpudrowe rozm. M 

1 x Pojemnik okrągły poj. 120 ml, przezroczysty, z podziałką? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 122 – dotyczy pakietu 26 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów z metalowym igłotrzymaczem 13 cm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści taki rozmiar igłotrzymacza. 
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Pytanie 123 – dotyczy pakietu 26 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów z serwetą 50cm x 60cm z otworem przylepnym 

8 x 6 cm (w miejsce serwety 50 cm x 50 cm, z przylepnym otworem 10 cm x 5 cm)? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 124 – dotyczy pakietu 26 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów z serwetą 50cm x 60cm (zamiast 60 x 60 cm)? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

Pytanie 125 – dotyczy pakietu 26 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów z igłami i strzykawką bez opakowania 

jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 126 – dotyczy pakietu 26 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów w opakowaniu typu rękaw papierowo-foliowy? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 127 – dotyczy pakietu 26 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów w opakowaniu typu rękaw papierowo-foliowy z 

dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 128 – dotyczy pakietu 26 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów o poniższym składzie, zapakowany w opakowaniu 

typu rękaw papierowo-foliowy: 

1 x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm 

3 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm 

1 x Pęseta ADSON metalowa 12cm 

1 x Peseta plastikowa zielona 13cm 

1 x Pojemnik okrągły poj. 250ml? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 129 – dotyczy pakietu 26 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów o poniższym składzie, zapakowany w opakowaniu 

twardy blister jednokomorowy + 2 samoprzylepne etykiety: 

1 x ostrze proste nr 11 rozm. 4,4 cm, zapakowane 

3 x tupfery włókninowe 20 cm x 20 cm 30 g/m2 kula, bez nitki RTG  

1 x peseta metalowa 12 cm 

1 x peseta plastikowa niebieska 12,5 cm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 130 – dotyczy pakietu 26 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego o poniższym składzie: 

1 x Serweta na stolik do instrumentarium 100cm x 150cm 

2 x Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm 2-warstwowa, z przylepcem 

1 x Nożyczki ostre/tępe metalowe 15cm 

1 x Pęseta ADSON metalowa 12cm 

5 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 30cm x 30cm 

1 x Kleszczyki metalowe HALSTED MOSQUITO zakrzywione 12,5cm 

1 x Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean) 

1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm 

10 x Kompres z gazy 17N 12W 7,5cm x 7,5cm 
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1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 131 – dotyczy pakietu 26 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłuć lędźwiowych z serwetą z przylepcem wokół otworu zamiast 

na bocznej krawędzi? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 132 – dotyczy pakietu 26 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłuć lędźwiowych pakowany w opakowanie typu rękaw 

papierowo-foliowy?            

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 133 – dotyczy pakietu 26 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłuć lędźwiowych pakowany w opakowanie typu rękaw 

papierowo-foliowy z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem plastikowym w ramach pojemnika 

na płyn? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 134 – dotyczy pakietu 28 poz. 1, 2, 3 

Czy Zamawiający dopuści zestawy z kieszenią przylepną 30 x 40 cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 135 – dotyczy pakietu 28 poz. 1, 2, 3 

Czy Zamawiający dopuści zestawy z ręcznikami celulozowymi min. 30 x 30 cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 136 – dotyczy pakietu 28 poz. 1, 2, 3 

Czy Zamawiający dopuści zestawy z osłoną na sprzęt 85cm x 85cm, ściągnięta gumką, w kształcie kuli? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 137 – dotyczy pakietu 28 poz. 1, 2, 3 

Czy Zamawiający dopuści zestawy z tupferami z gazy 17-nitkowej? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 138 – dotyczy pakietu 28 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kręgosłupa szyjnego z drenem do ssaka 24CH, o długości 

300 cm (w miejsce 24Ch, 350 cm)? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 139 – dotyczy pakietu 28 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kręgosłupa szyjnego z końcówką do ssaka Yankauer 21CH, 

260 mm, z 4 otworami? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 140 – dotyczy pakietu 28 poz. 1,2 3 

Czy Zamawiający dopuści zestawy z serwetami chłonnymi 30 x 30 cm - 2 szt? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 141 – dotyczy pakietu 28 poz. 1, 2, 3, 4 

Czy Zamawiający dopuści zestawy z kolorystycznym oznaczeniem tylko na zestawie? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 



 

 

  

 

 

20 

 

Pytanie 142 – dotyczy pakietu 28 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dysku z drenem do ssaka 30CH/21CH F/F, 300 cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 143 – dotyczy pakietu 28 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do stabilizacji kręgosłupa z uchwytem rzepowym 2 x 22 cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 144 – dotyczy pakietu 28 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do stabilizacji kręgosłupa z końcówką do ssaka Yankauer 21 Ch, 260 

mm, z 4 otworami i okrągłą końcówką? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 145 – dotyczy pakietu 28 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do stabilizacji kręgosłupa z drenem do ssaka 30CH/21CH F/F, 300 cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 146 – dotyczy pakietu 28 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do endoskopii kręgosłupa z serwetą główną 200/260x300 cm, z 

otworem 30 x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie 

gruszki 18 x 16 cm. Serweta zintegrowana z workiem do zbierania płynów o wymiarach 80 x 80 cm ze 

sztywnikiem, podłączeniem ssaka. Serweta posiada dodatkowe wzmocnienie i organizatory przewodów? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 147 – dotyczy pakietu 28 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do endoskopii kręgosłupa z opatrunkiem wykonanym z folii 

poliuretanowej z wkładem chłonnym (elastyczny, paroprzepuszczalny, wodoodporny, samoprzylepny? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 148 – dotyczy pakietu 28 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do endoskopii kręgosłupa z serwetą na stół narzędziowy o wzmocnieniu 

65 x 190 cm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 149 – dotyczy pakietu 28 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do endoskopii kręgosłupa z serwetą operacyjną 150 x 180 cm (zamiast 

150 x 175 cm)? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 150 – dotyczy pakietu 28 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do endoskopii kręgosłupa z taśmą przylepną 10 x 50 cm (zamiast 9 x 

49 cm)? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 151 – dotyczy pakietu 28 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do endoskopii kręgosłupa z osłoną na aparaturę 80cm x 70cm w 

kształcie walca, ściąganą gumką? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 
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Pytanie 152 – dotyczy pakietu 28 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do endoskopii kręgosłupa z osłoną na aparaturę 85cm x 85cm w 

kształcie kuli, ściąganą gumką? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 153 – dotyczy pakietu 8 poz. 1-3 

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie i 

następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający akceptuje ten rodzaj pakowania. 

Pytanie 154 – dotyczy pakietu 8 poz. 4-6 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczych 

klasyfikowanych jako klasa III 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza, jest to jedyna możliwość w przypadku folii 

bakteriobójczej.                              

 

Pytanie 155 – dotyczy pakietu 8 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie asortymentu o cechach: 

Sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliuretanu o grubości 30±5µ, pokryta klejem akrylowym, 

elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna, o współczynniku para 

przepuszczalności 800 ±200g/m2/24h, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa zielone 

nieprzylepne paski o szerokości min.4,25cm ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej: 10x14cm 

rozmiar powierzchni całkowitej 10x22, 5cm.Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i 

torebka papierowa. Sterylizacja EO.  Opakowanie zbiorcze: karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym 

znajdują się informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja 

użytkowania 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 156 – dotyczy pakietu 8 poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie asortymentu o cechach: 

Sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliuretanu o grubości 30±5µ, pokryta klejem akrylowym, 

elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna, o współczynniku para 

przepuszczalności 800 ±200g/m2/24h, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa zielone 

nieprzylepne paski o szerokości min.4,25cm ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej: 45x28cm 

rozmiar powierzchni całkowitej 28x53,5cm. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i 

torebka papierowa. Sterylizacja EO.  Opakowanie zbiorcze: karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym 

znajdują się informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja 

użytkowania. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 157 – dotyczy pakietu 8 poz. 3 

Prosimy o dopuszczenie asortymentu o cechach: 

Sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliuretanu o grubości 30±5µ, pokryta klejem akrylowym, 

elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna, o współczynniku para 

przepuszczalności 800 ±200g/m2/24h, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa zielone 

nieprzylepne paski o szerokości min.4,25cm ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej: 45x55cm 

rozmiar powierzchni całkowitej 45x63, 5cm.Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i 

torebka papierowa. Sterylizacja EO.  Opakowanie zbiorcze: karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym 

znajdują się informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja 

użytkowania. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 
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Pytanie 158 – dotyczy pakietu 8 poz. 4 

Prosimy o dopuszczenie asortymentu o cechach: 

Sterylna, ultracienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; 

warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary 

wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 

15x20cm (całkowita 20x20cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier 

silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 20 szt. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 159 – dotyczy pakietu 8 poz. 5 

Prosimy o dopuszczenie asortymentu o cechach: 

Sterylna, ultracienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; 

warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary 

wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 

34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier 

silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 160 – dotyczy pakietu 8 poz. 6 

Prosimy o dopuszczenie asortymentu o cechach; 

Sterylna, ultracienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; 

warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary 

wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 

60x45cm (całkowita 70x45cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier 

silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 161 – dotyczy pakietu 9 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie asortymentu o cechach: 

Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem. Skład zestawu: 

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem 

(owinięcie zestawu) 

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm, składana 

rewersowo 

2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm 

1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze 

zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 

1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze 

zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 

1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm 

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm 

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o 

gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na 

mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log10). W 

obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy 

(polipropylen 60 g/m²), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka 

przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. 

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w 

przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji 

medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety 

dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek 
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foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony 

certyfikatem 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 162 – dotyczy pakietu 9 poz. 1 

Czy Zamawiający oczekuje zestawu z 4 etykietami do dokumentacji medycznej. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przyjmuje takie rozwiązanie zgodnie z obowiązującym prawem.  

 

Pytanie 163 – dotyczy pakietu 9 poz. 1 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, które 

są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 164 – dotyczy pakietu 9 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu, 

dzięki czemu serwety są mniej pogniecione i nie posiadają nieprzyjemnego zapachu jak w przypadku 

sterylizacji radiacyjnej. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie narzuca sposobu sterylizacji. 

 

Pytanie 165 – dotyczy pakietu 9 poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie asortymentu o cechach: 

Sterylny zestaw do operacji biodra. Skład zestawu: 

1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE 50 µ ze wzmocnieniem 

1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm 

5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm 

1 x osłona na kończynę 35x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony 

1 x serweta 190x190 cm długość przylepca 85 cm 

1 x serweta górna 300x220 +/-2cm długość przylepca 130 cm 

1 x serweta do operacji biodra 230x305+/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm, z 

wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikacje na 

pacjencie i obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U.  Serwety okrywające pacjenta wykonane z 

chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, niskim współczynniku 

pylenia≤1,7 log10, wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H2O. Obszar wzmocnienia bez 

wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze >121g/m² i wysokiej absorbcji > 700ml/m². I klasa palności. W 

celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o 

szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do 

aplikacji serwet na pacjencie.  Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do 

sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer 

katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem 

kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw 

spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795.Producent spełnia wymogi 

normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 166 – dotyczy pakietu 9 poz. 3-4 

Prosimy o dopuszczenie asortymentu o cechach: 

Sterylny zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu: 

2 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 +/-2 cm z folii PE 50µ z wzmocnieniem 75x190 +/-2cm 

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo 

1 x osłona na kończynę   38x73+/-2 cm 2-warstwowa 

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm 

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiesią zabezpieczającą przed rozerwaniem 
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1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm z elastycznym z otworem Ø 6 cm wykonana z chłonnego 

laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien 

celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,7 log10) o gramaturze max. 58g/m2 odpornego na 

przenikanie płynów (> 175cm H2O), odpornego na rozrywanie na sucho/mokro (>145kPa).  I klasa 

palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany 

sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do 

dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w 

tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek 

foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonyj 

certyfikatem. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 167 – dotyczy pakietu 9 poz. 3 

Prosimy o dopuszczenie asortymentu o cechach: 

Sterylny zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu: 

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w 

części środkowej (owinięcie zestawu) 

1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm 

1 x serweta 135x196 cm, nieprzylepna 

1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa 

2 x taśma przylepna 10x50 cm 

1 x serweta do operacji kończyny 221x328cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, 

ze wzmocnieniem chłonnym 67x140cm wokół otworu, zintegrowane z serwetą 4 uchwyty na przewody 

typu rzep. Serwety okrywająca pacjenta wykonana z wielowarstwowej, dobrze układającej się 

„oddychającej” - paro przepuszczalnej, włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43g/m2, 

w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2, 

odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 

kPa), o wysokim współczynniku absorpcji (min. 400%). I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 

13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety 

samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, 

nazwę producenta, w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. 

Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy 

środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 168 – dotyczy pakietu 6 poz. 16 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opisanego opatrunku pakowanego w opakowania 

a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 169 – dotyczy pakietu 6 poz. 66 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opisanego opatrunku pakowanego w opakowania 

a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający rezygnuje z pozycji 66. 

 

Pytanie 170 – dotyczy pakietu 7 poz. 8-13 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych fartuchów chirurgicznych spełniających 

wymagania SIWZ wykonanych z włókniny polipropylenowej SMS? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 
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Pytanie 171 – dotyczy pakietu 9 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do chirurgii biodra 

posiadającego w swoim składzie serwetę główną typu „U” („U” 10 cm x 95 cm)? 

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 172 – dotyczy pakietu 25 poz. 2-6 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zestawów opatrunkowych do 

podciśnieniowej terapii leczenia ran w których składzie znajduje się samoprzylepna podkładka z portem 

o wys. 5 mm o wym. 8x8 cm? 

Pozostałe parametry oraz składy zestawów zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 173 – dotyczy pakietu 25 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego do 

podciśnieniowej terapii leczenia ran spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajdują się 2 szt. 

opatrunku piankowego z elastycznej czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,6? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 174 – dotyczy pakietu 25 poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do zabiegów artroskopii kolana, 

w którego składzie znajduje się: 

- 1 serweta nieprzylepna 150 x 190 cm zamiast 150 x 175 cm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści o ile pozostałe parametry są zgodne z SWZ. 

 

Pytanie 175 – dotyczy pakietu 25 poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do chirurgii biodra, w którego 

składzie znajduje się serweta główna o wym. 335 x 280/225 cm z otworem 18 x 21 cm? 

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 176 – dotyczy pakietu 25 poz. 13-14 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych obłożeń do endoprotezy stawu 

biodrowego z dojścia przedniego w których strefa padów chłonnych posiada gramaturę 110 g/m2 i 

absorbcję 386 ml/m2? 

Pozostałe parametry zestawu zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 177 – dotyczy pakietu 25 poz. 13-14 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych obłożeń do endoprotezy stawu 

biodrowego z dojścia przedniego w których składzie znajdują się: 

- serweta na stół narzędziowy 190x150cm (opakowanie zestawu) zamiast 190x140cm 

- serweta z padem chłonnym do operacji biodra posiadającą otwór typu "U" przylepny 15x115cm zamiast 

11x115cm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści o ile pozostałe parametry są zgodne z SWZ. 

 

Pytanie 178 – dotyczy pakietu 26 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego w 

którego składzie znajdują się: 

- 1 x serweta z włókniny w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem 10 cm średnicy i bez 

rozcięcia? 

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ 
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ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 179 

Z uwagi na fakt, że glukometry wymienione w SIWZ nie posiadają funkcji wyrzutu paska testowego, a 

zatem paski te muszą być usuwane z glukometru manualnie (co implikuje konieczność dotykania 

zużytego i zabrudzonego krwią paska testowego po każdym pomiarze wykonanym glukometrem), 

rozwiązanie w postaci pasków testowych pakowanych pojedynczo nie chroni przed transmitowaniem 

patogenów krwiopochodnych jeśli personel wykonujący badania nie zmienia rękawic ochronnych po 

każdym jednostkowym pomiarze stężenia glukozy. Biorąc pod uwagę, że personel wykonuje rutynowo 

pomiary glukozy u wielu pacjentów w tym samym czasie, brak wyrzutu paska testowego znacząco 

utrudnia i wydłuża pracę personelu. W związku z powyższym, zwracamy się z zapytaniem, czy 

Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych pakowanych zbiorczo (opakowanie x 50 szt.) 

przeznaczonych do stosowania glukometru z wyrzutnikiem zużytego paska, zapewniającym bezdotykowe 

usuwanie paska z glukometru? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści paski, pod warunkiem, że każdy z testów paskowych jest 

zapakowany pojedynczo. 

 

Pytanie 180 

Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga, aby zaoferowane w Pakiecie 14 paski,testowe posiadały 

certyfikat zgodności z Dyrektywą 98/79/WE (Certyfikat CE), który jest jedynym dokumentem 

potwierdzającym spełnianie wszystkich norm wymaganych przez UE dla pasków testowych? Certyfikat 

tylko pojedynczej normybnie gwarantuje spełnienia wymagań prawnych dla pasków i glukometrów. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby były zgodne z aktualnymi 

przepisami, biorąc pod uwagę, iż umowy przetargowe będą obowiązywać od 23 czerwca br. 

 

Pytanie 181 

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w Pakiecie 14 paski testowe były wyrobem refundowanym 

przez MZ w dniu złożenia oferty? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie 182 

Ponieważ na rynku funkcjonują oferenci posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania 

zawierają niespójne, rozbieżne informacje dotyczące temperatury przechowywania pasków testowych czy 

Zamawiający wymaga, aby takie informacje były ze sobą spójne? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga łatwych do interpretacji instrukcji. 

 

Pytanie 183 

Niektórzy wykonawcy oferują paski testowe, których okres przydatności do użycia jest zależny od 

miejsca wykonywania pomiarów, co jest niezgodne z obowiązującymi normami. Czy Zamawiający 

działając w interesie pacjentów (wiarygodne wyniki), wymaga jednakowego czasu przydatności pasków 

testowych po otwarciu fiolki niezależnie od miejsca wykonywania badań? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści paski, pod warunkiem, że każdy z testów paskowych jest 

zapakowany pojedynczo. 

  

 

II. ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający informuje, że zmienia treść SWZ w następujących miejscach: 

 

✓ Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem 

czerwonym). 
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✓ Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania z 

ofertą. Informacje te zostaną przekazane po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 
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