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PWSW-DZI/382/I/08/20      Przemyśl, 08.09.2020 r. 

 

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

dot:  postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Zakup wraz z dostawą 

sprzętu medycznego dla kierunku pielęgniarstwo w Instytucie Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia  

w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”  

 

w podziale na dwa zadania częściowe : 
1) Zadanie częściowe Nr  1 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia pracowni umiejętności 

pielęgniarskich i pomieszczenia kontrolnego. 

2) Zadanie częściowe Nr  2 – Zakup wraz z dostawą wyposażenia pracowni w sprzęt medyczny. 

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych tekst 

jednolity (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań zgłoszonych  do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia  wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego-  

        

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 5 

Dotyczy zadana częściowego nr 2. 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy: poz. 41 – Ciśnieniomierz zegarowy – 12 szt.  

1. W związku z brakiem dostępności i możliwością zakupu ciśnieniomierza o parametrach wskazanych 
przez Zamawiającego prosimy o dopuszczenie produktu o poniższych parametrach na zasadzie 
równoważności: 

 Zintegrowany aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu 

 Przystosowany dla osób prawo i leworęcznych (obracany zegar) 

 Unikalny, przyciskowy zawór spustowy 

 Zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg 

 Zalecany do badania ciśnienia krwi przy arytmii serca 

 Obsługa w pełni manualna 

 Duży, czytelny zegar o średnicy 67 mm 

 Stetoskop w zestawie 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza produkt o wskazanych parametrach. 

 
Pytanie nr 2: 

Dotyczy  poz. 42 – Ciśnieniomierz półautomatyczny – 4 szt. 

2. W związku z brakiem dostępności i możliwością zakupu ciśnieniomierza o parametrach wskazanych 
przez Zamawiającego prosimy o dopuszczenie produktu o poniższych parametrach na zasadzie 
równoważności: 
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 Wymiary: 151x115x88 mm, waga: 610 g (z bateriami) 

 Ciśnieniomierz półautomatyczny naramienny, posiada duży i czytelny wyświetlacz LCD 

 Technologia PAD detektor arytmii 

 Duża dokładność pomiaru 

 Pamięć ostatniego pomiaru 

 Praktyczny schowek na mankiet 

 Sygnalizacja zużycia baterii 

 Automatyczne wyłączanie 

 W zestawie mankiet średniej wielkości (22-32 cm), żywotność baterii ok. 3000 pomiarów 

 Metoda pomiaru: oscylometryczna 

 Zakres pomiaru: SYS/DIA 20 do 280 [mmHg]; Tętno 40 do 200 [uderzeń/min] 

 Dokładność: ciśnienie +/- 3 mmHg, tętno +/- 5% odczytu 

 Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0-299mmHg 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza produkt o wskazanych parametrach. 

 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy poz. 48 - Pulsoksymetr dla dorosłych – 4 szt. 

3. W związku z brakiem dostępności i możliwością zakupu pulsoksymetrów o parametrach 
wskazanych przez Zamawiającego prosimy o dopuszczenie produktu o poniższych parametrach na 
zasadzie równoważności: 

 Pulsoksymetr palcowy służący do pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej i 
częstotliwości pulsu, stosowany do pomiaru nasycenia krwi tlenem i częstotliwości uderzeń 
serca u ludzi poprzez palec 

 Wyświetlacz kolorowy OLED (24 x 13 mm) z 6 różnymi trybami wyświetlania i 10 poziomami 
jasności 

 Widok słupka pulsu/fali SpO2 

 Zakres pomiarowy: SpO2 (saturacja): 70% – 99% (dokładność +/– 2%) 

 Tętno: 30 – 235 bmp 

 Baterie: 2 mikrobaterie (AAA), wystarczające na około 30 godzin pracy 

 Wymiary: 60 x 34 x 30 mm 

 Waga: 50 g 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie  dopuszcza produktu o wskazanych parametrach, wymagany  parametr Zakres 

pomiarowy: SpO2 (saturacja): 70% – 99% (dokładność +/– 2%). 

 

 

        REKTOR 

        Dr Paweł Trefler 


