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- platforma zakupowa

Dotyczy: PN-32/21 postepowania w frybie przetargu nieograniczonego na dostawe wysokosprawnego
chromatografu cieczowego HPLC z detektorem UV-Vis wraz z instalacjq i przeszkoleniem pracownikow
Zamawiajgcego

W zwigzku z pytaniami dotyczacymi prowadzonego postepowania, Zamawiajacy, zgodnie z art. 135 ust. 1 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela
odpowiedzi:

Dotyczy wariantu A:

Pytanie 1: Czy zamawiajacy dopusci pompe o:

- Maksymalnym cisnieniu pompy nie nizszym niz 5801 psi do 5ml/min, 2901 do 10 ml/min,
- Cisnieniu 400 bar?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza pompe o ww. wartosciach ci$nienia i przeptywu.

Pytanie 2: Czy zamawiajacy dopusci detektor detektor UV-VIS zamiast detektora diodowego?
Parametry detektora UV-VIS podane ponizej:

. Zakres spektralny 190-600nm

. Maksymalna czestotliwos¢ 80HZ

. Szum <£0.25-10-5 AU, przy 230 nm

. Dryft < 1:10-4 AU/h, przy 230 nm

. doktadna dtugosc fali: + 1nm,

. kalibracja na linii deuteru z weryfikacijg przy uzyciu filtru z tlenkiem holmu.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza detektor UV-VIS, jednakze o minimalnym zakresie spektralnym
co najmniej 200 — 700 nm, ze wzgledu na charakter zwigzkow, z ktorymi pracuje Zamawiajacy
(porfirynoidy) i ich zakresu spektralnego (600-700nm).

Pytanie 3: Czy oferowany zestaw ma by¢ wyposazony w modut do nastrzyku manualnego?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zestaw wyposazony w modut do nastrzyku manualnego.

Przestane informacje prosimy uwzgledni¢ przy tworzeniu oferty przetargowej traktujac je jako wazne i
wigzace.
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