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Formularz szczegółowego opisu parametrów technicznych
oferowanego przedmiotu zamówienia
pn. Chromatograf żelowy (GPC)


………………………. 
………………………
………………………
(nazwa Wykonawcy)



Oświadczam, że zaproponowane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym urządzenie ……………………. (proszę podać producenta/nazwę/typ/model urządzenia/numer katalogowy) posiada poniższe parametry techniczne:



	Lp.
	Parametry i warunki wymagane:
	Opis parametrów i warunków oferowanych (wypełnia Wykonawca):*

	I
	II
	III

	1.
	Chromatograf żelowy (GPC):

	
	1) detektor RID (zakres refrakcji co najmniej: 1-1,75 RIU,a poziom szumów co najwyżej 2,5 x 10-9 RIU)
	

	
	2) autosampler (zakres pracy co najmniej pH od 1 do 14, pojemność na co najmniej 70 fiolek o pojemności 1,5 ml,objętość nastrzyku co najmniej w zakresie 0,1 µl do 100 µl, powtarzalność nastrzyku co najwyżej 0,3% RSD)
	

	
	3) pompa dwutłokowa (zakres przepływu co najmniej od 0,0001 do 10,0000 ml/min, zakres pracy co najmniej do 44 MPa przy 5 ml/min,system tłoków równoległych o niskich pulsacjach co najwyżej 0,1 MPa,wbudowany system do automatycznego przemywania tłoków,maksymalna objętość skoku tłoka pompy co najwyżej 10 µl, zakres pracy w pH co najmniej 1-14.),
	

	
	4)  taca na butelki
	

	
	5) degazer co najmniej trójkanałowym (przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał,objętość na każdym kanale co najwyżej 400 µl)
	

	
	6) termostat do kolumn (praca w zakresie co najmniej od 10°C poniżej temperatury otoczenia do 100°C  i pojemność na co najmniej 6 kolumn 25 cm)
	

	
	7) przed kolumna oraz kolumny (z zakresem wykluczania < 1000 Da, do 3000 Da, do 20000 Da i od 4000 – 500 000 Da) a także co najmniej trzy szybko złączki do łączenia szeregowo kolumn i podłączenia przedkolumny
	

	
	8) wzorce na bazie glikolu polietylenowego i tlenku polietylenowego z zakresem mas 250 - 1100000 Da
	

	2.
	Komputer do obróbki danych:

	
	1) Specyfikacja: Minimum i5, 8GB RAM, 500GB SSD, Windows 10/11 Professional, co najmniej 23”
	

	
	2) Oprogramowanie: Licencja na oprogramowanie do analizy danych, z opcją aktualizacji.  Oprogramowanie pozwalające na sterowanie całym zestawem HPLC, zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanych detektora, tworzenie raportów,działające w środowisku Windows 10/11 Professional,dedykowany moduł do chromatografii GPC
	

	3.
	Dokumentacja chromatografu

	
	1) Zestawienie elementów urządzenia
	

	
	2) Rysunki /zdjęcia /schematy urządzenia
	

	4.
	Dodatkowe wymagania

	
	1) Gwarancja: Minimum 24 miesiące na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem zamówienia
	

	
	2) Szkolenie: Wprowadzające w obsługę i konserwację wraz z wydaniem certyfikatów ze szkolenia.
	

	
	3) Dokumentacja: Instrukcja obsługi, certyfikaty zgodności CE.
	

	
	4) Termin dostawy maksymalnie do 12 tygodni od podpisania umowy. 
(Termin musi pokrywać się z terminem podanym w formularzu oferty , gdyż stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)
	Termin dostawy……. tygodni od podpisania umowy

	
	5) Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – kontakt serwisanta z użytkownikiem maksymalnie w ciągu 48 h od zgłoszenia awarii.
	

	
	6) Podstawowy zestaw narzędziowy do samodzielnych napraw.
	



Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanej dostawy w prawej kolumnie tabeli „Opis parametrów i warunków oferowanych”. Jedynie w przypadku, gdy dany parametr proponowanego urządzenia jest identyczny z wymaganym przez Zamawiającego, dopuszcza się, wpisywanie określeń ogólnych typu „tak”, „spełnia”, „zgodne” itp.




Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę bądź osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
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