
Kombinezon

Parametry Kategoria Typ Klasa Gramatura Certyfikat Uwagi

L.p. wymagane III 4 4 min. 65 g/m2
Rozporządzenie RE Certyfikat badanie Dokument badanie

Wykonawca PN-EN 14605 PN-EN 14126 nr 2016/425 ISO 16604:2004

1. BIOFARM III 3/4/5/6 4 55 v v max. klasa 3 v

problem z 

interpretacją

nie spełnia - gramatura oraz 

norma 14126

2. SKAMEX III 3B, 4B, 5B, 6B 3B, 4B, 5B, 6B 57 v nie spełnia gramatura,

3. AB-MED. III 3-4-5-6 - 55 max. klasa 3

nie spełnia - gramatura oraz 

norma 14126 klasa 3

4. Agir Label III 3-4-6 4 68

5. CMS Polska III 4 4 65

zaniżone rozmiary nie do przyjęcia- 

brak jednoznacznego 

potwierdzenia wymaganych 

6. Drive 1 MED. III 3,4B 4 - brak dokumentów

7. ECO Dental III 4,5,6 4 63 eng. 65 pl. ?

niejednoznaczne wyniki w karcie 

produktu, brak jednoznacznego 

potwierdzenia wymaganych 

badań, gramatura w wersji 

angielskiej 63 g/m2

8. EM Poland III 3,4,5,6 - 65 ?

brak wyników badań - brak dok. 

W języku polskim, nie można 

określic spełnienia warunków

9. MAR_POL - 3B/4B 1 brak

Brak dokumentacji w języku 

polskim

10. MEDICA III 4,5,6 6 65

zaniżone rozmiary nie do 

przyjęcia, brak odniesienia do 

badań potwierdzających 

spełnienie wymogów, 

11. OSKAR 3 4 4 55 nie spełnia gramatura,

12. PIWI FEMMA III 4 4 68

Ochraniacze na obuwie

Parametry Kategoria Typ Klasa Gramatura Certyf/Deklaracja Uwagi

L.p. wymagane III 4 4 min. 65 g/m2
Rozporządzenie RE Certyfikat badanie Dokument badanie

Wykonawca PN-EN 14605 PN-EN 14126 nr 2016/425 ISO 16604:2004

1. BIOFARM III 4 4 brak PB-6B v typ 5-B, 6-B brak typ-6 nie spełnia wymagań

2. SKAMEX III 3B, 4B 3B, 4B 57 nie spełnia gramatura,

3. AB-MED. III PB (6)B - 55

nie spełnia, gramatura, typ 6 oraz 

norma 14126

4. Agir Label III 4,6 4 68

5. CMS Polska

wartości podane w formularzach ofertowych

PN-EN 14126:2004 PN-EN 14605:2004

PN-EN 14126:2004 PN-EN 14605:2004



6. Drive 1 MED. III 4,4 ? - brak dokumentów

7. ECO Dental III 6B - 55-60

nie spełnia wymagań gramatura 

oraz typ 6B

8. EM Poland III 3,4,5,6 - 65?

brak wyników badań - nie można 

określic spełnienia warunków

9. MAR_POL

10. MEDICA III PB(6)B 6 65 nie spełnia, kat 6

11. OSKAR 3 4 4 55 nie spełnia gramatura,

12. PIWI FEMMA III 4 4 68


