Specyfikacja warunków zamówienia KR-01/10/KPO/24

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Zestaw mebli laboratoryjnych – zwany dalej razem „zestawem mebli”, do wyposażenia Pracowni Laboratorium Genetyki Molekularnej. 

I. OPIS i UWAGI ogólne:
1. numery mebli w poniższych opisach odpowiadają numerom na rysunku schematycznym; schemat rozmieszczenia mebli jest rysunkiem poglądowym/orientacyjnym i nie odzwierciedla dokładnie skali i wymiarów poszczególnych mebli; 

2. ostateczne wymiary niektórych mebli (szczególnie tych dopasowanych do ścian lub innych wnęk czy ograniczonych przestrzeni) mogą się różnić o kilka-kilkanaście cm;
3. kolory wszystkich przodów (fronty) szafek i szuflad niebieskie (kolor niebieski gołębi RAL5014 lub zbliżony), chyba że w danym punkcie zaznaczono inaczej; kolorystyka dopasowana do istniejących mebli (fot. 1 i 2), wskazana i zatwierdzona przez Zmawiającego na podstawie wzornika przedstawionego przez Wykonawcę po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia;
4. wszędzie gdzie jest mowa o blatach z płyty laminowanej (opisy szczegółowe w pkt. II), Zmawiający wymaga blatów wykonanych z płyty typu laminowana z powłoką melaminową co najmniej trójwarstwową i z krawędziami uszlachetnionymi za pomocą środków wodoodpornych lub innej podobnej płyty o identycznych lub lepszych parametrach wytrzymałości na wilgoć, ogień i odczynniki chemiczne (potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami, dostarczonymi nie później niż w dniu odbioru przedmiotu zamówienia); kolorystyka blatów wskazana i zatwierdzona przez Zmawiającego na podstawie wzornika przedstawionego przez Wykonawcę po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, kolory jasno szare (lub podobne, nawiązujące do stylistyki reszty laboratorium), grubość płyty min. 1,9 cm (jeśli w opisie szczegółowym nie zaznaczono inaczej);

5. wszędzie gdzie jest mowa o stelażach z wysokogatunkowej stali (opisy szczegółowe w pkt. II), Zmawiający wymaga stelaży z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, o wymiarach co najmniej 4 cm x 4 cm (chyba, że w danej pozycji zaznaczono inaczej), pokrytych proszkowo farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości w zakresie +/- 2 cm > kolory profili szare;

6. wszędzie gdzie jest mowa o nóżkach szafek (opisy szczegółowe w pkt. II), Zmawiający wymaga nóżek szafek  z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, malowanych proszkowo, z regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości w zakresie +/- 2 cm;

7. wszędzie gdzie jest mowa o kółkach (opisy szczegółowe w pkt. II), Zmawiający wymaga kółek krzeseł i platform jeżdżących dostosowanych do podłogi epoksydowej (nie rysujące powierzchni);

8. wszędzie gdzie jest mowa o szafkach, szufladach i półkach (opisy szczegółowe w pkt. II), Zmawiający wymaga aby szafki/szuflady/półki (za wyjątkiem frontów) były wykonane z jasnoszarej (o kolorze zbliżonym do istniejącej zabudowy meblowej) płyty laminowanej gr. 1,8 cm z doklejką PCV gr. 0,2 cm;
9. wszędzie gdzie jest mowa o szafkach pod blatami, Zamawiający wymaga szafek podwieszonych lub na stelażu lub na nóżkach (o których mowa w pkt. I.6.);

10. wszędzie gdzie jest mowa o drzwiach szafek i szaf, Zamawiający wymaga wysokiej klasy zawiasów stalowych, nie skrzypiących, z hamulcem do drzwi (samo-domykające się), umożliwiających otwieranie pod kątem co najmniej 95°;
11. wszędzie gdzie jest mowa o szufladach (opisy szczegółowe w pkt. II), Zmawiający wymaga szuflad z miękkim zamykaniem, samo-domykających się;

12. wszystkie uchwyty szafek muszą być metalowe (nie z tworzywa!), w kolorze srebrnym, satynowe, takie same lub zbliżone wyglądem do tych z fotografii nr 1; 

13. płyty i blaty meblowe i inne elementy mebli muszą posiadać atesty higieniczne i certyfikaty od producenta (wskazujące/potwierdzające wodoodporność, klasy ognioodporności i odporność na czynniki chemiczne (jeśli dotyczy)) > wykonawca dostarczy te dokumenty w formie papierowej lub elektronicznej nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru; 
14. przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i podpisaniem umowy, konieczna / obowiązkowa jest konsultacja Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego, potwierdzona pisemnymi ustaleniami / zatwierdzeniem proponowanych rozwiązań, w celu: 

· doprecyzowania / wyboru materiałów, które mają być użyte do wykonania mebli na podstawie udostępnionych próbek i/lub opisów technicznych;

· akceptacji przez Zamawiającego kolorystyki mebli na podstawie próbek udostępnionych przez Wykonawcę -  kolorystyka mebli winna być zgodna parametrami określonymi przez Zamawiającego;
· doprecyzowania, w miejscu, gdzie będą montowane meble, dokładnych wymiarów mebli będących przedmiotem zamówienia (należy uwzględnić drobne zmiany wymiarowe mebli);

· ustalania, w którą stronę (lewy/prawy) mają się otwierać drzwi od poszczególnych szafek / szaf;

· doprecyzowania szczegółów wykonawczych, detali czy proponowanych przez Wykonawcę lepszych / nowocześniejszych rozwiązań technicznych niż w opisie poszczególnych mebli przedstawionych przez Zamawiającego.
II. Meble do laboratorium – opis szczegółowy

Podane poniżej wymiary są jedynie orientacyjne – szczegóły pkt. I.1, pkt. I.2, pkt. I.14, pkt. I.15
1. Stół przyścienny nr 1 z szafkami pod blatem – 1 szt.
· wymiary całkowite (szer. x gł. x wys.) ok. 400 x 80 x 90 cm; 
· blat wykonany jest z płyty laminowanej (opisanej w pkt. I.4); 
· stół ma wytrzymać obciążenie/nacisk na fragmencie powierzchni ok. 1 m bieżącego (miejscowo) do 100 kg; 
· odporny na wibracje przenoszone z otoczenia (bardzo stabilny); 
· stelaż z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, malowanych proszkowo, z nóżkami z tworzywa umożliwiającymi poziomowanie, profile stalowe o wymiarach 5 cm x 5 cm;
· przestrzeń pod blatem zabudowana jest 4x szafką jednodrzwiową o całkowitych wymiarach (szer. x gł. x wys.) 50 x 60 x 70 cm, z 1 szufladą u góry (wys. szuflady ok. 15 cm) i z 2 półkami w zamykanej szafce; 
· szafki są rozmieszczone oddzielnie, tworząc pod blatem trzy miejsca na nogi (3 stanowiska do siedzenia). 

2. Stół typu „wyspa” nr 2 - 1 szt.
· wymiary (szer. x gł. x wys.) 300 x 160 (2x80) x 90 cm;
· blat wykonany jest z płyty laminowanej (opisanej w pkt. I.4); 
· wykończenie rogów blatu od strony środka pomieszczenia zaokrąglone;
· stół ma wytrzymać obciążenie do co najmniej 100 kg; 
· odporny na wibracje z otoczenia (bardzo stabilny);

· stelaż z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, malowanych proszkowo, z nóżkami z tworzywa umożliwiającymi poziomowanie;
· przestrzeń pod blatem zabudowana 4-ema szafkami (po 2 z każdej strony), z pozostawionym miejscem na nogi (4 stanowiska siedzące):

· o wymiarach całkowitych (szer. x gł. x wys.) 70 x 60 x 70 cm + nóżki (jeśli szafki będą na nóżkach), 
· z 1 szufladą u góry (wys. szuflady ok. 15 cm), z półką w środku;
· od frontu pod blatem – stanowisko na na UPSy (ciężkie urządzenia z dużą ilością akumulatorów do podtrzymywania napięcia elektrycznego) z szafką, składające się z: 

· otwartej półki na mocnym stelażu (obciążenie półki do 250 kg; półka nie może się uginać) i nóżkach, o wymiarach bez nóżek około (szer. x gł. x wys.) 80 x 50 cm (wolna przestrzeń między półką a blatem 
ok. 60 cm);

· szafka o wymiarach całkowitych ok. (szer. x gł. x wys.) 60 x 50 x 60 cm + nóżki (jeśli szafki będą na nóżkach), z półką w środku;

· 4 gniazda elektryczne z klapką o klasie odporności na wilgoć IP44;

· przelotki na kable min. 2 szt.

· nadstawka z 2 półkami:

· wymiary ok. (szer. x gł. x wys.) 240 x 40 x 90 cm

· 16 gniazd elektrycznych z klapką o klasie odporności na wilgoć IP44, po 4 sztuki na każde stanowisko siedzące
3. Kontenerek laminowany jezdny pod stelaż komory laminarnej – 1 szt.
· wymiary całkowite, bez kółek (szer. x gł. x wys.) ok. 50 x 60 x 70 cm; 

· z szafką jednodrzwiową z 2 półkami i z 1 szufladą u góry (wys. szuflady ok. 15 cm); 

· cztery kółka jezdne w tym dwa z hamulcem.
4. Stół/stanowisko do mycia – 1 szt.
· wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 70 x 60 x 90 cm. 
· w wodoodpornym blacie umieszczony jest zlew głęboki 1-komorowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wzmocnionej odporności na substancje chemiczne, z podniesionym obrzeżem; Zamawiający dopuści zlew głęboki 
1-komorowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wzmocnionej odporności na substancje chemiczne o wymiarach (szer x gł.) równych z wymiarami całego stanowiska, bez blatu, montowany bezpośrednio na szafce instalacyjnej;

· armatura laboratoryjna ciepła/zimna woda pokryta EPS (bateria, syfon), wychodząca z blatu lub zlewu;

· pod blatem znajduje się 1x szafka instalacyjna;

· nad zlewem, na ścianie, laboratoryjny ociekacz kołkowy wykonany z tworzywa, opisany szczegółowo w pkt. II.5

5. Ociekacz kołkowy – 1 szt.
· niewielki, naścienny, wykonany z tworzywa, o szerokości max. 40 cm i max. wysokości 25 cm;
· do montażu / powieszenia nad stanowiskiem do mycia;

· z wymiennymi kołkami (max. 20 kołków) do suszenia szkła laboratoryjnego, łatwymi do demontażu;

· z kanałem odpływowym. 

· kolor biały lub szary;

6. Półka/platforma wisząca – 1 szt.
· wymiary (szer. x gł.) 40 x 25 cm; 
· półka laminowana wsparta na kątownikach metalowych montowanych do ściany, na ciężką 50 L butlę z wodą, z bokami wys. ok. 5 cm;

· zawieszona na stanowiskiem do mycia;

· kolor szary. 

7. Stanowisko laboratoryjne z miejscem na UPSy – 1 szt.

· wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 134 x 80 x 90 cm;

· blat laboratoryjny na mocnym, stabilnym stelażu z otwartą półką pod blatem na ciężkie UPSy  i szafką

· półka na UPSy o wymiarach (szer. x gł.) ok. 90-95 x 60 cm musi wytrzymać obciążenie do 250 kg bez uginania się;

· szafka o wymiarach całkowitych (szer. x gł. x wys.) ok. 35-40 x 60 x 70 cm z 1 szufladą o wys. ok. 15 cm;

· przelotki na kable min. 3 szt.
8. Półka wisząca – 1 szt.
· wymiary (szer. x gł.) ok. 134 x 30-35 cm; 
· półka laminowana wsparta na kątownikach montowanych do ściany, na ciężkie segregatory, z bokami wys. 
ok. 10-15 cm;

· z co najmniej 2 przegrodami / separatorami utrzymującymi segregatory pionowo;

· zawieszona nad stanowiskiem opisanym w pkt. 7;

· kolor szary. 

9. Stanowisko laboratoryjne – 1 szt.

· wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 150 x 80 x 90 cm;

· blat laboratoryjny z szafkami pod spodem;

· 3 szt. szafki pod blatem o wymiarach całkowitych (szer. x gł. x wys.) ok. 50 x 60 x 70 cm, z szufladą o wys. ok. 15 cm;
10. Stanowisko laboratoryjne z m-cem siedzącym – 1 szt.

· wymiary (szer. x gł. x wys.) ok. 120 x 80 x 90 cm;

· blat laboratoryjny na stelażu z 1 szafką pod spodem

· 1 szt. szafki pod blatem o wymiarach całkowitych (szer. x gł. x wys.) ok. 50 x 60 x 70 cm, z szufladą o wys. ok. 15 cm;

· co najmniej 1 przelotka dla kabli;

11. Szafki wiszące – 4 szt.
· wymiary (szer. x gł. x wys.) 60 x 30 x 70 cm; 
· z półką w środku, z możliwością regulacji wysokości jej zawieszenia;

· do powieszenia na stanowiskiem laboratoryjnym opisanym w pkt. 9 i 10.

12. Szafka wisząca otwarta – 1 szt.

· wymiary (szer. x gł. x wys.) 30 x 30 x 70 cm;

· z półką w środku;

· kolor szary;

· do powieszenia na stanowiskiem laboratoryjnym opisanym w pkt. 10.
13. Hoker – 9 szt.
· krzesło obrotowe, laboratoryjne bez oparcia;

· z regulowaną wysokością; 
· z podpórką na nogi; 
· jezdne (z kółkami).

14. Wieszak naścienny na fartuchy – 1 szt.
· szerokość nie większa niż 45 cm; 
· minimum 4 podwójne haczyki.
15. Półka/platforma wisząca – 1 szt.
· wymiary (szer. x gł. x wys.) 240 x 32 x 30 cm;

· płyta laminowana / panel 240 x 30 cm, przytwierdzona płasko do ściany; 
· półka laminowana przytwierdzona do panelu w/w pod kątek 90°, wsparta na kątownikach z płyty laminowanej (16 x 16 cm) przytwierdzonych do naściennej płyty laminowanej;
· na półce co najmniej 2 przegródki;
· kolor szary. 

16. Szafka stojąca / regał – 1 szt.
· wymiary całkowite (szer. x gł. x wys.) 54 x 55 x 126,5 cm; 
· otwarta, z 5 półkami (w tym co najmniej 2 ruchome, umożliwiające zmiany wysokości przestrzeni pomiędzy półkami);

· z pełnymi bokami; 
· nóżki wys. 15 cm, z regulacją wysokości. 


17. Szafka naścienna – 3 szt.
· wymiary (szer. x gł. x wys.) 73 x 32 x 70 cm; 
· szafka wisząca z pełnymi bokami, pojedynczymi drzwiami, zamykana;
· w środku 1 półka.
18. Szafka stojąca / skrytkowa – 1 szt.
· wymiary całkowite (szer. x gł. x wys.) 80 x 40 x 175 cm; 
· wykonana z płyty meblowej laminowanej, kolor do ustalenia przedstawicielem Zamawiającego; 
· na regulowanych nóżkach wys. 10-15 cm; 
· złożona z 10 niezależnych półek / skrytek o wymiarach około 40 x 40 x 30 cm, każda zamykana osobnymi drzwiami na zameczek. 
19. Regał / kontenerek z szufladami / koszami – 1 szt.

· wymiary całkowite (szer. x gł. x wys.) ok. 40 x 40 x 160 cm;
· lekki, łatwy do przenoszenia;

· 4 lub 5 głębokich szuflad/koszy na prowadnicach

· na kółkach, z blokadą.

III. Wykonawca zapewni:
1. Dostawę i wniesienie na III piętro budynku (bez windy) wszystkich mebli i innych elementów niezbędnych do ich montażu.

2. Montaż, instalację, dopasowanie do wskazanych miejsc wszystkich elementów zamówionego zestawu, w tym także:

- powieszenie szafek/półek wiszących;
- podłączenie/instalację zlewu laboratoryjnego do istniejącej sieci wod-kan, wykonane przez hydraulika;
- podłączenie gniazdek elektrycznych umieszczonych w meblach / na meblach do istniejącej sieci elektrycznej, wykonane przez elektryka z uprawnieniami;

3. Gwarancję nie krótszą niż 12 miesięcy na wszystkie elementy zestawu mebli, w tym na podłączenia instalacji, potwierdzoną kartą / kartami gwarancji;

4. Rękojmię zgodą z polskim prawem;

5. Certyfikaty (dotyczące wodoodporności i klasy ognioodporności), atesty higieniczne do zastosowanych materiałów (w formie elektronicznej lub papierowej), dostarczone nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru umowy;

6. Instrukcje obsługi / specyfikację / dokumenty Producenta dla poszczególnych elementów / użytych materiałów (jeśli są dostępne) zawierające także informację np. o sposobie czyszczenia i konserwacji tych elementów / materiałów, jeśli wymagają one specjalnego podejścia / środków do tych czynności.


[image: image1.emf]
Fot. 1. Uchwyty szuflad, kolory frontów. 

[image: image2.emf]
Fot. 2. Stylistyka istniejących mebli w Laboratorium Genetyki Molekularnej (stół typu „wyspa”). 

Schemat 1. Pomieszczenie laboratoryjne; czerwone nr odnoszą się do poszczególnych nr opisu szczegółowego pkt. II; rysunek poglądowy/orientacyjny - nie odzwierciedla dokładnie skali i wymiarów poszczególnych mebli, ani wszystkich elementów zamówienia. 
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