Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Źródło promieniotwórcze Ir – 192

	LP
	ASORTYMENT

	
ILOŚĆ
	CENA JEDN. NETTO*
	VAT*
	CENA  JEDN. BRUTTO*
	WARTOŚĆ BRUTTO*
	PRODUCENT
NUMER KATALOGOWY*

	1
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*wypełnia wykonawca
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1. Specyfikacja źródła Ir-192 w aparacie SagiNova
	Opis
	Wartość

	Przeznaczenie
	Źródło brachyterapii HDR

	Typ źródła
	Źródło do afterloadingu

	Numer modelu
	Ir2.A85-2 

	Klasyfikacja zgodnie z ISO 2919
	ISO/12/C63333 

	Opis projektu
	Zamknięty granulat Ir-192, szczelnie zespawany w kapsule ze stali nierdzewnej,  zgodnie z DIN 25426-2  "materiał radioaktywny w postaci specjalnej"

	Materiał kapsułki
	Stal nierdzewna, 1.4404 

	Izotop
	Ir-192 

	Czas połowicznego rozpadu
	73.83 dni 

	Postać fizyczno-chemiczna
	Stała, metalowa

	Aktywność nominalna
	333 – 370 GBq

	Aktywność maksymalna
	370 GBq 

	Źródło - Czas życia
	25 000 cykli roboczych lub maksymalnie 4 miesiące w normalnych warunkach pracy przy użyciu zatwierdzonych aplikatorów i zgodnie ze specyfikacją urządzenia. 

	Źródło
	Długość całkowita  2180 mm 

	Źródło - Obudowa
	Średnica zewnętrzna  0.9 mm 

	
	Długość  4.52 mm

	Segment radioaktywny
	Średnica  0.6 mm 

	
	Długość  3.5 mm

	Test skażenia
	Badanie szczelności (ISO 9978, 5.3.1) 

	Test wycieku
	Test pęcherzykowy w ciekłym azocie 
(ISO 9978, 6.2.4) 







2. Zakres czynności serwisowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia za umowę :

a) Dostawa 5 szt. źródeł promieniotwórczych Ir-192, zgodnych ze specyfikacją, z częstotliwością jedno źródło na trzy miesiące w okresie obowiązywania umowy wraz z dostarczeniem niezbędnych, wymaganych prawem dokumentów;
b)Wymiana i instalacja nowych źródeł w aparacie do brachyterapii SagiNova;
c)Terminy wymian – uzgodnione z  Zamawiającym;
d) Czynności serwisowe należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzenia podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;
f) Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;
g) Odbiór zużytych źródeł promieniotwórczych  Ir-192;
h) Utylizacja zużytych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
i) Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z wymianą źródła, wykonanie niezbędnych testów potwierdzających prawidłowe działanie aparatu do brachyterapii SagiNova.	

3. Dokumentacja czynności serwisowych

Wykonanie każdej wymiany i instalacji nowego źródła w aparacie do brachyterapii SagiNova musi być poświadczone dostarczeniem niezbędnych, wymaganych prawem dokumentów oraz wystawieniem raportu serwisowego potwierdzonego przez przedstawiciela COZL.
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