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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie
przetargu  nieograniczonego  pn.  Dostawa  sprzętu  i  implantów  do  zabiegów
neurochirurgicznych 

Zamawiający  informuje,  iż  w toku prowadzonego postępowania  wpłynęło  pytanie  dotyczące
przedmiotowego  postępowania,  którego  treść  wraz  z  odpowiedzią  udzieloną  przez
Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 5
Czy  zamawiający  dopuści  implant  międzytrzonowy  do  odcinka  lędźwiowego  z  dojścia
bocznego.  Materiał  syntetyczny  (PEEK)  bez  elementów  metalowych  niepowodujący
powstawania  artefaktów  w  MRI,  CT.  Implanty  posiadające  znaczniki  radiologiczne.
Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegające migracji.
Specjalny  kształt  implantu  ułatwiający jego implantację  pomiędzy trzonami kręgów. Implant
dostępny  w  wysokościach  9-17mm  ze  skokiem  co  2  mm.  Implant  dostępny  w  wersjach
lordotycznych 0°, 8°. Długość implantu od 40 mm do 55 mm. Możliwość wypełnienia implantu
wiórami kostnymi lub biomateriałem. Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów
z dostępu bocznego. Instrumentarium wyposażone w małoinwazyjny dystraktor montowany do
ramy  stołu  z  możliwością  dodatkowego  zakotwiczenia  w  trzonie  kręgu  lub  w  przestrzeni
międzytrzonowej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza materiał syntetyczny (PEEK). 
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