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                                                                                            Wg rozdzielnika 
 

Wyjaśnienia do SIWZ  
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę dializatorów, wyrobów 
medycznych dla potrzeb Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 
Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-44/2019). 
 
W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi 
SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
Pytanie 1  
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 w poz. 2 i 3 do osobnego pakietu i wyrazi zgodę na 
zaoferowanie dializatora niskoprzepływowego z unikalna trójwarstwową błona Polyamix™ 
zapewniającą stabilne i wysokie tempo transportu o raz efektywny klirens mocznika i fosforanów 
zbudowaną z mieszaniny polimerów poliaryeterosulfonu, poliwinylopirolidonu oraz poliamidu 
sterylizowanych parą wodną w punkcie:  
- poz. 2 o powierzchni błony 1,4 m2 i współczynniku ultrafiltracji 10ml/h x mmHg?  
- poz. 3 o powierzchni błony 1,7 m2 i współczynniku ultrafiltracji 12,5ml/h x mmHg?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2  
Czy Zamawiający w pakiecie 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów niskoprzepływowych z 
unikalną trójwarstwową błona Polyamix™ zapewniającą stabilne i wysokie tempo transportu o raz 
efektywny klirens mocznika i fosforanów zbudowaną z mieszaniny polimerów poliaryeterosulfonu, 
poliwinylopirolidonu oraz poliamidu sterylizowanych parą wodną o powierzchni 1,4 m2, 1,7m2, oraz 
2,1 m2 do wyboru przez Zamawiającego oraz dializatorów wysokoprzepływowych z membraną 
Poracton™ wykonaną z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu 
sterylizowanych parą wodną. Charakteryzujących się wyjątkową wydajnością w usuwaniu małych i 
średnich cząstek w trakcie hemodializy wysokoprzepływowej oraz wysokim kliresem fosforanów i 
mocznika o powierzchni błony 1,4 i 1,8 m2?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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