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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawa narzędzi  chirurgicznych wielokrotnego użytku  dla USK-2 w Szczecinie.

WYJAŚNIENIA DO SWZ
[bookmark: _Hlk12606988][image: ]                        Szczecin, 06.11.2024r

al. Powstańców Wielkopolskich 72 
70-111 Szczecin

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 tj. z dnia 2019.10.24), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:
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T: +48 91 466 10 10, F: +48 91 466 10 15
E: szpital@usk2.szczecin.pl, W: www.usk2.szczecin.pl
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900 




[bookmark: _Hlk12607031]PYTANIE 1 Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności,
nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.
1 Nożyczki mikrochirurgiczne/wieńcowe hokejki Diethrich-Hegeman bez zamka. Bardzo delikatne, 125 stopni, długość ostrza 6-10mm, końce ostre, długość 180 mm. Certyfikat MDR 2024. CE. Wykonane w całości ze stali medycznej. Klasyczne, proste ramiona nożyczek "o owalnych uchwytach". Bransze nozyczek o standardowych wkładkach tnących. Bransze nożyczek zakończone stożkowo i połączone
śrubą, ugięcie osi długiej pod kątem 125 stopni. Oznaczenie nożyczek kodem UDI, logo producenta i numerem katalogowym.
2 Nożyczki mikrochirurgiczne/wieńcowe hokejki Diethrich-Hegeman bez zamka. Bardzo delikatne, 90 stopni, długosć ostrza 6-10mm, końce ostre, długosć 180 mm. Certyfikat MDR 2024. CE. Wykonane w całości ze stali medycznej. Klasyczne, proste ramiona nożyczek "o owalnych uchwytach". Bransze nozyczek o standardowych wkładkach tnących. Bransze nożyczek zakończone stożkowo i połączone
śrubą, ugięcie osi długiej pod kątem 90 stopni. Oznaczenie nożyczek kodem UDI, logo producenta i numerem katalogowym.
3 Nożyczki mikrochirurgiczne/wieńcowe hokejki Diethrich-Hegeman bez zamka. Bardzo delikatne, 45 stopni, długość ostrza 6-10mm, końce ostre, długość 180 mm. Certyfikat MDR 2024. CE. Wykonane w całości ze stali medycznej. Klasyczne, proste ramiona nożyczek "o owalnych uchwytach". Bransze nozyczek o standardowych wkładkach tnących. Bransze nożyczek zakończone stożkowo i połączone
śrubą, ugięcie osi długiej pod kątem 45 stopni. Oznaczenie nożyczek kodem UDI, logo producenta i numerem katalogowym.
4 Nożyczki do operacji zastawek serca Hohenfellner. Nożyczki wykonane ze stali medycznej. Klasyczne, proste ramiona nożyczek o „owalnych uchwytach”. Długość całkowita nożyczek w zakresie 22,5 cm. Bransze nożyczek „mocne”, o obłych, „bezpiecznych zakończeniach”. Bransze nożyczek połączone „śrubą”. Bransze nożyczek o ugięciu płaszczyzny pod kątem 30 – 45 stopni. Nożyczki oznakowane kodem UDI, logo producenta i numerem katalogowym. Certyfikat MDR, CE.
5 Nożyczki do operacji zastawek serca Hohenfellner super tnące. Nożyczki wykonane ze stali medycznej. Klasyczne, proste ramiona nożyczek o „owalnych uchwytach”. Długość całkowita nożyczek w zakresie 23 cm. Bransze nożyczek „mocne z utwardzonymi wkładkami tnącymi”, o obłych, „bezpiecznych zakończeniach”. Bransze nożyczek połączone „śrubą”. Bransze nożyczek o ugięciu
płaszczyzny pod kątem 30 – 45 stopni. Nożyczki oznakowane kodem UDI, logo producenta i numerem katalogowym. Certyfikat MDR, CE.
6 Nożyczki do operacji zastawek serca DeBakey. Nożyczki wykonane ze stali medycznej. Klasyczne, proste ramiona nożyczek o „owalnych uchwytach”. Długość całkowita nożyczek w zakresie 16 cm lub 23 cm. Bransze nożyczek „mocne”, o obłych, „bezpiecznych zakończeniach”. Bransze nożyczek połączone „śrubą”. Bransze nożyczek mają ugięcie płaszczyzny pod kątem 20 - 30 stopni. Nożyczki
oznakowane kodem UDI, logo producenta i numerem katalogowym. Certyfikat MDR, CE.
ODPOWIEDŹ: Zamawiającym nie dopuszcza zaproponowanych wyrobów. Dokładny opis wymagań dla wszystkich pozycji z zadania  znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ. Zamawiający wymaga wyrobów, które są zgodnie z swz i zał nr 2 do SWZ.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe informacje podczas sporządzania i składania ofert.
                                                                                                                                         Z poważaniem
Dyrektor USK-2
/podpis w oryginale/

Sprawę prowadzi Anna Skrzypiec,
 tel. 91-466-1113
a.skrzypiec@usk2.szczecin.pl
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