W.Sz.Z: TZ-280-59/22

dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawe sprz¢tu i wyrobow medycznych z podzialem na 7 zadan.

W zwiazku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia Zamawiajacy zgodnie
zart.135 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. 2021r. poz. 1129 ze zm), zwanej dalej Pzp, udziela
ponizej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1. dot. Zadania Nr 6, poz. 8

Dot. pkt. 8 - Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone w 18 dysz ci$nieniowych w tym 4 obrotowe? Podana
ilos¢ dysz odpowiada konstrukcji komory i zapewnia prawidlowy przebieg mycia i dezynfekcji utenysliow.
Wymagana przez Zamawiajacego konkretna ilos¢ dysz jest jednoznacznym wskazaniem jednego wytworcy.
W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowied?:

Zamawiajacy  nie dopuszcza. Zamawiajacy nie okreslil konkretnej ilosci dysz tylko podal wymog minimalny,
w ktérym jasno okre$la minimalna iloé¢ dysz obrotowych (minimum 5).

Pytanie Nr 2, dot. Zadania Nr 6. poz. 12

Prosimy o dopuszczenie uszczelki drzwi dostosowanej do konstrukcji urzadzenia, postawiony wymag jest mozliwy
do spefnienia tylko i wylacznie przez urzadzenie Lischka. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy
o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowied?:

Zamawiajacy nie dopuszcza. Zamawiajacy wymaga uszczelki zapewniajacej brak przeciekow pary wodnej podczas
procesu mycia i dezynfekcji, niewymagajacej przegladéw okresowych i smarowania oraz odpornej na uszkodzenia
mechaniczne co ma wplyw na niski stopien zuzywalnosci.

Pytanie Nr 3, dot. Zadania Nr 6, poz. 19

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na program krotki trwajacy 7 min?

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowied?:

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zamawiajacemu zalezy na jak najkrotszym czasie tego programu. Urzadzenie to
stuzy do szybkiego i efektywnego mycia i dezynfekeji naczyn sanitarnych i przeprowadza kilkadziesiat cykli w ciagu
doby. Skrécenie kazdego z cykli o 2 minuty w przeliczeniu na cala dobe pozwala zaoszczedzi¢ czas
i zredukowac koszty pracy.

Pytanie Nr 4, dot. Zadania Nr 6, poz. 31

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone w pompe myjaca zgodna wymaganiami z normy 15883-1 odnoénie
mycia i dezynfekcji ustensyliéw i dostosowana do konstrukcji urzadzenia? Postawiony wymog jednoznacznie
wskazuje na jednego producenta Lischka.

Odpowied?:

Zgodnie z wymogiem zawartym w SWZ. Brak doprecyzowania wydajnosci pompy uniemozliwia Zamawiajacemu
obiektywna oceng zaproponowanego rozwiazania.

Pytanie Nr 5, dot. Zadania Nr 6, poz. 32

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o wym. wys.: 1280 mm x szer.: 600 mm x gl.: 610 mm
Odpowied?:

Ze wzgledu na miejsce przeznaczone do usytuowania urzadzenia Zamawiajacy podtrzymuje wymiary okreslone
w SWZ.
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Pytanie Nr 6. dot. Zadania Nr 6, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia z komora wykonana jest ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 co jest
poréwnywalng warto$cia z oczekiwana przez Zamawiajacego klasa AISI316.

Odpowied?:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 7, dot. Zadania Nr 6, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia wyposazonego w komore z laczeniami laserowymi. Rozwiazanie takic jest
réwnowazne z komora glgboko ttoczona, dodatkowo posiada dozywotnia gwarancje na komore, czego nie zapewniaja
producenci komér gleboko tloczonych. Laczenia te sa wykonane z niezwykla precyzja i nie stwarzaja ryzyka
osadzania si¢ w nich mikroorganizméw (nie zawieraja zaglebien). Ponadto, faczenia te sa niezwykle wytrzymale i nie
obnizaja parametréw fizycznych i wytrzymalosciowych — cisnienie i temperatura panujaca w komorze sa
kilkunastokrotnie nizsze niz minimalnie konieczne, by w jakikolwiek sposob oddzialaé na tak taczona stal nierdzewna.
W razie odmowy, prosimy o uzasadnienie takiej decyzji.

Odpowieds:

Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie wyposazone w komore z taczeniami laserowymi.

Pytanie Nr 8, dot. Zadania Nr 6. poz. 8

Prosimy od dopuszczenie myjni dezynfektora o innym ukladzie dysz, gwarantujacych w petni skuteczne mycie, w
tym basenéw z uchwytem — 10 dysz w tym 5 dysz obrotowych, w tym wysoko wydajne rami¢ obrotowe.
O skutecznosci mycia i dezynfekcji decydujace sa: a) parametr A0, opisujacy poziom dezynfekcji b) realizacja
odpowiednich norm (ISO 15883-1, 15883-3). Co wigcej, myjnia osiaga parametry znacznie przewyzszajace te minima
(A0 do warto$ci 3000) oraz posiada badania potwierdzajace skuteczno$é¢ zwalczania nawet wyjatkowo odpornych
mikroorganizméw, takich jak clostridium difficile, przy standardowym trybie pracy. Skoro myjnia spetnia zasadne
normy, to ilo$¢ dysz jest parametrem arbitralnym i nie ma znaczenia dla skutecznosci jej pracy, zwlaszcza ze jako$¢
mycia zalezna jest takze od rozmieszczenia dysz i ich ruchomosci (ramiona, dysze obrotowe etc.) Czy Zamawiajacy
wymaga, abymyjnia posiadala dysze natryskowe w calosci ze stali nierdzewnej? Elementy plastikowe maja bowiem
krétsza zywotno$¢ niz stal nierdzewna, poniewaz dziala na nie wysoka temperatura co powoduje powstawanie
mikropeknig¢, ktére wplywaja na obnizenie jakosci mycia i dezynfekcji.

Odpowiedsi:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 9, dot. Zadania Nr 6. poz. 12

Czy Zamawiajacy wymaga, aby komora myjni wraz z drzwiami posiadaly system uniemozliwiajacy wyciek
pary lub wody na zewnatrz — uszczelka silikonowa tzw. petna paroszczelno$é? Rozwiazanie takie
zapobiega poparzeniom personelu. Na rynku znajduja sie rozwiazania typu komora z uszczelka
labiryntowa, ktéra nie zapewnia paroszczelnosci i podczas cyklu goraca para wydostaje si¢ na zewnatrz.
Odpowied?:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 10, dot. Zadania Nr 6. poz. 18

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia o czasie programéw mycia i dezynfekcji wynoszacym 10 minut. Krétszy czas
programu moze by¢ zbyt krétki, by przeprowadzi¢ dokladne mycie. Dysze moga bowiem niedoktadnie spryskaé
wszystkie powierzchnie mytych naczyn. Dodatkowo, osiagnigcie temperatur wymaganych przez stosowne normy w
krétkim czasie wymaga bardzo duzego zuzycia energii elektrycznej, co nie jest ekonomiczne i naraza Zamawiajacego
na niepotrzebne koszty. W praktyce, dla pracy personelu réznica 2 minut nie wywiera realnego wplywu.
Odpowieds:

Zamawiajacy nie dopuszcza. Zamawiajacy wymaga urzadzenia, w ktorym najdluzszy program trwa nie dluzej niz 8
minut.

Pytanie Nr 11, dot. Zadania Nr 6, poz. 19

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia o czasie programéw mycia i dezynfekcji wynoszacym 10 minut. Krétszy czas
programu moze by¢ zbyt krotki, by przeprowadzi¢ dokladne mycie. Dysze moga bowiem niedokladnie spryska¢
wszystkie powierzchnie mytych naczyn. Dodatkowo, osiagnigcie temperatur wymaganych przez stosowne normy w
kr6tkim czasie wymaga bardzo duzego zuzycia energii elektrycznej, co nie jest ekonomiczne i naraza Zamawiajacego
na niepotrzebne koszty. W praktyce, dla pracy personelu réznica 2 minut nie wywiera

realnego wplywu.

Odpowied?:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 10.



Pytanie Nr 12, dot. Zadania Nr 6, poz. 20

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania urzadzenie w ktérym przecigtne zuzycie wody dla programu
standardowego wynosi 20 l/cykl. Warto$¢ ta jedynie nieznacznie odbiega od wymaganej przez Zamawiajacego
wartos$ci i nie ma znaczacego wplywu na efektywno$¢ dziatania urzadzenia. Jednoczesnie urzadzenie ktore
proponujemy daje mozliwo$¢ wyboru np. programu ekonomicznego w ktérym zuzycie wody wynosi jedynie 13 l/cykl.
Odpowied?:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 13, dot. Zadania Nr 6, poz. 26

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o dwdch czujnikach temperatury umieszczonych u géry komory?
Qdpowieds:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 14, dot. Zadania Nr 6, poz. 31

Whnosimy o odstapienie od wymogu stosowania pompy o przepustowosci 400 I/min. Proponowane przez nas
rozwigzanie efektywniej wykorzystuje wodg¢. Za sprawa wysoko wydajnych, obrotowych dysz i ramion
myjacych dokonuje si¢ precyzyjne mycie powierzchni, nie wymagajace tak duzej podazy wody ani

energii. Jest to rozwiazanie bardziej ekonomiczne, a zatem korzystniejsze dla Zamawiajacego. W razie

odmowy, prosimy o uzasadnienie.

Odpowied?:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na odstapienie od wymogu stosowania pompy o przepustowosci min. 400 I/min.,
ponadto Zamawiajacy nie dopuszcza ramion natryskowych w komorze myjacej, poniewaz ze wzgledu na ich
budowe sa to elementy bardziej wadliwe i cz¢éciej ulegaja awariom.

Pytanie Nr 15, dot. Zadania Nr 6. poz. 32
Prosimy o dopuszczenie urzadzenia o wymiarach: 500 mm szer. x 500 mm gt. x 1450 mm wys. Zastosowane wymiary

pozwalaja na bezproblemowe i ergonomiczne umieszczenie urzadzenia w pomieszczeniach wszelkiego rodzaju.
Zarazem sa to wymiary jedynie nieznacznie odbiegajace od wymagan Zamawiajacego.

Odpowied?:

Ze wzgledu na miejsce przeznaczone do usytuowania urzadzenia Zamawiajacy podtrzymuje wymiary okre$lone
w SWZ.

Pytanie Nr 16, dot. Zadania Nr 3, poz. 9

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy kardiomonitor z mozliwo$cia wyboru sposréd 15 réznych
konfiguracji ekranu zaprogramowanych przez uzytkownika.

Odpowieds:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 17, dot. Zadania Nr 3. poz. 10

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy kardiomonitor z ekranem duzych liczb z mozliwoscia
podziatu na 4 okna parametrow?

Odpowiedzi:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 18, dot. Zadania Nr 3, poz. 11

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy kardiomonitor z klasa odpornosci [PX1?
Odpowied?:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 19, dot. Zadania Nr 3. poz. 12

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy kardiomonitor, ktérego masa z modutem transportowym
oraz akumulatorami wynosi 5,6 kg?

Odpowied?:

Zamawiajacy dopuszcza, w zwiazku z tym modyfikuje zapis w poz. 12, zaktualizowany Zatacznik nr 2/3a do SWZ
zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postgpowania https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun




Pytanie Nr 20, dot. Zadania Nr 3, poz. 18-21

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy kardiomonitor z analiza arytmii oraz odcinka ST z 2
odprowadzen EKG jednoczes$nie?

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 21, dot. Zadania Nr 3, poz. 25

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem wysycenia hemoglobiny
tlenem odpornym na niska perfuzje oraz artefakty ruchowe w technologii producenta oferowanych kardiomonitorow?
Odpowied?:

Zgodnie z SWZ. Brak sprecyzowania technologii producenta uniemozliwia Zamawiajacemu obiektywna ocen¢
Zaproponowanego rozwiazania.

Pytanie Nr 22, dot. Zadania Nr 3, poz. 28
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy kardiomonitor z systemem jednotubowym do pomiaru

nieinwazyjnego ci$nienia krwi?
Odpowied?:
Zamawiajacy dopuszcza kardiomonitor z systemem jednotubowym z zachowaniem pozostalych wymogow.

Pytanie Nr 23, dot. Zadania Nr 3, poz. 30

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy kardiomonitor wyposazony w nieinwazyjny pomiar
ci$nienia krwi z mozliwoscia zaprogramowania automatycznych interwalow pomiarowych w zakresie 1-720 minut?
Odpowied?:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 24, dot. Zadania Nr 3, poz. 33

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy kardiomonitor bez mozliwoéci ustawienia etykKiet
temperatur wg. Miejsca pomiaru?

Odpowied?:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 25, dot. Zadania Nr 3, poz. 34
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy kardiomonitor z mozliwoscia rozbudowy o pomiar

kapnografii u pacjentéow zaintubowanych oraz niezaintubowanych z mozliwo$cia przenoszenia pomiedzy
kardiomonitorami modutowymi tego samego producenta?

Odpowiedi:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 26, dot. Zadania Nr 3, poz. 42,44
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy kardiomonitor z pamigcia trendéw z ostatnich 160 godzin

oraz full disclosure 48 godzin dla 1 krzywej dynamicznej?
Odpowied?:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 27, dot. Zadania Nr 3, poz. 46

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy kardiomonitor wyposazony w port USB do przenoszenia
konfiguracji trendow bez zabezpieczenia hastem?

Odpowied?:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 28
Czy Zamawiajacy wymaga, aby Oferent posiadat certyfikat systemu zarzadzania jakoscig ISO 9001:2015 dotyczaca

sprzedazy wyposazenia i sprz¢tu medycznego, sprzedazy materialow eksploatacyjnych i $rodkéw do sterylizacji,
projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedazy oprogramowania IT i pracami projektowymi i
budowlanymi? Zamawiajacy zyskuje pewnos¢, ze oferowane wyroby produkowane sa zgodnie z obowiazujacymi
wymaganiami i normami.

Odpowieds:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.



Pytanie Nr 29, dot. wzoru umowy §2 ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przygotuje miejsce montazu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od
Wykonawcy.

Odpowied?:

Zamawiajacy przygotuje migjsce montazu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy.

Pytanie Nr 30, dot. wzoru umowy §2 ust. 10i 11

Czy Zamawiajacy nie popetnit omyiki powotujac si¢ w tych §§ na ust 6.
Odpowieds:

Tak, Zamawiajacy omyikowo powolal si¢ na ust.6, a powinien powota¢ sie na ust. 9.

Pytanie Nr 31, dot. wzoru umowy §3 ust. 6

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na usuniecie zapisu tego paragrafu w calosci lub dopusci alternatywnie zlecenie
ustugi na zewnatrz placéwki na koszt wykonawcy?

Tego typu urzadzenia zamawiane sa zgodnie z wymagana konfiguracja i nie sg dostepne od reki u producenta, w
zwiazku z czym wykonawca nie ma mozliwosci utrzymywania na stanach magazynowych sprzetéw zastepczych.
Odpowieds:

Zamawiajacy w § 3 ust. 6 wzoru umowy wyraznie wskazal, ze wymag ten bedzie mial zastosowanie w przypadku

»iezeli dotyczy’’ danego Zadania.

Pytanie Nr 32, dot. wzoru umowy §4 ust. 7

Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany maksymalnej wysoko$ci kar z 50% na maksymalnie do 20%. Obecna
wysokos¢ maksymalnej kary jest razaco wysoka i niewspoimiernie do przedmiotu umowy wygérowane.
Wykonawca zwraca uwage, Ze brak dokonania zmiany ww. postanowien umownych spowoduje wzrost cen w ofertach
skiadanych przez wykonawcoéw, ktérzy swoje ryzyko beda musieli przeniesé na zamawiajacego.

Odpowieds:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 33, dot. Zadania Nr 7, poz. 117, 156

Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 7, w Pozycjach 117 (Zestaw
instrumentarium do operacji ledzwiowego odcinka kregostupa) oraz 156 (Zestaw instrumentarium do operacji
szyjnego odcinka kregostupa) Zatacznika nr 2/7, mozliwos¢ zaoferowana jako wyrobu réwnowaznego lyzeczki
kostnej typ Volkmann ze splaszczona, eliptyczna, ergonomiczna, poprzecznie karbowana rekojescia, owalna miscczka
w czgsci roboczej o szerokosei 5,2 mm i dlugosci 240 mm?

Typ proponowanego narz¢dzia rownowaznego jest tozsamy z tyzeczka kostna okreslona jako przedmiot zaméwienia
w Pozycji 127 Zalacznika nr 2/7.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pvtanie Nr 34, dot. Zadania Nr 7, poz. 117

Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie, czy zapis o tresci: ,,Zamawiajacy dopuszcza tolerancje rozmiaréw narzedzi w
zakresie +/- Smm” dotyczy wylacznie wymiaréw dlugosciowych zaoferowanych przez Wykonawcéw narzedzi
chirurgicznych? Racjonalnym bowiem wydaje si¢ nie stosowanie tego zapisu dla wymiaréw czesci roboczych
instrumentarium, gdzie parametry graniczne dla niektérych wyrobéw okreslone zostaly przez Zamawiajacego z
doktadnoscia do 0,1 mm.

Odpowied?:
Tak.

Pytanie Nr 35, dot. Zadania Nr 5, poz. 30-48
Zwracamy si¢ z prosba do zamawiajacego o wykreslenie z zadania nr 5 pozycji od 30 do 48. Dotyczy to wykreslenia

wymogu dostawy wozka endoskopowego, ktory nie jest cz¢scia sktadowa ssaka elektrycznego.

Odpowieds:

Zamawiajacy wykresla poz. od 30 do 37, w zwiazku z tym zmodyfikowany Zalacznik
Nr 2/5a zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postepowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wszz torun




Pytanie Nr 36, dot. Zadania Nr S, poz. 30-37
Zwracamy si¢ z prosba do zamawiajacego o wykre$lenie z zadania nr 5 pozycji od 30 do 37. Dotyczy to wykreslenia

wymogu dostawy wozka endoskopowego, ktory nie jest czgscia skladowa ssaka elektrycznego.
Odpowied?:
Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 35.

Pytanie Nr 37, dot. Zadania Nr 5, poz. 38-48
Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy z zadania nr 5 pozycje od 38 do 48 dotycza
bezposrednio ssaka elektrycznego, czy wdzka endoskopowego?

Odpowied?:
Pozycje od 38 do 48 dotycza bezposrednio ssaka elektrycznego.

Pytanie Nr 38, dot. Zadania Nr 5

Jako wieloletni dostawca wysokiej jakosci aparatury medycznej zwracamy si¢ z zapytaniem o dopuszczenie na
zasadzie rownowaznosci ssaka o ponizszej specyfikacji.

Oferowanego przez nas ssaka charakteryzuje ponizsza tabela techniczna przy utrzymaniu gtéwnych zalozen
wymaganych pomiaréw oraz tych samych akcesoriow, szkolen i montazu.

1. Pelna nazwa urzadzenia: Ssak elektryczny—1szt.

2. Nazwa i typ/model (podaé): ........cooiiiiiiiiiiiiiiiiieianaes

4. Rok produkcji: 2021

LP. PARAMETR/ WARUNEK Parametr wymagany
WYMAGANY

1. Ssak przeznaczony do pracy TAK
ciaglej na podstawie jezdnej
z czterema kotach w tym dwa
przednie z blokada

2; Zasilanie elektryczne 230 TAK
V/50Hz

3. Wydajnos¢ ssaka min. 44 I/min TAK, poda¢

4, Podcis$nienie max. 0-93 kPa TAK
z dokfadnoscia + 5%

5. Poziom halasu max. 40 dB 40dB- 0 pkt
<40dB- 10 pkt.

6. Wymiary max urzadzenia ( szer.x| TAK
wys. gleb.) 480x900x460 mm.
+/- 10 mm

7 Waga ssaka nie wigcej niz 13 kg | TAK
(z podstawg jezdna nie wigcej niz
21 kg)

8. Obudowa wykonana z trwalego, [ TAK
odpornego na uszkodzenia
materiahu.

9. Praca ssaka oparta na TAK
wbudowanej bezolejowe;j
membranowej pompie
prézniowej.

10. Manometr ssaka opisany w TAK
podziatach oznaczonych
kolorami ; mmHg, cmH:O, bar,
kPa




Min. trzystopniowe
zabezpieczenie przeciw
przelewowe

TAK

12.

Wyposazenie

13.

- zbiornik bezpieczenistwa
szklany 0.2-0.3L

TAK

14.

- przewéd taczacy zbiornik
bezpieczenstwa ze zbiornikiem
podstawowym szt. |

TAK

- 2- litrowy zbiomnik
podstawowy, nietlukacy( z
poliweglanu)

z mozliwoscia zastosowania
pokrywy zakrecanej lub
weciskanej, z zabezpieczeniem
przed przelaniem szt. 2

TAK

- uchwyt zbiornika z uchwytem
na przewdd ssacy szt. 2

TAK

- przewdd ssacy silikonowy z
zaworem zatrzymujacym ssanie
dh1,5 mszt. 2

TAK

18.

- stojak jezdny

ssaka szt. 1

19.

- kabel zasilajacy min. 2m szt.
1

TAK

20.

- 80 wkladéw jednorazowych o
pojemnosci 2l(kazdy)

TAK

21.

-50 filtréw jednorazowych
przeciwbakteryjnych

TAK

22:

- Zawor przelaczajacy ssanie z
jednego zbiornika na drugi bez
koniecznosci
odlaczania/przelaczania
drenow

TAK

23.

- Kosz na dreny

TAK

24.

- Uchwyt na cewniki

TAK

Mozliwo$¢ mocowania
zbiornikéw o pojemnosci od
ldo4 1.

TAK

26.

Mozliwos¢ stosowania
jednorazowych workéw na
wydzieling przystosowanych
do zbiornikow 21
wielorazowych z pokrywami
wielorazowymi zaréwno
zakrgcanymi na pojemnik jak i
wciskanymi w pojemnik

TAK

217.

Mozliwo$¢ stosowania
pojemnikéw wielorazowych
4L x 4 szt. montowanych na

TAK

szynie EURO podstawy jezdnej




ssaka w sposéb stabilny bez
wsparcia serwisu

28.

Mozliwosé rozbudowy ssaka o
dodatkowy uchwyt do
zawieszenia drenu ssacego
montowany na szynie EURO
podstawy jezdnej

TAK

29.

Mozliwos¢ rozbudowy ssaka o
1 lub 2 pojemniki do kateteréw
montowanych na uchwytach z
klema do szyny EURO na
podstawie jezdnej ssaka bez
wsparcia serwisu

TAK

30.

wlacznik nozny on/off

TAK-10 pkt.
NIE- 0 pkt

31.

Mozliwo$¢ rozbudowy
podstawy jezdnej ssaka o kosz
na akcesoria (dreny
jednorazowe, cewniki)
montowany na tylnej czgsci
postawy bez wsparcia serwisu

TAK

32.

Mozliwos¢ rozbudowy ssaka o
mechanizm przelaczajacy
wypehienia butli 1/2
montowany na szynie EURO
podstawy jezdnej bez wsparcia
serwisu

TAK

33.

Ssak przystosowany do
pozniejszej instalacji systemu
drenazu, w zakresie od 0 do 40
cm H20

TAK

34.

Gwarancja min. 24 miesiace

TAK

35.

Instrukcja w jezyku polskim

TAK

36.

Przeglady techniczne w okresie
trwania gwarancji na koszt
wlasny Wykonawcy

TAK

37.

Zalecana przez Producenta
czgstotliwosé wykonywanych
przegladoéw technicznych w
okresie: - trwania gwarancji, -
po gwarancji.

TAK poda¢

38.

Instalacja sprzetu wraz ze
szkoleniem pracownikow

Zamawiajacego w cenie oferty.

TAK

39.

Czas reakcji przystapienia do
usunigcia awarii od chwili jej
zgloszenia max. 48 godz. w dni
robocze i 72 godz. w dni wolne
i $wieta

TAK

40.

Okres gwarancji— min. 24
miesiace.

TAK podaé




41. Urzadzenie zastgpcze w TAK
przypadku naprawy
gwarancyjnej trwajacej
powyzej 7 dni — o parametrach
nie gorszych niz oferowany bez
naliczania z tego tytulu
dodatkowych optat.

42. Wykonawca zapewni TAK
dostepnos¢ czgsci zamiennych i
akcesoriow przez okres 5 lat.

43. Zalecany lub wymagany Opisac i poda¢ proponowane
sposob dezynfekcji sprzetu $rodki dezynf.

44, Numer kontaktowy z serwisem | Poda¢
Wykonawcy

Czy Zamawiajacym zrezygnuje z wymogu zapewnienia dostepu do telefonicznej pomocy technicznej przez 24h na
dobg a dopusci dostep telefoniczny, emailowy 5 dni w tygodniu od poniedziatku do piatku w godzinach 8-16.30?

Odpowied;:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 39, dot. Zadania Nr 5, poz. 31-37

Czy Zamawiajacy wyodrebni wozek endoskopowy do oddzielnego zadania?
Odpowieds:

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 35.

Pytanie Nr 40, dot. Zadania Nr 2

Jako wieloletni dostawca wysokiej jako$ci aparatury medycznej zwracamy si¢ z zapytaniem o dopuszczenie na
zasadzie réwnowaznosci aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania o ponizszej specyfikacji.
Oferowanego przez nas aparat charakteryzuje ponizsza tabela techniczna przy utrzymaniu gléwnych zalozen
wymaganych pomiaréw oraz tych samych akcesoriéw, szkolen i montazu.

1. Pelna nazwa urzadzenia: Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania—1szt.

2. Nazwa i typ/model (podac): ......ccccovvviniiniiinieiininenenen.

4. Rok produkcji: 2021

LP. PARAMETR/ WARUNEK WYMAGANY Parametr wymagany 1. Aparat do wysokoprzeplywowej terapii
tlenowej, ktéry dostarcza ogrzane i nawilzone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychajacym, poprzez
faczniki: donosowe i tracheostomijne. Urzadzenie z wbudowana turbina gazéw, pozwalajaca na precyzyjne ustawienie
FiO2 w zakresie co najmniej 21 - 100% bez potrzeby dolaczania zewnetrznego przeplywomierza tlenowego. TAK,
poda¢ 2. Cyfrowy, kolorowy, dotykowy wyswietlacz min. 4.3”, rozdzielczo$¢ min. 480 x 272 pikseli, min. 8
poziomow regulacji jasno$ci ekranu z parametrami min. : temperatura, przeplyw i stezenie tlenu. Wszystkie parametry
sterowane z pozycji urzadzenia. TAK, podac 3. Zasilanie: 220-240 V AC , 50/60 Hz TAK 4. Aparat wyposazony w
zasilanie awaryjne , akumulatorowe z czasem pracy min. 30 min i max. czasem fadowania do 4 godzin TAK, poda¢
5. Minimum 7 zakres6w ustawienia temperatury:, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 stop. C +/- 1 stop. C TAK, poda¢ 6.
Gotowos¢ aparatu od wlaczenia do prowadzenia terapii w czasie max. 12 minut lacznie z osiagnieciem progu
ustawionej temperatury. 12 min.- 0 pkt. Ponizej 12 min. 10 pkt.

7. Minimum 2 zakresy ustawien przeptywow: dla niemowlat i dzieci 2-30 I/min oraz dla dorostych 10-80 I/min TAK,
podac 8. Stezenie tlenu w zakresie co najmniej od 21 % do 100 %. ( mozliwos¢ ustawienia alarmow dolnej i gornej
granicy stezenia tlenu) Mozliwo$¢ ustawienia fabrycznych zakresow alarmu Mozliwo$¢ ustawienia automatycznego
zakresow alarmu TAK, podac¢ 9. Precyzyjny elektroniczny system mieszania powietrza z tlenem TAK 10. Precyzyjny
modut kontroli stgzenia tlenu TAK 11. Szybka podaz O2 z regulacja wartosci stezenia tlenu (min.23-100%) i czasu
trwania przepltywu (min.30-120 sek). TAK, podaé¢ 12. Przycisk wyciszania alarmu TAK 13. Trendy tabelaryczne i
graficzne wszystkich monitorowanych parametréw min. ze 168 godzin TAK, podaé 14. Aparat wyposazony w min.
2 porty RJ45 i USB TAK, poda¢ 15. Wbudowany modul pomiarowy SPO2. Zakres saturacji min. 1-100%, zakres
pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm. Wskaznik identyfikujacy sygnat i informujacy o jego jakosci podczas
ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyéwietlany na krzywej pletyzmograficznej TAK, poda¢ 16. Waga aparatu: max. 3,5
kg , z wozkiem max. 9,5 kg TAK, poda¢ 17. Turbina wewnetrzna, nie wymagajaca podiaczenia do sprezonego
powietrza. TAK 18. Statyw do aparatu wyposazony w pdtke na aparat, koszyk na TAK, poda¢ akcesoria oraz podstawe
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Jezdna z 4 kotkami cichobieznymi — w tym minimum 2 kétka z hamulcami 19. Zabezpieczenie aparatu przed
zsunigciem z pétki. TAK 20. Regulowana wysoko$¢ statywu w zakresie co najmniej 105,0 cm do 155,0 cm TAK,
podac 21. Statyw wyposazony w 4 uchwyty do zawieszenia kropléwek TAK 22. Mozliwosé¢ wspotpracy z aparatem
do podazy tlenku azotu oraz nebulizatorem TAK-10 pkt. Nie- 0 pkt. 23. Wyposazenie: Uklad do oddychania ogrzanym
i nawilzonym powietrzem. Uktad oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o dlugosci
minimum 180 cm. Przeplyw gazéw w zakresie min. 2 — 60 L/min. Zakonczenie ukladu wykonane z elastycznej
koncowki, zapewniajace prawidlowe podiaczenie do kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii. Uklad
zapewniajacy prac¢ w zakresie przeplywéw min. 2 — 60 L/min. w zaleznosci od wyboru rodzaju trybu pracy
urzadzenia. 2 sztuki TAK, poda¢ 24. Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula).
przystosowana do wspdlpracy z podgrzewanymi uktadami oddechowymi Kaniula wyposazona jest w regulowany
pasek zakiadany na glowe, umozliwiajacy zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Do wyboru rozmiary S, M lub L.
14 sztuk TAK, podac¢ 25. Filtr zapewniajacy doplyw czystego powietrza. Funkcja ustawienia pozostatego czasu do
wymiany filtra na nowy z aktywnym alarmem przypominajacym uzytkownikowi o koniecznoéci wymiany filtra
powietrza. Przewidywany wymiana filtra co min. 1000 godzin pracy aparatu. 3 sztuki TAK, poda¢

26. Czas uzycia oferowanego ukiadu jednorazowego uzytku min. 6 dni u jednego pacjenta 6 dni- 0 pkt. >6 dni- 10 dni
27. Przewdd do zasilania w tlen -1 sztuka TAK 28. Instrukcja w jezyku polskim TAK 29. Przeglady techniczne w
okresie trwania gwarancji na koszt wlasny Wykonawcy TAK 30. Zalecana przez Producenta czestotliwos¢
wykonywanych przegladéw technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. Tak, podaé 31. Instalacja
sprz¢tu wraz ze szkoleniem pracownikéw Zamawiajacego w cenie oferty. TAK 32. Czas reakcji przystapienia do
usunigcia awarii od chwili jej zgloszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i §wieta TAK 33. Okres
gwarancji— min. 24 miesigce. TAK, poda¢ 34. Urzadzenie zastepcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwajacej
powyzej 7 dni — o parametrach nie gorszych niz oferowany bez naliczania z tego tytutu dodatkowych oplat. TAK 35.
Wykonawca zapewni dostgpnos¢ czgsci zamiennych i akcesoriow przez okres 5 lat. TAK 36. Zalecany lub wymagany
sposob dezynfekeji sprzetu TAK 37. Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy TAK

Czy Zamawiajacym zrezygnuje z wymogu zapewnienia dostgpu do telefonicznej pomocy technicznej przez 24h na
dobg a dopusci dostep telefoniczny, emailowy 5 dni w tygodniu od poniedziatku do piatku w godzinach 8-16.30?
Odpowieds:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 41, dot. wzoru umowy

Czy Zamawiajacy uzupehni projekt umowy o zapis, Ze na podstawie art. 106n ust. | ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i uslug udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesytanie faktur, duplikatéw faktur oraz
ich korekt, a takze not obciazeniowych i not korygujacych w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez
siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adreséw poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowied?:

Zamawiajacy informuje, Ze akceptuje wystawienie faktury VAT za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania.

Pytanie Nr 42, dot. wzoru umowy § 4 ust. 1,2, 3, 4

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu przyszlej umowy w
zakresie zapisow § 4 ust. 1, 2, 3, 4:

1. Strony ustalaja, e z tytutu nieterminowej dostawy Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne
w wysokosci:

a) 0,5% warto$ci brutto niezrealizowanej czesci dostawy za kazdy dzien zwloki w dostawie trwajacej do 6
dni

b) 0,5% wartosci brutto niezrealizowanej czesci dostawy za kazdy dzien zwloki w dostawie trwajacej
powyzej 6 dnia zwloki, jednak nie wiecej iz 10% warto$ci niezrealizowanej w terminie czesci dostawy

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 0,5% wartosci brutto wadliwej czesci
dostawy za kazdy dzief zwloki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, przy czym Wykonawca zobowiazany
Jest okresli¢ w terminie 48 godzin od przyjecia zgloszenia awarii, przewidywany czas naprawy oraz czy bedzie
to naprawa z uzyciem czy bez uzycia czesci zamiennych, jednak nie wiecej niz 10% wartosci brutto
wadliwej czesci dostawy.

3. Z tytulu nienalezytego wykonania umowy z wylaczeniem zwloki okreslonej w ust. 1 lit. a) i b) oraz w ust.
2, Wykonawca zobowigzany bedzie zaplaci¢ Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 10% wartosci brutto
nienalezycie wykonanej czeSci umowy.

10



4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% niezrealizowanej czesci ceny brutto przedmiotu umowy.

Odpowiedi:
Zamawiajacy modyfikuje wzor umowy w zakresie § 4 ust. 1, 2, 3 i nadaje brzmienie:

1. Strony ustalaja, ze z tytutu nieterminowej dostawy Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w
wysokosci:
a) 0,5% wartosci brutto niezrealizowanej cze$ci dostawy za kazdy dzien zwloki w dostawie trwajacej do 6
dni,
b) 1% wartoéci brutto niezrealizowanej czesci dostawy za kazdy dzien zwloki w dostawie trwajacej powyzej
6 dnia zwloki.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 0,5% wartosci brutto wadliwej czesci dostawy
za kazdy dzien zwloki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, przy czym Wykonawca zobowiazany jest okresli¢
w terminie 48 godzin od przyjecia zgloszenia awarii, przewidywany czas naprawy oraz czy bedzie to naprawa z
uzyciem czy bez uzycia czesci zamiennych.
3. Z tytulu nienalezytego wykonania umowy z wylaczeniem zwloki okreslonej w ust. 1 lit. a) i b) oraz w ust. 2,
Wykonawca zobowiazany bedzie zaplaci¢ Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 10% wartosci brutto

nienalezycie wykonanej cze$ci umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje dla zapisu zawartego w § 4 ust. 4.

Pytanie Nr 42, dot. wzoru umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 4 poprzez zamiane stow ,,odsetki ustawowe” na
»odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych”?

Odpowied?:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 43, dot. wzoru umowy § 2
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie zatacznika do umowy w postaci umowy udostepnienia, ktorej wzor

przesytamy w zalaczeniu? (dot. §2):

UMOWA UDOSTEPNIENIA
Zawartaw dniu ................. r. pomicdzy:

reprezentowanym przez:
1.

zwanym w dalszej cz¢sci umowy Klientem

zwanym w dalszej cz¢sci Spolka

§ 1. Przedmiot umowy

Spotkaispaanrnnsmaasg zobowiazuje si¢ odda¢ Klicntowi do uzywania ....................... (zgodnie z zalacznikiem).
§ 2. Klauzula wlasnosci

..................................... pozostaje przez caly czas trwania umowy wlasnos$cia SpolKi.................................... Klient nie moze ich
odda¢ do bezptatnego uzywania, w podnajem albo wydzierzawié.
Klient nie jest takze uprawniony do ustanawiania na udostepnionym ..................cc.ccoeveeinin. zadnych innych praw na rzecz 0s6b trzecich oraz

do przenoszenia praw i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Uzywanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiazany uzywac ...............coooeeeeeeiiinnnnn, zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spotke instrukcjami
obstugi.

2. Klient nie bgdzie dokonywat zadnych napraw, zmian ani trwale demontowal jakichkolwiek cz¢s$ci przedmiotu umowy oraz powiadomi
niezwlocznic Spolke o kazdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obstugi stanowia integralng czes¢ umowy. Spolka nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane uzywaniem ............................ niezgodnie z instrukcjami obstugi.

3. Spotka ma prawo do kontrolowania prawidlowo$ci UZywania .............c.ceeeiineeeiinnnninenn. przez Klienta. Klient zapewni Spotce dostgp do
.................................. w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunkow o ktorych mowa w §
2i § 3 ust 1 umowy, Spotka ma prawo rozwiaza¢ umowg ze skutkiem natychmiastowym.
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4. Klient ponosi odpowiedzialnos¢ za dzialania wiasne lub 0sob trzecich powodujace nieprawidlowe uzywanie lub uszkodzenie, zniszczenic,
utrat¢ przedmiotu umowy. W takim przypadku Spotka ma prawo zadaé od Klienta zaptaty kwoty, w wysokosci wyliczonej przez Spolke
odpowiednio do wartosci przedmiotu umowy.

5. Zmiana miejsca uzytkowania przedmiotu umowy jest mozliwa za zgoda Spotki na pismie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spotka udostepni ..........coevieiiiiiiiiiiiiin, Klientowi na podstawic protokotu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujace Klienta.
§ 5. Serwis
Spolka zobowiazuje si¢ do bezplatnych napraw udost¢pnianego .....................cccccveenn. wynikajacych z ich normalnego uzywania. Koszty

napraw Urzadzen wynikajace z uzywania niezgodnie z instrukcjg obstugi ponosi Klient.
§ 6. Zawiadomienia
1. Zawiadomienia dotyczace umowy dokonywane b¢da w formie pisemnej i doreczane droga pocztowa — listem poleconym.

2. Klient zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zawiadomienia Spotki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla dorgczen faktur oraz
korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, 2¢ dorgczenia na adres wskazany w umowie beda uznawanc za skuteczne.

3. W przypadku wystapienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, wlasnosciowych, formy prawncj, przeksztaleen, itp. zobowiazany jest on
bez zbgdnej zwloki poinformowac o tym Spotke w formie o§wiadczenia. Klient lub osoba trzecia wstgpujaca w wyniku powyzszych zmian w
prawa i obowiazki wynikajace z umowy, zobowiazane sa potwicrdzi¢ Spoltce saldo uzytkowanych przez niego narzedzi.

§ 7. Zakonczenic umowy
1. Umowa zostaje zawartanaokres od .......... ........ (1 r.

2. W przypadku naruszcnia istotnych warunkow umowy, strony moga rozwiaza¢ umowg ze skutkiem natychmiastowym.

3. W razic rozwiazania umowy Klient jest zobowiazany do natychmiastowego zwrotu Spolce tj., na pierwsze wezwanic, udostepnionego
..................... w stanie niepogorszonym ponad zuzycic wynikajace z normalnego uzywania.

4. Kazdej ze stron przystuguje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesigcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowicnia koncowe
1. Wszystkic spory mogace wynika¢ z ninicjszej umowy badz w zwiazku z nig rozstrzygaé bedzie Sad ..............cccoovvvieeiiiiiiiiiieiii,
zgodnic z Regulaminem tego Sadu.

2. Do spraw nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w zycie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

KLIENT SPOLKA

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 45
Katalogi / ulotki producenta sa materialami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorcéw, a nie

konkretnego Zamawiajacego, Wobec powyzszego nie jest mozliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i
parametréw, ktére sa wymagane w danym postgpowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na
katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiajacy dopusci zataczenie o$wiadczenia autoryzowanego dystrybutora
potwierdzajace spetnianie opisanego wymagania?

Odpowieds:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 46
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na skrocenie terminu platnosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia do 45 dni

liczae od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury?
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 47, dot. wzoru umowy § 3 ust.7 oraz Zadania Nr 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na modyfikacj¢ w/w ustepu na:

»W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest przeprowadza¢ przeglady okresowe i konserwacje urzadzen
zgodnie z zaleceniami producenta” ?

W przypadku okreslonych urzadzen producenci zalecaja wykonywanie w/w czynnosci np. raz na 2 lata.
Zwigkszenie czgstotliwosci przegladow moze prowadzi¢ do zwigkszenia kosztéw po stronie Wykonawcy, a tym
samym wplywac na cen¢ oferty.

Odpowieds:
Zamawiajacy dla Zadania Nr 3 wyraza zgode.
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Pytanie Nr 48, dot. wzoru umowy § 3 ust.9 oraz Zadania Nr 3

Majac na wzgledzie fakt, iz rekojmia jest instytucja niedostosowana do specyfiki urzadzen medycznych i w zwiazku
z tym standardem staje si¢ ograniczanie lub wylaczanie rekojmi w zamian za udzielenie Zamawiajacym gwarancji
trwajacej co najmniej tyle, ile okres rekojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiajacych warunkach
wykonywania uprawnien z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, ze uprawnienia do odstgpienia od
umowy w ramach realizacji uprawnien z tytutu rekojmi zostaje wylaczone:

.(...) Strony zgodne wylgczajg prawo do odstgpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczgce
rekojmi’.

Wykonawca wskazuje, Zze Zamawiajacemu przysluguja szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach
okreslonych umowa, gwarantujace zapewnienie Zamawiajacego nalezytej opieki serwisowej w przypadku
wystapienia awarii sprzetu, a wrecz zapewnia naprawe wszelkich usterek i nieprawidlowosci w dzialaniu sprzgtu na
dogodnych dla Zamawiajacego warunkach. Mozliwo$¢ jednoczesnej realizacji uprawnien z tytutu rekojmi wigze sig
z ryzykiem mozliwosci odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, co jest rozwiazaniem niecelowym przede
wszystkim z punktu widzenia Zamawiajacego i zapewnienia ciaglosci nalezytej pracy szpitala. W zwiazku z tym, w
ocenie Wykonawcy, zasadne jest wylaczenie prawa do odstapienia na podstawie rekojmi, ktdre stanowi dodatkowe
ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z ktérego dla Zamawiajacego nie bedzie stanowila istotnego zmniejszenia jego
praw wynikajacych z Umowy.

QOdpowieds:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 49, dot. wzoru umowy § 4 ust.1a i b oraz Zadania Nr 3

Na rynku wyrobéw medycznych przyjelo sig, iz wysokos¢ kary to 0,1-0,2% za dzien zwloki w wykonaniu
zamowienia. W zwiazku z tym, prosimy o obnizenie kary umownej do przyjetego w branzy poziomu.

Odpowied?:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 50, dot. wzoru umowy § 4 ust.2 oraz Zadania Nr 3

Na rynku wyrobéw medycznych przyjelo si¢, iz wysokosé kary to 0,1-0,2% za dzien zwloki w wykonaniu napraw
gwarancyjnych. W zwiazku z tym, prosimy o obnizenie kary umownej do przyjetego w branzy poziomu.
Odpowied?:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 51, dot. wzoru umowy § 4 ust. 1a i b oraz Zadania Nr 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na naliczanie kar od wartoéci brutto przedmiotu umowy (urzadzenia), ktorego
dotyczy zwloka (a nie od catkowitej wartosci umowy )? Jesli dostawa przedmiotu umowy bedzie w zdecydowanej
mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od calkowitej wartosci umowy, bedzie miato charakter razaco
zawyzony, umozliwiajacy Zamawiajacemu wzbogacenie si¢, co jest sprzeczne z natura kary umownej.

Odpowied?:

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr42.

Pytanie Nr 52, dot. wzoru umowy § 4 ust. 2 oraz Zadania Nr 3
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na naliczanie kar od wartosci brutto przedmiotu umowy (urzadzenia), ktérego

dotyczy zwloka (a nie od catkowitej wartosci umowy )? Jesli zobowigzania z tyt. gwarancji i rekojmi czy innych
obowiazkéw okreslonych umowie beda w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwloka bedzie dot. jednego
urzadzenia), to naliczanie kary umowne;j od calkowitej wartoci umowy, bedzie miato charakter razaco zawyzony,
umozliwiajacy Zamawiajacemu wzbogacenie sig, co jest sprzeczne z naturg kary umownej

Odpowiedi:
Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr42.

Pytanie Nr 53, dot. wzoru umowy § 4 ust. 3 oraz Zadania Nr 3

Prawo do naliczenia wysokiej kary umownej z tytulu nienalezytego wykonania Umowy moze — przy tak ogdlnie
sformulowanej przestance — dotyczy¢ kazdego, nawet najdrobniejszego i niepowodujacego po stronie Zamawiajacego
zadnej szkody przypadku nienalezytego wykonania Umowy. W ocenie Wykonawcy, przy tak ogdlnie sformutowanej
przeslance i tak restrykcyjnych konsekwencji jej wystapienia (zaplata wysokiej kary umownej), zasadne jest, aby
Zamawiajacy, przed naliczeniem kary umownej, wezwal Wykonawcg do nalezytego wykonania Umowy lub usunigcia
skutkéw nienalezytego wykonania Umowy w okreslonym w wezwaniu terminie, dajac tym samym mozliwos¢
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Wykonawcy naprawy stwierdzonych przez Zamawiajacego nieprawidlowosci w realizacji Umowy. Jednoczeénie,
prawo do naliczenia kary powinno dotyczy¢ tylko niewykonania lub nienalezytego wykonania istotnych postanowien
Umowy, co pozwoli unikna¢ karania Wykonawcy wysoka kara za drobne uchybienia. Takie rozwiazanie pozwoli na
zapewnienie réwnowagi Stron, bez uszczerbku dla uprawnien Zamawiajacego. W zwiazku z tym Wykonawca
proponuje nadanie § 4 ust. 3 nastgpujacego brzmienia:

Z tytulu nienalezytego wykonania umowy = wylgczeniem zwloki okreslonej w ust. 1 lit. a) i b) oraz w ust. 2, Wykonawca
zobowiqzany bedzie zaplaci¢ Zamawiajqcemu karg umowng w wysokosci 5% wartosci brutto umowy za kazdy istotny
przypadek nienalezytego wykonania Umowy, przy czym przed naliczeniem kary umownej Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do nalezytego wykonania Umowy lub usunigcia skutkéw nienalezytego wykonania Umowy wyznaczajqc
mu min. 7 dniowy termin

Odpowied?:

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr42.

Pytanie Nr 54, dot. wzoru umowy § 4 ust. 4 oraz Zadania Nr 3
Odstapienie od umowy jest rozwigzaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym réwniez

Zamawiajacego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiazku pisemnego wezwania Wykonawcy do
realizacji obowiazkéw w wyznaczonym terminie, nadajac mu nastepujace brzmienie:

Przed odstgpieniem od umowy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usunigcia naruszenia pod rygorem
rozwiqzania umowy, wyznaczajgc mu dodatkowy, min. 10 dniowy termin”.
Taka konstrukcja chroni stuszny interes Zamawiajacego.

Odpowied?:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 55, dot. wzoru umowy § 4 ust. 7 oraz Zadania Nr 3

Zwracamy uwagg, ze limit kar ustalony na poziomie 50% moze prowadzi¢ do powstania kary razaco wygérowane;j.
Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie intereséw Zamawiajacego oraz nalezytego wykonania zaméwienia to
uregulowania dotyczace kar umownych nie moga prowadzi¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie
Zamawiajacego oraz naruszenia zasady proporcjonalnosci. Wskazaé nalezy, iz celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiazku
przewidywania faczng maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony, bylo wlasnie
uniknigcie sytuacji naliczania razaco wygérowanych. Zastosowanie kary na poziomie 50% wynagrodzenia
Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia. W zwiazku z tym, proponujemy okreslenie limitu kar
umownych do wysokosci 20 % wartosci netto ceny okreslonej w § 3 ust. 1 umowy , co umozliwi réwniez
wykonawcom wiasciwa oceng ryzyka i nalezyta wyceng oferty.

Odpowied?:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 56, dot. wzoru umowy § 4 ust. 7 oraz Zadania Nr 3

W zwiazku z aktualng sytuacja zwiazana z rozprzestrzenianiem si¢ zakazenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego
na podstawie §1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski zostal wprowadzony stan
epidemii, wymagajacy zastosowania si¢ do licznych ograniczen wprowadzonych w/w Rozporzadzeniem oraz wobec
trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zaréwno w Polsce, jak i w Europie i na catym $wiecie, ktory
moze miec istotny wplyw na realizacje Umowy zawartej w wyniku niniejszego postgpowania, zwracamy si¢ z prosba
o modyfikacje tresci klauzuli o sile wyzszej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja modyfikacji tej klauzuli
zaklada wspélprace Stron w przypadku zaistnienia okolicznosci utrudniajacych realizacje umowy, a zwiazanych z sila
wyzsza (szczegblnie epidemia). Rozwiazanie to pozwoli na biezaca reakcje Stron w przypadku utrudnien z realizacja
kontraktu ze wzgledu na dynamicznie rozwijajaca si¢ sytuacje z COVID-19 oraz wspdlne ustalenie dalszych dzialan
w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron byly realizowane pomimo utrudnien wynikajacych z sity wyzszej (w
szczeg6lnosci wynikajacej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona bedzie realizacja intereséw obu stron —
tak Zamawiajacego, jak i Wykonawcy — przy jednoczesnej koniecznosci dostosowania realizacji kontraktu do
dynamicznie rozwijajacej si¢ sytuacji zwiazanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rzad i inne organy
wiadzy. Wobec tego, proponujemy dodatnie zapiséw:

1. Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z  Umowy, spowodowanych silg wyziszg, 1. przez okolicznosci nad=wyczajne,
nieprzewidywalne, lub tez niemozliwe do uniknigcia mimo mozliwosci ich przewidzenia, w szczegélnosci:
klgski zywiolowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrozenia epidemicznego, stany epidemii,
stany nadzwyczajne, w tym stany kleski zywiolowej, decyzje, zarzqdzenia organéw parstwa itp.
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2. Terminy wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegajq przediuzeniu o czas
trwania sify wyzszej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia sily wyzszej, Strona, kiora na skutek sily wyziszej nie moze nalezycie
wykonaé zobowigzan wynikajqcych = Umowy, zawiadomi niezwlocznie drugq Strong o zaistnieniu sify
wyziszej, jednoczesnie okreslajgc jej wplyw na wykonanie zobowigzan. Po zawiadomieniu, Strony bedg
wspdotdzialac w dobrej wierze w celu wywiqgzania sig ze zobowigzan w stopniu, w jakim jest to praktycznie
mozliwe oraz bedzie poszukiwaé wszelkich sensownych alternatywnych srodkow dziatania, mozliwych mimo
zaistnienia okolicznosci sily wyzszej.

Odpowied?:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 57 dot. RODO

W zwiazku z wykonywaniem umowy moze dojsé do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez Wykonawce do
danych osobowych pacjentéw lub personelu Zamawiajacego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych strony sa zobowiazane zawrzeé umowe o powierzeniu przetwarzania
danych osobowych. Uprzejma prosba o informacj¢ czy Zamawiajacy przewiduje zawarcie takiej umowy i czy wyraza
zgode na zawarcie takiej umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawce?

Odpowieds:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze na potrzeby realizacji przedmiotu zaméwienia Strony podpisza odrebna umowe na wzorze
Zamawiajacego o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonywania niniejszej umowy
gléwnej, zgodnie zart.28 RODO, tj. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych).

Pytanie Nr 58, dot. wzoru umowy § 4 ust. 1 oraz Zadania Nr 3
Zwracamy si¢ z wnioskiem o zmiang tresci SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 4 ust. Wzoru Umowy.

Zamawiajacy w § 4 ust. | wskazal: 1. Strony ustalaja, ze z tytulu nieterminowej dostawy Zamawiajacy moze naliczy¢
Wykonawcy kary umowne w wysokosci: a) 0,5% wartosci brutto umowy za kazdy dzien zwloki w dostawie trwajacej
do 6 dni, b) 1% wartosci brutto umowy za kazdy dzien zwloki w dostawie trwajacej powyzej 6 dnia zwloki W ocenie
Wykonawcy zaproponowana wysoko$¢ kary umownej za nieterminowa dostawe jest niewspétmierna do
ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji $wiadczenia, do ktérego jest on zobowiazany w ramach Umowy,
wysoko$¢ kary umownej na poziomie a) 0,5% wartosci brutto umowy za kazdy dzien zwloki w dostawie trwajacej do
6 dni, b) 1% wartosci brutto umowy za kazdy dzien zwloki w dostawie trwajacej powyzej 6 dnia zwloki nie ma
zadnego zwiazku z funkcja jaka maja peli¢ kary umowne, a moze jedynie prowadzi¢ do wzbogacenia
Zamawiajacego, co tym samym w spos6b jednoznaczny narusza zasadg réwnosci stron umowy. Zdaniem Wykonawcy
postanowienie Umowy o wskazanej tresci daleko wykracza poza cel, dla ktérego zastrzegana jest kara umowna, ktéra
ma kompensowa¢ negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikajace ze stanu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania i stanowi¢ swego rodzaju zryczaltowane odszkodowanie. Odszkodowanie za$ powinno by¢
adekwatne do szkody jaka moze ponie$¢ Zamawiajacy. Natomiast kara umowna w wysokosci a) 0,5% wartosci brutto
umowy za kazdy dzien zwloki w dostawie trwajacej do 6 dni, b) 1% wartosci brutto umowy za kazdy dzien zwloki w
dostawie trwajacej powyzej 6 dnia zwloki w zaden sposéb nie moze odpowiadaé ewentualnej szkodzie jaka moze
ponies¢ Zamawiajacy. W kwestii razaco wygérowanych kar umownych KIO zajeto stanowisko w wyroku z dnia 30
listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdzila, ze
»W sytuacji, gdy kara umowna réwna si¢ badz zblizona jest do wysokosci wykonanego z op6znieniem zobowigzania,
w zwiazku z ktérym ja zastrzezono, mozna ja uwazaé za razaco wygérowana” W konsekwencji powyzszych rozwazan

Wykonawca wnosi o zmiane tresci SWZ poprzez zmiang postanowienia zawartego w § 4 ust 1 wzoru Umowy
i obnizenie kary umownej do a) 0,25% wartosci brutto umowy za kazdy dzien zwloki w dostawie trwajacej do 6 dni,
b) 0,5% wartosci brutto umowy za kazdy dzien zwloki w dostawie trwajacej powyzej 6 dnia zwloki

Odpowieds:

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr42.
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Pytanie Nr 58, dot. Zadania Nr 4

Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie jako réwnowaznego video rhinolaryngoskopu o nastepujacych
wlasciwosciach:

Skiad zestawu:
e | szt. platformy medycznej (monitora)
e 50 szt. video rhinolaryngoskopow jednopacjentowych

Parametry:
1. Srednica zewnetrzna koncéwki endoskopu 3,5 mm

2. Dlugo$¢ robocza 300mm
3. Kat wygiecia koncowki endoskopu:
- w gobre 130 stopni
- w dot 130 stopni
Zrédlo swiatla typu LED zintegrowane z videofiberoskopem
Bez przyciskéw na rekojesci videoendoskopu. Mozliwos$¢ uruchomienia zapisu video, wykonania zdjecia,
powigkszania/ pomniejszania obrazu bezposrednio na wyswietlaczu platformy medycznej
Vide rhinolaryngoskop jednopacjentowy, brak mozliwosci wykonania procesu sterylizacji
Monitor (procesor obrazu) z ekranem o przekatnej 12,8 cala
Procesor obrazu posiadajacy szeroki kat widzenia 85 stopni
Rozdzielczo$¢ ekranu monitora 1920 x 1080 pixeli (full HD)
Obstuga monitora poprzez ekran dotykowy
. Dostepne funkcje regulacji parametréw obrazu:
- jasnosé
- adaptacyjna kontrola $wiatta
12. Zasilanie monitora:
- sieciowe
- akumulatorowe
- mozliwos¢ pracy w trakcie fadowania akumulatora
13. Procesor obrazu bez funkcji nagrywania dzwigku, mozliwosé nagrywania filméw i robienia zdjeé
14." Graficzny wskaznik poziomu natadowania akumulatora wy$wietlany na ekranie monitora
15. Wbudowane gniazdo karty pamigci typu SD do wykonania dokumentacji w postaci zdje¢ oraz video
16. Uruchamianie zapisu bezposrednio z monitora
I7. Mozliwos¢ odtworzenia zapisanych zdje¢ i video bezposrednio na monitorze z funkcja kasowania
18. Wyjscie video HDMI oraz 3G-SDI, do podiaczenia zewnetrznego monitora
19. Mozliwos¢ zamocowania monitora na stojaku
20. Mozliwo$¢ obstugi ekranu dotykowego w rekawiczkach
21. Zestaw zawierajacy:
1 szt. platformy medycznej (monitora)
50 szt. video rhinolaryngoskopow jednopacjentowych
I szt. uchwyt na monitor na
Bez testera szczelnosci i wozka endoskopowego. Zestaw nie wymaga myjni, kontenera do sterylizacji,
testera szczelnosci. Video rhinolaryngoskop jest gotowy do pracy od razu po wyjeciu z opakowania.
22. —29. Bez wozka endoskopowego, monitor mocuje si¢ za pomoca uchwytu np. na stojaku do kroplowki

L4l o

—So®mNo

4

Pozostate parametry zgodnie z SWZ.
Odpowied?:
Zgodnie z SWZ.

Zamawiajacy w zwiazku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje Zalaczniki
Nr 2/3a, oraz Nr 2/5a do SWZ. Poprawione i zaktualizowane Zalaczniki z uwzglednieniem dokonanych zmian
stanowig zalagczniki do niniejszej informacji i sa dostgpne na stronie prowadzonego post¢powania
https://platformazakupowa.pl/pn/wszz _torun

Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikajace z powyzszych odpowiedzi na pytania nalezy uwzglednié
w skladanych ofertach.

Z powazaniem

KIERQWNIK

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych
z up. Dyrektora Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego w Toruniu
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2%

3.
4.

Zalacznik Nr 2/3a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-59/22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zestawienie parametrow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamdéwienia - Zadanie Nr 3

Rok produkcji: nie wezesniej niz 2021

. Petna nazwa urzadzenia: Kardiomonitor na podstawie jezdnej
Nazwa i typ/model (podac): ..........ccouevuneennnnn.

—1szt.

Lp.

Przedmiot zamdwienia

Parametry
wymagane

Parametry
oferowane
Tak/Nie
podaé/opisaé

Parametry oceniane -
punktacja

Mozliwos¢ pracy w sieci centralnego
monitorowania, zgodnej ze standardem
Ethernet.

TAK

Monitor umozliwiajacy wykorzystanie jednej
fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w
sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu
sieci centralnego monitorowania oraz innych
aplikacji szpitalnych, w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo i priorytet przesylania
wrazliwych danych medycznych

TAK

Monitor do wspdtpracy z centralg
monitorujaca, umozliwiajaca zdalny nadzor
(tj. podglad biezacych wartosci parametrow,
krzywych i stanéw alarmowych, mozliwo$¢
wyciszania alarméw i zmiany granic
alarmowych, mozliwos¢ retrospektywnej
analizy danych trendow i full disclosure) nad
monitorami.

TAK

Monitor wyposazony w funkcje¢ wysylania
parametréw zyciowych monitorowanych
pacjentéw do zewnetrznych systemow, za
posrednictwem protokotu HL7. Funkcja
realizowana bezposrenio przez kardiomonitor
lub dedykowany serwer komunikacyjny

TAK

Monitor umozliwiajacy zdalny podglad ekranu
innego kardiomonitora pracujacego w sieci
centralnego monitorowania. Funkcjonalnos¢
zalezy wylacznie od funkcjonowania sieci
monitorowania i nie wymaga obecnosci
dedykowanych komputeréw, serweréw, centrali
monitorujacej, itp.

TAK

Monitor umozliwiajacy wyswietlanie informacji
o alarmach wystepujacych na pozostalych
kardiomonitorach pracujacych w sieci
centralnego monitorowania. Mozliwos¢
konfiguracji stanowisk, pomiedzy ktérymi maja
by¢ wymieniane informacje o alarmach.

TAK

Monitor zapewniajacy automatyczne otwarcie
ekranu zdalnego monitora w momencie
wystapienia zdarzenia alarmowego

TAK

Mozliwo$¢ drukowania krzywych, raportow, na
podlaczonej do sieci centralnego monitorowania

tradycyjnej drukarce laserowej

TAK
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Wymogi funkcjonalne

9.

Mozliwos$¢ wyboru spo$réd przynajmniej 16
réznych uktadéw (widokow) ekranu, z
mozliwoscia edycji i zapisu przynajmniej 6 z
nich

TAK, podac

. |Dostepny tzw. ekran duzych liczb z mozliwoscia

podziatu na 4 oraz 6 okien parametréw

TAK

I1.

Monitor odporny przeciwko zachlapaniu i
wnikaniu ciat statych. Klasa odpornosci nie
gorsza niz 1P22

TAK, podaé

12.

Masa monitora stacjonarno-transportowego lub
modutu transportowego wraz z wbudowanym
ekranem oraz akumulatorem max. 6kg

TAK, podaé

6 kg — 0 pkt.

ponizej 6 kg — 10 pkt.

13.

Monitor stacjonamo-transportowy lub modut
transportowy umozliwiajacy kontynuacje
monitorowania w czasie transportu przynajmnie;j
nastgpujacych parametréw (zgodnie z ich
wymogami opisanymi w dalszej czesci
specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., z
mozliwoscia rozbudowy o pomiar CO2 w
strumieniu bocznym, w zaleznosci od

podiaczonych modutéw pomiarowych

TAK

Monitorowane parametry

14. EKG TAK

15. |Monitorowanie przynajmniej 1 z3 17 TAK
odprowadzen, z jako$cia diagnostyczna, w
zalezno$ci od uzytego przewodu EKG

16. |Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 TAK, poda¢
kanaléw EKG na ekranie gtownym
kardiomonitora: 3 rézne odprowadzenia lub 1
odprowadzenie w formie kaskady

17. | Analiza arytmii w min. 2 odprowadzeniach EKG | TAK, poda¢
jednoczes$nie

18. | Analiza arytmii w przynajmniej 4 TAK, podaé
odprowadzeniach EKG jednoczesnie

19. |Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej [TAK
12 definicji z rozpoznawaniem arytmii
komorowych i przedsionkowych, w tym
migotania przedsionkow.

20- | Analiza ST L

21. |Analiza odcinka ST w min. 4 odprowadzeniach |TAK, podaé
jednoczesnie

22. |Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -9,0 |[TAK, poda¢
-(+) 9,0 mm

2 10ddech Ll

24. |Prezentacja czgstosci oddechu oraz krzywe;j TAK
oddechowej

25. |Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z TAK, podaé
wykorzystaniem algorytmu odpornego na niska
perfuzje i artefakty ruchowe: TruSignal lub
Masimo rainbow SET

26. |Prezentacja wartosci saturacji, krzywej TAK
pletyzmograficznej i wskaznika perfuzji

27. |Modulacja dzwigku te¢tna przy zmianie wartosci | TAK

% SpO2.
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28.

Algorytm pomiarowy wykorzystujacy
dwutubowy systemem wezykéw i mankietow,
skokowa deflacje, odporny na zaklécenia,
artefakty i niemiarowa akcje serca, skraca czas
pomiar6w przez wstgpne pompowanie mankietu
do wartosci bezposrednio powyzej ostatnio
zmierzonej wartosci ci$nienia skurczowego

TAK

29.

Pomiar cisnienia tetniczego metoda
oscylometryczna.

TAK

30.

Mozliwos¢ zaprogramowania wiasnych cykli
pomiarowych NIBP, skiadajacych si¢ z min. 4
krokéw zawierajacych od 1 do 25 powtérzen w
wybranym odstepie czasu

TAK, podaé

31

W komplecie do kazdego monitora: wezyk z
szybkozlaczka dla dorostych/dzieci oraz 3
mankiety wielorazowe dla dorostych (w 3
réznych rozmiarach).

TAK, podaé

32.

Temperatura

TAK

33.

Mozliwos¢ ustawienia etykiet temperatur wg,
miejsca pomiaru

TAK

34.

Mozliwos¢ rozbudowy o pomiar kapnografii w
strumieniu bocznym. Pomiary mozliwe u
pacjentéw zaintubowanych i
niezaintubowanych. Pomiar realizowany z
wykorzystaniem modutu oferowanego systemu
monitorowania, przenoszonego pomiedzy
stanowiskami, zapewniajacego wyswietlanie
monitorowanych parametréw na ekranie
monitora i peina obstuge funkcji monitorowania
i alarmowania za posrednictwem ekranu
monitora pacjenta. Mozliwo$¢ zamiennego
stosowania modutu pomiarowego pomiedzy
réznymi monitorami i respiratorami tego samego
producenta.

TAK/ NIE

Tak — 10 pkt.
Nie — 0 pkt.

Alarmy

35

Alarmy przynajmniej 3-stopniowe,
sygnalizowane wizualnie i dzwigkowo, z
wizualizacja parametru, ktéry wywolat alarm

TAK

36.

Mozliwo$¢ zmiany priorytetu alarméw

TAK

37.

Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.

TAK

38.

Granice alarmowe regulowane recznie - przez
uzytkownika, i automatycznie (na zadanie) - na
podstawie biezacych wartosci parametréw.

TAK

39.

Mozliwo$é wyciszenia alarméw. Czas
wyciszenia alarméw przynajmniej: 2 minuty
oraz bez limitu czasowego.

TAK

40.

Monitor wyposazony w pamig¢ przynajmniej
100 zdarzen alarmowych zawierajacych wycinki
krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane
automatycznie - w chwili wystapienia zdarzenia
alarmowego, a takze rgcznie - po nacisnieciu
odpowiedniego przycisku

TAK, podaé

Analiza danych
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41. |Stanowisko monitorowania pacjenta TAK, podaé
wyposazone w pamigé trendéw z ostatnich min.
96 godzin.

42. |Monitor wyposazony w pamig¢ przynajmniej TAK, poda¢
168 godzin trendéw

43. [Mozliwos¢ wyswietlania trendéw w formie TAK
graficznej i tabelarycznej

44. [Monitor wyposazony we wbudowana pamig¢ TAK, podaé
pelnych przebiegéw dynamicznych Full
Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej:
wszystkich przebiegéw EKG, Sp02, Oddechu i
2x IBP.

45. |Monitor wyposazony w funkcje wezesnego TAK/NIE Tak — 10 pkt.
ostrzegania wg skali NEWS oraz funkcje Nie — 0 pkt.
OxyCRG

46. [Monitor wyposazony w port USB do TAK
przenoszenia konfiguracji oraz trendéw. Funkcja
eksportu trendéw zabezpieczona hastem, trendy
eksportowane w formie zanonimizowanej,
zaszyfrowanej w formacie umozliwiajacym
odczyt z wykorzystaniem pakietu MS Excel.

47. |Na wyposazeniu plyn do dezynfekcji obudowy i [ TAK
ekranu

Inne

48. |Instrukcja w jezyku polskim TAK

49. TAK
Przeglady techniczne w okresie trwania
gwarancji na koszt wlasny Wykonawcy

50. |Zalecana przez Producenta czgstotliwosé TAK
wykonywanych przegladéw technicznych w podaé
okresie:

- trwania gwarancji,
- po gwarancji.

51. |Instalacja sprzetu wraz ze szkoleniem TAK
pracownikéw Zamawiajacego w cenie oferty.

52. |Czas reakcji przystapienia do usuniecia awarii | TAK
od chwili jej zgtoszenia max. 48 godz. w dni
robocze i 72 godz. w dni wolne i §wieta

- Okres gwarancji— min. 24 miesiace. ;oAdiZ P

54. |Urzadzenie zastgpcze w przypadku naprawy
gwarancyjnej trwajacej powyzej 7 dni— o TAK
parametrach nie gorszych niz oferowany bez
naliczania z tego tytutu dodatkowych opiat.

55. [Wykonawca zapewni dostepno$é czesci

5 : : g TAK
zamiennych i akcesoriow przez okres min.5 lat.

56. | Zalecany lub wymagany spos6b dezynfekcji Opisaé
sprzetu i podaé

proponowane
srodki dezynf.

57. Podaé

Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy
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Oswiadczam, ze oferowany przedmiot zaméwienia spelnia wszystkie powyzsze wymagania Zamawiajacego i jest
fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespelnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty (z wyjatkiem poz. 50 i 56 stanowiacych
zalecenia)..

2. Oswiadczam, ze oferowany wyr6b speinia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i bedzie gotowy

do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupow.

data pieczatka i podpis Wykonawcy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zestawienie parametrow techniczno-uzytkowych przedmiotu zaméwienia - Zadanie Nr 5

1. Pelna nazwa urzadzenia: Ssak elektryczny —1 szt.

2. Nazwa i typ/model (podag):

4. Rok produkcji: nie wezesniej niz 2021

Zalacznik Nr 2/5a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-59/22

Lp.

Przedmiot zaméwienia

Parametry
wymagane

Parametry
oferowane
Tak/Nie
podaé/opisaé

Parametry oceniane -

punktacja

Ssak medyczny, elektryczny, jezdny.

TAK

Tryby pracy:
tryb cichy;
tryb normalny;
tryb turbo.

TAK

Maksymalna wydajno$¢ (mierzona
w zakresie pracy ze zbiornikiem
na wydzieliny):
1) tryb cichy:
nie mniejsza niz 40 I/min. i nie wieksza niz 45
I/min.;
2) tryb normalny:
nie mniejsza niz 48 I/min. i nie wieksza
niz 55 /min.;
3) tryb turbo:
nie mniejsza niz 60 I/min. i nie wigksza niz 65
I/min.
Poda¢é maksymalng wydajnosé
dla kazdego trybu.

TAK, podaé

Przelaczanie trybéw pracy za pomoca
przyciskéw dotykowych na pulpicie ssaka.

TAK

Maksymalne podcisnienie:
minimum -95 kPa/ 713 mmHg
Podac.

TAK

Bezobstugowa (niewymagajaca konserwacii),
bezolejowa, pompa tlokowa, niskoobrotowa
(ponizej 105 obrotéw / min. przy maksymalne;j
wydajnosci).

Poda¢ maksymalng liczbe obrotow /min przy
maksymalnej wydajnosci

TAK, poda¢

Gladka, jednoczesciowa obudowa z dotykowym
wigcznikiem i wskaznikiem LED, odporna na
silne $rodki dezynfekcyjne.

TAK

Ssak na kolumnowym wézku jezdnym,
wykonanym ze stopéw niekorodujacych

4 kolka jezdne — wszystkie z blokada,

szyna na akcesoria, zainstalowana na kolumnie

TAK

Wbudowany manometr do pomiaru podcisnienia
ze skala w kPa i mmHg.

TAK, podaé

. | Wiacznik / wylacznik nozny, zintegrowany z

wozkiem — wbudowany w wozek.

TAK/NIE

Tak — 10 pkt.
Nie — 0 pkt.
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. | Precyzyjne ustawianie podcisnienia

za pomoca regulatora membranowego.

TAK

12,

Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem
odsysanych ptynéw do wnetrza pompy. Zbiornik
zabezpieczajacy o poj. 0,251 zmechanicznym
zaworem odcinajacym

TAK

13.

Ssak przystosowany do pracy ciaglej 24 godz. /
dobe bez ryzyka przegrzania.

TAK

Poziom wytwarzanego hatasu
Max. 39dB przy minimalnej wydajnosci.

TAK, poda¢

39dB — Opkt
<39dB - 10 pkt

Ssak wyposazony w dwa zbiorniki
wielorazowego uzytku z podzialka,

0 pojemnosci 2,5 | (kazdy), wykonane z
niettukacego si¢ tworzywa, do wkladow
jednorazowego uzytku.

TAK

Zbiorniki wyposazone w uchwyty do
zamocowania na szynie zainstalowanej na
kolumnie ssaka oraz w blokady zabezpieczajace
przed wysuwaniem si¢ z uchwytu.

TAK

Ssak wyposazony w komplet 80 szt. wktadéw
jednorazowych o pojemnosci 2,5 | (kazdy).
Wkiad zintegrowany z pokrywa z dwoma
portami: portem do pacjenta i portem do
potaczenia szeregowego, dwa uchwyty przy
wkiadzie umozliwiajace obstuge przez osoby
prawo i leworgczne; zabezpieczenie zwrotne
przez cofaniem sie wydzieliny do pacjenta;
zintegrowany filtr antybakteryjny i
przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona
przeciwbryzgowa zapobiegajaca
przedwczesnemu zamknieciu filtra; facznik
katowy zabezpieczajgcy przez zamknieciem
$wiatta drenu pacjenta; wymiana wktadéw bez
koniecznosci odigczenia zrédta ssania.

TAK

Ssak wyposazony w komplet 50 szt. filtréw
jednorazowych przeciwbakteryjnych z
koricéwkami umozliwiajgcymi bezposredni
montaz na zbiorniku zabezpieczajagcym ssaka.

TAK

Mozliwos¢ stosowania zbiornik6w
wielorazowego uzytku na wydzieliny,
autoklawowalnych, o réznych pojemnogciach.

TAK, podaé

20.

Ssak wyposazony w zawor przelaczajacy ssanie
z jednego zbiomika na drugi bez koniecznosci
odlaczania / przelaczania dren6w.

TAK

21.

Ssak wyposazony w dren silikonowy (dren do
pacjenta) o dlugo$ci minimum 2 m i metalowy
uchwyt drenu.

TAK, podaé

22.

Ssak wyposazony w pojemnik na dreny o dt. 480
mm z uchwytem

TAK

23.

Ssak wyposazony w uchwyt na cewniki

TAK

24.

Ssak wyposazony w. tacznik schodkowy
wielorazowy przystosowany do dezynfekcji i

sterylizacji (réwniez w autoklawie).

TAK
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25. |Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetyczne;j TAK
230V AC 50 Hz.
26. |Pob6r mocy max.: 120W TAK, podaé
27. |Przewdd zasilajacy min. Sm TAK
28. [Masa ssaka z wozkiem: nie wieksza niz 16 keg. |TAK, podaé
29. | Wysokosé ssaka z wozkiem max. 1 m TAK, podaé
30. Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
31. Przeglady techniczne w okresie trwania TAK
gwarancji na koszt wlasny Wykonawcy
32. |Zalecana przez Producenta czestotliwo$¢ TAK
wykonywanych przegladéw technicznych w poda¢
okresie:
- trwania gwarancji,
- po gwarancji.
33. |Instalacja sprzetu wraz ze szkoleniem TAK
pracownikéw Zamawiajacego w cenie oferty.
34. |Czas reakcji przystapienia do usuniecia awarii | TAK
od chwili jej zgloszenia max. 48 godz. w dni
robocze i 72 godz. w dni wolne i $wieta
35. | Wykonawca zapewni dostep do telefonicznej TAK
pomocy technicznej przez 24 h na dobe (w
okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,
koniecznoéé¢ catodobowej infolinii)
36. " a5 5 TAK
Okres gwarancji— min. 24 miesiace. Botag
37. |Urzadzenie zastepcze w przypadku naprawy
gwarancyjnej trwajacej powyzej 7 dni — o TAK
parametrach nie gorszych niz oferowany bez
naliczania z tego tytutu dodatkowych oplat.
38. Wykonawca zapewni dostgpnos$é czgsci
; : : TAK
zamiennych i akcesoriow przez okres 5 lat.
39. | Zalecany lub wymagany spos6b dezynfekcji Opisac
sprzetu i poda¢
proponowane
$rodki dezynf.
40. Poda¢

Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy

Oswiadczam, ze oferowany przedmiot zaméwienia s

fabrycznie nowy.
UWAGI:

1. Niespelnienie wymaganych parametrow i warunkéw s

zalecenia)..

2. Oswiadczam, ze oferowany wyréb spetnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny

do uzytku bez zadnych dodatkowych zakup6w.

peinia wszystkie powyzsze wymagania Zamawiajacego i jest

powoduje odrzucenie oferty (z wyjatkiem poz. 40 i 47 stanowiacych

pieczatka i podpis Wykonawcy

i bedzie gotowy
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