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Uczestnicy postępowania 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 
SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, AZ-P.2019.18, wyjaśnienia treści SIWZ nr 4. 
 

 
Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia treść  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu. 
 
Pytanie 1, pakiet 2, pozycja 4: 
W związku z niejasnościami które pojawiły się po udzieleniu odpowiedzi w dniu 24.07.2019 (wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ nr 3, 
pkt j, k) prosimy o jednoznaczne określenie czy w pakiecie nr 2 poz. 4 Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu w komplecie w 
workiem do osłony przed światłem czy też przyrządu bez worka.  
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia jak niżej: 
W wyjaśnieniach i modyfikacjach treści SIWZ Zamawiający udzielił odpowiedzi, że nie dopuszcza przyrządu bursztynowego do 
przetaczania: 
a) bez worka (wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ nr 1 z 09.07.2019r. - pytanie nr 6d), 
b) z dodatkowym workiem osobno pakowanym (wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ nr 3 z 24.07.2019r. - pytanie nr 1k). 
 
Ponadto w wyjaśnieniach i modyfikacjach treści SIWZ nr 3 z 24.07.2019r. w pytaniu nr 1j) Zamawiający udzielił odpowiedzi, że dopuszcza 
asortyment:  
„IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze 
wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora 
kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , 
z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu 
blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm”. 
Zamawiający doprecyzowuje powyższą odpowiedź, która winna brzmieć: 
„Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem 
zachowania pozostałych wymaganych parametrów”. 
 
 
 
Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ i staje się wiążąca dla Wykonawców. 
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