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Kutno, dnia 25.09.2023 r. 
 

WYJAŚNIENIA Nr 2 

DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE 

 

Nr postępowania: ZP/25/23 
 

 

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie 
art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710 t.j. z  dnia 
2022.08.16 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 
 
1. Dotyczy Projektu umowy - W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia 

Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie, w § 2 ust. 12 projektu umowy, 
5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od zgłoszenia danej reklamacji” na 
„… od dnia uznania danej reklamacji”. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

2. Dotyczy Projektu umowy - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 
postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i 
w wysokościach: 
a) za zwłokę w dostawie towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego towaru za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego 
towaru; 
b) za dostarczenie towaru z wadami 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za  
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo  
zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości  i ilości, 
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami; 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

3. Dotyczy Pakietu Nr 81 - Czy Zamawiający dopuści łyżkę z symbolem „jednorazowego użytku” 
naniesionym na części metalowej łyżki? 
Zamawiający dopuszcza. 
 

4. Dotyczy Pakietu Nr 81 - Czy Zamawiający dopuści użyczenie rękojeści HyperLed - światłowodowej 
pracującej w standardzie zielonego zamka, nadającej się do sterylizacji, z diodą 9500lux, współpracującą 
z oferowanymi łyżkami? 
Zamawiający dopuszcza. 
 

5. Dotyczy Pakietu Nr 97, poz. 2 - Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 
osłonki 2,4 mm, średnica igły 0,7 mm (22G) i 0,6 mm (23G) - do wyboru, długość ostrza igły 5 mm i 6 
mm – do wyboru. 
Zgodnie z SWZ. 
 

6. Dotyczy Pakietu Nr 97, poz. 3 - Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsownic o 
średnicy 2,6 mm 
Zamawiający dopuszcza. 
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7. Dotyczy Pakietu Nr 97, poz. 4 - Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o 

średnicy włosia 5 mm i 6 mm – do wyboru. 
Zamawiający dopuszcza. 
 

8. Dotyczy Pakietu Nr 97, poz. 4 - Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 
włosia 5 mm z jednej strony oraz 12 mm z drugiej strony. 
Zgodnie z SWZ. 
 

9. Dotyczy Pakietu Nr 56, poz. 1 - Czy Zamawiający w Pakiet nr 56 - SIATKI PRZEPUKLINOWE poz. 1 
dopuści Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . 
Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja 
splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura 
splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na 
szybkie przerastanie tkanki 
 

 
Zgodnie z SWZ. 
 

10. Dotyczy Pakietu Nr 57, poz. 1 - Czy Zamawiający w Pakiet nr 57 - SIATKI PRZEPUKLINOWE poz. 1 
dopuści Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . 
Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja 
splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia. Miękka, łatwodopasowująca się struktura 
splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na 
szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar siatki 30,5 cm / 30,5 cm z możliwością docięcia. 
 

 
Zgodnie z SWZ. 
 

11. Dotyczy Pakietu Nr 108, poz. 1 - Czy Zamawiający w Pakiet Nr 108 - Siatka przepuklinowa 3D poz. 1 
dopuści Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym 
,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem 
orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm 
. Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna, dostępne w 3 
rozmiarach: 7.9 x 13,4 cm, 10.3 x 15.7 cm, 12.2 x 17.0 cm. lub siatki do przepuklin pachwinowych metodą 
laparoskopową. Siatka o anatomicznym , trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. 
Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o 
wadze 137,1 g/ m2. Grubość siatki 0,69mm . Rozmiar porów 0,55 mm2 Nie wymaga dodatkowego 
mocowania. Prawo i lewostronna , dostępna w 3 rozmiarach 8.5 x 13.7 cm, 10.8 x 16.0 cm, 12.4 x 17.3 
cm. Zamawiający określi rozmiar oraz rodzaj siatki ( lekka, ciężka ) przy składaniu zamówienia. 
Zamawiający będzie miał możliwość wyboru rodzaju siatki w zależności od wielkości przepukliny. 



 

 
Zgodnie z SWZ. 
 

12. Dotyczy Pakietu Nr 21 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny: 
•   Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na  
przenikanie cieczy 
•    Gramatura serwet 65 g/m2 
•    Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym 
•    Uniwersalne zastosowanie 
•    Zgodność z normą PN-EN 13795 
 
Skład 
• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm; 
•   1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm; 
•   1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny  
30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm; 
•   1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny  
30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm; 
•   2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny  
30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm; 
•    4 ręczniki 30 x 40 cm; 

 
Zgodnie z SWZ. 
 

13. Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 240 cm lub 150 
x 200cm? 
Zgodnie z SWZ. 
 

14. Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 3 - Czy Zamawiajacy dopuści rozmiar 150 x 200 cm? 
Zgodnie z SWZ. 
 

15. Dotyczy Pakietu Nr 66, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści Serweta 50x60cm z otworem przylepnym  
6x8cm? 
Zamawiający dopuszcza. 
 



16. Dotyczy Pakietu Nr 135, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 220 cm ? 
Zgodnie z SWZ. 
 

17. Dotyczy Pakietu Nr 135, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści rozmiar 160 x 220 cm ? 
Zgodnie z SWZ. 
 

18. Dotyczy Pakietu Nr 135, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny SMS? 
Zgodnie z SWZ. 
 

19. Dotyczy Pakietu Nr 135, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego 
złożonego z włókniny polipropylenowej  i folii. 
Zgodnie z SWZ. 
 

20. Dotyczy Pakietu Nr 136, poz. 2 - Prosimy o kreślenie min. długości koszuli i gramatury? 
Zamawiający podał rozmiary w formularzu asortymentowo-cenowym. 
 

21. Dotyczy Pakietu Nr 136, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści Koszula Tył rozcięty – wiązana z tyłu na 
dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z 
wykroju). Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty 
na całej długości). Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g. 
Zgodnie z SWZ. 
 

22. Dotyczy Pakietu Nr 136, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści włókninę SMMS? 
Zgodnie z SWZ. 
 

23. Dotyczy Pakietu Nr 137, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści włókninę SMMS? 
Zamawiający dopuszcza. 
 

24. Dotyczy Pakietu Nr 154, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści chłonność min. 680 ml ? 
Zgodnie z SWZ. 
 

25. Dotyczy Pakietu Nr 154, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści chłonność 1000 ml ? 
Zgodnie z SWZ. 
 

26. Dotyczy Pakietu Nr 154, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści rozmiar  prześcieradła 101 x 225 cm,  
Rozmiar rdzenia chłonnego: 50cm x 200cm ? 
Zgodnie z SWZ. 
 

27. Dotyczy Projektu umowy - Czy Zamawiajacy zmieni zapis na następujący ; 
 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w 

wysokościach: 
1) za zwłokę w dostawie towaru, w wysokości 1% wartości netto nie dostarczonego towaru za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 
      Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

                                                                                           Podpisał: 
 

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. 
Prezes Zarządu 

    Artur Gur 

 
                          

Do wiadomości  
Wyjaśnienia zostają umieszczone  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania 


