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SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
w PILE 

im. Stanisława Staszica 

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1 
 

 

Piła, dn. 05.04.2024 r. 

FZP.II – 241/25/24 

 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: CYFROWY APARAT RTG 

Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605) dalej ustawa PZP, Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, 

że dokonał odrzucenia oferty oraz wybrał ofertę najkorzystniejszą. 

 

1. Dane o ofertach: 

 

2. Kryteria oceny:  

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 

1. CENA BRUTTO  60% 

2. GWARANCJA 20% 

3. PARAMETRY TECHNICZNE 20% 

RAZEM 100% 

 

3. Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp: 

 

 

 

4. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

a) Nr zadania 1 

b) liczba złożonych ofert: 2 

c) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0 

d) liczba ofert wykluczonych: 0 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY CENA BRUTTO 

AGFA NV Septestraat 27, 

 2640 Mortsel, Belgia 
1 225 148,25 zł 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY 
AGFA NV Septestraat 27,  

2640 Mortsel, Belgia 

Philips Polska Sp. z o. o. 

Al. Jerozolimskie 195B 

02-222 Warszawa 

CENA BRUTTO 1 225 148,25 zł – 60 pkt 1 420 011,90 zł – 51,77 pkt 

GWARANCJA 48 miesięcy – 20 pkt 48 miesięcy – 20 pkt 

PARAMETRY TECHNICZNE   



 

 

5. Informacja o terminie zawarcia umowy: 

• Umowa zostanie podpisana zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp. 

Automatyczna min. trójpolowa kontrola 

ekspozycji AEC w stole i statywie 
AEC trójpolowe – 0 pkt AEC pięciopolowe – 5 pkt 

Pojemność cieplna kołpaka min. 1300 kHU Od 1300 do 1900 kHU – 0 pkt Powyżej 1900 kHU – 5 pkt 

Maksymalna wielkość pojedynczego piksela 

160 μm 
Poniżej 150 μm – 5 pkt Poniżej 150 μm – 5 pkt 

Max obciążenie każdego detektora (na całej 

powierzchni detektora) dla projekcji 

wykorzystujących mobilność detektora bez 

zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki min. 

300 kg 

Powyżej 350 kg- 5 pkt Od 300 do 350 kg – 0 pkt 

Punktacja razem 90,00 pkt 86,77 pkt 


