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Nr sprawy: EK-ZZ|ZP.26| .43.D.2020 Sochaczew, dnia 22.09.2020r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. I Prawa Zamowiefi Publicznych z dnia 29 srycznia 2004 r wnawi4zaniu do SIWZ ,nr sprawy: EK-2212P.261.43.D.2020, dotyczqc-ej przetargu nieograniczonego na
dostawg lek6w dlazoz Szpitala Powiatowego w Sochaczewie oaiowiuiu-y na p'ytania wykonawc6w:

Pvtania do ZADAI\IA NR 7
Pytanie lz Czy zamawiaj4cy pod pojgciem '!21/telny wySwietlacz" rozumie i wymaga, aby glukometrposiadatr, duzy ekran z pogswietlanymi- cyframi or^z podswielan4 szczelin4co gwarantuje c44telnoSi wyniku oraz ulatwiaumieszczenG paska testowego # liutometrzer
Odpowiedf : Zgodnie zzapisami SIWZ

Pytanie 2: cry zamawiaj4cY wyTlga. mozliwosci prezentaclt wynik6w pomiaru stg2enia glukozy
we krwi zar6wno w jednostkach mgldl 

-jaki 
zamiennie w mmol/l?

Odpowiedi: Zamawiaj4cy dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 3: Czy Za zaoferowania s
do pomiaru stgzenia
grukometru zawierae, lff;::t"T"':li
kt6rego termin waZnoSci wynosii bgdzie min. 6 milsiecv od -orn"ntrl
OdpowiedZz Zgodnie zzapisami SIWZ

Pytarrie 4: Czy Zamawiaj1cy wymaga,
z glukometrem posiadaj4cym pamig6 -na

z dat4i godzin4)?

aby . zaofergyale paski testowe byLy kompatybilne
poziomie 1000 pomiar6w (autozapis wyniku wraz

OdpowiedZ:. Zamawiaj4cy dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 5: do oferty dokument6w (instrukcja obsfugiw j' polskim: 
), kt6re to dokumenty pozwalaj 4 jednoznacznie

potwierdzi6 s amawiaj4cego?

odpowiedi: Nie wymaga zlolenia dokument6w do instrukcji. Wszystkie produkty dopuszczone doobrotu na terenie Polski musz4 posiada6 instrukcjg w jeZyku potskim.
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