SWZ, Rozdział 3 pkt. 11 lit. a oraz załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy § 3 ust. 2

Dotyczy zadań nr:  9; 19; 23; 43; 60; 74; 75

Pytanie nr 1. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci certyfikatów szkoleniowych wystawionych przez producenta Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczone zaświadczenia były aktualne tj. nie starsze niż 3 lata? Procedury przeglądu ulegają ciągłym modyfikacją wraz z aktualizacjami oprogramowani i modernizacją samych urządzeń, co wpływa na przebieg czynności przeglądu technicznego i konserwacji. Ponadto niektóre z urządzeń opisanych we wskazanych pakietach zawierają urządzenia wypuszczone na rynek dopiero w 2019 roku, więc szkolenia starsze niż 3 lata, mogły nie obejmować procedur przeglądowych dla tych urządzeń. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci certyfikatów szkoleniowych wystawionych przez producenta Zamawiający wymaga, aby dostarczone zaświadczenia były aktualne tj. nie starsze niż 3 lata.

SWZ, Rozdział 3  pkt 11 oraz załącznik nr 4 do SWZ  - Wzór umowy § 1 ust. 4 lit. m

Dotyczy zadań nr: 9; 19; 23; 43; 60; 74; 75
Pytanie nr 2. Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizujący usługę posiadał legalny dostęp do aktualnego oprogramowania i dokonał aktualizacji do najnowszej wersji w trakcie realizacji przeglądu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizujący usługę posiadał dostęp do aktualnego oprogramowania i dokonał aktualizacji do najnowszej wersji w trakcie realizacji przeglądu.

SWZ, Rozdział 3 pkt 4 lit. b, d, l oraz załącznik nr 4 do SWA - Wzór umowy § 1 ust. 4 lit. l

Dotyczy zadań nr:  9; 19; 23; 43; 60; 74; 75
Czy w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pacjenta, Zamawiający wymaga stosowania wyłącznie oryginalnych części zamiennych i serwisowych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga stosowania wyłącznie oryginalnych części zamiennych i serwisowych.

SWZ, Rozdział 8 pkt 8.1.2 

Dotyczy zadań nr:  9; 19; 23; 43; 60; 74; 75
Pytanie nr 3. Prosimy o rozszerzenie podmiotowych środków dowodowych o możliwość weryfikacji Wykonawców na żądanie Zamawiającego poprzez wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie dostępu do części serwisowych oraz do legalnego i aktualnego oprogramowania i aktualizacji 
w przypadku złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych 
w postaci certyfikatów szkoleniowych wystawionych przez producenta urządzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na rozszerzenie podmiotowych środków dowodowych o dokumenty potwierdzające posiadanie dostępu do części serwisowych oraz do legalnego i aktualnego oprogramowania i aktualizacji 
w przypadku złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych 
w postaci certyfikatów szkoleniowych wystawionych przez producenta urządzenia.

SWZ Rozdział 3 pkt 4 lit. b oraz d

Dotyczy zadania nr  9

Pytanie nr 4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych w art. 63.1 nakłada na użytkownika obowiązek przestrzegania instrukcji wyrobu.  Czy Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty wymiany zestawu przeglądowego tożsamego pod względem ilościowym i jakościowym z zestawem przewidzianym do wymiany przez producenta w instrukcji wyrobu?

Producent Aparatu do znieczulenia typu Leon Plus produkcji firmy Löwenstein Medical (dawniej Heinen Löwenstein) w trakcie rocznego przeglądu technicznego wymaga wymiany:

· Wewnętrzny zestaw przeglądowy,
· Zestaw przeglądowy stacji dokującej, 

· Zestaw uszczelek wysokociśnieniowych (podtlenek, tlen), 

· Czujnik tlenu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty wymiany zestawu przeglądowego tożsamego pod względem ilościowym i jakościowym z zestawem przewidzianym do wymiany przez producenta w instrukcji wyrobu.
Załącznik nr 7 do SWZ - Lista części eksploatacyjnych , które należy wymienić według instrukcji obsługi producenta w przypadku pakietu nr 9.  

Dotyczy zadania nr  9

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający potwierdza iż załącznik nr 7 „Lista części eksploatacyjnych, które należy wymienić według instrukcji obsługi producenta w przypadku pakietu nr 9” dotyczy pakietu nr 8?

Właściwa lista części eksploatacyjnych, które należy wymienić według instrukcji obsługi producenta (Löwenstein Medical) w przypadku pakietu nr 9 zawiera:

· Wewnętrzny zestaw przeglądowy,
· Zestaw przeglądowy stacji dokującej, 

· Zestaw uszczelek wysokociśnieniowych (podtlenek, tlen), 

· Czujnik tlenu.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej. Załącznik nr 7 dotyczy pakietu 8.
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadania nr  19

Pytanie nr 6. Wykonawca wnosi o wykreślenie urządzeń prod. Aspel S.A. wskazanych poniżej z pakietu nr 19 z uwagi na duże różnice technologicznie w budowie urządzeń oraz odmienne procedury przeglądowe stosowane w tak różnych urządzeniach jak cykloergometry i  centrale monitorujące.
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Odpowiedź. Zamawiający wykreśla podane urządzenia
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadania nr  23 – defibrylatory Nihon Kohden

Pytanie nr 7. Prosimy informację, czy nie zaszła omyłka pisarska w opisie defibrylatorów 
w pakiecie 24 poz. nr 2 i 3 (nr seryjny: 81167 i 81168) -  podane nr katalogowe wg. dystrybutora to model TEC 7731K. W przypadku pozytywnej odpowiedzi Wykonawca wnosi o możliwość korekty modelu w załączniku nr 3 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pakiecie 23 w poz. Nr 2 i 3 zaszła omyłka pisarska. Proszę o naniesienie korekty w załączniku nr 3 do SWZ.
SWZ, Rozdział  3 pkt 4 lit. b, d

Dotyczy zadania  nr 23 – defibrylatory Nihon Kohden

Pytanie nr 8. W celu porównywalności złożonych ofert prosimy o informację czy Zamawiający wymaga kalkulacji 
w cenie oferty ceny akumulatorów do defibrylatorów zgodnie z tabelą poniżej? 

Zgodnie z zaleceniami producenta akumulatory w defibrylatorach serii TEC 5XXX należy wymieniać co 2 lata, a w serii TEC 7XXX co roku. Wymiana akumulatorów w trakcie przeglądu pozwoli na redukcji kosztów dojazdu serwisu do siedziby zamawiającego, bo usługa zostanie wykonana w trakcie przeglądu. 
	Nazwa / model defibrylatora
	Ostatnia wymiana (częstotliwość wymian wg producenta)
	Konieczność kalkulacji w cenie oferty na rok 2024 TAK/NIE

	defibrylator dwufazowy z funkcją monitoringu - typ: TEC-5531K 

nr seryjny: 81801
	 2023 

(wymieniany co 2 lata)
	NIE

	defibrylator dwufazowy z funkcją monitoringu - typ: TEC-5531K 
(powinno być 7731K) 

nr seryjny: 81167
	 2023
(Wymieniany co roku)
	TAK

	defibrylator dwufazowy z funkcją monitoringu - typ: TEC-5531K 
(powinno być 7731K) 

nr seryjny: 81168
	2023
(Wymieniany co roku)
	TAK

	defibrylator dwufazowy z funkcją monitoringu - typ: TEC-5531K 

nr seryjny: 81803
	2023
(wymieniany co 2 lata)
	NIE

	defibrylator dwufazowy z funkcją monitoringu - typ: TEC-5531K 

nr seryjny: 81802
	2023
(wymieniany co 2 lata)
	NIE

	defibrylator dwufazowy z funkcją monitoringu - typ: TEC-5531K 

nr seryjny: 81804
	2023 

(wymieniany co 2 lata)
	NIE

	Defibrylator Tec-5631 

nr seryjny: 40
	2022

(wymieniany co 2 lata)
	TAK

	defibrylator Tec-5631 

nr seryjny: 41
	2022

(wymieniany co 2 lata)
	TAK

	Defibrylator Tec-5631 

nr seryjny: 21
	2023
(wymieniany co 2 lata)
	NIE

	defibrylator dwufazowy z funkcją monitoringu - typ: TEC-7731K 

nr seryjny: 81396
	 2023
(Wymieniany co roku)
	TAK


Odpowiedź: Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty ceny akumulatorów do defibrylatorów.
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadań nr 23 i 43 

Pytanie nr 9. Prosimy o wykreślenie defibrylatora TEC 7731K o numerze ser. 81396 i numerze zewnętrznym MR002500 z pakietu nr 43 (ostatnia pozycja w pakiecie) z uwagi na fakt, iż to samo urządzenie znajduje się także w pakiecie nr 23 (ostatnia pozycja w pakiecie).
Odpowiedź: Zamawiający wykreśli defibrylator TEC 7731K sn:81396 MR002500 z pakietu nr 43.
SWZ, Rozdział 3 pkt 4 lit. b, d

Dotyczy zadania nr 74

Pytanie nr 10. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych w art. 63.1 nakłada na użytkownika obowiązek przestrzegania instrukcji wyrobu.  Czy Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty wymiany zestawu przeglądowego tożsamego pod względem ilościowym i jakościowym z zestawem przewidzianym do wymiany przez producenta?
Respirator typu Monnal T75 produkcji firmy Air Liquide (dawniej TAEMA) w trakcie rocznego przeglądu technicznego wymaga wymiany zestawu serwisowego zawierającego:

· Filtr HEPA, 

· Czujnik tlenu, 

· Uszczelka pod zastawką wydechową.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty wymiany zestawu przeglądowego tożsamego pod względem ilościowym i jakościowym z zestawem przewidzianym do wymiany przez producenta.

SWZ, Rozdział 3 pkt. 4 lit. b, d

Dotyczy zadania nr 75

Pytanie nr 11. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych w art. 63.1 nakłada na użytkownika obowiązek przestrzegania instrukcji wyrobu.  Czy Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty wymiany zestawu przeglądowego tożsamego pod względem ilościowym i jakościowym z zestawem przewidzianym do wymiany przez producenta opisanym w instrukcji wyrobu?
Respirator typu Extend XT produkcji firmy Air Liquide (dawniej TAEMA) 
w trakcie rocznego przeglądu technicznego wymaga wymiany:

· Czujnika tlenu wraz z kalibracją,

· Akumulatorów (2 szt. dla każdego urządzenia),

· Uszczelki, O-ringi i filtry,

Respirator typu Osiris 2 produkcji firmy Air Liquide (dawniej TAEMA) 
w trakcie rocznego przeglądu technicznego wymaga wymiany:

· Filtr zimny, 

· Filtr bakteryjny, 

· Zaworek jednokierunkowy na zasilaniu tlen, 

· Akumulator.

Respirator typu Osiris 3 produkcji firmy Air Liquide (dawniej TAEMA) 
w trakcie rocznego przeglądu technicznego wymaga wymiany:

· Akumulator,

· Filtr bakteryjny, 

· Zawory jednokierunkowe na zasilaniu tlen, 

· Filtr zimny.

Respirator typu Monnal T60 produkcji firmy Air Liquide (dawniej TAEMA) 
w trakcie rocznego przeglądu technicznego wymaga wymiany:

· Uszczelka zastawki wydechowej,

· Filtr wlotowy powietrza,

· Zastawka jednokierunkowa MAP,

· Nitrylowy O-ring 28x2,

· Filtr HEPA Monnal T60,

· Filtr M.A.P. T60.
Respirator Elisa 600 produkcji firmy Lowenstein Medical (dawniej Heinen Lowenstein) w trakcie rocznego przeglądu technicznego wymaga:

· filtry i uszczelnienia/uszczelki (w tym O-ringi), 
· membrany i uszczelnienia panelu zastawek,
· membrany zastawki wydechowej.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty wymiany zestawu przeglądowego tożsamego pod względem ilościowym i jakościowym z zestawem przewidzianym do wymiany przez producenta opisanym w instrukcji wyrobu
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowy

Dotyczy zadania  75 

Pytanie nr 12. Prosimy o wyjaśnienie czy brak daty w kolumnie ”data następnego przeglądu” dla respiratora Extend XT o nr seryjnym XT 0392 oznacza, iż te urządzenie nie będzie podlegało przeglądom 
w 2024 roku? Czy Wykonawcy mają kalkulować przeglądy tych urządzeń w cenie oferty?
Odpowiedź: Respiratory te zostaną wykreślone z pakietu 75.
