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D oW czy i Przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa sprzqtu medycznego dla oddzialu Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -

PoloZniczego wraz z Blokiem Porodowym (lt)
w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03- 12-0629 /77 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i

wyposazenie oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej,
Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Polozniczego wraz z Blokiem Porodowym" zlo2ony w

postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-12.00-12-031/77 ogloszonym w ramach
Regionalnego Programu 0peracyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata2014-2020 (RPO WM) do
Dzialania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o

znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na
poniZsze pytania:
Dotyczy Zal4cznik nr 1a - Pakiet nr 1 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

t 62ka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

szpitalne 23 sztuki

Czy Zamawiajqcy dopu5ci do postqpowania przetargowego wysokiej jakoSci
l62ka szpitalne ze zintegrowanym sterowaniem w barierkach bocznych
regulujqcym: wysokoSi le2a, regulacja sekcji oparcia plec6w, regulacja sekcji
oparcia n6g, pozycia do zejicia z l6Lka, wl4czenie /wy!4czenie podSwietlenia
nocnego?

Odp, Zamawial4cy dopuszcza, parametry poszczeg6lnych wymienionych
element6w sq okreSlone szczeg6lowo w SIWZ.
Czy Zamawiajqcy dopuSci do postqpowania przetargowego wysokiej jako5ci
i62ka szpitalne z le2em wykonanym z trwalych paneli ABS?
Odp. Zamawiajqcy dopuszcza w Ie2u tworzywo ABS, przy r6wnoczesnym
spelnieniu pozostalych wymagaf okre6lonych w pkt. 6
Czy Zamawtaiqcy dopuSci do postqpowania przetargowego wysokiej jako6ci
i62ka szpitalne z regulacjq podudzia w zakresie 0 - 28'7
Odp. Zgodnie zSIWZ, parametr oceniany
Czy Zamawialqcy dopuSci do postqpowania przetargowego wysokiej jakoSci
i62ka szpitalne ze wskaZnikiem koniecznoSci przeprowadzenia konserwacji
serwisowej po okre5lonej iloSci godzin?
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza nie wymaga.
Czy Zamawiajqcy dopuSci do postqpowania przetargowego wysokiej jakoSci
l62ka szpitalne z barierkami bocznymi o wysokoSci 380 mm?
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza pod warunkiem spelnienia pozostalych
parametr6w pkt 13.
Czy Zamawiaj4cy dopuSci do postgpowania przetargowego wysokiej iakoSci
l62ka szpitalne z szeScioma uch\ /ytami podtrzymujqcymi materac?



Odp. Zamawiajqcy dopuszcza.
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Szafka przyl62kowa
l. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci do postqpowania przetargowego wysokiej jako5ci szafki

przyl6ikowe wg nastqpuj4cych parametr6w?
- Dwustronna szafka przyl62kowa z dwiema szufladami wysuwanymi spod blatu i z

komorq gl6wnq w postaci wysuwanej szuflady.
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.

- Konstrukcja szafki umoZliwia jej swobodne ustawienie zar6wno z lewej jak i prawe.i
stronie i62ka.
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza.

- Szafka przyl62kowa wykonana bezspoinowo z wysoko gatunkowego polietylenu , kt6ry
w swoiej strukturze nie zawiera por6w i mikropor6w, co zapobiega wnikaniu warstw
brudu, kurzu, tluszczu i wody w gi4b szafki, a tym samym ulatwia utrzymanie czystosci
przez dlugi okres u2ytkowania.
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Szafka wyposa2ona w ochronq antybakteryjnq zapewniaj4cq ochrone przed osadzaniem
oraz wnikaniem bakterii, wirus6w i grzyb6w.
Odp. ZamawiaiEcy dopuszcza, nie wymaga,

- Szuflada dolna z zabezpieczeniem przed przeciq2eniem
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza, nie wymaga.

- Szuflady g6rne o udZwigu do 3 kg.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza, nie wymaga.

- Szuflada dolna o udZwigu do 7 kg.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza, nie wymaga.

- Wyprofilowane krawqdzie blatu szafek zapobiegaj4 rozlewaniu sie plyn6w i spadaniu
przedmiot6w.
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza pod warunkiem,2e wyprofilowane krawqdzie blatu
spelniajq wymagania ogranicznik6w.

- Sp6d szafki zawiera otwory umo2liwiajqce cyrkulacjq powietrza.
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza, nie wymaga.

- Tylna czq56 szafki przyl62kowej wyposa2ona jest w uchwyt na rqcznik wykonany z tego
samego tworzywa co szafka i uchwyt na dwie butelki o pojemno5ci do 1,5 litra,
rvykonany z tego samego materialu co szafka.
Odp. ZamawiaiEcy dopuszcza, nie wymaga.
Podstawa szafek opiera siq na czterech kolach o Srednicy 50 mm, dwa z nich posiada.jq
hamulce.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza, nie wymaga.

- Wymiary zewnqtrzne: wysokoSd: max. 860 mm, szeroko66: max.450 mm, glqboko66
szafki: max:470 mm, glqboko56 czq6ci z blatem: max. 530 mm,
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza,

- GlqbokoSd szuflad 96rnych: okolo 90 mm.
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza, nie wymaga.

- Mo2liwo36 dostawienia zar6wno po lewej jak i prawej stronie do szafki przyl62kowej
dw6ch rodzaj6w blat6w bocznych: z miejscem na butelki, i bez miejsca na butelki. Blaty
wykonane z tego samego tworzywa co szafka.



Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiaiqcy wymaga blatu bocznego do
podawania posilk6w, regulowany za pomocE sprq2yny gazowei.
Dostawienie i odjqcie blatu nastQpuje bez u2ycia narzqdzi,
Odp. Parametr oceniany..
t 62ka szpitalne 26 sztuk

l. Czy Zamawiaiqcy dopuSci do postepowania przetargowego wysokiej jakoSci
i62ka szpitalne o wymiarach zewnQtrznych: 2220 x 1,005 mm, wymiary le2a:
1960 mm x 870 mm?
Odp. ZamawiaiEcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

2. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci do postqpowania przetargowego wysokiej jako6ci
l62ka szpitalne z le2em wykonanym z trwalych paneli ABS?
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza w leZu tworzywo ABS, przy r6wnoczesnym
spelnieniu pozostalych wymagari okre6lonych w pkt. 26

Szafka przyl62kowa

- Szafka przyl62kowa z mo2liwo5ciq dwustronnego ustawienia.
Odp. ZamawiajEcy dopuszcza, nie wymaga.

- Rama szafki wykonana ze stali pokrytej lakierami epoksydowanymi, odporna
na dzialanie Srodk6w wywotuj4cych korozjq.
Odp. Parametr oceniany.

- Szafka na czterech kolkach w tym dwa z niezale?nymi hamulcami,
wyposaZona w szufladq, komorq gl6wn4 i blat boczny.
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.

- Szeroko6i caikowita: 500 mm
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza,

- Dlugo6i calkowita: 430 mm

- Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.
- Wysoko5i calkowita: 880 mm

- Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza.
- Blat szafki wykonany z termoformowanego, wstrz4soodpornego i odpornego

na zarysowania tworzywa ABS, w kt6rym podniesione krawqdzie zapobiegaj4
rozlewaniu siq plyn6w.
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza pod warunkiem, 2e wyprofilowane
krawqdzie blatu spelniaiE wymagania ogranicznik6w.

- Fronty szuflad i drzwi wykonane sE z jednolitych paneli drewnianych o
grubo5ci 20 mm, pokrytych laminatem ztworzrya sztucznego o grubo6ci 0,9
mm. Fronty wyposa2one w gladkie uchwyty.
Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Krawqdzie szafki wzmacniane tworzywem ABS.
Odp, Zamawiaiqcy dopuszcza pod warunkiem mocowania na profilach.

- Szuflada szafki wyposa2ona w tworzywowy wklad.
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza, wyposa2onq w podzialki (jak w SIWZ)

- Blat boczny skladany do boku szafki z mo2liwoSci4 regulacji wysokosci oraz
kqta pochylenia.
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza.

- Rama blatu bocznego wykonana ze stali nierdzewnej, blat boczny wykonany z
tworz,,r,,va ABS z podniesionymi krawqdziami.
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Odp. Parametr oceniany.
Regulacja blatu bocznego za pomoc4 sprq2yny gazowej w zakresie: 615 - 915
mm
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.
Szeroko6d szafki przy calkowicie rozlo2onym blacie bocznym: 1280 mm
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza,
Wymiar blatu bocznego: dlugo66: 590 mm, szeroko5i: 360 mm
Odp, Zamawiaj4cy dopuszcza.
WysokoSi wolnej przestrzeni miqdzy szuflad4 a komorq gl6wnE 128 mm
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.
Szafka wyposa2ona w cztery kola o Srednicy 50 mm, w tym 2 z blokadq.
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.
Szafka wyposa2ona w uchwyt na rqcznik.
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.

Dotyczy Zal4cznik nr 1c - Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiajqcego o wydzielenie z pakietu nr 3 Foteli ginekologicznych 3

sztuki oraz w6zk6w do transportu chorych - 2 szt.

Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Prosimy Zamawiaj4cego o wydluZenie terminu dostawy l62ek szpitalnych,
szafek przyl62kowych, foteli ginekologicznych, w6zk6w do transportu chorych
z 4 tygodni do 6 tygodni od dnia podpisania umowy lub zloienia zam6wienia.
Odp. Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 2.

Dotyczy Zalqcznik nr 1c - Pakier nr 3 PARAMETRY GRANICZNE i WyMAGALNE poz.
2 Fotel ginekologiczny

Czy Zamawiaj4cy dopu6ci do postqpowania wysokiej jako5ci fotele ginekologiczne wg
nastqpujqcej konfiguracj i?

Fotel opiera siq na podstawie krzy2akowej wykonanej ze stali lakierowane.j
lakiera m i epoksydowanymi.
Odp. Zamawiai4cy nie dopuszcza,
Mobilna podstawa wyposa2ona w dwa kola znajduj4ce siq w tylnej czqSci
obudowy. Kola o Srednicy 100 mm.
Odp. Kola wysuwane z podstawy dZwigni4 no2nq umo2liwiaj4ca latwe
przemieszczenie stolu (w razie potrzeby z pacientk4) bez koniecznoSci
podnoszenia stolu ( zamawiajqcy sugeruje wyposaZenie stolu w 4 kola).

Konstrukcja fotela wykonana ze stali Iakierowanej proszkowo lakierami
epoksydowanymi.
Odp. KONSTRUKCIE TAK - PRZY SPETNIENIU POZOSTATYCH ZAPISOW

1

2
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- Wysokiej jako6ci fotel przeznaczony do przeprowadzania badafi izabieg6w
ginekologicznych i urologicznych.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza fotel spelniaiqcy wymagania okre5lone w
stwz.



- Fotel ginekologiczny trzysegmentowy: oparcie plec6w, siedzisko, oparcie n6g.
Odp. ZamawiajEcy wymaga blatu stolu 3 segmentowego, tapicerowanego,
ruchomego.

- Fotel \typosazony w dwa silowniki elektryczne do regulacii funkciami fotela.
Odp. Zamawiajqcy podtrzymuie zapisy SIWZ (BRAK INFORMACJI fAKICH
FUNKCJI)

- Elektryczna regulacja ur5zsoko6ci sterowana za pomocq konsoli no2nej.
Odp, Tak, zgodnie z opisem w pkt,42.

- 0parcie plec6w regulowane za pomocE sprQ2yny gazowej.
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza.

- Oparcie n6g regulowane za pomocq mechanizmu zapadkowego.
Odp. Zamawiaj4cy nie dopuszcza mechanizmu zapadkowego, (TRUDNE D0
DEZYFEKCJD

- Fotel 3 - segmentowy, wszystkie segmenty fotela zamocowane na stale.
Odp. ZamawiajEcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Segment n6g posiadajqcy funkcjq opuszczania w d6t [- 90").
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.

- Segmenty fotela tapicerowane bezszwowo, vl,ypelnione piank4 poliuretanowE,
pokryte tkaninE zmywaln4, ognioodpornE, odpornq na dzialanie Srodk6w
czyszcz4cych.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

- Siedzisko z wlzciqciem ginekologicznym, spod kt6rego wysuwana jest miska
ginekologiczna wykonana ze stali nierdzewnej.
Odp. Zamawiajqcy dopuszcza, pod warunkiem zaoferowania pelnego
wyposa2enia okre6lonego w pkt. 48.

Zakres elektrycznych regulacji:
aJ regulacja wysoko6ci fotela: 570 mm - 920 mm
Odp, Parametr oceniany.
Pozostaie regulacje:

aJ regulacja oparcia plec6w: 0 - 65'
Odp. Zamawiajqcy dopuszcza pod warunkiem spelnienia pozostalych wymagaf
okre6lonych w pkt. 37.
bJ mo2liwoSi ustawienia fotela w pozycji le2anki, w kt6rym trzy sekcje ustawione sE w
poziomie.

- Wymiar zewnQtrzny fotela w pozycji poziomej: dlugo6d x szeroko6i: 1820 mm x 650 mm
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ,

- Wymiar oparcia plec6w: dlugo66 x szerokoS6 x wysoko66: 870 mm x 650 mm x 70 mm
Odp. Zamawiajqcy dopuszcza.

- Wymiar siedziska: dlugo66 x szeroko66 x wysoko6i: 490 mm x 650 mm x 70 mm
Odp. ZamawiajEcy dopuszcza.

- Wymiar oparcia n6g: dlugo56 x szeroko6d x wysoko6i:.460 mm x 650 mm x 70 mm
Odp, Zamawiaj4cy dopuszcza.

- Wszystkie elementy stalowe pokryte warstwE lakieru z dodatkiem antybakteryjnej
substancii zapobiegajEcei namna2aniu siQ bakterii, wirus6w i grzyb6w
Odp, Zamawiaj4cy dopuszcza.
- Dopuszczalne obciq2enie: 190 kg

Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.
Wyposa2enie:
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aJ

bl

cJ

dl

podkolanniki wykonane z tego samego materialu co tapicerka fotela, podkolanniki latwo
odejmowane od fotela bez uiycia narzqdzi,
Odp. Zamawiajqcy dopuszcza.
uchwyty r4k wykonane z poliuretanu, odejmowane,
Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuie zapisy SIWZ.
wysuwana miska na odpady ze stali nierdzewnej,
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza.

uchwyt na rolkq rqcznika papierowego umieszczony w tylnej czqici fotela, uchwyt
chromowany,
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza, nie wymaga.

Movimentazioni:
Ma,/ementt:

Movimientos:

o
@

"klColorr Rt,/est imenti: ,i Upholstctius &lors: / Rl:r,c5tro,cnfo dc (c/or(,5;

{$ll,ir maalN$r 0,, ,"aa
r_ I ri i r: ,.i i r. , i,t,,,,.

Dotyczy Zal4cznik nr lc - Pakiet nr 3 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE poz.
4 W6zek do transportu chorych

Czy Zamawiaj4cy dopuSci do postgpowania przetargowego wysokiej jakoSci w6zki
transportowe wg nastqpuj4cej specyfikacj i?

W6zek do transportu chorych przeznaczony na r62ne oddzialy szpitalne w
tym do transportu z sal operacyjnych oraz na oddzialy SOR
Odp. ZamawiaiEcy dopuszcza.
Le2e pacjenta dwusekcyjne, wykonane ze stalowej, ocynkowanei, latwo
odejmowanej siatki, usprawniaj4cej procesy c zyszczema i dezynfekcji
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eJ wieszak kropl6wki.
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza, nie wymaga.

t

a

I



le2a. Nie dopuszcza siQ siatki wmontowanej na stale. Mo2liwo6i
zastosowania plyfy HPL w lezu pacjenta w tych samych w6zkach.
Odp. Zamawiaiqcy prosi o sprecyzowanie pytania.

- Regulacja oparcia plec6w sprq2yn4 gazowE za pomocE d2wigni
umieszczonej pod le2em od strony sekcji oparcia plec6w.
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.

- W6zek oparty na systemie hydrauliczno-cyrklowym.
Odp, Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SIWZ,

- Rama w6zka wykonana z element6w stalowych pokrytych wysokiej
jakoSci Iakierem epoksydowym przeznaczonym do obsza16w
medycznych, odpornym na zadrapania i Srodki dezynfekcyjne.

Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza
- W6zek wyposa2ony w dodatkowq ochronq antybakteryjn4 poprzez

wzbogacenie wszystkich element6w stalowych pokrytych warstwq lakieru
epoksydowanego substancie antybakteryine, zapewniaj4c4 ochronq przed
osadzaniem oraz wnikaniem bakterii, wirus6w i grzyb6w.
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza nie wymaga.

- W6zek wyposa2ony w listwy odbojowe w naro2nikach le2a.
Odp. Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SIWZ w6zek wyposa2ony w
krq2ki odbojowe.

- Pokryte warstwE lakieru epoksydowanego dwa uchwyty do prowadzenia
w6zka umieszczone od strony n6g pacjenta i od strony glowy.
Odp. Zamawiajqcy dopuszcza.

- Chromowany uchwyt na rolkQ rqcznika jednorazowego u2ytku
umieszczony od strony sekcii oparcia plec6w.
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza,

- Tworzywowa obudowa w6zka.
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza

- W obudowie zna.iduj4 siq oddzielne 2 miejsca na prywatne rzeczy
pacjenta.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza

- Opuszczane porecze boczne wykonane ze stali pokrytej lakierem
epoksydowym. Porqcze boczne zakohczone dwustronnie uchwytami
wykonanymi z tworzywa sztucznego. 0puszczenie porqczy bocznych ze
wzglqd6w bezpieczeristwa za pomoc4 dw6ch r4k, zwolnienie
dZwigni oznaczonej odr62nia.jqcym siq kolorem od ramy le2a powodu.je
opuszczenie.
Odp. ZamawiaiEcy podtrzymuie zapisy SIWZ

- Regulacia wysoko5ci noZn4 pompE oleodynamiczn4, za pomoc4 pedala
hydraulicznego umieszczonego od strony n6g pacjenta.
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ

- W6zek na 4 kolach o Srednicy 200 mm. Blokada centralna i kierunkowa na
kolach od strony n6g. Nie dopuszcza siq w6zk6w na kolach o Srednicy
mniejszej ni2 200 mm.
Odp. Zamawiajqcy dopuszcza nie wymaga.

- Wymiary zewnqtrzne w6zka: dlugo66 2040 mm x szeroko5i 700
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza

- Powierzchnia le2a: dlugoSi 1980 mm x szeroko66 580 mm
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Odp, Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ
Regulacja wysoko6ci:530 - 900 mm
Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SIWZ
W6zek wyposazony w stojak na kropl6wkq.
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza
Regulacja sekcji oparcia plec6w: 0-80'
Odp. Parametr oceniany.
W6zekz materacem. Pokrowiec materaca odporny na ciecze, materac o
gruboSci B cm.
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza
W6zek z pasem pacjenta pozwalaj4cym na zapiqcie pacjenta znajduj4cego
sig na w6zku.
Odp, Zamawiaj4cy dopuszcza
Udiwigw6zka:170 kg
Odp. Parametr oceniany.

Z powa2aniem:
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