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                       Wykonawcy 

 

         Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do sprawy na „Dostawa rękawiczek 

diagnostycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na okres 6 m-cy– sprawa nr  

32/2021. 

 

1. Pakiet 1, Poz.2  Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych lekko 

pudrowanych zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej 

kategorii III wyższej aniżeli zamawiający oczekuje? 

Odp. Dopuszczamy. 

2. Pakiet 3  Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic vinylowych zarejestrowanych jako 

wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii I ? 

Odp. Nie dopuszczamy, zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

3. Pakiet 1 pozycja 2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o  dopuszczenie do zaoferowania rękawic o lepszym 

poziomie AQL 1.0 oraz zarejestrowanych w wyższej, a zatem lepszej III kategorii Środka 

Ochrony Indywidualnej, przeznaczonej do zabiegów wysokiego ryzyka. Pozostałe parametry 

zgodnie. 

Odp. Dopuszczamy. 

4. Pakiet 2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o  dopuszczenie do zaoferowania rękawic 

przebadanych na przenikalność cytostatyków min. cyclophosphamide, doxorubicin 

hydrochloride, fluorouracil. Przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 

16523-1. Pozostałe parametry zgodnie. 

Odp. Dopuszczamy, z zastrzeżeniem, że pozostałe parametry i wymagania bez zmian.  

5. Pakiet 4 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o  dopuszczenie do zaoferowania rękawic o lepszym 

poziomie AQL 1.0 oraz o długości min. 302 mm. Pozostałe parametry zgodnie. 

Odp. Dopuszczamy. 
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